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Каждая калориметрическая бомба имеет индивидуальную маркиров-
ку (код идентификации) на крышке, фиксирующем кольце и на основа-
нии корпуса бомбы.

В инструкции по эксплуатации калориметра и в паспорте калориме-
трической бомбы приведены рекомендации по технике безопасной рабо-
ты с бомбой. Бомба должна иметь свидетельство об испытаниях при дав-
лении 10,8 МПа. Испытания проводят не реже 1 раза в год, а также при 
износе и повреждении резьбы на корпусе и крышке бомбы.

12.3.2 Калориметрический сосуд изготовлен из нержавеющего мате-
риала с полированной поверхностью, может быть снабжен теплоизоли-
рующей крышкой. В калориметрический сосуд погружают бомбу, устрой-
ство для измерения температуры и мешалку. Сосуд содержит достаточное 

Рис. 12.1. Принципиальная схема классического калориметра с бомбой сжигания 
и термостатом для определения теплоты сгорания твердых топлив:

1 – калориметрическая бомба; 2 – мешалка; 3 – крышка термостата; 4 – контакт-
ные провода цепи зажигания; 5 – измеритель температуры; 6 —калориметрический 
 сосуд; 7 – термостат
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количество воды, чтобы покрыть крышку бомбы при перемешивании 
воды. Сосуд изолирован от термостата теплоизолирующей подставкой.

12.3.3 Мешалка с постоянной скоростью вращения. Мешалка предна-
значена для перемешивания воды в калориметрическом сосуде. Скорость 
перемешивания должна обеспечивать выравнивание температуры в кало-
риметрическом сосуде не более чем за 10 мин.

12.3.4 Термостат, называемый также кожух, водяная рубашка (обо-
лочка), в классическом калориметре представляет собой массивный дву-
стенный металлический сосуд с двойным дном и крышкой. Пространство 
между стенками заполняют водой. В термостат помещают калориметри-
ческий сосуд с бомбой. Воздушный зазор между калориметрическим со-
судом и термостатом составляет около 10 мм. Внешнюю поверхность ка-
лориметрического сосуда и внутреннюю поверхность термостата следует 
держать чистой и сухой.

В зависимости от конструкции термостата (рубашки) различают ка-
лориметры изотермического и адиабатического типов.

В калориметрах изотермического типа большая масса воды в термо-
стате и ее высокая теплоемкость обеспечивают постоянство температуры 
в термостате на протяжении всего испытания. В современных приборах 
изотермическая рубашка снабжена средством для поддержания постоян-
ной температуры с погрешностью ±0,1 К.

В калориметрах адиабатического типа температура в термостате авто-
матически поддерживается такой же, как в калориметрическом сосуде. 
Для это го в термостат помещают электроды или погружные нагреватели 
и мешалки. Допускается отставание температуры воды в термостате после 
зажигания пробы не более чем на 0,1 К. После установления равновесия в 
системе, скорость изменения температуры в сосуде не должна превышать 
0,001 К/мин.

12.3.5 Устройство для измерения температуры. Для измерения подъе-
ма температуры используют приборы с ценой деления 0,001 К 6, позволя-
ющие измерять интервалы температур от 1,5 К до 3 К с погрешностью не 
более 0,002 К.

Абсолютную температуру воды в калориметрической системе измеря-
ют с погрешностью не более 0,1 К.

6 К –  градусы абсолютной температурной шкалы (шкалы Кельвина); разница температур, 
равная одному градусу по шкале Кельвина, соответствует разнице температур в 1 °C.

Шкала Кельвина: 0 °C  273,2 К
 20 °C  293,2 К
 100 °C 373,2 К
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В современных автоматических калориметрах используют электрон-
ные датчики температуры (электронные термометры), которые могут 
измерять температуру воды в калориметрическом сосуде 6 раз в секунду 
с погрешностью 0,0001 К.

В качестве альтернативы этим датчикам служат приборы, измеряю-
щие различные физические характеристики материалов, которые зависят 
от температуры. Эти средства измерений должны иметь линейную зави-
симость измеряемого параметра от температуры в требуемом интервале. 
Единицы, в которых выражена температура, измеренная с помощью та-
ких приборов, называют условными единицами.

12.3.6 Цепь зажигания. Зажигание пробы происходит от горящего за-
пала (х/б нить) или от запальной проволоки, натянутой между электро-
дами цепи зажигания, вмонтированными в крышку калориметрической 
бомбы. Клеммы для присоединения проводов и подачи напряжения на 
электроды находятся на верхней поверхности крышки бомбы.

Питание цепи зажигания осуществляют от сети переменного тока че-
рез понижающий трансформатор с выходным напряжением от 6 до 25 В.

12.3.7 При определении теплоты сгорания используют также сопутст-
вующее оборудование, которое поставляют вместе с калориметрической 
установкой или приобретают отдельно:

– система подачи и наполнения бомбы кислородом до давления 3 МПа, 
состоящая из регулятора давления для контроля за наполнением бомбы 
кислородом, манометра (диапазон измерений 0–5 МПа) для измерения 
давления в бомбе и предохранительного клапана для предотвращения пе-
реполнения бомбы;

– тигли из кварцевого стекла, хромоникелевого сплава, платины или 
жаропрочной нержавеющей стали. Форма и размеры тигля влияют на 
полноту сгорания навески топлива. Тигли должны быть плоскодонными 
с плавным, закругленным переходом от дна к стенкам, диаметром 25 мм 
и высотой не более 20 мм;

– стандартное лабораторное оборудование: весы аналитические, пресс 
ручной, сита лабораторные и др.

§ 12.4 Реактивы и материалы для определения теплоты 
 сгорания методом сжигания в калориметрической бомбе

12.4.1 Кислород газообразный в баллоне, не содержащий горючих при-
месей и водорода, степень чистоты не менее 99,5%.

12.4.2 Запал для зажигания навески:
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– проволока хромоникелевая, константановая, платиновая или мед-
ная диаметром от 0,05 до 0,20 мм с известными тепловыми характерис-
тиками;

– хлопчатобумажная нить.
12.4. 3 Бензойная кислота, эталонная 7 – образцовая мера теплоты 

сго рания. Используют образец ГСО 5504–90 «Бензойная кислота К-3». 
Молярная доля основного компонента 99,99%. Теплота сгорания состав-
ляет (26454±5) Дж/г при взвешивании на воздухе. Это значение тепло-
ты сгорания используют при определении энергетического эквивалента 
калориметра (§ 12.8). Стандартный образец используют в соответствии 
с инст рукцией по применению, прилагаемой к паспорту ГСО.

12.4.4 Вещества для контрольных испытаний
После определения энергетического эквивалента (градуировки) кало-

риметра проводят контрольные испытания, при которых могут быть ис-
пользованы:

– бензойная кислота (12.4.3);
– n-додекан;
– стандартные образцы углей и коксов;
– спектрально чистый графит.
12.4. 5 Вспомогательные вещества –  вещества с известной теплотой 

сго рания, которые смешивают с навеской топлива для облегчения зажи-
гания и полного сгорания в калориметрической бомбе:

- бензойная кислота (12.4.3);
- n-додекан;
- парафиновое масло для калориметрии.
12.4. 6 Растворы для определения азотной и серной кислот в смыве 

бом бы: растворы гидроксида бария, гидроксида натрия, карбоната натрия, 
со ляной кислоты, а также индикаторов метилового оранжевого и фенол-
фталеина (п. 6.4 ГОСТ 147).

§ 12.5 Калориметрическая процедура

Определение высшей теплоты сгорания при постоянном объеме ме-
тодом сжигания в калориметрической бомбе состоит из двух отдельных 
процедур:

7 Эталонную бензойную кислоту в Российской Федерации изготавливают на опыт-
ном  про изводстве ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии 
 (ВНИИМ) им. Д. И. Менделеева», г. Санкт-Петербург.
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– сжигание стандартного вещества (эталонной бензойной кислоты) 
для градуировки прибора, т. е. для определения энергетического эквива-
лента калориметра (режим градуировки);

– сжигание навески топлива (рабочий режим).
Оба определения должны проводиться в одинаковых стандартных ус-

ловиях, на одной и той же аппаратуре, с одинаковыми реактивами и ма те-
риалами. Это позволяет исключить систематическую ошибку, связанную 
с неконтролируемыми потерями тепла в калориметрической систе ме, кото-
рые не могут быть учтены в величине исправленного подъема тем пе ратуры.

Сущность калориметрической процедуры состоит в количественной 
оценке изменения температуры воды в калориметрическом сосуде (подъ-
ема температуры), происходящего в результате сгорания навески в кало-
риметрической бомбе в атмосфере сжатого кислорода.

При изотермическом режиме калориметрического испытания тем-
пература воды в термостате калориметра в течение испытания поддержи-
вается постоянной с помощью активного управления.

В изопериболических калориметрах изменение температуры воды 
в ка лориметрическом сосуде, происходящее в результате сжигания пробы 
в бомбе, нельзя оценивать по измеренному подъему температуры, так как 
одновременно с нагревом воды за счет тепла от сгоревшей пробы проис-
ходит теплообмен между сосудом и окружающей средой (термостатом). 
Поэтому при работе на изопериболических калориметрах для расчета 
теп лоты сгорания используют исправленный подъем температуры – ве-
личину, полученную путем введения поправки на теплообмен в измерен-
ный подъем температуры. Определение такой поправки является важной 
частью калориметрического опыта (§ 12.7).

Теплообмен между калориметрическим сосудом и термостатом проис-
ходит через общие границы, причем поток тепла прямо пропорционален 
разнице температур между ними (действующему тепловому напору). Хо-
рошая калориметрическая практика состоит в том, чтобы в конце опыта 
температура в термостате и конечная температура в сосуде были близки.

Возможны два варианта температурного профиля калориметрическо-
го испытания:

а) температура в термостате несколько ниже, чем конечная темпера-
тура в калориметрическом сосуде (рис. 12.2);

б) температура в термостате несколько выше, чем конечная темпера-
тура в калориметрическом сосуде (рис. 12.3).

При расчете исправленного подъема температуры воды в кало ри мет-
рическом сосуде (§ 12.10) учитывают реально наблюдаемый температур-
ный профиль калориметрического испытания.
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Изменение температуры по варианту а) означает, что калориметриче-
ский сосуд отдает тепло окружающей среде (термостату), и поправку на 
теплообмен между калоримет рическим сосудом и термостатом прибавля-
ют к измеренной разности температур в сосуде. 

При изменении температуры по варианту б) калориметрический со-
суд получает тепло от термостата, и поэтому поправку на теплообмен 
вычитают.

В современных автоматических изопериболических калориметрах оп-
тимальное соотношение температур в термостате и калориметрическом со-
суде заложено в программу прибора.

При адиабатическом режиме калориметрического испытания тем-
пература воды в термостате поддерживается равной температуре воды 
в калориметрическом сосуде, и теоретически теплообмен между калори-
метрическим сосудом и термостатом не происходит.

Рис. 12.2. Профиль изменения температуры воды в калориметрическом сосуде 
изопериболического калориметра при температуре термостата ниже конечной 

температуры в калориметрическом сосуде

1 –  начальный период; 2 –  главный период; 3 –  конечный период; 4 –  зажигание про-
бы;  t0–  начальная температура главного периода; tn –  конечная температура главного 
периода; tтерм –  температура термостата
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Для адиабатических калориметров изменение температуры воды в ка-
лориметрическом сосуде, происходящее в результате сожжения навески 
топлива в бомбе, соответствует измеренному (наблюдаемому) подъему 
температуры, причем за начальную температуру воды принимают темпе-
ратуру в момент зажигания пробы, а за конечную – температуру в момент, 
когда она выравнивается во всей системе, и скорость изменения темпера-
туры в сосуде становится не более 0,001 К/мин.

На практике адиабатические условия достигаются с трудом, особен-
но при быстром повышении температуры сразу после сжигания пробы. 
Некоторое отставание температуры в термостате от температуры в кало-
риметрическом сосуде зависит от конструкции термостата и системы наг-
рева воды в нем, а также от способа регулировки и управления прибором. 
Для адиабатического калориметра важно быстрое выравнивание темпе-
ратуры в калориметрическом сосуде и термостате, поэтому должны быть 

Рис. 12.3. Профиль изменения температуры воды в калориметрическом сосуде 
изопериболического калориметра при температуре термостата выше конечной 

температуры в калориметрическом сосуде

1 –  начальный период; 2 –  главный период; 3 –  конечный период; 4 –  зажигание про-
бы; t0 –  начальная температура главного периода; tn –  конечная температура главного 
периода; tтерм –  температура термостата
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предусмотрены эффективная работа мешалки в сосуде и дополнительное 
перемешивание воды в термостате.

При нормальной работе адиабатического калориметра после оконча-
ния испытания конечная температура в сосуде продолжает изменяться 
со скоростью в пределах 0,001 К/мин. В соответствии с этим представле-
ние о том, что в системе достигается «постоянная температура», неточно 
и должно быть заменено на понятие о достижении «постоянного измене-
ния температуры» в системе. Под этим выражением понимается скорость 
изменения температуры в пределах 0,001 К/мин для трех последователь-
ных измерений с минутными интервалами между ними.

§ 12.6 Подготовка к испытанию

В настоящем параграфе схематично изложены основные операции, ко-
торые следует провести до начала калориметрического испытания (§ 12.7). 
Подробно подготовительные операции описаны в ГОСТ 147 (раздел 9).

Калориметрические испытания проводят в помещении, защищенном 
от прямых солнечных лучей и сквозняков, в котором отсутствуют уста-
новки, излучающие тепло и создающие потоки воздуха.

Все подготовительные операции сборки, подключения и регулировки 
прибора выполняют в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

До начала калориметрических испытаний определяют энергетичес кий 
эквивалент калориметра, т. е. проводят градуировку прибора, а затем про-
верку градуировки (§ 12.8).

Ежедневно в самом начале работы для приведения калориметра в ста-
бильное рабочее состояние сжигают 1–2 навески бензойной кислоты (не 
эталонной) или угля. Результаты этих опытов отбрасывают.

Рекомендуется в течение рабочего дня периодически проверять пра-
вильность получающихся результатов, сжигая эталонную бензойную кис-
лоту или стандартный образец угля в рабочем режиме.

§ 12.6.1 Приготовление пробы

Проба угля для определения теплоты сгорания представляет собой 
аналитическую пробу, измельченную до максимального размера частиц 
212 мкм (торф – до 280 мкм, кокс – до 250 мкм), находящуюся в воздушно- 
сухом состоянии.

Масса навески топлива должна быть такой, чтобы наблюдаемый подъ-
ем температуры воды в калориметрическом сосуде находился в пределах 
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диапазона, установленного при градуировке прибора (§ 12.8). При сжига-
нии 1 г бензойной кислоты в условиях градуировки калориметра подъем 
температуры воды составляет 2–3 °C. При определении теплоты сгорания 
топлив оптимальными считают условия, при которых подъем температу-
ры воды в калориметрическом сосуде находится в пределах от 1,5 °C до 
3 °C. Такому приросту температуры соответствует масса навески топлива 
от 0,8 до 1,5 г в зависимости от величины теплоты сгорания.

Твердые топлива сжигают в калориметрической бомбе в виде свободно 
насыпанного порошка или брикета. Топлива брикетируют, если при горе-
нии в порошке не достигается полного сожжения и/или образуется сажа.

Обязательному брикетированию подлежат торфа, а также альтерна-
тивные биотоплива, представляющие собой отходы лесного и сельскохо-
зяйственного производства (лузга, опилки, солома). Сжигание подобных 
веществ в виде порошка сопровождается обильным выделением сажи, при 
этом быстро выходят из строя прокладки в крышке калориметрической 
бомбы и портится внутренняя поверхность бомбы.

Брикет из топлива или свободно насыпанную навеску помещают в ти-
гель, дно которого покрыто плотным слоем волокнистого асбеста, пред-
варительно прокаленного при 800 °C в течение двух часов. Асбест предо-
храняет тигель от разъедания шлаком и способствует полноте сгорания 
навески, особенно при испытании высокозольных топлив. Асбест может 
быть заменен диском из беззольного кварцевого волокна.

Если не удается достичь полноты сгорания топлива в бомбе, к навеске 
добавляют взвешенное количество специального вещества, помогающего 
горению (the combustion aid) (12.4.5), с известной теплотой сгорания, на-
пример бензойную кислоту, n-додекан, парафиновое масло, и тщательно 
перемешивают.

Так поступают в случаях:
• если топливо сгорает в бомбе полностью, но подъем температуры 

в со суде не превышает 1 °C, а при увеличении навески не удается достичь 
оптимального подъема температуры;

• если топливо невозможно зажечь в условиях калориметрирования 
из-за недостаточного количества органического материала, например, 
в высокозольных отходах добычи или обогащения;

• если топливо содержит много органического материала, но очень 
мало летучих веществ (1–2%), что, прежде всего, относится к коксам.

Бензойную кислоту давно и с успехом применяют в качестве такой 
до бавки. Жидкие добавки, такие как n-додекан и парафиновое масло, об-
волакивают навеску, что способствует полноте сгорания угля.
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Количество добавленного вещества должно быть таким, чтобы тепло 
от его горения составляло не более половины от общего количества тепла, 
выделяющегося в бомбе.

Для достижения полноты сгорания коксов рекомендуют заворачивать 
пробу в бумагу или ткань, уменьшать массу навески кокса и добавлять 
1–2 капли дистиллированной воды после взвешивания навески.

§ 12.6.2 Подготовка калориметрической установки

Процедуры подготовки калориметрической установки к испытанию, 
подробно изложенные в ГОСТ 147 (п. 9.3, п. 9.4), пригодны для всех 
видов жидкостных калориметров (изотермических и адиабатических) 
независимо от того, подготавливают прибор для определения теплоты 
сгорания топлива или для определения энергетического эквивалента ка-
лориметра.

Навеску топлива или брикет помещают во взвешенный тигель и взве-
шивают на аналитических весах с ценой деления шкалы 0,1 мг. Тигель 
с навеской помещают в кольцо держателя пробы, который является од-
ним из электродов, вмонтированных в крышку бомбы (рис. 12.1).

В бомбу добавляют (1,0±0,1) см3 дистиллированной воды 8. Собирают 
бомбу и медленно наполняют ее кислородом до давления (3,0±0,2) МПа, 
не вытесняя при этом из нее воздух. Закрывают впускной клапан на крыш-
ке бомбы.

Для проверки герметичности бомбу погружают целиком в сосуд с ди-
стиллированной водой, где выдерживают 2–10 мин. О наличии  утечек 
свидетельствует не прекращающееся выделение пузырьков газа. При от-
сутствии утечек бомбу вынимают из сосуда и тщательно вытирают ее на-
ружную поверхность сухой чистой тканью. Калориметрическая бомба го-
това для установки ее в калориметрический сосуд.

В калориметрический сосуд наливают дистиллированную воду, масса 
или объем которой должны быть одинаковыми при всех испытаниях топ-
лив и при определении энергетического эквивалента калориметра. Раз-
ница между массой воды в отдельных испытаниях не должна превышать 
0,5 г. Количество воды должно быть достаточным для того, чтобы полнос-
тью покрыть погружаемую в сосуд бомбу.

Подготовка калориметрического сосуда может происходить двумя спо-
собами:

8 Газовая среда в бомбе насыщается водяными парами еще до сжигания навески. Это спо-
собствует конденсации паров воды, образующейся при сжигании топлива из его влаги и водоро-
да органической массы.
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– в сосуд наливают необходимое количество воды, взвешивают, а за-
тем погружают в него бомбу в сборе. В этом случае речь идет о «постоян-
ной массе воды»;

– в сосуд наливают необходимое количество воды, погружают в не го 
бомбу в сборе и после этого взвешивают сосуд с водой и бомбой. В этом 
случае речь идет о «полной массе калориметрического сосуда». 

Расчеты теплоты сгорания можно проводить, исходя из «постоян-
ной массы воды» или из «полной массы калориметрического сосуда». 
В ГОСТ 147 все расчеты проводят только на основе «постоянной массы 
воды» в калориметрическом сосуде. 

В калориметрический сосуд погружают устройство для измерения 
температуры воды и мешалку, а затем присоединяют провода цепи за-
жигания к клеммам, выведенным от электродов на верхнюю поверхность 
крыш ки бомбы. Установка готова для проведения калориметрического 
опыта.

§ 12.7 Калориметрический опыт

В соответствии с описанной выше калориметрической процедурой 
(§ 12.5) калориметрический опыт протекает по-разному в изопериболи-
ческих и адиабатических калориметрах.

§ 12.7.1 Опыт в изопериболическом калориметре 
 (в изотермическом режиме)

Калориметрический опыт в приборе с изотермическим термостатом 
разделяют на три периода:

– начальный – предшествует сжиганию навески и служит для учета 
теплообмена калориметрической системы с окружающей средой в усло-
виях начальной температуры опыта;

– главный – сгорание навески и сопутствующих веществ, передача 
выделившейся теплоты калориметрической системе и выравнивание тем-
пературы всех частей калориметра;

– конечный – служит для учета теплообмена калориметрической сис-
темы с окружающей средой в условиях конечной температуры опыта.

Скорость изменения температуры в начальном и конечном периодах 
характеризует интенсивность и направленность теплообмена в системе 
(рис. 12.2, 12.3).
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Начальный период
Включают мешалку, которая должна работать с постоянной скорос-

тью в течение всего испытания. Для выравнивания температуры всех час-
тей калориметра необходимо перемешивать воду в калориметрическом 
сосуде не менее 10 мин.

Начальный период начинается, как только достигается устойчивое 
состояние системы, при котором скорость изменения температуры в ка-
лориметрическом сосуде становится постоянной. Среднее отклонение 
скорости изменения температуры не должно превышать 0,001 К/мин. 
Продолжительность начального периода составляет 5 мин (шесть заме-
ров температуры с интервалом 1 мин при работе на неавтоматическом 
приборе). Последнее значение температуры начального периода является 
исходной температурой главного периода.

В конце начального периода, когда установлена исходная температу-
ра главного периода, включают зажигание. Обычно, ток прерывается ав-
томатически, т. к. запальная проволока начинает гореть или плавиться.

Главный период
Первый отсчет температуры в главном периоде проводят через 30 с 

пос ле зажигания и последнего отсчета в начальном периоде. Продолжа-
ют снимать показания прибора для измерения температуры в калориме-
трическом сосуде через каждые 30 с. В течение первых нескольких минут 
главного периода, когда температура повышается быстро, показания сни-
мают с погрешностью до 0,02 К. Возобновляют снимать показания термо-
метра с погрешностью 0,001 К, как только это станет возможным, но не 
позднее, чем через 5 мин после начала главного периода.

Главный период считают законченным с наступлением равномер-
ного изменения температуры. При затруднениях с определением кон-
ца главного периода полуминутные промежутки, которые вызывают 
сомнение в равномерности изменения температуры, относят к главно-
му периоду, увеличивая его продолжительность на 1–2 полуминутных 
промежутка.

Конечный период
Конечный период начинается, когда происходит выравнивание тем-

пературы всех частей калориметра после сжигания пробы, т. е. когда кало-
риметрическая система достигает нового устойчивого состояния в отно-
шении скорости изменения температуры.

Последний отсчет температуры главного периода является начальным 
отсчетом конечного периода, в котором снимают 10–14 показаний с ин-
тервалом 30 с. Такая продолжительность конечного периода (5–7 мин) 
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достаточна, чтобы установить конечную скорость изменения температу-
ры и по этим результатам рассчитать поправку на теплообмен (§ 12.10).

§ 12.7.2 Опыт в адиабатическом калориметре 
 (в адиабатическом режиме)

Собирают и включают адиабатический калориметр. Воду в калориме-
трическом сосуде и термостате перемешивают с постоянной скоростью. 
Продолжительность выравнивания температуры в системе не должна 
превышать 10 мин. Одновременно работают средства управления адиаба-
тическим процессом, в результате чего температура воды в сосуде и тер-
мостате становится примерно одинаковой и, таким образом, достигается 
начальное устойчивое состояние калориметрической системы.

После того, как система контроля оповестит о достижении этого со-
стояния, делают паузу на несколько минут, а затем начинают измерять 
температуру воды в калориметрическом сосуде. Снимают три показания 
термометра с интервалом 1 мин (начальный период). Если три последова-
тельных замера температуры отличаются не более чем на 0,001 К, включа-
ют зажигание. Температура в калориметрическом сосуде в момент зажи-
гания пробы является начальной температурой главного периода.

Продолжительность главного периода для каждого адиабатического 
ка лориметра с соответствующей бомбой устанавливают предварительно, 
еще до проведения градуировки прибора. Для этого проводят серию из 
пяти сожжений бензойной кислоты в тех же условиях, в которых затем 
будут проводить градуировку и испытание топлив. В этой серии испы-
таний показания термометра в главном периоде снимают с интервалом 
1 мин. За продолжительность главного периода в каждом испытании при-
нимают отрезок времени (в минутах) между зажиганием пробы и вторым 
из трех последовательных результатов измерения температуры, отлича-
ющихся не более чем на 0,001 К. Наибольшую величину такого отрезка 
времени, полученную в серии из пяти сожжений бензойной кислоты, при-
нимают за продолжительность главного периода для данного адиабатиче-
ского калориметра. Это время не должно превышать 10 мин, а для пяти 
отдельных испытаний серии эти отрезки времени не должны отличаться 
более чем на 2 мин. Найденное значение продолжительности главного пе-
риода (мин) используют в дальнейшем при определении энергетическо-
го эквивалента адиабатического калориметра и при испытаниях топлив 
в данном приборе. Продолжительность главного периода устанавливают 
для каждого нового калориметра и бомбы и проверяют после замены ка-
кой-либо части калориметрической системы.
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По окончании главного периода измеряют конечную температуру 
с погрешностью не более 0,001 К. Наблюдаемый подъем температуры 
в системе равен разности конечной и начальной температур.

По окончании опыта делают еще 2–3 замера температуры, чтобы убе-
диться, что скорость ее изменения составляет не более 0,001 К/мин.

§ 12.7.3 Окончание испытания и анализ продуктов сгорания

По окончании измерений (при работе на неавтоматических калориме-
трах) или после получения результата испытания (при работе на автомати-
ческих калориметрах) вынимают калориметрический сосуд из тер м о стата, 
затем из сосуда вынимают бомбу. Осторожно открывают выпус кн ой кла-
пан на крышке бомбы, выпускают газообразные продукты сжи г ания и раз-
бирают бомбу. Собирают остатки запальной проволоки и взве ши вают их.

Тщательно исследуют внутреннюю поверхность бомбы, тигель и твер-
дый остаток на дне бомбы и в тигле. Если при осмотре обнаруживают 
признаки неполного сгорания (сажу или частицы несгоревшего топли-
ва), то полученные результаты считают недействительными, а испытание 
пов торяют.

При отсутствии признаков неполноты сгорания содержимое бомбы 
смывают струей дистиллированной воды в химический стакан. Дистил-
лированной водой обмывают внутреннюю поверхность бомбы и крышки 
бомбы, а также электроды и наружную поверхность тигля. Содержимое 
бомбы и все промывные воды собирают в один стакан (смыв бомбы). Со-
держимое тигля (твердый остаток, шлак, асбест) смывают в отдельный 
стакан, а затем фильтруют через неплотный фильтр. Остаток на филь-
тре промывают небольшим количеством воды и присоединяют фильтрат 
к смыву бомбы.

Калориметрическую бомбу, крышку и тигель тщательно моют, выти-
рают насухо чистой тканью и оставляют в разобранном виде до следующе-
го опыта. Впускной и выпускной клапаны в крышке бомбы не закрывают.

Продуктами сгорания топлив в калориметрической бомбе помимо во-
ды и диоксида углерода являются:

– азотная кислота, образующаяся из азота воздуха, который остает-
ся в бомбе после заполнения ее кислородом, и из азота, который входит 
в сос тав топлива;

– серная кислота, образующаяся из серы, которая входит в состав 
топ лива.

Таким образом, в бомбе происходят процессы образования серной 
и азотной кислот и растворения их в воде. Процессы кислотообразова-
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ния сопровождаются выделением тепла, поэтому при расчетах высшей 
теплоты сгорания (§ 12.11) и при расчете энергетического эквивалента 
калориметра (§ 12.8) необходимо вносить поправки на теплоту образова-
ния и растворения кислот, которые сокращенно называются «поправка на 
азот» и «поправка на серу». Суммарная величина поправок на азот и серу 
(Дж/г) лежит в пределах повторяемости результатов.

Поправка на азот Q N 

Количество теплоты, выделившейся при образовании и растворении 
в воде азотной кислоты, полученной из азота не вытесненного воздуха, 
для данной бомбы является величиной практически постоянной.

Поправку на азот обязательно определяют при градуировке калориме-
тра (§ 12.8) как среднее значение из шести сожжений бензойной кислоты. 
В смыве бомбы азотную кислоту титруют раствором гидроксида натрия 
в присутствии индикатора метилового оранжевого (ГОСТ 147, п. 10.5.2).

При горении в топке азот, входящий в органическую массу топли-
ва, превращается в N2 и удаляется с дымовыми газами. Поведение азота 
топлива при горении в калориметрической бомбе остается до сих пор 
неясным.

Многочисленные наблюдения, проведенные в топливной лаборато-
рии ВТИ [2], показали, что количество образующейся в бомбе азотной 
кислоты не зависит от содержания и форм азота в угле, но прямо пропор-
ционально величине теплоты сгорания топлива. Именно поэтому при рас-
чете высшей теплоты сгорания топлив при постоянном объеме поправку 
на азот (QN) вычисляют по эмпирической формуле:

 Q N = Q аб  , (12.4)

где  – коэффициент, учитывающий теплоту образования и растворения  
 азотной кислоты, равный 0,001 для тощих углей и антрацитов  
 и 0,0015 – для других углей, горючих сланцев и торфа.

Поправка на серу Q S 
Все виды твердого топлива содержат серу. Часть общей серы при сго-

рании топлива в калориметрической бомбе образует серную кислоту, ко-
торая растворяется в воде. Чтобы определить поправку на серу, необхо-
димо знать количество серы, перешедшее в серную кислоту. С этой целью 
определяют содержание серы, находящейся в виде сульфат-ионов в смы-
ве бомбы (сера по бомбе, S аб  ). Простейшим методом определения являет-
ся осаждение сульфат-ионов в виде сульфата бария с гравиметрическим 
определением последнего (глава 10).
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Поправку на серу вычисляют по формуле

 Q S = S аб   , (12.5)

где  – коэффициент, учитывающий теплоту образования серной кислоты  
 из диоксида серы и растворения ее в воде;  = 94 кДж/кг  
 (22,5 ккал/кг) на 1% серы, перешедшей при горении навески 
 в бомбе в серную кислоту.

При одновременном присутствии в смыве бомбы серной и азотной 
кис лот поправки на азот и серу могут быть определены титриметриче-
ским методом, приведенным в ГОСТ 147, п. 10.5.4.

§ 12.8 Определение энергетического эквивалента калориметра

Энергетический эквивалент калориметра представляет собой тепло-
емкость калориметрической системы, т. е. количество теплоты, необходи-
мое для подъема температуры воды в калориметрическом сосуде на 1 °C.

Для обозначения понятия «теплоемкость калориметрической систе-
мы» при разработке метода был введен термин «водное число» 9 или «во-
дный эквивалент» калориметра, который затем был заменен термином 
«эффективная теплоемкость» (effectivе heat capacity of the calorimeter). 
В настоящее время для обозначения теплоемкости калориметрической 
системы общепринятым является термин «энергетический эквивалент 
ка лориметра».

Величина энергетического эквивалента калориметра является конс-
тантой прибора, которая может изменяться при замене или ремонте ча-
стей прибора и должна проверяться не реже одного раза в три месяца.

Определение энергетического эквивалента прибора является градуи-
ровкой калориметра.

Теоретически теплоемкость калориметрической системы может быть 
рассчитана как сумма теплоемкостей всех ее составных частей (калори-
метрического сосуда, бомбы, мешалки и пр.). Однако, такой способ пря-
мого определения теплоемкости практически неосуществим в связи с не-
возможностью учесть теплоемкость и массу всех материалов, из которых 
состоят части калориметрической системы. При этом потери тепла неиз-
бежны, а величина их неопределенна.

Взамен прямого определения теплоемкости калориметрической сис-
темы был предложен косвенный метод определения энергетического эк-

9 Водное число калориметра – это масса воды в граммах, теплоемкость которой равна те-
плоемкости калориметрической системы.
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вивалента калориметра. Этот унифицированный метод, принятый во всем 
мире, заключается в сжигании навески эталонной (сертифицированной) 
бензойной кислоты с известной теплотой сгорания в калориметрической 
бомбе (при постоянном объеме) в среде сжатого кислорода в стандартных 
условиях определения (ГОСТ 147–2013, ISO 1928:2009, ASTM D5865–
2013, DIN 51900-1–2000, DIN 51900-2–2003, DIN 51900-3–2005, AS 2434 
и др.). Энергетический эквивалент (С ) рассчитывают как отношение ко-
личества теплоты, выделившейся при сгорании бензойной кислоты, к из-
менению температуры воды в калориметрическом сосуде (Дж/К).

Бензойная кислота (12.4.3) была выбрана в качестве эталонного веще-
ства для калориметрии благодаря целому ряду достоинств. К ним относят-
ся: легкость получения в химически чистом виде, стойкость к окислению 
и разложению, незначительная гигроскопичность. Недостатком бензой-
ной кислоты, как эталона для калориметрии, является относительно пло-
хая горючесть. Бензойная кислота не горит в виде порошка, она сгорает 
только в виде плотного брикета, но иногда при горении образуется сажа.

Брикет бензойной кислоты рекомендуют выдержать в эксикаторе 
с осушающим веществом 2–3 суток до использования. Практика ра-
боты топливной лаборатории ВТИ показала, что после выдерживания 
бензойной кислоты в эксикаторе (при прочих равных условиях) повто-
ряемость результатов определения энергетического эквивалента значи-
тельно улучшается.

Сжигание брикета бензойной кислоты проводят без асбеста.
Полноту сжигания брикета бензойной кислоты достигают:
– сжиганием в платиновом тигле;
– сжиганием в низком тигле;
– сжиганием брикета, который висит в тигле на проволоке, не касаясь 

дна и стенок.
При градуировке современного автоматического калориметра (типа 

АС-500 фирмы LECO) брикет бензойной кислоты помещают на дно обыч-
ного тигля без асбеста, а запальную проволоку изгибают петлей, которая 
касается поверхности брикета. При этом всегда достигается полнота сго-
рания бензойной кислоты.

Условия калориметрического опыта должны быть одинаковыми:
• при установлении теплоты сгорания эталонной бензойной кислоты;
• при градуировке калориметра;
• при определении теплоты сгорания твердых топлив в рабочем 

 режиме.
Проведение градуировочных испытаний в тех же условиях, на том 

же приборе с той же бомбой, теми же реактивами и материалами, что 
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и  испытания топлив, исключает влияние систематических погрешностей 
на результат эксперимента.

Стандартными условиями определения энергетического эквивалента 
калориметра являются:

• стандартная температура (25±2) °С;
• брикет эталонной бензойной кислоты (12.4.3) массой (1,00±0,01) г, 

взвешенный на аналитических весах с ценой деления шкалы 0,1 мг;
• объем дистиллированной воды, добавляемой в бомбу, (1,0±0,1) см3;
• первоначальное давление кислорода в бомбе (3,0±0,3) МПа;
• постоянная масса воды в калориметрическом сосуде, взвешенная на 

весах с ценой деления шкалы 0,5 г;
• запал, состоящий из запальной проволоки и, если необходимо, хлоп-

чатобумажной нити;
• обязательное определение содержания азотной кислоты в смыве 

бом бы, образующейся из азота воздуха, не вытесненного из бомбы, чтобы 
при расчете энергетического эквивалента внести поправку на теплоту об-
разования и растворения азотной кислоты.

В разделе 9 ISO 1928:2009 приведены требования, дополняющие стан -
дартные условия градуировки калориметра. Эти требования касаются, 
прежде всего, соотношения таких параметров, как объем бомбы (л), масса 
навески бензойной кислоты (г) и объем воды, добавленной в бомбу (мл). 
Например, показано, что изменение соотношения «объем воды в бом-
бе»/«масса бензойной кислоты» от 1 мл/г до 5 мл/г приводит к завыше-
нию теплоты сгорания бензойной кислоты на 20 Дж/г. Там же приведен 
расчет поправок к величине теплоты сгорания, учитывающих отклонения 
условий проведения градуировки калориметров от условий сертифика-
ции бензойной кислоты.

В 1983–1991 гг. в аналитической лаборатории ИГИ при работе на ка-
лориметре АС-200 (фирма LECO) было обнаружено, что величина энер-
гетического эквивалента калориметра не является константой, а, при 
прочих равных условиях, зависит от массы брикета бензойной кислоты. 
Ранее, при работе на неавтоматических калориметрах, непостоянство 
энергетического эквивалента не было замечено. В литературе по калори-
метрии упоминания о влиянии массы навески бензойной кислоты на кон-
станту прибора отсутствовали.

Полагая, что обнаруженные отклонения энергетического экви-
валента от постоянного значения являются следствием недостатков 
в конст рукции прибора и программном обеспечении, мы передали 
 полученные результаты экспериментов инженерам фирмы LECO. 
Позднее в текст второго (1995 г.) и третьего (2009 г.) изданий ISO 1928 
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был включен раздел 9.3 «Рабочий диапазон энергетического эквива-
лента». В этом разделе рассматриваются вопросы зависимости вели-
чины энергетического эквивалента калориметра от массы навески бен-
зойной кислоты.

«Было бы желательно иметь возможность изменять массу навески бен-
зойной кислоты на ±25% без существенного влияния на величину энергети-
ческого эквивалента. Поскольку это невозможно, на практике для того, что-
бы константа прибора оставалась постоянной, следует ограничить величину 
измеряемого подъема температуры. В дальнейшем при испытаниях топлив 
массы навесок подбирают так, чтобы подъем температуры оставался в уста-
новленных пределах» (см. § 12.6).

«Чтобы оценить, насколько изменяется энергетический эквивалент конк-
рет ного калориметра с бомбой в зависимости от массы бензойной кислоты, 
про во дят серию из восьми испытаний. Массу навески бензойной кислоты из-
меняют в пределах от 0,7 г до 1,3 г. Количество приливаемой в бомбу воды при 
этом не меняют.

Удобным способом проверки системы, которая уже отградуирована, на-
пример, путем сжигания навесок 1,0 г, является сжигание бензойной кислоты, 
как неизвестного вещества. Проводят три испытания, сжигая навески бензой-
ной кислоты массой от 0,7 г до 1,3 г, и сравнивают среднеарифметичес кий 
ре зультат этих испытаний с теплотой сгорания, указанной в сертификате. 
Это го обычно бывает достаточно, чтобы установить постоянство энергетиче-
ского эквивалента калориметра в данном диапазоне тепловыделения. Откло-
нение результатов определения теплоты сгорания в сторону занижения при 
сжигании навесок с большей массой свидетельствует о том, что при сжигании 
больших навесок бензойной кислоты величина энергетического эквивалента 
увеличивается. Особенно полезно использовать бензойную кислоту в каче-
стве контрольного вещества при проверке работы высоко автоматизирован-
ных систем…

Обсуждаемые в настоящем разделе отклонения энергетического эквива-
лента от постоянной величины могут быть вызваны физическими характе-
ристиками калориметра и/или дефектами системы контроля температуры 
прибора».

Градуировка калориметра любого типа заключается в проведении се-
рии испытаний для каждой бомбы и установлении энергетического экви-
валента калориметра (С) как среднеарифметического значения результа-
тов шести определений. Отклонение отдельных результатов от среднего 
значения не должно превышать 21 кДж/°C или 5 ккал/°C.

В современных автоматических калориметрах обработку результа-
тов измерений производят с использованием программного обеспече-
ния прибора, что позволяет получать в электронном или печатном виде 
значение энергетического эквивалента в каждом градуировочном опыте, 
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а также среднеарифметическое значение и относительное стандартное 
отклонение результатов.

При работе на неавтоматических калориметрах эти величины рассчи-
тывают по формулам, приведенным в ГОСТ 147 (раздел А. 8 приложе-
ния А) для адиабатических и изотермических калориметров с постоянной 
массой воды в калориметрическом сосуде.

Результат определения энергетического эквивалента считают удов-
летворительным, если относительная погрешность результатов определе-
ния при уровне доверительной вероятности 0,95 не превышает 0,2%. Если 
разброс результатов единичных определений энергетического эквивален-
та таков, что относительная погрешность выше 0,2%, выявляют и устраня-
ют причины неудовлетворительных результатов и проводят новую серию 
градуировочных испытаний (ГОСТ 147, п. А.8.5).

При периодических градуировках калориметра, не связанных с ре-
монтом или изменениями в конструкции прибора, новое значение энер-
гетического эквивалента не должно отличаться от предыдущего более, 
чем на 0,25%.

§ 12.9 Обозначения показателей теплоты сгорания и индексы,
 принятые в межгосударственных и международных
 стандартах

В межгосударственных и международных стандартах одни и те же по-
казатели теплоты сгорания обозначают разными символами.

В табл. 12.2 приведены для сравнения обозначения показателей теп-
лоты сгорания, регламентированные в ГОСТ 147 и ISO 1928.

Индексы, дополняющие и уточняющие показатели и выражающие со-
стояние топлива, располагают при символах в соответствии с требовани-
ями, изложенными в § 7.1.

Индексы, обозначающие состояние топлива, унифицированы и регла-
ментированы в ГОСТ 27313–2015 и в ISO 1170 и для сравнения приведе-
ны в табл. 7.1.

Индексы, обозначающие состояние топлива в международных стан-
дартах (ISO 1170), относятся ко всем показателям, кроме теплоты сгора-
ния. В ISO 1928 для обозначения состояния топлива используют особые 
индексы.

В табл. 12.3 приведены для сравнения индексы при показателях теп-
лоты сгорания, указывающие состояние топлива, регламентированные 
в межгосударственном и международном стандартах.
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Таблица 12.2

Обозначения теплоты сгорания топлив

Наименование показателя
Обозначение показателя

по ГОСТ 147 по ISO 1928

Теплота сгорания в бомбе аналитической 
пробы топлива

a
bQ —

Высшая теплота сгорания аналитической 
пробы топлива при постоянном объеме ,

a
s VQ V,grq

Высшая теплота сгорания рабочего топлива 
при постоянном объеме ,

r
s VQ V,gr,mq

Высшая теплота сгорания сухого топлива 
при постоянном объеме ,

d
s VQ V,gr,dq

Высшая теплота сгорания сухого беззольного 
топлива при постоянном объеме V,gr,dafq

Высшая теплота сгорания аналитической 
пробы топлива при постоянном давлении ,

a
s pQ p,grq

Высшая теплота сгорания рабочего топлива 
при постоянном давлении ,

r
s pQ p,gr,mq

Низшая теплота сгорания рабочего топлива 
при постоянном давлении ,

r
i pQ p,net,mq

Низшая теплота сгорания сухого топлива 
при постоянном давлении ,

d
i pQ p,net,dq

Низшая теплота сгорания сухого беззольного 
топлива при постоянном давлении ,

daf
i pQ p,net,dafq

Низшая теплота сгорания рабочего топлива 
при постоянном объеме ,

r
i VQ V,net,mq

Низшая теплота сгорания сухого топлива 
при постоянном объеме ,

d
i VQ V,net,dq

Низшая теплота сгорания сухого беззольного 
топлива при постоянном объеме ,

daf
i VQ V,net,dafq

Высшая теплота сгорания эталонной 
бензойной кислоты при постоянном объеме V,baq V,baq

Как видно из табл. 12.3, в ISO 1928 аналитическое состояние при по-
казателе теплоты сгорания топлива характеризуется отсутствием индек-
са. При обозначении других показателей качества топлива аналитическо-
му состоянию соответствует индекс a (ГОСТ) и ad (ISO).
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Таблица 12.3

 Обозначение индексов, указывающих состояние топлива,
при показателях теплоты сгорания

Состояние топлива
Индекс, обозначающий состояние топлива

по ГОСТ 147 по ISO 1928

Рабочее r m

Аналитическое a Без индекса

Сухое d d

Сухое беззольное daf daf

Для обозначения рабочего состояния топлива вместо общепринятого 
в международных стандартах индекса ar (as received) в ISO 1928 для по-
казателя теплоты сгорания используют индекс m (moisture), имея в виду 
состояние топлива с влажностью, равной общей влаге рабочего топлива.

Общая влага рабочего топлива (в межгосударственных стандартах W r
t ) 

в ISO 1170 обозначается как Mar , а в ISO 1928 – MT .
Влага аналитической пробы (в межгосударственных стандартах W a) 

в ISO 1170 обозначается как Mad , а в ISO 1928 – M.

§ 12.10 Расчет теплоты сгорания аналитической пробы топлива 
 при сжигании в калориметрической бомбе

При работе на современных автоматических калориметрах обработку 
результатов измерений проводят с использованием программного обеспе-
чения прибора, что позволяет получать результаты определения теплоты 
сгорания, а также статистические показатели для оценки прецизионности 
результатов.

В ISO 1928 и ГОСТ 147 приведен ход расчетов теплоты сгорания при 
обработке результатов, полученных на неавтоматических калориметрах 
с «постоянной массой (объемом) воды» в калориметрическом сосуде.

На основании полученных данных вычисляют теплоту сгорания по 
бомбе аналитической пробы топлива (Qа

б ). Теплота сгорания по бомбе 
равна разности между общим количеством тепла, которое поступает в ка-
лориметрическую систему в ходе эксперимента, и теплом, выделяющимся 
при горении части запальной проволоки, хлопчатобумажной нити и вспо-
могательного вещества, отнесенной к навеске топлива (формула 12.6). 
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Общее количество тепла, которое поступает в калориметрическую сис-
тему, можно вычислить, если известны подъем температуры в системе 
и энергетический эквивалент калориметра (§ 12.8).

Теплоту сгорания по бомбе аналитической пробы топлива Q  аб   (кДж/ кг) 
рассчитывают по формуле:

 Qа
б 

1 2 3   , C t Q Q Q
m

     (12.6)

где C – энергетический эквивалент калориметра, кДж/К (§ 12.8);
 t– исправленный подъем температуры в калориметрическом 
  сосуде, К или условная единица;

 1Q – количество теплоты, выделившейся при сгорании части 
  запаль ной проволоки, кДж, которое рассчитывают по формуле

 1 1 1  , Q q m   (12.7)

где q1 – теплота сгорания проволоки, кДж/кг;
 m1 – масса сгоревшей проволоки, равная разности масс  

  проволоки до и после испытания, кг;
 2Q – количество теплоты, выделившейся при сгорании хлопчато-

  бумажной нити, кДж, которое рассчитывают по формуле

 2 2 2  ,Q q m   (12.8)

где q2 – теплота сгорания хлопчатобумажной нити, кДж/кг;
 m2 – масса хлопчатобумажной нити, кг;

 3Q  – количество теплоты, выделившейся при сгорании вспомога-
 тель ного вещества, кДж, которое рассчитывают по формуле

 3 3 3  , Q q m   (12.9)

где q3 – теплота сгорания вспомогательного вещества, кДж/кг;
 m3 – масса вспомогательго вещества, добавленного 
  к навеске топлива, кг;

 m – масса навески топлива, кг.

В адиабатических калориметрах теплообмен между калориметри-
ческим сосудом и окружающей средой (термостатом) настолько не-
значителен, что им пренебрегают, и поэтому исправленный подъем 
температуры (t) равен наблюдаемому подъему температуры в калори-
метрическом сосуде:
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 0  ,nt t t    (12.10)

где tn – конечная температура главного периода, К или условная единица;
 t0 – начальная температура главного периода (температура в момент 

  зажигания), К или условная единица.

В изопериболических калориметрах при расчете исправленного подъ-
ема температуры воды в калориметрическом сосуде (t) вводят поправку 
на теплообмен между калориметрическим сосудом и окружающей средой:

  0  ,nt t t h      (12.11)

где tn и  t0 – см. пояснения к формуле (12.10), а также § 12.7.1;
 h – поправка на теплообмен между калориметрическим сосудом 

  и ок ружающей средой, К или условная единица.

Известно несколько способов расчета поправки на теплообмен меж-
ду калориметрическим сосудом и термостатом изопериболического ка-
лориметра.

При работе на неавтоматическом калориметре и снятии показаний тер-
мометра вручную расчет поправки на теплообмен проводят по формуле 
Бунте [2] с уточнениями, разработанными во Всероссийском теплотехни-
ческом институте (ВТИ) (ГОСТ 147, п. 11.2).

В программном обеспечении автоматических калориметров наиболее 
часто используют метод Рено-Пфаундлера (Regnault-Pfaundler) и метод 
экстраполяции Дикинсона (Dickinson), изложенные в ГОСТ 147, п. 11.2.

Результат определения теплоты сгорания аналитической пробы топ-
лива по бомбе, представляет собой среднеарифметическое значение ре-
зультатов двух параллельных определений, округленное до значения, 
кратного 10 кДж/кг.

§ 12.11 Расчет высшей и низшей теплоты сгорания и пересчет 
 результатов на различные состояния топлива

Расчет высшей и низшей теплоты сгорания проводят в соответствии 
с представлениями о процессах, происходящих в калориметрической бом-
бе и топке, которые были изложены в § 12.1 и § 12.2.

Связь между тепл отой сгорания и конечными продуктами горения 
топ лив схематично выглядит следующим образом:

• при определении теплоты сгорания по бомбе (при постоянном 
объеме) конечными продуктами горения являются диоксид углерода 
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(газообразная фаза), вода (жидкая фаза), азотная и серная кислоты 
(жидкая фаза);

• при расчете высшей теплоты сгорания при постоянном объеме и дав-
лении конечными продуктами являются вода (жидкая фаза), диоксид 
углерода, N2, SO2 (газообразная фаза); всё при стандартной температуре;

• при расчете низшей теплоты сгорания при постоянном объеме ко-
нечными продуктами горения являются вода в виде пара (в гипотети-
ческом состоянии при давлении 0,1 МПа), а остальные продукты сжи-
гания такие же, как для высшей теплоты сгорания; всё при стандартной 
температуре;

• при расчете низшей теплоты сгорания при постоянном давлении 
конечными продуктами горения являются вода в виде пара при давлении 
0,1 МПа, а остальные продукты сжигания такие же, как для высшей теп-
лоты сгорания; всё при стандартной температуре.

При горении топлива в калориметрической бомбе объем газообраз ных 
продуктов горения является величиной постоянной, а при горении топ лива 
в топке объем газов изменяется, а давление остается постоянным.

В ISO 1928:2009, ГОСТ 147–2013 и в настоящей главе приведены 
формулы для расчета низшей и высшей теплоты сгорания при постоян-
ном объеме и постоянном давлении.

Расчет высшей теплоты сгорания при постоянном объеме ( ,s VQ )

Как видно из приведенной выше схемы, значение высшей теплоты сго-
рания при постоянном объеме меньше чем Q  аб  на величину тепловыделе-
ния, которое происходит при образовании и растворении в воде азотной 
и серной кислот, поэтому при расчете высшей теплоты сгорания при по-
стоянном объеме в величину теплоты сгорания по бомбе вносят поправки 
на азот и серу (§ 12.7.3).

Высшую теплоту сгорания аналитической пробы топлива при посто-
янном объеме ,

a
s VQ  (кДж/кг) рассчитывают по формуле:

 ,
a
s VQ Q  аб  NS  ,Q Q   (12.12)

где SQ  –  поправка на серу, кДж/кг;
 NQ  –  поправка на азот, кДж/кг.

Поправки на азот и серу вычисляют по содержанию азотной и сер-
ной кислот в смыве бомбы, которые определяют по ГОСТ 147–2013 
(п. п. 10.5.2–10.5.4) титриметрическим или гра виметрическим методом 
(см. также § 12.7.3 настоящей главы).
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Если поправки на азот и серу определяют расчетным путем, т. е. допу-
скают, что вся сера топлива переходит в серную кислоту (величину Sа

б   за-
меняют на Sа

t ), а поправка на азот зависит не от содержания азота в пробе, 
а от теплоты сгорания топлива, то высшую теплоту сгорания аналитичес-
кой пробы топлива при постоянном объеме ,

a
s VQ  (кДж/кг) рассчитывают 

по формуле:

 ,  a
s VQ = Q  аб   – (Sа

t  +  · Q  аб  ) , (12.13)

где  – коэффициент для расчета теплоты образования серной кислоты 
  из SO2 и растворения ее в воде;  = 94 кДж/кг (22,5 ккал/кг) на  
  1% серы, перешедшей при горении в бомбе в серную кислоту;

  –  коэффициент для расчета теплоты образования и растворения 
  в воде азотной кислоты;  = 0,001 для тощих углей и антрацитов; 

   = 0,0015 для других углей, горючих сланцев и торфов.

Эта формула регламентирована в ГОСТ 147 и ISO 1928.
Ошибка, которая может быть внесена в величину ,

a
s VQ  при замене Sа

б 
на Sа

t , статистически ничтожна, если содержание серы в угле менее 4%, 
и соизмерима с допускаемыми расхождениями при Sа

t > 4%.
В углях России массовая доля общей серы более 4% встречается не час-

то, поэтому в лаборатории ИГИ при определении теплоты сгорания с по-
мощью автоматического калориметра серу в смыве бомбы не определяли, 
а расчет высшей теплоты сгорания проводили по формуле (12.13).

Пересчет высшей теплоты сгорания (при постоянном объеме и при пос-
тоянном давлении) с одного состояния топлива на другое не отличается от 
аналогичных пересчетов других показателей качества топлива. Коэффи-
циенты для таких пересчетов представлены в главе 7 (табл. 7.2).

Для пересчета высшей теплоты сгорания на другие состояния топ лива 
используют результат, выраженный в кДж/кг (Дж/г). Результаты пересче-
та представляют с точностью до величины, кратной 10 Дж/г, после чего его 
при необходимости выражают в других единицах (ккал/кг, кал/г).

Расчет низшей теплоты сгорания при постоянном объеме ( ,i VQ )

Как видно из приведенной выше схемы, значение низшей теплоты сго-
рания при постоянном объеме меньше значения высшей теплоты сгорания 
при постоянном объеме на величину теплоты конденсации пара, который 
образуется из влаги топлива и водорода органической массы, превращаю-
щегося при горении в воду. Масса водяного пара (кг), получаемого при го-
рении 1 кг топлива, находящегося в аналитическом состоянии,  составляет 



253

Глава 12. Определение теплоты сгорания углей

[  0,01 8,94Ha aW  ]. Теплота конденсации пара (теплота парообразова-
ния) равна 2442 кДж/кг.

Низшую теплоту сгорания аналитической пробы топлива при посто-
янном объеме ,

a
i VQ  (кДж/кг) рассчитывают, исходя из высшей теплоты 

сгорания при постоянном объеме, по формуле:

  , , 24,42 8,94H  ,a a a a
i V s VQ Q W    (12.14)

где 24,42 – теплота парообразования при 25 °C в расчете на 1% воды, 
  выделившейся при горении топлива, кДж/кг;

 8,94 – коэффициент пересчета массовой доли водорода на воду;
 W a  – влага аналитической пробы, %;
 Ha – массовая доля водорода в аналитической пробе, %.

Соотношение между высшей и низшей теплотой сгорания при посто-
янном объеме, выраженное формулой (12.14), справедливо для любого 
состояния топлива, например:

 , , 24,42 8,94H ;d d d
i V s VQ Q    (12.15)

 , , 24, 42 8,94H ;daf daf daf
i V s VQ Q    (12.16)

  , , 24,42 8,94H  . r r r r
ti V s VQ Q W    (12.17)

Формулы 12.14–12.17 для расчета низшей теплоты сгорания при пос-
тоянном объеме из экспериментальной величины высшей теплоты сго-
рания при постоянном объеме регламентированы в ГОСТ 147–2013. Эти 
формулы широко используются в теплотехнических расчетах и при оцен-
ке качества топлива в углехимических лабораториях Российской Федера-
ции (§ 12.12).

Ниже приведены формулы из ISO 1928:2009 для расчета низшей теп-
лоты сгорания при постоянном объеме.

«Теплота испарения воды при постоянном объеме при 25 °C составля-
ет 41,53 кДж/моль. Это соответствует величине 206,0 Дж/г в расчете на 
1% водорода в пробе топлива или 23,05 Дж/г в расчете на 1% воды.

Низшую теплоту сгорания сухой пробы топлива при постоянном объ-
еме ( ,

d
i VQ ), исходя из высшей теплоты сгорания сухого топлива при посто-

янном объеме ( ,
d
s VQ ), рассчитывают по формуле:

 , , 206 H .  d d d
i V s VQ Q    (12.18)



Стандартные методы испытания углей. Классификации углей

254

Низшую теплоту сгорания рабочего топлива с общей влагой Wt
r при 

постоянном объеме ( ,
r
i VQ ), кДж/кг, рассчитывают по формуле:

 , ,
100 23,05 

100

r
r d rt

ti V i V
WQ Q W

    (12.19)

или

    , , 206 H 1 0,01 23,05 ,r d d r r
t ti V s VQ Q W W      (12.20)

где Hd – массовая доля общего водорода (включая водород гидратной 
  влаги), определяемая экспериментально, в пересчете на сухое 
  состояние топлива, %;

 Wt
r – массовая доля общей влаги рабочего топлива, %».

Расчет высшей теплоты сгорания при постоянном давлении ( ,s pQ )

При расчете высшей теплоты сгорания при постоянном давлении (Q s,p ) 
исходят из того, что при горении топлива происходит изменение объе-
ма газовой фазы. Водород топлива взаимодействует с газообразным кис-
лородом и образует жидкую воду, уменьшая тем самым объем системы. 
Углерод топлива реагирует с газообразным кислородом, в результате чего 
образуется равный объем газообразного диоксида углерода. За счет кис-
лорода и азота топлива объем газообразной фазы увеличивается.

Изменение объема газообразной фазы, gn  (моль/г пробы), происхо-
дящее при горении топлива, можно рассчитать по формуле:

 
0,5H O N0,01  ,
2,016 31,999 28,013gn

 
     

 
 (12.21)

где H, O, N –  массовые доли общего водорода, кислорода и азота в угле, 
рассчитанные на то состояние топлива, для которого производят пересчет 
высшей теплоты сгорания при постоянном объеме на высшую теплоту 
сгорания при постоянном давлении, %.

Разницу между высшей теплотой сгорания при постоянном объеме 
и при постоянном давлении можно оценить работой (энергией), которую 
производит среда для сохранения постоянства давления. Для того чтобы 
определить эту работу, величину ng следует умножить на RT, заменяя 
изменение объема (моль/г пробы) на изменение энергии (Дж/г пробы). 
Здесь R – универсальная газовая постоянная, равная работе расширения 
1 моля газа при постоянном давлении при нагревании на один градус К 
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(R = 8,315 Дж/моль·К); Т – стандартная температура при определении 
теплоты сгорания углей, равная 298,15 К или 25 °C.

Величина, получаемая при умножении ng на RT, представляет собой по-
правку на постоянство давления, которая относится к высшей теплоте сгора-
ния. Процесс парообразования в топке этой поправкой не учитывается.

Пересчет высшей теплоты сгорания при постоянном объеме на выс-
шую теплоту сгорания при постоянном давлении удобно проводить для 
сухого состояния топлива. Соотношение между ,

d
s VQ  и ,

d
s pQ  (Дж/г) пред-

ставлено следующей формулой:

  , , 6,15 H 0,8 O N  ,d d d d d
s p s VQ Q       (12.22)

где Hd, Od и Nd –  массовые доли водорода, кислорода и азота в сухом 
  топливе, %.

Hd  определяют экспериментально, а  O Nd d  рассчитывают по фор-
муле:

 O N 100 C H S  , d d d d d d
tA       (12.23)

где Ad – зольность сухого топлива, %;
 Cd и St

d – массовые доли общего углерода и общей серы в сухом 
  топ ливе, %.

Как видно из уравнения (12.22) величина ,
d
s pQ  отличается от ,

d
s VQ  

незначительно.

Расчет низшей теплоты сгорания при постоянном давлении ( ,i pQ )

При расчете низшей теплоты сгорания при постоянном давлении ( ,i pQ ) 
исходят из того, что конечными продуктами горения являются водяной пар 
при давлении 0,1 МПа, а также газообразные диоксид углерода, азот и диок-
сид серы.

Теплота испарения воды при постоянном давлении при 25 °C состав-
ляет 44,01 кДж/моль. Это соответствует величине 218,3 Дж/г в расчете на 
1% водорода в пробе топлива или 24,43 Дж/г в расчете на 1% воды.

Соотношение между высшей и низшей теплотой сгорания сухого топ-
лива при постоянном давлении такое же, как между высшей и низшей теп-
лотой сгорания сухого топлива при постоянном объеме (12.15) и выража-
ется формулой:

 , , 218,3 H  . d d d
i p s pQ Q    (12.24)

Введя в это уравнение формулу (12.22), получаем:
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  , , 6,15 H 0,8 O N 218,3 Hd d d d d d
i p s VQ Q       

  , 212,2 H 0,8 O N  . d d d d
s VQ     (12.25)

Низшую теплоту сгорания рабочего топлива с общей влагой r
tW  при 

постоянном давлении ( ,
r
i pQ ), кДж/кг, рассчитывают по формуле:

 , ,
100 24,43 

100

r
r d rt
i p i p t

WQ Q W
   (12.26)

или

    , , 212,2 H 0,8 O N 1 0,01 24,43  , r d d d d r r
i p t ts VQ Q W W          (12.27)

где  O Nd d  –  массовая доля кислорода и азота в сухом топливе, 
  рассчитанная по формуле (12.23), %.

Низшая теплота сгорания рабочего топлива при постоянном давлении 
характеризует реальную энергетическую ценность топлива. Для расче та 
этой величины по формуле (12.27) необходимо определять значение выс-
шей теплоты сгорания при постоянном объеме, а также результаты техни-
ческого и элементного анализа угля.

Ход расчета низшей теплоты сгорания рабочего топлива при постоян-
ном давлении из Q  аб  может быть представлен следующим образом:

Q  аб    ,
a
s VQ   ,

d
s VQ   ,

r
i pQ 

(12.13) (табл.7.2) (12.27)

Результаты расчетов низшей теплоты сгорания каменных углей по-
казывают, что расхождение между ,i VQ  и ,i pQ  составляет около 50 кДж/кг 
(ISO 1928:2009). Такая незначительная величина поправки на постоянст-
во давления является обычной для твердого топлива [2].

При особо точных расчетах необходимо вычислять низшую теплоту 
сгорания при постоянном давлении ( ,i pQ ), а при рутинном анализе то-
плива можно ограничиться традиционным расчетом ,i VQ  по формулам 
(12.14)–(12.17) (см. § 12.12).

Формулы для пересчета низшей теплоты сгорания с одного состояния 
топлива на другое носят более сложный характер, чем для высшей теплоты 
сгорания. При этих пересчетах необходимо учитывать особое влияние вла-
ги и водорода на величину низшей теплоты сгорания.

В табл. 12.4 представлены формулы для пересчета низшей теплоты 
сгорания при постоянном объеме и постоянном давлении на различные 
состояния топлива.
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§ 12.12 Обработка, представление и распечатка результатов 
 определения теплоты сгорания твердых топлив. 
 Прецизионность метода

В углехимических лабораториях экспериментально определяют те-
плоту сгорания аналитической пробы угля по бомбе и далее проводят 
расчеты, конечной целью которых является низшая теплота сгорания ра-
бочего топлива r

iQ  при постоянном объеме или давлении.
Полученные результаты определения теплоты сгорания вносят в про-

токол испытаний. Для оценки качества энергетического топлива и для 
теплотехнических расчетов помимо ,

r
i VQ  (или ,

r
i pQ , если такой расчет про-

водили) в протокол испытаний вносят ,
daf
s VQ , ,

r
s VQ , ,

daf
i VQ .

Если исследуют высокозольное топливо (зольность более 40%), рас-
четы на сухое беззольное состояние не проводят, ограничиваясь показате-
лями на сухое состояние топлива.

При проведении массовых анализов в лаборатории удобно пользо-
ваться программой, разработанной для выполнения трудоемких вычис-
лений, причем, в зависимости от степени автоматизации, эту программу 
вводят в общее программное обеспечение автоматического калориметра 
или загружают в отдельный компьютер.

В Испытательном центре ИГИ была составлена программа для расчета 
показателей теплоты сгорания, которая была введена в отдельный компью-
тер. В компьютер вносили результаты испытаний аналитической пробы 
топ лива: Q  аб , W

a
, W r

t , A
a, Ca, Ha, Sa

t
  , Na. Программа предусматривала предва-

рительные расчеты величин Oa
d , H

d, Hdaf и Hr и основные расчеты теплоты 
сгорания: Qб

daf, Qa
менд, ,

a
s VQ , delta (), ,

d
s VQ , ,

daf
s VQ , ,

a
i VQ , ,

d
i VQ , ,

daf
i VQ , ,

r
s VQ , .

В табл. 12.5 приведен перечень экспериментальных данных и расчет-
ных формул, использованных при составлении программы для расчета 
теплоты сгорания (МДж/кг) в Испытательном центре ИГИ.

При составлении программы следует предусмотреть расчет теплоты 
сгорания в единицах МДж/кг и ккал/кг, используемых при энергетиче-
ских расчетах в нашей стране. Пересчет теплоты сгорания с одних единиц 
на другие проводят по формулам (12.28) и (12.29):

 

(МДж/кг)·1000
4,1868

(ккал/кг)=Q
Q

 

 

(ккал/кг)·4,1868
1000

(МДж/кг)=
Q

Q
 

(12.28)

(12.29)
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Таблица 12.5

Данные для составления программы расчетов
теплот сгорания угля

Дата № пробы
Данные, полученные экспериментально при испытании проб
Q  аб  ; W

a; W r
t ; A

a; Ca; Ha; Sa
t
   ; Na

Обозначение показателя, 
единица измерения Формула для расчета показателя

 Предварительные расчеты

Oa
d, % масс.  100 C H S Na a a a a a

tW A     

Hd, % масс.
100H

100
a

aW

Hdaf, % масс.  
100H

100
a

a aW A 

Hr, % масс. 100H
100

r
a t

a
W
W




 Основные расчеты теплот сгорания

Qa
менд, МДж/кг  d0,33913 C 1,25604 H 0,10886 O Sa a a a

t    

,
a
s VQ , МДж/кг

 Q  аб   – 0,094Sа
t  –  · Q  аб  

 = 0,0010 для тощих углей и антрацитов
 = 0,0015 для остальных углей

delta (), МДж/кг Qa
менд – ,

a
s VQ

,
d
s VQ , МДж/кг ,

100
100

a
s V aQ

W

, МДж/кг  ,
100

100
a
s V a aQ

W A 

,
a
i VQ , МДж/кг  , 0,02442 8,94 Ha a a

s VQ W 

,
d
i VQ , МДж/кг , 0,02442 8,94 Hd d

s VQ  

,
daf
i VQ , МДж/кг , 0,02442 8,94 Hdaf

s V
dafQ  

,
r
s VQ , МДж/кг ,

100
100

r
a t
s V a

WQ
W




,
r
i VQ , МДж/кг  , 0,02442 8,94 Hr r r

ts VQ W 
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Прецизионность метода характеризуется повторяемостью и воспроиз-
водимостью результатов определения высшей теплоты сгорания при по-
стоянном объеме (§ 4.6, п. 7). Поскольку результаты экспериментального 
определения теплоты сгорания топлив (Q  аб ), из которых рассчитывается 
высшая теплота сгорания при постоянном объеме, зависят от содержа-
ния влаги в пробе топлива, оценивать расхождение можно только меж-
ду результатами, рассчитанными на одинаковую массовую долю влаги. 
Для оценки расхождения результатов, полученных в одной лаборатории, 
удобнее использовать результаты испытания пробы, находящейся в ана-
литическом состоянии ( ,

a
s VQ ). Результаты определения теплоты сгорания, 

полученные в разных лабораториях, целесообразнее сравнивать после пе-
ресчета их на сухое состояние топлива ( ,

d
s VQ ) (§ 6.5.3).

Прецизионность метода определения теплоты сгорания представлена 
в табл. 12.6.

Таблица 12.6

Пределы повторяемости и воспроизводимости результатов определения 
высшей теплоты сгорания, кДж/кг

Показатель

Максимально допускаемые расхождения между результатами 
определения высшей теплоты сгорания, рассчитанными

на аналитическое 
состояние топлива

на сухое 
состояние топлива

Предел повторяемости Предел воспроизводимости

Высшая теплота 
сгорания при пос-
тоянном объеме

120 300

§ 12.13 Практическое применение формулы Д. И. Менделеева 
 в углехимических лабораториях

Связь между высшей теплотой сгорания при постоянном объеме 
(в ккал/кг) и элементным составом органической массы углей выражает-
ся формулой Д. И. Менделеева (12.2) (§ 12.1):

 Qs, менд =81C + 300H – 26(O – S) . 

При расчете по этой формуле все неточности определения показате-
лей технического анализа и элементного состава углей отражаются на ве-
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личине теплоты сгорания. Величина теплоты сгорания при постоянном 
объеме, которую определяют экспериментально, более точно характери-
зует тепловые свойства топлива, поэтому включать в протокол испыта-
ний расчетную величину теплоты сгорания не рекомендуется.

Однако в углехимических лабораториях с помощью формулы 
Д. И. Менделеева проверяют соответствие между результатами техни-
ческого и элементного анализа и результатом определения теплоты сго-
рания топлива [2].

Многие десятилетия в углехимических лабораториях ВТИ и ИГИ 
при определении теплоты сгорания обязательно рассчитывают величину 
 (дельта) (табл. 12.5)

  = Qa
менд ,  . a

s VQ  (12.30)

В лабораториях накопился большой экспериментальный материал, 
позволяющий проанализировать получаемые результаты и ориентиро-
вочно оценить их правильность.

Начало этой работы было положено в топливной лаборатории ВТИ 
при изучении природных углей [2]. Было найдено, что при нормаль-
ной работе лаборатории величина  для природных углей не превышает 
100 ккал/кг (418 кДж/кг) 10. Было замечено, что  становится отрицатель-
ной величиной при испытании окисленных углей.

При испытании природных углей иногда оказывается, что  значи-
тельно превышает 100 ккал/кг. Это указывает на то, что при проведении 
технического или элементного анализов допущена случайная ошибка. 
Постоянно сопоставляя результаты определения теплоты сгорания углей 
с другими показателями качества, можно обнаружить не только случай-
ную, но и систематическую ошибку в проведении анализов.

При анализе высокозольных и высокосернистых углей  может до-
стигать 200 ккал/кг, в основном за счет гидратной влаги угля 11, но это не 
является показателем неудовлетворительной работы лаборатории.

В Испытательном центре ИГИ объектами испытаний, помимо при-
родных твердых горючих ископаемых, являлись разнообразные про-
дукты переработки углей: коксы, брикеты, термоугли, твердые остат-
ки  продуктов переработки и т. п. Опыт работы центра показал, что 

10 Эта величина носит оценочный характер, поэтому допустимы выражения «немного 
выше 100» и т. п.

11 При элементном анализе в экспериментальную величину массовой доли водорода вхо-
дит водород гидратной влаги, которая содержится, главным образом, в алюмосиликатах; поэто-
му величина  зависит от зольности и состава золы. В величину массовой доли углерода входит 
углерод карбонатов, содержание которых не всегда проверяют при серийных анализах.
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 предварительная термо- и химическая обработка топлив отрицательно 
 сказывается на  результатах сравнения расчетных и эксперименталь-
ных величин теплоты сгорания: во многих случаях  значительно пре-
вышает 100 ккал/кг.

Несмотря на это, в лабораториях ВТИ и ИГИ результат каждого ка-
лориметрического определения теплоты сгорания сравнивали с величи-
ной, рассчитанной по формуле Д. И. Менделеева, при этом происходила 
проверка результатов испытания и осуществлялся внутренний контроль 
качества работы углехимической лаборатории.

§ 12.14 Современные автоматические калориметры

За более чем столетнее существование метода определения теплоты 
сгорания углей в соответствии с общим развитием науки и техники кало-
риметры превратились из простейших приборов в совершенные высоко-
скоростные автоматизированные установки с применением микропроцес-
соров. Несмотря на многочисленные усовершенствования и изменения 
конструкций отдельных узлов, общий принцип действия и существо 
метода сохранены полностью. Первые калориметры были очень сложны 
в эксплуатации, работа на них требовала большого мастерства, в то время 
как современные установки обслуживаются просто и легко.

За последние десятилетия современная калориметрия сделала ги-
гантский шаг вперед в разработке новых приборов. Использование ми-
кропроцессоров и программного обеспечения превратило калориметры 
в высокоточные и высокоскоростные приборы.

При разработке первых моделей анализаторов авторы пытались не 
только автоматизировать измерительную часть приборов, но и механи-
зировать весь процесс калориметрирования. В результате получались 
громоздкие и сложные в работе, не очень надежные калориметры типа 
АС-200 фирмы LECO (США). На следующем этапе разработки авторы 
вернулись к ручному проведению ряда операций, упростив механическую 
часть, но одновременно усовершенствовали измерительные системы ка-
лориметров.

В современных приборах вручную осуществляются: взвешивание 
пробы, помещение пробы в бомбу, заполнение бомбы кислородом, вне-
сение бомбы в калориметрический сосуд, сброс давления в бомбе после 
окончания опыта. В то же время управление процессом автоматизиро-
вано: выравнивание температуры, работа мешалок, поджог пробы, мони-
торинг температур в калориметрическом сосуде и в термостате, расчет 
теплоты сгорания топлива с внесением поправок на теплообмен с окру-
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жающей средой и на теплоту сгорания запальной проволоки, градуировка 
прибора, расчет точности и многое другое. Таким образом, процесс кало-
риметрирования от внесения бомбы в калориметрический сосуд до выда-
чи результатов проходит в автоматическом режиме.

В зависимости от степени автоматизации результаты определения теп-
лоты сгорания могут выводиться на дисплей или в компьютер, распечаты-
ваться на принтере; можно получать результат в виде Q  аб  , а можно, введя 
дополнительные данные, – в виде ,

daf
s VQ  или ,

r
i VQ .

В последние годы фирма LECO (США) выпускала две модели авто-
матических калориметров – АС-350 и АС-500.

Калориметры серии АС относятся к калориметрам изотермическо-
го типа и состоят из системы измерения температуры и автоматической 
станции для заполнения калориметрических бомб кислородом. Настоль-
ная конструкция приборов со встроенной рециркуляционной водной 
сис темой замкнутого типа делает калориметры компактными и удобны-
ми в работе. Они не требуют дополнительных систем для охлаждения 
и вентиляции.

Термистор измеряет температуру в калориметрическом сосуде 6 раз 
в секунду. Перемешивание воды в сосуде осуществляется мешалкой, ра-
ботающей с постоянной скоростью. Теплообмен между калориметриче-
ским сосудом и окружающей средой в ходе опыта регистрируется микро-
процессором калориметра, который учитывает влияние всех утечек тепла 
и вносит необходимые поправки.

Программное обеспечение прибора позволяет осуществлять разнооб-
разные управляющие действия, в том числе корректировать результат 
с учетом длины запальной проволоки, вносить необходимые термохими-
ческие поправки на содержание в угле серы, влаги, на зольность угля и со-
держание азотной кислоты в смыве бомбы.

Калориметр комплектуется электронными аналитическими веса-
ми, подсоединенными к измерительной системе, и принтером, а модель 
 АС-500 – внешним компьютером.

Приборы обладают высокой точностью. Средняя продолжительность 
анализа (без подготовки пробы и заполнения бомбы) составляет 8–9 мин.

Следующим шагом в усовершенствовании калориметров фирмы 
LECO явился анализатор АС-600.

Полуавтоматический изопериболический калориметр АС-600 от-
личается от предыдущих моделей эргономической конструкцией бомбы, 
которая стала легче, имеет скругленную форму дна и крышки и закрыва-
ется в 1,5 оборота. В конструкции калориметра также имеются отличия 
от предыдущих моделей:
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– предложены новые приспособления для крепления бомбы в кало-
риметрическом сосуде;

– между калориметрическим сосудом и кожухом отсутствует воздуш-
ная прослойка;

– бомбу помещают в калориметрический сосуд, который закрывают 
с по мо щью автоматического поршня. Сосуд с водой и бомбой помещают 
в ко жух, который заполнен водой;

– в ходе опыта проводят измерение температуры воды в сосуде и в ко-
жухе каждую секунду;

– предусмотрена система удаленной диагностики через интернет.
В приборе предусмотрено два режима расчета результатов: первый – 

стандартное определение исправленного подъема температуры, второй – 
новый, разработанный в LECO режим термодинамического модели-
рования (TruSpeed). Программа моделирует теплообменные процессы 
в системе, что позволяет получать результаты анализа через 5,5 мин без 
потери точности измерения.

Полуавтоматический режим с использованием термодинамического 
мо делирования (режим TruSpeed), позволяет получать с помощью АС-600 
отличные результаты при увеличенной пропускной способности прибора.

По мнению разработчиков конструкция калориметра АС-600 уста-
навливает стандарты калориметров будущего.

На некоторых угольных предприятиях Российской Федерации рабо-
тают калориметры фирмы IKA-Werke GmbH (Германия).

Известен ряд моделей калориметров этой фирмы, например, С 2000, 
С 5000, С 6000, которые соответствуют традиционным калориметриче-
ским стандартам.

Калориметр IKA C1, подобно LECO АС-600, представляет послед-
нее поколение изопериболических калориметров. Калориметр IKA C1 
имеет высокую степень автоматизации, уникальный дизайн, занимает 
значительно меньше места на лабораторном столе по сравнению с пре-
дыдущими моделями. Вместо тяжелой стандартной бомбы с резьбой дан-
ная модель оснащена легкосъемной камерой сгорания. К калориметру 
можно подключить весы и принтер. В комплект с калориметром входит 
про точный криостат для подачи охлажденной воды, что обеспечивает 
оптимальные условия эксплуатации. Скорость работы на IKA C1 – 4 
испыта ния в час.

Модельный ряд калориметров компании Parr instrument (США) сос-
тоит из целого семейства калориметров: 6200, 6300, 6400. Выбор калори-
метра зависит от индивидуальных требований заказчика к точности ана-
лиза, степени автоматизации и т. д.
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Полуавтоматический калориметр 6200 представляет собой оптималь-
ную модель для лабораторий со средней производительностью выполне-
ния испытаний (4–5 анализов в час). Съемную калориметрическую бомбу 
заряжают вручную и помещают в овальный сосуд с дози рованным объе-
мом воды. Остальные операции выполняются авто матически. Этот кало-
риметр по внешнему виду и существу работы аналогичен LECO  АС-350.

Автоматические калориметры Parr 6300 и Parr 6400 являются моде-
лями с высокой производительностью (6–8 испытаний в час). Все опе-
рации, кроме зарядки бомбы, выполняются автоматически. Калориметры 
снабжены несъемной бомбой, оборудованной автоматической системой 
смыва остатков сгорания. Управление осуществляет микропроцессор пя-
того поколения.

В России создана Инвестиционная Научно-производственная Компа-
ния «Русские энергетические технологии» (ИНПК РЭТ). Эта компания 
разработала и выпускает калориметры бомбовые АБК-1В для определе-
ния теплоты сгорания твердых, жидких и газообразных топлив. Калори-
метр АБК-1В сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств 
измерений. Калориметр АБК-1В относится к калориметрам изопериболи-
ческого типа и отвечает требованиям ГОСТ 147–2013 (ISO 1928:2009).
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Глава 13 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ЗОЛЫ И СОДЕРЖАНИЯ В УГЛЯХ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

§ 13.1 Общие сведения

Основная масса (до 95 %) минеральных компонентов 1 углей состоит 
из небольшого числа элементов, называемых макро- или золообразующи-
ми элементами, к которым относятся: кремний, алюминий, железо, каль-
ций, магний, сера, натрий, калий, титан, фосфор и марганец.

В процессе озоления углей минеральные компоненты претерпева-
ют ряд химических превращений, причем одни компоненты влияют на 
изменения других. В результате получается сложный композиционный 
продукт, состоящий в основном из следующих оксидов и сульфатов: 
SiO2, Аl2О3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, CaSO4. Таким образом, по сво-
ему химическому составу зола углей приближается к природным сили-
катным породам.

Известно, что для многих десятков других элементов угли являются 
природными концентратами (накопителями) 2. В настоящее время в твер-
дых горючих ископаемых обнаружены почти все элементы Периодичес-
кой таблицы Д. И. Менделеева, за исключением инертных газов, метал-
лов платиновой группы, технеция и таких радиоактивных элементов, как 

1 Минеральные компоненты правильнее называть неорганическими компонентами топ-
лив [17].

2 На ранних стадиях углефикации происходит процесс обогащения угольных место-
рождений многими элементами, вероятно, за счет сорбции из растворов — природных вод.
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 полоний, франций и актиний. Элементы, содержание которых в золе сос-
тавляет менее 1% 3, называют микроэлементами [17].

Содержание микроэлементов в углях и золах может быть выражено 
в единицах: грамм на тонну (г/т), миллиграмм на килограмм (мг/кг), мик-
рограмм на грамм (мкг/г), части на миллион (ppm), а также в процентах. 

В табл. 13.1 приведены коэффициенты пересчета из одних единиц 
в другие.

Таблица 13.1

Соотношения между различными единицами измерения 
содержания микроэлементов

Единица измерения
Значение коэффициента для пересчета на

г/т мкг/г ppm %

г/т 1 1 1 10–4

мг/кг 1 1 1 10–4

мкг/г 1 1 1 10–4

ppm 1 1 1 10–4

% 10+4 10+4 10+4 1

Комплексное использование твердых топлив, создание малоотход-
ных и безотходных технологий их переработки, охрана окружающей сре-
ды обусловливают необходимость изучения неорганических компонен-
тов, содержащихся в топливе. Угли и горючие сланцы рассматриваются 
как потенциальное сырье для получения молибдена, рения, вольфрама, 
сереб ра, селена, галлия, ванадия. Зола углей является основным сырьем 
для получения германия и, частично, урана. Вместе с тем, при сжига-
нии твердых горючих ископаемых содержащиеся в них ртуть, мышьяк, 
берил лий, фтор, фосфор, селен и некоторые другие элементы загрязняют 
окружающую среду, образуя токсичные соединения в атмосфере, водах 
и почвах в концентрациях, иногда существенно превышающих предельно 
допускае мые [21, 22].

Химический состав золы — один из важнейших факторов, влияющих 
на плавкость золы, предопределяет технологию сжигания углей, характер 

3 Массовая доля в сухом твердом топливе составляет менее 0,1% при Ad около 10%.
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получающихся шлаков и зольных уносов, технологию их удаления и спо-
собы утилизации. По составу золы угли подразделяются на: кремнистые, 
глиноземные, железистые, известковые (табл. 13.2).

Таблица 13.2

Типизация состава зол углей [4]

Типы зол углей
Пределы колебания состава, %

Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO

Кремнистые 8–30 40–70 до 20 до 20

Глиноземные 30–45 40–55 до 20 до 20

Железистые 10–20 30–55 > 20 до 20

Известковые 5–20 15–40 5-20 20–40

Первая ступень решения множества задач, от экологических до тех-
нологических — надежное количественное определение неорганических 
макро- и микроэлементов в углях и их золах.

В большинстве случаев содержание макро- и микроэлементов дается 
в расчете на золу, реже — в пересчете на сухой уголь. Пересчет содержа-
ния элемента или оксида элемента в золе, [Эл]A , на содержание элемен-
та в сухом угле, [Эл]d, и обратно при зольности угля Ad производят по 
следую щим формулам:

 [Эл]d = [Эл]A · 
Ad

100  (13.1)

 [Эл]A
 = [Эл]d · 100

Ad   (13.2)

§ 13.2 Методы определения химического состава золы углей

Под химическим составом золы углей понимают содержание в золе 
основных одиннадцати элементов в пересчете на оксиды: SiO2, Al2O3, 
Fe2O3, CaO, MgО, SO3, ТiO2, Р2О5, Na2O, K2O, Мn3О4.

Химический состав золы определяют с помощью общепринятых хи-
мических и физико-химических методов анализа силикатных пород.
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В настоящее время химический состав золы углей определяют стан-
дартными методами в соответствии с ГОСТ 10538–87 «Топливо твердое. 
Методы определения химического состава золы». Методы, регламентиро-
ванные в стандарте, относятся к известным методам классической анали-
тической химии. Они надежны, хорошо воспроизводимы и применяются 
при создании стандартных образцов зол углей. Несмотря на длительность 
определения химического состава золы по ГОСТ 10538–87, именно эти 
методы являются арбитражными при возникновении разногласий.

ГОСТ 10538–87 распространяется на бурые и каменные угли, антра-
циты, горючие сланцы, торф и кокс. В нем установлены методы опреде-
ления в золе топлив диоксида кремния (SiO2), оксида железа (Fe2O3), 
оксида алюминия (Al2O3), оксида кальция (CaO), оксида магния (MgO), 
оксида натрия (Na2O), оксида калия (K2O), пятиоксида фосфора (P2O5), 
диоксида титана (TiO2), триоксида серы (SO3) и смешанного оксида мар-
ганца (Mn3O4).

Золу анализируют из двух навесок. В одной навеске последователь-
но определяют SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, SO3, TiO2, Р2О5, в другой — 
Na2O, К2О и Мn3О4.

Анализ начинают с разложения золы с целью переведения в раствор 
определяемых элементов. Для этого первую навеску сплавляют с карбо-
натом натрия при 950 °С, вторую — разлагают смесью серной и фтористо-
водородной кислот при нагревании.

Диоксид кремния определяют гравиметрическим методом, основан-
ным на выделении SiO2 из солянокислого раствора. При разложении спла-
ва соляной кислотой соединения всех элементов, за исключением крем-
ния, переходят в раствор. Кремниевая кислота H2SiO3 выпадает в осадок, 
но не полностью, часть ее остается в растворе в виде гидрозоля. Для того 
чтобы количественно перевести кремниевую кислоту в осадок, раствор 
дважды выпаривают досуха, при этом золь обезвоживается и переходит 
в гель. Остаток вновь обрабатывают соляной кислотой и отфильтровы-
вают. Фильтрат является основным раствором для определения железа, 
алюминия, кальция, магния, серы, титана и фосфора. Остаток на филь-
тре прокаливают при 1000 °С, при этом кремниевая кислота теряет воду 
и превращается в SiO2. Содержание кремния определяют в прокаленном 
и взвешенном остатке, который обрабатывают смесью HF и H2SO4 при 
нагревании. Кремний удаляется в виде летучего SiF4. Тигель повторно 
прокаливают при 1000 °С, и содержание SiO2 рассчитывают по потере 
массы тигля.

Железо, алюминий, кальций и магний определяют из основного 
раствора с помощью методов комплексонометрического титрования 
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(трилонометрия), в основе которых лежит способность катионов обра-
зовывать с трилоном Б прочные внутрикомплексные растворимые сое-
динения.

Сущность метода определения оксида железа заключается в образо-
вании в кислой среде темно-фиолетового комплекса Fe3+ с сульфосалици-
ловой кислотой и титровании анализируемого раствора трилоном Б. При 
этом комплекс с сульфосалициловой кислотой разрушается и образуется 
новый, более прочный комплекс Fe3+ с трилоном Б, что сопровождается 
изменением окраски раствора — от фиолетовой до бесцветной или сла-
бо-желтой в зависимости от содержания в нем железа.

Определение оксида алюминия основано на образовании комплекс-
ных соединений трилона Б с катионами алюминия, железа и титана 
в кислой среде. Фторид натрия селективно разрушает только комплекс 
трилона Б с алюминием. Выделившийся при этом трилон Б, количество 
которого эквивалентно содержанию алюминия, титруют раствором уксус-
нокислого цинка в присутствии индикатора ксиленолового оранжевого.

Оксиды кальция и магния определяют прямым титрованием катио-
нов Са2+ и Mg2+ трилоном Б в щелочной среде: в одной аликвоте основ-
ного раствора — сумму катионов Са2+ и Mg2+ в присутствии индикатора 
метилтимолового синего, в другой аликвоте — отдельно катионы Са2+ 
в присутствии индикаторов флуорексона и тимолфталеина.

Для определения триоксида серы применяют гравиметрический ме-
тод, основанный на осаждении сульфат-ионов в виде сернокислого бария 
и определении массы последнего (гл. 10).

Диоксид титана, пятиоксид фосфора и смешанный оксид марганца 
определяют фотоколориметрическими методами.

Метод определения диоксида титана основан на образовании окра-
шенного комплексного соединения с диантипирилметаном в кислой среде.

Метод определения пятиоксида фосфора основан на образовании 
фос форо-молибденованадиевого желтого комплексного соединения в при-
сутствии азотной кислоты. Альтернативно фосфор в золе может быть опре-
делен по ГОСТ 1932–93 (ИСО 622–81) 4 следующими методами: титри- 
или гравиметрическим в виде фосфоро-молибденовокислого аммония, 
или фотоколориметрическим методом, основанным на образовании сине-
го фосфоро-молибденового комплекса.

Метод определения смешанного оксида марганца основан на окис-
лении марганца периодатом калия до перманганата и спектрофотометри-
ческом определении последнего.

4 В настоящее время разрабатывают национальный стандарт ГОСТ Р на основе ГОСТ 
1932–93 и ISO 622:2016.
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Оксиды натрия и калия определяют пламенно-фотометрическим 
методом, сущность которого заключается в измерении интенсивности из-
лучения атомов натрия и калия, ионизирующихся в пламени, которая на-
ходится в прямой зависимости от концентрации определяемого элемента 
в растворе.

Такова общая стандартная схема химического анализа зол углей.
В других странах стандартные методы анализа зол углей существенно 

отличаются от приведенных. Например, определение Fe3+ по стандартам 
разных стран проводят следующими методами: гравиметрическим (в виде 
Fe2O3), объемным (окислительно-восстановительное титрование раство-
ром TiCl3), спектрофотометрическим (Fe3+ восстанавливают до Fe2+, кото-
рый образует с - '-дипиридилом красное окрашенное соединение).

Использование различных методов допустимо, так как определяе-
мые величины — абсолютные содержания элементов в золах — не зави-
сят от методов анализа, и правильность получаемых результатов можно 
подтвердить, применяя чистые химические соединения или стандартные 
образцы.

В соответствии с общим развитием аналитической химии применя-
ли разные методы анализа зол — от гравиметрических до спектральных. 
В настоящее время общая тенденция в определении химического соста-
ва зол углей характеризуется расширением использования физических и 
физико-химических инструментальных методов, и прежде всего, спектро-
фотометрии и спектроскопии (атомно-абсорбционной, атомно-эмиссион-
ной и рентгенофлуоресцентной).

В Российской Федерации действуют три стандарта на инструмен-
тальные методы определения химического состава золы: ГОСТ 32977, 
ГОСТ Р 54237 и ГОСТ Р 55879 5.

В соответствии с этими стандартами, навески твердого топлива озо-
ляют при (815±10) °С, а затем проводят сплавление зольных остатков 
с флюсами на основе бората лития при 1000–1200 °С до полной гомогени-
зации расплава.

В ГОСТ 32977 и ГОСТ Р 55879 макроэлементы определяют методом 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии (РФА), для чего из расплава 
золы с флюсом приготавливают литые диски или прессованные таблетки 
(излучатели).

В ГОСТ Р 54237 используют метод атомно-эмиссионной спектро-
метрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС), для чего расплав 

5 В этих стандартах кроме определения одиннадцати уже названных макроэлементов ре-
гламентировано определение некоторых микроэлементов золы, поэтому эти стандарты помеще-
ны в таблицу методов определения микроэлементов настоящей главы (табл. 13.4).
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золы с флюсом растворяют в азотной кислоте. В стандарте также пред-
ложен альтернативный способ разложения зольного остатка — обработка 
смесью HCl, HF и HNO3.

§ 13.3 Методы определения содержания микроэлементов

Микроэлементы 6 содержатся в органической и минеральной частях 
углей. Однако промышленный интерес представляют элементы, связан-
ные с органической массой углей. Актуальность изучения ценных и ток-
сичных микроэлементов в твердых топливах определяется тем, что в мно-
готоннажных процессах топливного и технологического использования 
углей происходит распределение микроэлементов в продукты переработ-
ки углей и в окружающую среду [21].

Накопление микроэлементов в угольных пластах происходило, в ос-
новном, на стадии торфообразования и раннего диагенеза и было обуслов-
лено поглощением их из вод, поступающих в торфяник или пласт.

Обширная информация о составе и концентрации микроэлементов 
в углях России собрана в справочнике «Ценные и токсичные элементы 
в товарных углях России» [22]. Помимо банка данных, включающих ре-
зультаты анализа 13,5 тыс. товарных проб на 20–25 элементов, в справоч-
нике приведены величины чувствительности количественных и полу-
количественных методов определения сорока элементов, а также порог 
токсичности содержаний 16 микроэлементов в углях и минимальные со-
держания 40 элементов, которые определяют промышленную значимость 
углей как источников этих элементов.

В монографиях [21–24], наряду с анализом и обобщением современ-
ной информации по содержанию и генезису микроэлементов в углях, зо-
лах и углевмещающих породах разных стран, приведены многочисленные 
ссылки (общая библиография составляет более 1500 названий) на методы 
определения элементов-примесей, применяемые в лабораториях мира [23].

В монографии [24] рассматриваются вопросы, связанные с оценкой 
горючих ископаемых как сырьевой базы потенциально ценных микроэ-
лементов, технологией их извлечения и защитой окружающей среды от 
потенциально токсичных микроэлементов, выделяющихся в процессах 
добычи и переработки каустобиолитов. Практические результаты по по-
лучению из горючих ископаемых таких микроэлементов как германий, 
уран и ванадий были получены в середине ХХ века.

6 Вместо термина «микроэлементы» часто употребляют словосочетание «малые элемен-
ты» и элементы-примеси.
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Для детального и оперативного определения состава и содержания 
микроэлементов в углях и продуктах их переработки требуются количе-
ственные инструментальные, высокопроизводительные аналитические 
методы. В настоящее время для этих целей применяют физико-хими-
ческие методы исследования: спектральные, спектрофотометрические, 
радио метрические, активационные, рентгенофлуоресцентные и атомно- 

абсорбционные, причем выбор того или иного метода зависит от особен-
ностей свойств определяемых элементов и целей исследования.

В табл. 13.3 приведены инструментальные методы, применяемые для 
определения микроэлементов в твердых топливах, с их полными и сокра-
щенными названиями на русском и английском языках.

За время между выходом в свет первого и второго издания книги 
многие инструментальные методы количественного определения микро-
элементов были стандартизованы и гармонизированы с требованиями 
международных стандартов ИСО и стандартов США. Регламентирован-
ные стандартные методы доступны, надежны, хорошо воспроизводимы 
и точны.

Сущность методов определения микроэлементов в твердых топли-
вах заключается в количественном извлечении микроэлементов из про-
бы (разложение или минерализация пробы угля), переводе их в раствор 
и определении содержания микроэлементов в полученном растворе под-
ходящими химическими или инструментальными физико-химическими 
методами.

Для оказания помощи в выборе методов, подходящих для определе-
ния содержания микроэлементов в твердых топливах, разработан ГОСТ Р 
54239–2018 (ИСО 23380:2013) «Топливо твердое минеральное. Выбор 
методов определения микроэлементов», модифицированный по отноше-
нию к соответствующему международному стандарту.

Информация о стандартных методах определения микроэлементов 
в твердых топливах и их золах приведена в табл. 13.4. Некоторые из этих 
методов предназначены также для определения основных элементов зол 
углей (макроэлементов).

В табл. 13.4 собраны действующие в настоящее время в Российской 
Федерации стандарты на методы определения микроэлементов в твер-
дых топливах, включая хлор, хотя хлор, строго говоря, не относится 
к микроэлементам.
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Таблица 13.3

Полные и сокращенные (аббревиатуры) названия 
инструментальных методов анализа

Аббревиатура Название метода

на англий-
ском языке

на русском 
языке

на английском языке на русском языке

AAS ААС atomic absorption 
spectrometry

атомно-абсорбционная 
спектрометрия

AFS АФС atomic fluorescence 
spectrometry

атомно-флуоресцентная 
спектрометрия

CV-AAS ААС-ХП cold-vapor atomic 
absorption spectrometry

атомно-абсорбционная 
спектрометрия с атомиза-
цией методом холодного 
пара

GF-AAS ААС-ГП
(ААС-ЭТА)

graphite-furnace atomic 
absorption spectrometry

атомно-абсорбционная 
спектрометрия с атомиза-
цией в графитовой печи 
(с электротермической 
атомизацией)

HG-AAS ААС-ГГ
hydride generation 
atomic absorption 
spectrometry

атомно-абсорбционная 
спектрометрия с гидрид-
ной генерацией

IC ИХ ion chromatography ионная хроматография

ICP-AES ИСП-АЭС
inductively coupled 
plasma atomic emission 
spectrometry

атомно-эмиссионная спек-
трометрия с индуктивно 
связанной плазмой

ICP-OES ИСП-ОЭС
inductively coupled 
plasma optical emission 
spectrometry

оптическая эмиссионная 
спектрометрия с индук-
тивно связанной плазмой

ICP-MS ИСП-МС inductively coupled 
plasma mass spectrometry

масс-спектрометрия 
с индуктивно связанной 
плазмой

INAA ИНАА instrumental neutron 
activation analysis

инструментальный 
нейтронно-активацион-
ный анализ

ISE ИСЭ ion selective electrode ион-селективный электрод

XRF РФА X-ray fluorescence 
spectrometry

рентгенофлуоресцентная 
спектрометрия
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ку
ри

м
ет

ри
че

ск
ое

 т
ит

ро
ва

ни
е.

 Х
ло

ри
д-

 
ио

ны
 т

ит
ру

ю
т 

ра
ст

во
ро

м
 а

зо
тн

ок
ис

ло
й 

рт
ут

и 
(I

I)
 с

 и
нд

ик
ат

ор
ом

 д
иф

ен
ил

ка
рб

аз
он

ом
.

Ти
т

ро
ва

ни
е 

по
 Ф

ол
ьг

ар
ду

. К
 р

ас
тв

ор
у 

пр
ил

и-
ва

ю
т 

из
бы

то
к 

ни
тр

ат
а 

се
ре

бр
а,

 к
оа

гу
ли

ру
ю

т 
ос

ад
ок

 A
gC

l, 
из

бы
то

к 
ни

тр
ат

а 
се

ре
бр

а 
ти

тр
у-

ю
т 

ра
ст

во
ро

м
 т

ио
ци

ан
ат

а 
ка

ли
я 

в 
пр

ис
ут

ст
ви

и 
ра

ст
во

ра
 ж

ел
ез

оа
м

м
он

ий
ны

х 
кв

ас
цо

в 
в 

ка
че

-
ст

ве
 и

нд
ик

ат
ор

а.
П

от
ен

ци
ом

ет
ри

че
ск

ое
 т

ит
ро

ва
ни

е 
хл

ор
ид

- 
ио

но
в 

ра
ст

во
ро

м
 н

ит
ра

та
 с

ер
еб

ра
 с

 п
ом

ощ
ью

 
хл

ор
ид

-с
ел

ек
ти

вн
ог

о 
эл

ек
тр

од
а.

ГО
С

Т
 

10
17

5–
75

Ге
рм

ан
ий

У
гл

и
О

зо
ле

ни
е 

на
ве

ск
и 

то
пл

ив
а 

пр
и 

те
м

пе
ра

ту
ре

 5
50

 °С
. Р

аз
ло

ж
ен

ие
 

зо
ль

но
го

 о
ст

ат
ка

 с
м

ес
ью

 H
N

O
3, H

F
 

и 
H

3P
O

4. О
тд

ел
ен

ие
 г

ер
м

ан
ия

 о
т 

м
еш

аю
щ

их
 э

ле
м

ен
то

в 
ди

ст
ил

ля
ци

ей
 

ил
и 

эк
ст

ра
кц

ие
й 

че
ты

ре
хх

ло
ри

ст
ы

м
 

уг
ле

ро
до

м
 в

 с
ол

ян
ок

ис
ло

й 
ср

ед
е.

Ф
от

ок
ол

ор
им

ет
ри

че
ск

ое
 о

пр
ед

ел
ен

ие
 п

ут
ем

 
из

м
ер

ен
ия

 о
пт

ич
ес

ко
й 

пл
от

но
ст

и 
ок

ра
ш

ен
-

но
го

 к
ол

ло
ид

но
го

 р
ас

тв
ор

а 
ф

ен
ил

ф
лу

ор
он

ат
а 

ге
рм

ан
ия

, о
бр

аз
ую

щ
ег

ос
я 

пр
и 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
и 

в 
ки

сл
ой

 с
ре

де
 д

ио
кс

ид
а 

ге
рм

ан
ия

 с
 ф

ен
ил

-
ф

лу
ор

он
ом

. О
пт

ич
ес

ку
ю

 п
ло

тн
ос

ть
 и

зм
ер

яю
т 

пр
и 
 

=
 5

30
 н

м
.
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ГО
С

Т
 1

04
78

–
93

 
(И

С
О

 6
01

–
81

, 
И

С
О

 2
59

0–
73

) 
(п

ри
м

еч
ан

ие
 1

)

М
ы

ш
ья

к
У

гл
и,

 
го

рю
чи

е 
сл

ан
цы

, 
то

рф
, 

ко
кс

С
пе

ка
ни

е 
на

ве
ск

и 
то

пл
ив

а 
со

 
см

ес
ью

 Э
ш

ка
 п

ри
 (

80
0±

25
) 

°С
. 

О
тд

ел
ен

ие
 м

ы
ш

ья
ка

 о
т 

м
еш

а-
ю

щ
их

 п
ри

м
ес

ей
 п

ут
ем

 о
тг

он
ки

 
в 

ви
де

 A
sC

l 3 с
 п

ог
ло

щ
ен

ие
м

 
по

сл
ед

не
го

 а
зо

тн
ой

 к
ис

ло
то

й.
 

В
ы

па
ри

ва
ни

е 
аз

от
но

й 
ки

с-
ло

ты
 и

 р
ас

тв
ор

ен
ие

 с
ух

ог
о 

ос
та

тк
а 

в 
се

рн
ой

 к
ис

ло
те

.

Ф
от

ок
ол

ор
им

ет
ри

че
ск

ое
 о

пр
ед

ел
ен

ие
 

м
ы

ш
ья

ка
 п

о 
ин

те
нс

ив
но

ст
и 

ок
ра

ск
и 

ра
ст

во
ра

 м
ы

ш
ья

ко
во

м
ол

иб
де

но
во

й 
си

ни
. 

И
зм

ер
ен

ие
 о

пт
ич

ес
ко

й 
пл

от
но

ст
и 

ра
ст

во
-

ро
в 

пр
ов

од
ят

 п
ри

 
 =

 6
25

–
75

0 
нм

 в
 с

лу
ча

е 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

ф
от

ок
ол

ор
им

ет
ра

, и
ли

 
пр

и 
 

=
 8

25
 н

м
 в

 с
лу

ча
е 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
сп

ек
тр

оф
от

ом
ет

ра
 (

ар
би

тр
аж

ны
й 

м
ет

од
).

У
гл

и,
 

ко
кс

1.
 С

пе
ка

ни
е 

на
ве

ск
и 

то
п-

ли
ва

 с
о 

см
ес

ью
 Э

ш
ка

 п
ри

 
(8

00
±

25
) 

 °С
. Р

ас
тв

ор
ен

ие
 

сп
ек

а 
в 

со
ля

но
й 

ки
сл

от
е.

2.
 Р

аз
ло

ж
ен

ие
 н

ав
ес

ки
 т

оп
ли

-
ва

 с
м

ес
ью

 с
ер

но
й 

и 
аз

от
но

й 
ки

сл
от

 п
ри

 н
аг

ре
ва

ни
и.

 
О

тг
он

ка
 а

зо
тн

ой
 к

ис
ло

ты
.

Ф
от

ок
ол

ор
им

ет
ри

че
ск

ое
 о

пр
ед

ел
ен

ие
. 

В
ос

ст
ан

ов
ле

ни
е 

м
ы

ш
ья

ка
 м

ет
ал

ли
че

-
ск

им
 ц

ин
ко

м
 с

 о
бр

аз
ов

ан
ие

м
 а

рс
ин

а 
(A

sH
3).

 П
ог

ло
щ

ен
ие

 а
рс

ин
а 

ра
ст

во
ро

м
 

ди
эт

ил
ди

ти
ок

ар
ба

м
ат

а 
се

ре
бр

а,
 с

оп
ро

-
во

ж
да

ю
щ

ее
ся

 в
ос

ст
ан

ов
ле

ни
ем

 с
ер

е-
бр

а.
 И

зм
ер

ен
ие

 о
пт

ич
ес

ко
й 

пл
от

но
ст

и 
ра

ст
во

ра
, о

кр
аш

ен
но

го
 к

ол
ло

ид
ны

м
 

се
ре

бр
ом

, п
ри

 
 =

 5
40

 н
м

.

ГО
С

Т
 1

27
11

–
77

Га
лл

ий
У

гл
и,

 
го

рю
чи

е 
сл

ан
цы

О
зо

ле
ни

е 
пр

об
ы

 п
ри

 
(6

00
±

20
) 

°С
. С

пл
ав

ле
ни

е 
на

ве
ск

и 
зо

лы
 с

 п
ир

ос
ул

ьф
а-

то
м

 к
ал

ия
 п

ри
 (

60
0±

20
) 

°С
. 

Р
ас

тв
ор

ен
ие

 с
пл

ав
а 

в 
со

ля
но

й 
ки

сл
от

е.

Ф
от

ок
ол

ор
и

м
ет

ри
че

ск
ое

 о
п

ре
де

ле
-

н
и

е 
в 

ви
де

 х
ло

рг
ал

ла
та

 р
од

ам
и

н
а 

С
, 

об
ра

зу
ю

щ
ег

ос
я 

в 
со

ля
н

ок
и

сл
ой

 с
ре

де
 

п
ри

 в
за

и
м

од
ей

ст
ви

и
 х

ло
ри

дн
ог

о 
ко

м
-

п
ле

кс
а 

га
лл

и
я 

с 
кр

ас
и

те
ле

м
 р

од
ам

и
-

н
ом

 С
 и

 э
кс

тр
аг

и
ро

ва
н

н
ог

о 
см

ес
ью

 
то

лу
ол

а 
с 

бу
ти

ла
ц

ет
ат

ом
. И

зм
ер

ен
и

е 
оп

ти
че

ск
ой

 п
ло

тн
ос

ти
 п

ро
во

дя
т 

п
ри

 
 

=
 5

30
–

54
0 

н
м

.
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ГО
С

Т
 2

89
74

–
91

Б
ер

ил
ли

й,
 

бо
р,

 
м

ар
га

не
ц,

 
ба

ри
й,

 
хр

ом
, 

ни
ке

ль
, 

ко
ба

ль
т,

 
св

ин
ец

, 
га

лл
ий

, 
ва

на
ди

й,
 

м
ед

ь,
 

ци
нк

, 
м

ол
иб

де
н,

 
ит

тр
ий

, 
ла

нт
ан

У
гл

и,
 

ко
кс

О
пр

ед
ел

ен
ие

 п
ро

во
дя

т 
бе

з 
пе

ре
-

во
да

 м
ик

ро
эл

ем
ен

то
в 

в 
ра

ст
во

р.
1.

 О
пр

ед
ел

ен
ие

 в
 з

ол
ах

. П
ро

бу
 

то
пл

ив
а 

оз
ол

яю
т 

пр
и 

(5
00

±
25

) 
°С

 
и 

ра
ст

ир
аю

т 
зо

лу
 д

о 
ра

зм
ер

а 
ча

-
ст

иц
 7

5 
м

км
. С

м
еш

ив
аю

т 
на

ве
с к

у 
зо

лы
 с

 н
ав

ес
ко

й 
бу

ф
ер

но
й 

см
ес

и,
 

со
ст

оя
щ

ей
 и

з 
гр

аф
ит

ов
ог

о 
по

ро
ш

-
ка

 и
 у

гл
ек

ис
ло

го
 с

тр
он

ци
я 

(9
:1

).
2.

 О
пр

ед
ел

ен
ие

 н
еп

ос
ре

дс
тв

ен
но

 
в 

тв
ер

до
м

 т
оп

ли
ве

. А
на

ли
ти

че
-

ск
ую

 п
ро

бу
 т

оп
ли

ва
 в

ы
су

ш
ив

аю
т 

пр
и 

(2
00

±
10

) 
°С

 и
 р

ас
ти

ра
ю

т 
до

 
ра

зм
ер

а 
ча

ст
иц

 2
00

 м
км

. С
м

еш
и-

ва
ю

т 
на

ве
ск

у 
пр

об
ы

 с
 н

ав
ес

ко
й 

бу
ф

ер
но

й 
см

ес
и,

 с
ос

то
ящ

ей
 и

з 
гр

аф
ит

ов
ог

о 
по

ро
ш

ка
 и

 э
ле

м
ен

-
та

рн
ой

 с
ер

ы
 (

1:
1)

 и
ли

 г
ра

ф
ит

о-
во

го
 п

ор
ош

ка
, о

кс
ид

а 
кр

ем
ни

я 
и 

уг
ле

ки
сл

ог
о 

на
тр

ия
 (

6:
3:

1)
.

П
ро

ве
де

ни
е 

эм
ис

си
он

но
го

 с
пе

кт
ра

ль
-

но
го

 а
на

ли
за

 п
од

го
то

вл
ен

ны
х 

пр
об

 
и 

об
ра

зц
ов

 с
ра

вн
ен

ия
.

Н
ав

ес
ки

 з
ас

ы
па

ю
т 

в 
сп

ек
тр

ал
ьн

ы
е 

эл
ек

тр
од

ы
 и

ли
 и

сп
ол

ьз
ую

т 
м

ет
од

 
пр

ос
ы

пк
и.

 С
пе

кт
ро

гр
ам

м
ы

 ф
от

ом
ет

-
ри

ру
ю

т 
на

 м
ик

ро
ф

от
ом

ет
ре

, и
зм

ер
яя

 
по

че
рн

ен
ие

 а
на

ли
ти

че
ск

их
 л

ин
ий

. 
М

ас
со

ву
ю

 д
ол

ю
 э

ле
м

ен
та

 в
 з

ол
е 

ил
и 

в 
уг

ле
 о

пр
ед

ел
яю

т 
по

 г
ра

ду
ир

ов
оч

-
но

м
у 

гр
аф

ик
у 

по
 р

аз
но

ст
и 

по
че

рн
е-

ни
я 

ан
ал

ит
ич

ес
ко

й 
ли

ни
и 

эл
ем

ен
та

 
и 

ф
он

а.

ГО
С

Т
 3

29
77

–
20

14
(М

од
иф

иц
ир

о-
ва

н 
по

 о
тн

ош
е-

ни
ю

 к
 A

S
T

M
 

D
36

83
-1

1)

Б
ер

ил
ли

й,
 

хр
ом

,
м

ед
ь,

 
м

ар
га

не
ц,

 
ни

ке
ль

, 
св

ин
ец

, 
ва

на
ди

й,
 

ци
нк

, 
ка

дм
ий

У
гл

и,
 г

ор
ю

-
чи

е 
сл

ан
цы

, 
то

рф
, к

ок
с,

 
то

пл
ив

ны
е 

бр
ик

ет
ы

, 
пр

од
ук

ты
 

об
ог

ащ
ен

ия
, 

пе
ре

ра
бо

тк
и 

и 
сж

иг
ан

ия

О
зо

ле
ни

е 
пр

об
ы

 п
ри

 (
50

0±
10

) 
°С

. 
Р

аз
ло

ж
ен

ие
 н

ав
ес

ки
 з

ол
ы

 с
м

ес
ью

 
ки

сл
от

 (
H

N
O

3, H
C

l и
 H

F
) 

пр
и 

на
-

гр
ев

ан
ии

. И
зб

ы
то

к 
ф

то
ри

д-
ио

но
в 

св
яз

ы
ва

ю
т 

бо
рн

ой
 к

ис
ло

то
й.

О
зо

ле
ни

е 
ко

кс
а 

до
пу

ск
ае

тс
я 

пр
ов

од
ит

ь 
пр

и 
те

м
пе

ра
ту

ре
 

(8
15

±
10

) 
°С

.

О
пр

ед
ел

ен
ие

 м
ик

ро
эл

ем
ен

то
в 

в 
ра

ст
-

во
ре

 м
ет

од
ом

 а
то

м
но

-а
бс

ор
бц

ио
нн

ой
 

сп
ек

тр
ом

ет
ри

и 
с 

ат
ом

из
ац

ие
й 

в 
пл

а-
м

ен
и 

(А
А

С
).

 Б
ер

ил
ли

й,
 х

ро
м

 и
 в

ан
а-

ди
й 

оп
ре

де
ля

ю
т 

в 
пл

ам
ен

и 
ди

ни
тр

о-
ок

си
д 

 /а
це

ти
ле

н,
 а

 м
ед

ь,
 м

ар
га

не
ц,

 
ни

ке
ль

, с
ви

не
ц 

и 
ци

нк
 —

 в
 п

ла
м

ен
и 

во
зд

ух
/а

це
ти

ле
н.
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ГО
С

Т
 

32
98

0–
20

14
 

(I
S

O
 

15
23

7:
20

03
)

Р
ту

ть
У

гл
и,

 г
ор

ю
чи

е 
сл

ан
цы

, т
ор

ф
, 

ко
кс

, т
оп

ли
в-

ны
е 

бр
ик

ет
ы

, 
пр

од
ук

ты
 

об
ог

ащ
ен

ия

С
ж

иг
ан

ие
 н

ав
ес

ки
 т

оп
ли

ва
 в

 к
ал

ор
им

е-
тр

ич
ес

ко
й 

бо
м

бе
 в

 а
тм

ос
ф

ер
е 

ки
сл

ор
од

а 
в 

пр
ис

ут
ст

 ви
и 

ра
зб

ав
ле

нн
ой

 а
зо

тн
ой

 к
ис

ло
-

ты
. С

ое
ди

не
ни

я 
рт

ут
и 

в 
ра

ст
во

ре
 в

ос
ст

ан
ав

-
ли

ва
ю

т 
хл

ор
ид

ом
 о

ло
ва

 (
II

).

О
пр

ед
ел

ен
ие

 р
ту

ти
 в

 р
ас

т-
во

ре
 м

ет
од

ом
 н

е 
пл

ам
ен

но
й 

ат
ом

но
-а

бс
ор

бц
ио

нн
ой

 
сп

ек
тр

ом
ет

ри
и 

с 
ат

ом
и-

за
ци

ей
 р

ту
ти

 м
ет

од
ом

 
хо

ло
дн

ог
о 

па
ра

 (
А

А
С

-
Х

П
),

 и
сп

ол
ьз

уя
 с

пе
кт

-
ра

ль
ну

ю
 р

ту
тн

ую
 л

ам
пу

 
с 
 

=
 2

53
,7

 н
м

.

ГО
С

Т
 

32
98

1–
20

14
 

(I
S

O
 

15
23

8:
20

03
)

К
ад

м
ий

У
гл

и,
 г

ор
ю

чи
е 

сл
ан

цы
, к

ок
с,

 
то

пл
ив

ны
е 

бр
ик

ет
ы

, 
пр

од
ук

ты
 

об
ог

ащ
ен

ия

О
зо

ле
ни

е 
пр

об
ы

 п
ри

 (
45

0±
10

) 
°С

. Р
аз

ло
ж

е-
ни

е 
на

ве
ск

и 
зо

лы
 с

м
ес

ью
 к

ис
ло

т 
(H

N
O

3, H
C

l 
и 

H
F

) 
пр

и 
на

гр
ев

ан
ии

. И
зб

ы
то

к 
ф

то
ри

д-
ио

-
но

в 
св

яз
ы

ва
ю

т 
бо

рн
ой

 к
ис

ло
то

й.

О
пр

ед
ел

ен
ие

 к
ад

м
ия

 
в 

ра
ст

 во
ре

 м
ет

од
ом

 н
е 

пл
ам

ен
но

й 
ат

ом
но

-а
бс

ор
-

бц
ио

нн
ой

 с
пе

кт
ро

м
ет

ри
и 

с 
ат

ом
из

ац
ие

й 
ка

дм
ия

 
в 

гр
аф

ит
ов

ой
 п

еч
и 

(А
А

С
-

ГП
).

 А
на

ли
ти

че
ск

ая
 л

ин
ия

 
ка

дм
ия

 2
28

,5
 н

м
. С

од
ер

-
ж

ан
ие

 м
ик

ро
эл

ем
ен

та
 

в 
ра

ст
во

ре
 о

пр
ед

ел
яю

т 
по

 
гр

ад
уи

ро
во

чн
ом

у 
гр

аф
ик

у.

ГО
С

Т
 

32
98

2–
20
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В табл. 13.4 включен ГОСТ 32983, в котором регламентирован ме-
тод определения Na, K, Ca, Fe, Mg, растворимых в разбавленной соляной 
кислоте. При изучении форм нахождения этих металлов в углях было 
обнаружено, что часть этих металлов входит в состав алюмосиликатов, 
а другая — в состав хлоридов, карбонатов, гуматов, причем первая не экс-
трагируется разбавленным раствором соляной кислоты, а вторая — пере-
ходит в раствор при кипячении [17].

Na, K, Ca, Fe и Mg относят к макроэлементам (§ 13.2). Содержание 
в угле растворимых форм этих металлов составляет менее 1%, поэтому 
перечисленные элементы условно можно отнести к микроэлементам и ис-
пользовать для их определения в экстракте метод атомно-абсорбционной 
спектрометрии (ААС).

Метод был разработан для целей энергетики, так как присутствие 
в углях хлоридов щелочных металлов затрудняет сжигание, а на шлакую-
щую способность углей влияет не общее количество металлов в топливе, 
а массовая доля металлов, растворимых в соляной кислоте.

Как видно из табл. 13.4, в половине стандартов (8 из 16-ти) определе-
ние микроэлементов проводят в золах твердых топлив. Озоление наве-
сок — наиболее распространенный метод разложения горючих ископае-
мых. Выбор метода разложения и условий озоления зависит от летучести 
микроэлементов, т. е. от их способности образовывать газообразные сое-
динения при озолении [17, 21].

Стандартный метод озоления при (815±10) °С используют при опре-
делении нелетучих микроэлементов (барий, стронций, цинк). Летучие 
микроэлементы (германий, ртуть, сурьма, селен, кадмий и др.) в этих ус-
ловиях теряются почти полностью, другие — частично.

Для предотвращения образования газообразных соединений малых 
элементов необходимо проводить озоление при температурах не более 
500–550 °С в токе воздуха (приоткрытая дверца муфеля) с невысокой 
скоростью подъема температуры (не более 4–4,5 °С/мин). Такая методи-
ка озоления была разработана применительно к определению германия, 
и стандартизована.

Аналогичные условия озоления при 500 °С были рекомендованы ИСО 
для определения галлия, молибдена, свинца и бериллия [21].

В целях уменьшения потерь летучих микроэлементов при озоле-
нии топлив и для их сохранения в продуктах сжигания топлив озоление 
 заменяют другим способом разложения, например, спеканием со смесью 
Эшка, сжиганием в калориметрической бомбе в присутствии поглоти-
тельных растворов, пирогидролизом или разложением смесью концен-
трированных кислот (HCl, HNO3, HF).
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Переведение определяемого элемента из зольного остатка в раствор 
проводят разложением золы смесью концентрированных кислот (HCl, 
HNO3, HF) или сплавлением навески золы с флюсами, после чего сплав 
может быть растворен в разбавленных кислотах или использован как 
твердый излучатель при спектрометрическом определении.

Из табл. 13.4 видно, что методы подготовки проб для атомно-абсорб-
ционного (ААС), рентгенофлуоресцентного (РФА) и других методов ана-
лиза индивидуальны и существенно отличаются друг от друга.

Общие требования к стандартным методам определения микроэлементов

• Для достижения количественного извлечения микроэлементов из 
твердых топлив необходимо точное соблюдение стандартной методики 
разложения проб.

• Для проверки правильности результатов определения микроэле-
ментов в топливах используют подходящие государственные стандарт-
ные образцы (ГСО) состава вещества (материалов), аттестованные в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 8.315–97.

При отсутствии в Государственном реестре необходимых ГСО допус-
кается использовать аттестованные смеси (АС) с установленным содер-
жанием определяемых микроэлементов.

ГСО и АС должны быть близкими по составу и содержанию элемен-
тов к анализируемым пробам.

• Для градуировки приборов приготавливают градуировочные раст-
воры из ГСО состава растворов или из химических реактивов: оксидов 
и солей определяемых элементов высокой степени чистоты (не менее 
99,99%).

По результатам анализа градуировочных растворов строят градуиро-
вочный график в координатах: массовая доля элемента – значение ана-
литического сигнала. Градуировочный график периодически проверяют, 
используя градуировочные растворы.

В современных приборах градуировочные характеристики (графики, 
уравнения, таблицы) могут быть получены с помощью программного обе-
спечения.

• После градуировки прибора проводят анализ раствора (препарата), 
приготовленного из стандартного образца, как образца неизвестного со-
става. К рутинному анализу проб приступают после того, как будет уста-
новлено, что содержание микроэлемента в стандартном образце, получен-
ное при анализе, соответствует его значению в паспорте ГСО.

• Раствор холостого опыта готовят так же, как анализируемый раст-
вор, но без навески топлива (или золы).
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Концентрацию микроэлемента в анализируемом растворе и в раство-
ре холостого опыта определяют по градуировочному графику.

• При выборе метода определения микроэлементов следует исходить 
из типичного диапазона их содержаний в твердых топливах, из чувстви-
тельности метода (предела обнаружения) и требуемой прецизионности. 
Эти данные для 21 микроэлемента приведены в ГОСТ Р 54239–2018 
(ИСО 23380:2013).

• При определении следовых количеств элементов следует прини-
мать меры, исключающие возможность внесения загрязнений в ана-
лизируемую пробу из лабораторной посуды, реактивов, оборудования 
и из атмосферы [см. ГОСТ Р 54239–2018 (ИСО 23380:2013), Приложе-
ние ДА].

• При промышленном сжигании твердых топлив часть микроэлемен-
тов попадает в окружающую среду с дымовыми газами, поэтому найден-
ное в твердых остатках от сжигания и в золе уноса содержание микроэле-
ментов не может быть пересчитано на исходное топливо. 

В то время как при озолении твердых топлив в лаборатории в стан-
дартных условиях микроэлементы количественно переходят в золу, поэ-
тому их содержание, найденное в золе, может быть пересчитано на исход-
ное топ ливо.

• Существенным недостатком инструментальных методов анализа 
является зависимость результатов от состава пробы, т. е. от состава ма-
трицы. С целью устранения матричного эффекта применяют стандарт-
ные образцы, основа которых аналогична основе анализируемых образ-
цов. Известно, что золы твердого топлива — это объекты с силикатной 
матрицей.

Другой способ устранения влияния матрицы основан на сплавлении 
золы с избытком флюса, что позволяет приводить стандартные образцы 
и анализируемые пробы к близкому составу матрицы и устранению ма-
тричного эффекта.

Чтобы учесть взаимное влияние элементов, входящих в состав ана-
лизируемой пробы (влияние матрицы и наложение спектральных ли-
ний), необходимо вносить поправки в результат определения массовой 
доли микроэлементов. Для приборов последних поколений разработа-
ны компьютерные программы, позволяющие вносить такие поправки 
(ГОСТ 32984–2014, п. 11.4).

• Современные приборы для определения содержания микроэлемен-
тов снабжены программным обеспечением. 

Применение новейших разработок в этой области позволяет автома-
тизировать управление приборами, проводить градуировку, рассчитывать 
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градуировочные  характеристики, вычислять результаты определения, 
вносить матричные и  другие поправки, выводить на дисплей, распечаты-
вать результаты анализа и другие данные.

В ИСО/ТК 27 продолжаются работы по пересмотру и разработке 
международных стандартов на методы определения микроэлементов 
в твердых топливах. В 2016 г. были введены в действие вторые издания 
трех международных стандартов:

— ISO 11723:2016 «Твердые минеральные топлива. Определение 
мышьяка и селена. Метод с применением смеси Эшка и образованием ги-
дридов»;

— ISO 11724:2016 «Твердые минеральные топлива. Определение об-
щего фтора в угле, коксе и летучей золе»;

— ISO 15237:2016 «Твердые минеральные топлива. Определение со-
держания общей ртути в угле».

При пересмотре первых изданий этих международных стандартов 
в текст были внесены «минимальные изменения».

Для стандартизаторов

Указание в предисловии международного стандарта на то, что при пе-
ресмотре предыдущего издания этого стандарта внесены «минимальные 
изменения» (minor items), как правило, означает, что эти издания иден-
тичны и отличаются лишь годом издания.

Это утверждение справедливо, например, по отношению к ISO 
15237:2016 (второе издание). Действующий в России ГОСТ 32980–2014 
(ISO 15237:2003) гармонизирован с первым изданием этого международ-
ного стандарта 2003 года. В соответствии с ГОСТ 1.2–2015 необходимо 
пересмотреть ГОСТ 32980–2014 и гармонизировать его со вторым изданием 
ISO 15237.

Поскольку при пересмотре ГОСТ 32980–2014 в него должны быть 
внесены, по существу, не изменения, а исправления (год издания на ти-
тульном листе, в Предисловии и на первой странице основного текста 
стандарта), такой пересмотр можно было бы провести по правилам внесе-
ния поправок, т. е. по упрощенной процедуре, сэкономив время и деньги.

Желательно предусмотреть такую процедуру пересмотра стандарта 
и внести соответствующее положение в ГОСТ 1.2–2015.

Для экологического контроля стандартные методы анализа весьма 
трудоемки, длительны и дороги. Для этих целей желательно использовать 
приборы для экспресс-определения без специальной подготовки пробы. 
В настоящее время стандарты на такие методы отсутствуют.
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Анализатор фирмы LECO (США) (модель AMA-254) для экспресс- 
определения ртути в топливах методом прямого сжигания удовлетворяет 
требованиям к чувствительности, точности, быстроте и надежности. Вре-
мя анализа — 5 мин. Оптимальная навеска аналитической пробы угля — 
300 мг. Пробы не требуют предварительной подготовки (разложения 
и переведения в раствор). Навеску топлива сжигают в токе кислорода, 
пары ртути сорбируются в амальгаторе. При нагреве амальгатора ртуть 
испаряется и определяется в детекторе ультрафиолетового излучения 
при  = 253,7 нм. Предел обнаружения ртути — 0,01 нг.

Прибор имеет два диапазона измеряемых концентраций ртути: от 0,05 
до 50 нг и от 40 до 600 нг. Программное обеспечение прибора позволяет 
автоматически переключать диапазоны в зависимости от концентрации 
паров ртути и выбирать диапазон градуировочного графика.

Прибор АМА-254 фирмы LECO (США) имеет сертификат соответ-
ствия стандарту ISO 9001, подтвержденный Британским институтом 
стандартов, и сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р.
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Глава 14 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 

УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

§ 14.1 Представление о безопасности угольной продукции

Угольная продукция относится к объектам технического регулирова-
ния (глава 3).

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулиро-
вании» в систему технического регулирования входят технические рег-
ламенты (ТР), в которых сформулированы обязательные требования 
к объектам технического регулирования. Обязательными требованиями 
являются требования по безопасности. Эти требования должны обеспе-
чить, прежде всего, безопасность жизни и здоровью людей и охрану окру-
жающей среды.

В настоящее время разработан Технический регламент Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) «Требования к углям и продуктам их 
переработки» (§ 3.5). Регламент ЕАЭС устанавливает обязательные для 
применения и исполнения на таможенной территории ЕАЭС требования 
безопасности к углям и продуктам их переработки для обеспечения сво-
бодного перемещения данной продукции на территориях государств – 
членов союза.

ТР ЕАЭС «Требования к углям и продуктам их переработки» распро-
страняется на следующую угольную продукцию:

– угли рядовые (окисленные и не окисленные), в том числе угли бу-
рые и лигниты, каменные, антрациты;
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– продукты переработки углей:
а) угли (окисленные и не окисленные) рассортированные, обога-

щенные, промпродукт, шлам;
б) агломерированное топливо из бурых углей и лигнитов, камен-

ных углей, антрацитов.
В перечень стандартов к ТР ЕАЭС, в результате применения ко-

торых обеспечивается соблюдение требований регламента, входит 
ГОСТ 32464–2013 «Угли бурые, каменные, антрацит. Общие техниче-
ские требования», в котором регламентированы обязательные требова-
ния к безопасности угольной продукции. Этот стандарт распространяет-
ся на группу однородной продукции — бурые, каменные угли и антрацит, 
а также продукты их обогащения и рассортировки и устанавливает по-
казатели качества, характеризующие безопасность угольной продукции 
и подлежащие обязательному включению в документацию, по которой 
изготавливается продукция.

Первое обязательное требование для подтверждения соответствия 
угольной продукции — установление марки (и технологической группы) 
угля по ГОСТ 25543–2013 (глава 23).

К показателям качества, характеризующим безопасность угольной 
продукции, относятся:

• зольность, Ad (глава 6);
• массовая доля общей серы, Sd

t (глава 10);
• массовая доля хлора, Cld (§§ 14.2, 14.3);
• массовая доля мышьяка, Asd (§ 14.4).
В табл. 14.1 приведены нормы показателей качества, характеризую-

щих безопасность угольной продукции, установленные в ГОСТ 32464.
Методы испытаний, указанные в табл. 14.1, являются арбитражны-

ми и должны быть включены в документацию, регламентирующую ка-
чество угольной продукции. Допускается использовать альтернативные 
методы испытаний, не уступающие по точности методам, приведенным 
в табл. 14.1.

В документах на конкретную угольную продукцию отдельных пред-
приятий должны быть приведены фактические значения показателей без-
опасности, не превышающие нормы, приведенные в табл. 14.1.
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Таблица 14.1

Нормы показателей качества, характеризующих безопасность 
угольной продукции

Наименование
показателя

Норма для продукции
Метод

испытания
Обога-

щенный 
уголь

Необогащен-
ный рассорти-

рованный уголь

Рядовой уголь, 
промпродукт, 
отсев, шламы

Зольность Ad, %, 
не более:
• каменный уголь
• бурый уголь

29,0
34,0

38,0
38,0

45,0
45,0

ГОСТ Р 55661

Массовая доля 
общей серы Sd

t , %, 
не более

2,8 3,0 4,5 ГОСТ 8606

Массовая доля 
хлора Cld, %, 
не более

0,60 0,60 0,60 ГОСТ 9326

Массовая доля 
мышьяка Asd, %, 
не более

0,02* 0,02* 0,02* ГОСТ 10478

* Соответствует 200 ppm.

§ 14.2 Содержание хлора — показатель безопасности углей

Массовая доля хлора в углях колеблется, в основном, в пределах 
от 0,003 до 0,35%. Значительно большее количество хлора найдено в так 
называемых соленых углях 1 (бурых и длиннопламенных). Концентрация 
хлора в этих углях достигает 1% и выше [21].

Хлор входит в состав органической и минеральной массы углей. Часть 
хлора минеральной массы находится в водорастворимой форме, в виде 
NaCl, хотя во многих случаях зависимость между содержанием хлора 
и натрия не обнаружена. Хлор содержится также в сорбированном виде, 
в составе оксихлоридов.

Хлор относится к промышленно вредным элементам, вызывающим 
коррозию аппаратуры при энергетическом и технологическом использо-
вании углей. Сжигание углей при содержании хлора более 0,3% крайне 

1 Солеными называют угли, отличающиеся повышенным содержанием соединений на-
трия и соотношением Na:K1 [17].
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затруднено. Отмечено отрицательное влияние хлора на процесс коксова-
ния и свойства кокса. При содержании менее 0,015% хлор практического 
влияния на окружающую среду и аппаратуру не оказывает (фоновое со-
держание) [17].

Методы определения хлора в углях
Стандартные методы определения хлора в твердом минеральном топ-

ливе регламентированы в ГОСТ 9326–2002 (ИСО 587–97) «Топливо 
твердое минеральное. Методы определения хлора».

Сущность методов определения хлора в углях заключается в сжига-
нии углей в муфельной печи со смесью Эшка или в калориметрической 
бомбе с последующим определением хлора в растворе меркуриметриче-
ским титрованием, или титрованием по Фольгарду, или потенциометри-
ческим титрованием с помощью хлорид-селективного электрода.

При определении хлора с применением смеси Эшка навеску угля сжи-
гают со смесью Эшка в окислительной атмосфере до полного сгорания 
и превращения хлора в хлориды щелочных металлов. Хлориды экстраги-
руют раствором азотной кислоты и определяют одним из перечисленных 
выше способов.

При сжигании навески угля в калориметрической бомбе все операции 
проводят в соответствии с ГОСТ 147–2013 (ISO 1928:2009) (глава 12). 
Остаток после сжигания навески и жидкость из бомбы количественно пе-
реносят в стакан, тщательно обмывают водой внутренние стенки бомбы, 
арматуру, крышку, электроды, тигель, собирая промывные воды в тот же 
стакан. Промывные воды упаривают, фильтруют и определяют в филь-
трате хлор меркуриметрическим титрованием.

Максимально допускаемое расхождение между результатами опре-
делений, проведенных в одной лаборатории (предел повторяемости), 
составляет 0,03% абс., в разных лабораториях (предел воспроизводимо-
сти) — 0,06% абс.

Метод определения хлора в углях по ГОСТ 9326–2002 (ИСО 587–97) 
сожжением со смесью Эшка и меркуриметрическим титрованием полу-
чил широкое распространение в России при сертификации углей (§ 14.3).

Альтернативный метод определения хлора в углях регламентирован 
в ГОСТ 33502–2015 «Топливо твердое минеральное. Определение содер-
жания общего хлора сжиганием в калориметрической бомбе с последую-
щим определением в растворе с помощью ион-селективного электрода», 
модифицированном по отношению к ASTM D4208-13.

Сущность метода заключается в сжигании навески аналитической 
пробы твердого топлива в калориметрической бомбе в среде сжатого 
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 кислорода в присутствии раствора углекислого натрия, поглощающего 
газообразный хлористый водород.

В растворе, полученном при обмывании внутренних частей калори-
метрической бомбы, после добавления реагента, поддерживающего ион-
ную силу раствора, определяют содержание хлорид-ионов с помощью 
хлорид-селективного электрода методом стандартных добавок. Результат 
испытания представляет собой массовую долю общего хлора в исследуе-
мом твердом топливе.

В настоящее время действующим является еще один альтернативный 
метод, регламентированный в ГОСТ 29087–91 (ИСО 352–81) «Топливо 
твердое минеральное. Метод определения хлора сжиганием при высокой 
температуре». Этот метод практически не применяется в углехимиче-
ском анализе из-за сложности, трудоемкости и необходимости работать 
с оксицианидом ртути (II). По этим причинам ISO 352:1981 был отменен 
в 2005 г. В связи с этим рекомендуем отменить ГОСТ 29087.

§ 14.3 Методика определения хлора в углях с применением
 смеси Эшка и меркуриметрического титрования

Проведение испытания. Сожжение навески топлива со смесью Эшка 
проводят по методике, изложенной в § 10.3. На дно тигля помещают ров-
ным слоем 0,5 г смеси Эшка. Навеску аналитической пробы топлива мас-
сой 1 г тщательно перемешивают с 2,5 г смеси Эшка в подходящем сосуде 
и переносят в тигель, разравнивают содержимое осторожным постукива-
нием тигля о твердую поверхность и насыпают сверху ровным слоем еще 
1 г смеси Эшка. Тигель с навеской помещают в холодную муфельную печь 
и поднимают температуру печи до (675±25) °С в течение 1 ч. Эту темпера-
туру поддерживают в течение 3 ч. После этого вынимают тигель из печи 
и дают ему остыть.

Смесь в тигле разрыхляют стеклянной палочкой и переносят в стакан 
вместимостью 300 см3. Внутренние стенки тигля тщательно обмывают 
50 см3 горячей воды, собирая промывные воды в тот же стакан. Если смесь 
содержит несгоревшие частицы топлива, испытание прекращают и сжи-
гают новую навеску, увеличив время сжигания.

Осторожно приливают в стакан 10 см3 концентрированной азотной кис-
лоты, накрывают стакан часовым стеклом и оставляют стоять 15 –20 мин, 
периодически перемешивая его содержимое. Хлориды щелочных металлов 
полностью переходят в раствор. Отфильтровывают содержимое стакана 
через неплотный фильтр, предварительно промытый раствором кислоты. 
Промывают фильтр  небольшим количеством горячей воды (3–4 порции 
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по 5–10 см3). Собирают фильтрат и промывные воды в коническую колбу 
вместимостью 250 см3.

Добавляют в фильтрат 1–2 капли индикатора бромфенолового сине-
го, раствор окрашивается в ярко-фиолетовый цвет. Добавляют по кап-
лям раствор азотной кислоты до перехода окраски раствора в желтый 
цвет. Затем добавляют в раствор 10 капель свежеприготовленного раст-
вора индикатора дифенилкарбазона и титруют хлорид-ионы раствором 
азотнокислой ртути (II) до перехода окраски от желтого цвета до светло- 
сиреневого.

Для определения поправки на содержание хлора в применяемых реак-
тивах проводят не менее двух контрольных опытов без навески угля.

Массовую долю хлора в аналитической пробе, Cla, выраженную в про-
центах, вычисляют по формуле:

 
 2 1 7,09

Cl   ,a V V c
m

  
  (14.1)

где V2 — объем раствора азотнокислой ртути (II), израсходованный 
  на титрование анализируемого раствора, см3;

 V1 — объем раствора азотнокислой ртути (II), израсходованный 
  на титрование в контрольном опыте, см3;

 c — концентрация раствора азотнокислой ртути (II), моль/дм3;
 m — масса навески топлива, г.

§ 14.4 Содержание мышьяка — показатель безопасности углей

Концентрация мышьяка в углях изменяется в широких пределах — 
от 0,3 до 8000 г/т сухого топлива. В среднем содержание мышьяка коле-
блется от 10 до 250 г/т (10–250 ppm).

Мышьяк в углях находится в составе органических соединений, а так-
же в составе пиритов и марказитов. Мышьяк является токсичным элемен-
том, загрязняющим окружающую среду при сжигании угля, и технологи-
чески вредным элементом при производстве кокса.

При сжигании углей на ТЭЦ содержащийся в них мышьяк образует 
ортоарсенаты, летящие с дымовыми газами и частично оседающие на час-
тицах летучей золы и поверхностях нагрева в виде AlAsO4, вызывая кор-
розию последних.

При коксовании углей мышьяк частично летит с отходящими газами 
и конденсируется в жидких продуктах переработки, а частично остается 
в коксе. Среднее содержание мышьяка в коксе — 18 ppm. Ограничения по 
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содержанию мышьяка в коксе связаны с требованиями к качеству высо-
копрочных сталей.

В подавляющем большинстве изученных до сих пор твердых горючих 
ископаемых содержание мышьяка ниже тех значений, при которых обра-
зуются недопустимо высокие количества токсичных соединений в про-
дуктах переработки твердых топлив.

Методы определения мышьяка в углях
Стандартные методы определения мышьяка в твердом минеральном 

топливе регламентированы в ГОСТ 10478–93 (ИСО 601–81, ИСО 2590–
73) «Топливо твердое. Методы определения мышьяка».

Стандарт устанавливает два метода фотометрического определения 
мышьяка в топливах: по интенсивности окраски мышьяковомолибде-
новой сини (в диапазонах массовой доли мышьяка от 0,0005% до 0,01%) 
и метод с использованием диэтилдитиокарбамата серебра.

При возникновении разногласий арбитражным является метод фото-
метрического определения мышьяка по интенсивности окраски мышья-
ковомолибденовой сини, сущность которого заключается в разложении 
навески топлива спеканием со смесью Эшка, отделении мышьяка от ме-
шающих примесей отгонкой в виде трихлорида, поглощении его азотной 
кислотой и фотометрическом определении мышьяка в виде мышьяково-
молибденовой сини.

Навеску аналитической пробы топлива массой от 0,5 до 2,0 г (в зави-
симости от ожидаемой массовой доли мышьяка в пробе) смешивают с 1 г 
смеси Эшка и переносят в тигель, после чего содержимое тигля покры-
вают еще 1 г смеси Эшка. Тигель с навеской пробы помещают в холод-
ную муфельную печь, которую в течение 1 ч нагревают до температуры 
(800±25) °С. Выдерживают тигель в печи при этой температуре еще 3 ч.

После извлечения тигля из муфельной печи ему дают остыть, после 
чего переносят содержимое тигля в круглодонную колбу прибора для от-
гонки мышьяка. Предварительно в колбу вносят 0,3 г сульфата гидразина, 
1 г бромида калия и 10 г хлорида натрия. Приставшие к горлышку колбы 
частицы смывают небольшим количеством дистиллированной воды и со-
единяют колбу с холодильником, другой конец которого погружен в при-
емник, содержащий 5 см3 концентрированной азотной кислоты. Прием-
ник помещают в сосуд с холодной водой.

В колбу приливают 15 см3 разбавленной (1:4) серной кислоты, по-
сле чего по каплям добавляют в колбу 10 см3 концентрированной серной 
кислоты, инициируя взаимодействие хлорида натрия с  кислотой, в ре-
зультате которого образуется хлористый водород. При  взаимодействии  
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хлористого водорода с мышьяком (III) образуется летучее соединение 
AsCl3, которое отгоняется в приемник с азотной кислотой. Для полноты 
отгонки содержимое колбы кипятят, отгоняя приблизительно 2/3 объема 
жидкости.

Содержимое приемника выпаривают досуха на песчаной бане, а за-
тем высушивают в течение 10 мин в  сушильном шкафу при температу-
ре (125±10) °С. Приливают в приемник 0,8 см3 раствора серной кисло-
ты (5 моль/дм3) и при слабом нагревании растворяют его содержимое. 
Раствор переносят в мерную пробирку вместимостью 10 см3. Приемник 
трижды ополаскивают горячей дистиллированной водой (порциями при-
близительно по 2 см3), сливая ее в ту же пробирку. Добавляют в пробирку 
0,6 см3 раствора молибдата аммония (0,01 г/см3), 0,6 см3 раствора сульфа-
та гидразина (0,0015 г/см3), перемешивая содержимое после добавления 
каждого реактива. Доливают до метки дистиллированную воду, закрыва-
ют пробирку пробкой и тщательно перемешивают содержимое.

Открытую пробирку помещают в кипящую водяную баню так, чтобы 
часть пробирки, заполненная жидкостью, была погружена в воду. Через 
10 мин пробирку вынимают и охлаждают под проточной водой.

Измеряют оптическую плотность раствора на фотоэлектроколоримет-
ре в кюветах с расстоянием между рабочими гранями 20 мм при длине 
волны в интервале 625–750 нм или на спектрофотометре в кюветах с рас-
стоянием между рабочими гранями 10 мм при длине волны 825 нм, ис-
пользуя в качестве раствора сравнения дистиллированную воду.

Содержание мышьяка в растворе, соответствующее измеренной опти-
ческой плотности, определяют по градуировочному графику, построенно-
му с помощью стандартного раствора As (V).

Альтернативный метод определения мышьяка с использованием диэ-
тидитиокарбамата серебра в пиридиновом растворе изложен в прило-
жениях к ГОСТ 10478, содержащих переводы ISO 601 и ISO 2590. Эти 
международные стандарты отменены из-за сложности метода  и необхо-
димости работать с пиридином, обладающим токсичностью и неприят-
ным запахом. В связи с этим рекомендуем пересмотреть ГОСТ 10478, ис-
ключив приложения 1 и 2.

Взамен отмененных был введен в действие новый международный 
стандарт ISO 11723:2004 «Твердые  минеральные топлива. Определение  
мышьяка и селена. Метод с применением смеси Эшка и образованием гид-
ридов». Стандарт регламентирует альтернативный инструментальный 
метод определения мышьяка в твердом топливе спеканием навески топ-
лива со смесью Эшка с последующим применением атомно-абсорбцион-
ной или атомнофлуоресцентной спектрометрии с гидридной  генерацией 
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(ААС ГГ или АФС ГГ). Допускается применять метод атомно-эмиссион-
ной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС).

На основе ISO 11723:2004 был подготовлен и введен в действие моди-
фицированный ГОСТ Р 54242–2010 (ИСО 11723:2004) «Топливо твер-
дое минеральное. Определение содержания общего мышьяка и селена».

Сущность этого метода заключается в сжигании навески твердого 
топ лива со смесью Эшка в окислительной атмосфере при (800±10) °С до 
полного окисления сгораемых веществ. Соединения мышьяка извлекают 
из остатка от сжигания раствором соляной кислоты, а затем восстанавли-
вают с образованием газообразных гидридов в аппарате для получения 
гидридов, соединенном со спектрометром. Для восстановления мышьяка 
используют раствор иодида калия, а для образования гидридов добавля-
ют борогидрид натрия.

Соединения мышьяка в гидридах определяют методом атомно-абсорб-
ционной (ААС ГГ) или атомно-флуоресцентной (АФС ГГ) спектроме-
трии, используя аналитическую линию мышьяка 193,7 нм. Допускается 
применять метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно свя-
занной плазмой (ИСП-АЭС).

В настоящее время действует второе издание ISO 11723:2016. При пе-
ресмотре в текст первого издания были внесены минимальные изменения 
(см. § 13.3, раздел для стандартизаторов).
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Глава 15 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ УГЛЕЙ

§ 15.1 Общие представления о плотности углей

Плотность является одной из важнейших физических характеристик 
углей. Плотностью называют массу, заключенную в единице объема ве-
щества.

Для дисперсных и пористых тел, к которым относятся угли, различа-
ют действительную, кажущуюся и насыпную плотности.

Действительную и кажущуюся плотности используют для технологи-
ческих расчетов, при вычислении запасов углей в недрах, при установле-
нии количества добытого топлива, а также для расчета пористости углей. 
Понятие насыпной плотности введено для характеристики состояния 
угля в насыпном слое. По этому показателю судят об уплотнении слоя 
угля или о степени заполнения технологического оборудования (напри-
мер, коксовых печей), а также транспортных средств.

Под действительной плотностью угля понимают массу единицы его 
объема за вычетом объема пор и трещин. Средние показатели действи-
тельной плотности углей (без породы) колеблются в следующих интерва-
лах: бурые угли — 1,1–1,4 г/см3, каменные угли — 1,2–1,8 г/см3, антраци-
ты — 1,4–1,8 г/см3. Действительную плотность обозначают символом dr .

Действительная плотность углей при прочих равных условиях зави-
сит от содержания и состава минеральных компонентов. С увеличением 
зольности плотность углей растет. Это объясняется тем, что плотность 
минеральных компонентов значительно выше действительной плотности 
органической массы углей и колеблется от 2,5 г/см3 (глины) до 5 г/см3 

(пирит).
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Действительная плотность углей может быть выражена только на 
сухое состояние топлива (dr

d). Действительную плотность определяют 
из воздушно-сухой аналитической пробы и пересчитывают измеренную 
массу навески на сухое состояние. 

Под кажущейся плотностью угля понимают массу единицы его объе-
ма, включая объем пор и трещин. Кажущуюся плотность обозначают сим-
волом da и определяют, используя куски угля.

Упрощенно кажущуюся плотность можно представить следующим 
образом: если мысленно вырезать из куска угля образец правильной ге-
ометрической формы, рассчитать его объем и взвесить, то кажущуюся 
плотность вычисляют по формуле:

   ,a
Gd
V

  (15.1)

где G — масса образца, г;
 V — объем образца, см3.

Поскольку все виды твердого топлива обладают пористой структурой, 
действительная плотность образца всегда оказывается больше, чем кажу-
щаяся, а их разность, отнесенная к величине действительной плотности 
и выраженная в процентах, характеризует пористость (Pr) угля:

 100  . 
d d
r a

r d
r

d dP
d


   (15.2)

Методы определения действительной и кажущейся плотности твердо-
го топлива регламентированы в ГОСТ 2160–2015 (ISO 5072:2013) «Топ-
ливо твердое минеральное. Определение действительной и кажущейся 
плотности».

Твердое топливо, как сыпучая масса, характеризуется также насып-
ной плотностью. Согласно ГОСТ 17070–2014, «насыпная плотность — 
отношение массы свеженасыпанного угля к его объему, определяемому 
в установленных условиях заполнения емкости». Насыпную плотность 
обозначают символом BD (bulk density) и определяют путем взвешива-
ния единицы объема свободно насыпанного угля (без уплотнения).

§ 15.2 Метод определения действительной плотности углей

Стандартный пикнометрический метод определения действитель-
ной плотности твердого топлива регламентирован в ГОСТ 2160–2015 
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(ISO 5072:2013), который распространяется на бурые и каменные угли, 
антрацит, горючие сланцы, брикеты и породные прослойки, сопровожда-
ющие пласты угля.

Сущность метода определения действительной плотности твердого 
топлива заключается в определении массы навески аналитической пробы 
топлива взвешиванием в воздухе и косвенном определении действитель-
ного объема навески (за вычетом объема пор) взвешиванием в пикномет-
рической жидкости.

Основная трудность при определении действительной плотности 
углей состоит в определении действительного объема навески пробы. Для 
косвенного определения объема навески был предложен пикнометричес-
кий метод. Принцип пикнометрического метода определения объема 
навески угля заключается в заполнении пор топлива пикнометрической 
жидкостью при температуре (20,0±0,1) °С, определении объема жидкости 
в пикнометре без навески (вместимость пикнометра) и объема жидкости, 
находящейся в пикнометре вместе с навеской. Разница этих объемов со-
ставляет объем навески угля.

При проведении такого определения важно, чтобы частицы угля хо-
рошо смачивались жидкостью. Учитывая высокую гидрофобность боль-
шинства твердых топлив, были предложены различные пикнометричес-
кие жидкости: водные растворы поверхностно-активных веществ, спирт, 
бензол, керосин и др. В ГОСТ 2160–2015 в качестве пикнометрических 
жидкостей используют этиловый спирт и 0,5%-ные водные растворы по-
верхностно-активных или катионо-активных веществ (смачивателей), та-
ких как ОП-7, ОП-10, ДБ и т. д.

Определение действительной плотности состоит из следующих опе-
раций:

— определение вместимости (объема) пикнометра;
— определение плотности пикнометрической жидкости (водного рас-

твора смачивателя или этилового спирта);
— определение действительной плотности твердого топлива.

Методика определения действительной плотности угля

Для определения действительной плотности угля применяют: пик-
нометры вместимостью 50 см3 (типа ПЖ2, ПЖ3 по ГОСТ 22524–77) 
с притертой пробкой; термометр ртутный стеклянный с ценой деле-
ния шкалы 0,1 °С и диапазоном измерения температуры от 0 до 50 °С; 
 термостат  водяной вместимостью 2000–3000 см3 с мешалкой; смачива-
тели из группы поверхностно-активных или катионо-активных веществ 
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(ОП-7,  ОП-10, ДБ и т. д.), водные растворы концентрацией 0,5% (масс.); 
спирт этиловый.

Определение вместимости пикнометра (градуировка пикно метра)
Взвешивают чистый, сухой пикнометр вместе с пробкой (m1), запол-

няют его охлажденной до 20 °С дистиллированной водой чуть ниже метки 
и помещают в водяной термостат, в котором поддерживается температу-
ра воды (20,0±0,1) °С. Уровень воды в термостате должен быть немного 
ниже метки пикнометра. Выдерживают пикнометр в термостате в течение 
15– 20 мин. После этого уровень дистиллированной воды в пикнометре 
доводят до метки водой из запасного пикнометра, находящегося постоян-
но в термостате, с помощью пипетки или шприца. Излишки воды или кап-
ли с внутренних стенок шейки пикнометра удаляют с помощью полосок 
фильтровальной бумаги. Закрывают пикнометр пробкой, вынимают его 
из термостата, тщательно вытирают и взвешивают. Определение повторя-
ют три раза, каждый раз выдерживая пикнометр в термостате при темпе-
ратуре (20,0±0,1) °С не менее 15 мин. За результат определения принима-
ют среднее арифметическое значение результатов трех взвешиваний (m2), 
если они не различаются между собой более чем на 0,01 г.

Вместимость пикнометра V1 , см3, вычисляют по формуле

 2 1
1   , 

0,9982
m mV 

  (15.3)

где m1 — масса пустого пикнометра, г;
 m2 — масса пикнометра с дистиллированной водой при темпера-

  туре 20 °С, г;
 0,9982 — плотность дистиллированной воды при температуре 
  20 °С, г/см3.

Вместимость пикнометра определяют через каждые 50 определений.

Определение плотности пикнометрической жидкости
Если в качестве пикнометрической жидкости используют водный 

раствор смачивателя концентрацией 0,5% (масс.), то плотность такого 
раствора при 20,0 °С принимают равной 1 г/см3 и процедуру определения 
плотности пикнометрической жидкости не проводят.

Если пикнометрической жидкостью является этиловый спирт, его 
плотность определяют в пикнометре, вместимость которого известна.

Процедура определения плотности этилового спирта аналогична про-
цедуре при определении вместимости пикнометра.

Плотность этилового спирта при температуре 20 °С dc, г/см3, вычис-
ляют по формуле
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 dc 
3 1

1

 ,m m
V


  (15.4)

где m3 — масса пикнометра с этиловым спиртом при температуре 20 °С, г;
 m1 — масса пустого пикнометра, г;
 V1 — вместимость пикнометра, см3.

За окончательный результат принимают среднеарифметическое зна-
чение результатов не менее трех определений, проведенных в разных пик-
нометрах с известной вместимостью. Расхождение между результатами 
параллельных определений не должно превышать 0,0002 г/см3. Оконча-
тельный результат вычисляют до пятого десятичного знака и округляют 
до четвертого десятичного знака.

Определение действительной плотности твердого топлива
Испытание с использованием водного раствора смачивателя
Для приготовления водного раствора смачивателя (0,5% масс.) в ста-

кан вместимостью 300 см3 помещают 5 г смачивателя и приливают не-
большой объем горячей воды. Полученный раствор переносят в мерную 
колбу на 1000 см3, охлаждают до комнатной температуры, добавляют для 
стабилизации 3 см3 водного раствора уксусной кислоты (1:4) и доливают 
до метки свежепрокипяченую и охлажденную до (20,0±0,1) °С воду.

Отбирают навеску воздушно-сухой аналитической пробы угля массой 
(5,0±0,2) г и переносят ее в сухой, предварительно взвешенный пикнометр 
с помощью воронки, стебель которой должен опускаться до расширенной 
части пикнометра. Пикнометр с навеской взвешивают. Массу навески (m) 
рассчитывают как разность масс пикнометра с навеской и без нее.

В пикнометр постепенно приливают 30 см3 свежеприготовленного 
0,5%-ного раствора смачивателя, вращательными движениями тщатель-
но перемешивают его содержимое. Для удаления пузырьков воздуха из 
межзернового пространства, пор и трещин угля открытый пикнометр 
помещают в вакуумный эксикатор или в кипящую водяную баню. Затем 
пикнометр охлаждают до комнатной температуры и приливают раствор 
смачивателя до уровня немного ниже метки. Помещают пикнометр с про-
бой в термостат так, чтобы уровень воды в термостате был немного ниже 
метки пикнометра, и выдерживают его при температуре (20,0±0,1) °С не 
ме нее 1 ч. После этого добавляют в пикнометр до метки раствор смачива-
теля (из запасного пикнометра, находящегося постоянно в  термостате). 
Излишки раствора и капли на внутренних стенках шейки пикнометра уда-
ляют полосками фильтровальной бумаги. Закрывают пикнометр пробкой, 
вынимают его из термостата, тщательно вытирают и взвешивают (m5).
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Действительную плотность сухого топлива dr
d, г/см3, при испытании 

с водным раствором смачивателя вычисляют по формуле

 dr
d = 

m(1– 0,01·Wa) · dсм

m(1– 0,01·Wa) + m4 – m5

 , (15.5)

где m — масса навески аналитической пробы топлива, г;
 Wa — массовая доля влаги в аналитической пробе топлива, %;
 m4 — масса пикнометра с раствором смачивателя, г, полученная рас-

  четным путем по формуле

 m4 =(m1+ V1· dсм ) , (15.6)

 где m1 — масса пустого пикнометра, г;
  V1 — вместимость пикнометра, см3;
 dсм — плотность раствора смачивателя, равная 1 г/см3;
 m5 — масса пикнометра с раствором смачивателя и навеской топ- 

  лива, г.

С учетом плотности раствора смачивателя, равной 1 г/см3, формула 
(15.5) приобретает следующий вид:
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   
. (15.7)

Испытание с использованием этилового спирта
Отбирают навеску воздушно-сухой аналитической пробы угля массой 

(5,0±0,2) г и переносят ее в пикнометр так же, как при испытании с ис-
пользованием водного раствора смачивателя. Взвешивают пикнометр 
с навес кой. Массу навески (m), взятую для испытания, рассчитывают как 
разность масс пикнометра с навеской и без нее.

Наливают в пикнометр около 30 см3 спирта, закрывают пробкой 
и встря хивают в течение 3 мин. Приставшие к пробке и шейке пикноме-
тра частицы угля смывают в пикнометр спиртом. Доливают в пикнометр 
спирт в таком количестве, чтобы его уровень находился на 1–2 мм ниже 
метки; при этом содержимое пикнометра периодически осторожно взбал-
тывают для удаления пузырьков воздуха с поверхности пробы.

Термостатируют пикнометр со спиртом и навеской пробы так же, как 
при испытании с использованием водного раствора смачивателя. Взвеши-
вают пикнометр со спиртом и навеской пробы (m6).
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Действительную плотность сухого топлива dr
d, г/см3, при испытании 

с этиловым спиртом вычисляют по формуле

 dr
d = 

m (1 0,01·Wa)
1
dс

 · (m3  m6 + m)  1
dв
· m · 0,01·Wa

 , (15.8)

где m — масса навески аналитической пробы топлива, г;
 Wa — массовая доля влаги в аналитической пробе топлива, %;
 dс — плотность этилового спирта при 20,0 °С, г/см3;
 m3 — масса пикнометра с этиловым спиртом, г;
 m6 — масса пикнометра со спиртом и навеской топлива, г;
 dв— плотность дистиллированной воды при 20,0 °С, равная 
  0,9982  г/см3.

Результаты определения действительной плотности рассчитывают 
до третьего десятичного знака, и окончательный результат округляют до 
второго десятичного знака.

Допускаемые расхождения между результатами двух определений 
действительной плотности, проведенных в одной лаборатории (предел 
повторяемости), составляют 0,02 и 0,01 г/см3 для водных растворов сма-
чивателя и этилового спирта, соответственно. Предел воспроизводимости 
метода — 0,03 и 0,02 г/см3 для водных растворов смачивателя и этилового 
спирта, соответственно.

§ 15.3 Определение кажущейся плотности углей методом 
 гидростатического взвешивания

Метод определения кажущейся плотности регламентирован 
в ГОСТ 2160–2015 (ISO 5072:2013).

Сущность метода гидростатического взвешивания для определения 
кажущейся плотности твердого топлива заключается в последователь-
ном взвешивании кусков топлива в воздухе и в воде. При взвешивании 
в воздухе определяют массу испытуемой пробы, а по разности результа-
тов взвешивания в воздухе и воде рассчитывают объем кусков топлива, 
включая объем пор и трещин (кажущийся объем).

Для правильной оценки кажущегося объема топлива в ГОСТ 2160–
2015 регламентированы два альтернативных способа гидростатического 
взвешивания:
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— метод с предварительным насыщением пор и трещин кусков топли-
ва водой;

— метод с покрытием кусков топлива слоем парафина (метод с пара-
финированием кусков).

При гидростатическом взвешивании в качестве жидкости применяют 
дистиллированную воду.

Для гидростатического взвешивания применяют модифицированные 
рычажные весы с ценой деления 10 мг (рис. 15.1), в которых левая чашка 
весов заменена корзинкой цилиндрической формы из сетки с отверстия-
ми 55 мм. Под корзинкой устанавливают сосуд с дистиллированной 
водой вместимостью 800 см3. Корзинку погружают в воду и восстанав-
ливают равновесие, подвешивая на левую часть коромысла компенсиру-
ющий груз, который при дальнейшем взвешивании проб в воде не снима-
ют. Уровень воды после уравновешивания должен быть не менее чем на 
50 мм выше верхнего края корзинки.

Рис. 15.1. Схема рычажных весов, модифицированных 
для гидростатического взвешивания

1 — компенсирующий груз; 2 — медная проволока; 3 — сосуд вместимостью 800 см3; 
4 — корзинка из металлической сетки с размером отверстий 55 мм
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Испытание с насыщением пор и трещин кусков топлива водой
Для определения кажущейся плотности используют пробу топлива 

крупностью 13–25 мм массой не менее 3 кг. Куски топлива очищают от 
мелких частиц угля и пыли жесткой щеткой.

Насыщение кусков топлива водой можно проводить как отдельную 
процедуру в вакуумном эксикаторе или непосредственно при гидростати-
ческом взвешивании.

Взвешивают на воздухе 30–35 г пробы (m7). Переносят пробу в выпа-
рительную чашку, приливают дистиллированную воду в таком количест-
ве, чтобы проба была полностью погружена в воду, и помещают чашку 
в вакуумный эксикатор. Откачивают воздух из эксикатора до остаточного 
давления не более 250 Па и поддерживают его в течение 5 мин, после чего 
заполняют эксикатор воздухом и извлекают чашку с углем.

Пробу переносят на прокладку из нескольких слоев фильтровальной бу-
маги и, удалив с кусков видимую влагу, сразу переносят пробу в корзинку ры-
чажных весов. Опускают корзинку в сосуд с дистиллированной водой (при 
этом проба должна быть полностью погружена в воду) и взвешивают (m8).

Переносят пробу на фильтровальную бумагу, удаляют с кусков по-
верхностную влагу и сразу взвешивают пробу на воздухе (m9).

Альтернативно можно насыщать пробу водой непосредственно при 
гидростатическом взвешивании.

После взвешивания 30–35 г пробы на воздухе (m7 ) ее переносят в кор-
зинку рычажных весов (рис. 15.1) и опускают в сосуд с дистиллированной 
водой. Выделяющиеся пузырьки воздуха удаляют с поверхности пробы, 
слегка встряхивая корзинку. После прекращения выделения пузырьков 
проводят взвешивание в воде (m8).

Пробу переносят на фильтровальную бумагу, удаляют поверхност-
ную влагу и взвешивают на воздухе (m9).

Кажущуюся плотность пробы топлива в рабочем состоянии da
r, г/см3, 

вычисляют по формуле

 da
r  = 

m7 · dв

m9 – m8
  (15.9)

где m7 — масса пробы, взятой для испытания, в воздухе, г;
 dв — плотность дистиллированной воды при температуре 20 °С,
  равная 0,9982 г/см3;
 m8 — масса пробы в воде, г;
 m9 — масса пробы в воздухе, определяемая после гидростатичес-
  кого взвешивания (с насыщенными водой порами), г.
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Испытание с парафинированием кусков топлива
Этот метод основан на определении массы испытуемой пробы топли-

ва и измерении ее объема путем взвешивания в воздухе и в воде парафи-
нированного куска топлива. При покрытии куска угля пленкой из пара-
фина поры и мелкие трещины становятся недоступными для жидкости, 
в которую погружают образец.

Для проведения испытания используют не менее 10 кусков топлива 
массой 200–300 г каждый. От каждого куска поперек наслоения отде-
ляют часть массой 50–100 г для определения общей влаги Wt

r и зольно-
сти Ad. Остальную часть куска разделяют поперек наслоения пополам, 
и в каж дой половине куска определяют кажущуюся плотность (еди-
ничное значение).

Взятый для испытания кусок топлива тщательно очищают жесткой 
щеткой от мелких частиц угля и взвешивают в воздухе (m10 ). Затем, плот-
но обвязав кусок угля тонкой навощенной или шелковой нитью, опуска-
ют его на 1–2 секунды в сосуд с расплавленным парафином, нагретым 
до температуры 80–90°С. Пузырьки воздуха, образующиеся в остываю-
щей парафиновой пленке, удаляют нагретой иглой, прокалывая пузырек 
и обеспечивая при этом герметичность образующейся парафиновой плен-
ки. После затвердения пленки кусок снова взвешивают на воздухе (m11).

Далее парафинированный кусок топлива помещают в корзинку ры-
чажных весов и взвешивают в воде (m12).

Единичное значение кажущейся плотности половины i-того куска 
топ лива ' ra i

d г/см3, вычисляют по формуле

 (d r
a)'i  = 

m10

1
dв

 · (m11  m12)  1
dп
·(m11  m10)

 (15.10)

где m10 — масса испытуемого образца в воздухе до парафинирования, г;
 dв — плотность дистиллированной воды при температуре 20 °С, 

  равная 0,9982 г/см3;
 m11 — масса парафинированного образца в воздухе, г;
 m12 — масса парафинированного образца в воде, г;
 dп — плотность парафина, равная 0, 89 г/см3.

По результатам испытаний двух половин одного куска пробы (па-
раллельные определения) рассчитывают кажущуюся плотность каждого 
i-того куска  ra i

d , как среднеарифметическое значение результатов па-
раллельных определений.
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Среднее значение кажущейся плотности топлива в рабочем состоя-
нии d r

a, г/см3, вычисляют по формуле

 
 1  ,

n r
air i

a

d
d

n



 (15.11)

где n — число кусков пробы топлива, подвергнутых испытанию.

Результат испытаний вычисляют по формулам (15.9) или (15.11) до 
третьего десятичного знака и округляют до второго десятичного знака.

Допускаемое расхождение между результатами определения кажу-
щейся плотности, рассчитанными на одинаковую массовую долю влаги 
в пробе топлива (предел повторяемости), составляет 0,03 г/см3. Предел 
воспроизводимости метода — 0,06 г/см3 и 0,05 г/см3 для метода с насы-
щением пор и трещин водой и для метода с парафинированием кусков, 
соответственно.

Формулы пересчета кажущейся плотности на различные состояния 
топлива приведены в главе 7 (формулы 7.1 и 7.2).

§ 15.4 Объемный метод определения кажущейся плотности

Кажущуюся плотность топлива можно определить по упрощенной 
методике объемным (волюмометрическим) методом, который называют 
«методом замера вытесненной жидкости» [2–4, 7]. Этот простой метод яв-
ляется оценочным и применяется для работы в полевых условиях.

Ранее объемный метод определения кажущейся плотности в углях 
был стандартизован. В настоящее время этот метод остается стандартным 
только для древесных углей (ГОСТ 7657–84).

Сущность метода заключается в определении массы навески (20– 25 г 
крупностью около 10 мм) и измерении ее объема в мерном сосуде по 
объему вытесненной жидкости. Навеска топлива должна быть предва-
рительно насыщена жидкостью, а избыточная влага удалена с поверх-
ности угля. 

В объемном методе используют мерную колбу с калиброванной шей-
кой (волюмометр) или мерный цилиндр с ценой деления шкалы не более 
0,1 см3. Нулевая отметка находится в нижней части шкалы волюмометра. 

В мерную колбу, заполненную жидкостью до нулевого деления, по-
мещают навеску пробы, предварительно насыщенную этой жидкостью. 
Через 5 мин замеряют уровень жидкости в мерной колбе. Объем вытес-
ненной жидкости соответствует объему навески топлива.
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Достоверность результатов, полученных этим методом, «лимитирует-
ся не методом определения, а представительностью проб» [4].

§ 15.5 Определение насыпной плотности углей

Насыпную плотность определяют методом мерных емкостей, в каче-
стве которых используются вагонетки, железнодорожные вагоны, кузова 
гру зовых автомобилей или специальные мерные ящики. Уголь в мерные 
ем кости насыпают без уплотнения и разравнивают вровень с бортами. 
Мер ную емкость с углем взвешивают. Точность взвешивания: вагонов — 
до 50 кг, автомашин — до 10 кг, мерных ящиков объемом не менее 1 м3 — до 
0,05 кг. При определении насыпной плотности отбирают пробы угля для 
определения влажности и зольности.

Отбор проб для определения насыпной плотности производится по 
обычным правилам, разделка проб заключается только в их сокращении, 
измельчение топлива при этом не допускается.

Насыпная плотность угля — величина относительная. Это выража-
ется в том, что результат определения зависит от условий проведения 
испытания, от конструкции и размеров аппаратуры, способа загрузки 
угля и т. д.

Для определения насыпной плотности в лабораториях были предло-
жены несколько аппаратов простой конструкции [7]. Аппараты состоят 
из воронкообразного бункера (конуса), трубы, через которую сбрасывают 
пробу, и приемника (мерной емкости) известной массы и объема. Проба 
свободно высыпается из конуса через трубу в мерную емкость, которая 
наполняется сверх краев. Излишек угля удаляют планкой с ровным кра-
ем, изготовленной из твердого материала. Мерную емкость с пробой взве-
шивают. Объем емкости (обычно цилиндрической формы) колеблется от 
0,5 до 2,0 дм3, длина трубы (высота падения) — от 1,5 до 2,5 м.

При одинаковых условиях проведения испытания величина насып-
ной плотности угля зависит от влажности, гранулометрического состава 
пробы, действительной и кажущейся плотности. В соответствии с этим 
стандартный метод определения насыпной плотности может быть разра-
ботан только для узкого круга объектов испытания.

В настоящее время разработан и введен в действие ГОСТ 32558–2013 
(ISO 23499:2008) «Уголь. Определение насыпной плотности». Стандарт 
распространяется на измельченные каменные угли или смеси углей (ших-
ту), подготовленные для загрузки в коксовые печи, и устанавливает ме-
тод определения насыпной плотности с использованием стандартной ап-
паратуры. В стандарте регламентированы конструкция и размеры конуса 
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(бункера), приемника, а также высота сбрасывания или скорость падения 
угля из конуса в приемник.

Сущность метода, регламентированного ГОСТ 32558, заключается 
в том, что пробу измельченного угля или шихты (размер кусков менее 
37 мм) загружают в конус (бункер), расположенный на определенной 
высоте над приемным сосудом, объем и массу которого предварительно 
определяют. После быстрого открытия затвора конуса уголь поступает 
в приемный сосуд (мерную емкость). Поверхность угля в сосуде разрав-
нивают планкой и сосуд с углем взвешивают.

Насыпную плотность рассчитывают как отношение массы свежена-
сыпанного угля к объему приемного сосуда.

Одновременно с определением насыпной плотности угля проводят 
ситовой анализ и определение общей влаги. Результаты включают в про-
токол испытаний для правильной интерпретации величины насыпной 
плотности.

ГОСТ 32558 не применим для определения насыпной плотности мел-
ко измельченного или пылевидного энергетического угля и углей, храня-
щихся в штабелях.

Определение насыпной плотности угольной загрузки коксовых пе-
чей необходимо для расчета работы этих печей. Известно, что величина 
насыпной плотности угольной загрузки влияет на физико-химические 
свойства кокса и на производительность коксовых печей.
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Глава 16 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫХОДА 
ПРОДУКТОВ ПОЛУКОКСОВАНИЯ УГЛЕЙ

§ 16.1 Основные представления о продуктах 
 полукоксования топлив

Способность органической массы углей к деструкции (разложению) 
при нагреве без доступа воздуха, или термическая устойчивость топлив, 
оценивается, как было показано в главе 8, таким показателем, как выход 
летучих веществ. Второй не менее важный показатель — выход продуктов 
полукоксования.

Полукоксование — это термическое разложение топлив без доступа 
воздуха при температуре 500–550 °С. Полукоксование является промыш-
ленным методом переработки топлив и одновременно положено в основу 
лабораторного метода изучения углей.

При постепенном нагревании угля без доступа воздуха выделяются 
прежде всего влага и газы, адсорбированные углем. Затем начинается 
собственно разложение наименее устойчивой части органической массы 
углей. При этом образуются парообразные летучие продукты, которые 
конденсируются при охлаждении в виде смолы. Ранее процесс полукок-
сования называли сухой перегонкой угля.

В состав смолы полукоксования входят предельные и непредельные 
парафины, производные ароматических углеводородов, нафтены, поли-
циклические углеводороды, эфиры, фенолы, основания, кетоны, карбо-
новые кислоты, сернистые соединения и др. Одновременно выделяются 
неконденсирующиеся газообразные продукты (СН4, СО, СО2 и др.) и за-
метный объем воды, которая также является продуктом разложения угля 
и поэтому называется водой разложения или пирогенетической.
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Оценить химическую природу углей по выходу и составу продуктов 
полукоксования можно только в том случае, если эти вещества являются 
первичными продуктами разложения углей. Однако первичные продук-
ты легко вступают в реакции взаимодействия, присоединения, конденса-
ции, изомеризации и другие, превращаясь во вторичные вещества, состав 
и свойства которых в большей степени зависят от условий процесса, чем 
от исходного угля. Для предотвращения образования вторичных продук-
тов в методе лабораторного полукоксования предусмотрены условия, при 
которых время пребывания парогазовых продуктов в зоне высоких темпе-
ратур минимально.

Таким образом, в результате полукоксования углей образуются лету-
чие и нелетучие первичные продукты разложения:

• смола полукоксования — смесь жидких органических продуктов 
разложения топлив, конденсирующихся при 20–30 °С (выход смолы по-
лукоксования обозначают символом TsK );

• пирогенетическая вода — вода, образующаяся при разложении то-
плива в условиях полукоксования (выход пирогенетической воды обо-
значают символом WsK);

• полукокс — твердый нелетучий остаток, полученный при полукок-
совании (выход полукокса обозначают символом sK);

• газ полукоксования — смесь различных газов, образующихся при 
полукоксовании (выход газа полукоксования обозначают символом GsK).

Выходом продуктов полукоксования называют массу смолы, пироге-
нетической воды, полукокса и газа, образующихся в стандартных усло-
виях полукоксования, выраженную в процентах по отношению к массе 
топлива, подвергшегося испытанию.

Этот показатель используют, главным образом, для характеристики 
топлив низкой степени углефикации (торфы, бурые и молодые каменные 
угли, горючие сланцы), которые дают значительную массу продуктов по-
лукоксования.

Выход продуктов полукоксования — показатель, который отражает 
химическую природу, строение и свойства органической массы углей и по-
этому является классификационным параметром бурых углей. В Единой 
классификации углей по ГОСТ 25543–2013 бурые угли делят на подтипы 
по выходу смолы полукоксования, рассчитанному на сухое беззольное то-
пливо ( daf

sKT ) (§ 23.2). Кроме того, выход смолы полукоксования положен 
в основу классификации бурых углей и лигнитов как сырья для процес-
сов низкотемпературной переработки. Эта первая Международная кодо-
вая система бурых углей представлена в стандарте ISO 2950:1974 «Угли 
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бурые и лигниты. Классификация по типам на основе содержания общей 
влаги и выхода смолы полукоксования» (§ 23.5).

Выход продуктов полукоксования используется для оценки углей 
как сырья для технологической переработки (полукоксование, получение 
синтетического жидкого топлива, газификация).

§ 16.2 Метод определения выхода продуктов полукоксования

Выход продуктов полукоксования зависит не только от природы ис-
ходного угля, но в значительной степени от условий его разложения и, по-
добно выходу летучих веществ, является величиной относительной.

Для получения сравнимых результатов лабораторное полукоксова-
ние проводят в стандартных условиях определения, одинаковых для всех 
стран мира. ГОСТ 3168–93 (ИСО 647–74 1) «Топливо твердое минераль-
ное. Методы определения выхода продуктов полукоксования» распро-
страняется на бурые и каменные угли, лигниты, горючие сланцы и торф.

Сущность стандартного метода определения выхода продуктов полу-
коксования заключается в нагревании навески (50 г) топлива в алюми-
ниевой реторте вместимостью (170±10) см3 без доступа воздуха до 520 °С 
и определении суммарного выхода смолы и пирогенетической воды с по-
следующим их разделением, а также выхода полукокса и газа.

Основная часть прибора для определения выхода продуктов полукок-
сования — толстостенная алюминиевая реторта с хорошо пришлифован-
ной крышкой, отводной латунной трубкой и отверстием для термопары 
(реторта Фишера). Все размеры реторты стандартизованы. Толстые стен-
ки реторты и высокая теплопроводность алюминия обеспечивают равно-
мерный нагрев навески без местных перегревов. Реторту нагревают с по-
мощью электрической печи или газовой горелки.

Алюминиевая реторта, изображенная на рис. 16.1, закрывается крыш-
кой, которая входит на 10–15 мм внутрь реторты. Герметичность реторты 
должна быть гарантирована без применения смазки. Для проверки ретор-
ты на герметичность закрывают реторту крышкой и надевают на отвод-
ную трубку шланг с резиновой грушей на конце. Закрытую реторту пог-
ружают в сосуд с водой и с помощью груши нагнетают воздух в реторту. 
Отсутствие пузырьков воздуха указывает на герметичность реторты.

Если реторта не герметична, пришлифованную поверхность крыш-
ки смазывают графитовой смазкой или смесью графитового порошка 

1 В настоящее время действует ISO 647:2017, отличающийся от стандарта ISO 647:1974 
года «минимальными изменениями», т.е. практически аналогичный ему.
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с  вазелином и притирают. Снова проверяют герметичность реторты. По-
сле окончания притирки удаляют графитовую смазку с пришлифованных 
поверхностей.

Глубина разложения топлива зависит от степени нагрева отдельных 
его частиц и, следовательно, от их размера. При значительном содержа-
нии в пробе мелких классов (пыли) увеличивается, при прочих равных 
условиях, выход продуктов полукоксования; поэтому для получения вос-
производимых результатов оказалось недостаточным ограничить в стан-
дарте только верхний предел крупности зерен угля.

Определение выхода продуктов полукоксования относится к тем 
методам анализа, для которых используют специально приготовленные 
и доведенные до воздушно-сухого состояния пробы. В стандарте установ-
лены следующие требования к измельчению пробы: не менее 90% угля 
должно пройти через сито с отверстиями 1 мм и не более 50% — через 
сито с отверстиями 0,2 мм. Массовая доля влаги в воздушно-сухой пробе 
не должна превышать 20%.

Рис. 16.1. Алюминиевая реторта для определения выхода 
продуктов полукоксования:

1 — рукоятка; 2 — корпус реторты; 3 — алюминиевая крышка; 4 — отводная труб-
ка; 5 — отверстие для термопары (термометра)
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Скорость подъема температуры в реторте — один из факторов, вли-
яющих на выход продуктов полукоксования, и поэтому для всех топлив 
установлен единый режим нагрева реторты и навески (табл. 16.1). Это 
делает сопоставимыми результаты определения выхода продуктов полу-
коксования.

Таблица 16.1

Режим нагрева алюминиевой реторты при полукоксовании

Время от начала нагревания, мин Температура, °С

10
20
30
40
50
60
70
80

220
310
380
440
480
505
520
520

Проведение испытаний
Собирают прибор для определения выхода продуктов полукоксо-

вания. Алюминиевую реторту укрепляют на штативе и переносят в нее 
навеску топлива массой 50 г, взвешенную на весах с ценой деления шка-
лы 50 мг. Стеклянную круглодонную колбу-приемник, вместимостью 
500– 750 см3, взвешивают на тех же весах и присоединяют к отводной 
трубке реторты с помощью пробки, через которую проходит газоотводная 
трубка. При этом отводная трубка реторты должна входить в колбу-при-
емник как можно глубже, чтобы пары не уходили в газоотводную трубку, 
а конденсировались в колбе. В отверстие реторты вставляют термопару 
или термометр. Реторту помещают в печь, а колбу-приемник погружают 
в сосуд с водой и льдом для охлаждения.

Начинают анализ, нагревая реторту со скоростью, указанной в табл. 
16.1. Через 80 мин полукоксование навески заканчивают. Выключают на-
грев и вынимают реторту из печи, а колбу-приемник из сосуда с водой. 
Отсоединяют колбу-приемник от реторты. Отводную трубку слегка подо-
гревают с помощью газовой горелки и дают возможность остаткам смолы 
стечь из трубки в колбу-приемник. Реторту открывают до ее остывания. 
Колбу-приемник тщательно вытирают и взвешивают на весах с ценой де-
ления шкалы 50 мг.
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По увеличению массы колбы-приемника определяют выход конден-
сата, который складывается из выхода смолы и общего выхода влаги при 
полукоксовании: TsK + WsK + W a. В колбу-приемник наливают толуол, 
присоединяют насадку Дина-Старка, обратный холодильник и определя-
ют общий выход влаги при полукоксовании отгонкой по ГОСТ 2477–2014 
«Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды» (метод 
Дина-Старка). 

Общий выход влаги при полукоксовании представляет собой сумму 
влаги исходного топлива и выхода пирогенетической воды: WsK + W a. 

Выход смолы (%) определяют по разности между выходом конденсата 
и общим выходом влаги при полукоксовании.

Выход пирогенетической воды (%) определяют по разности между 
общим выходом влаги при полукоксовании и содержанием влаги в исход-
ном топливе.

Выход полукокса (%) определяют непосредственно по массе полукок-
са, высыпанного из остывшей реторты.

Сумму всех продуктов полукоксования принимают за 100%. Выход 
газа (%) определяют по разности между 100% и суммарным выходом смо-
лы, пирогенетической воды и полукокса.

В табл. 16.2 приведены максимально допускаемые расхождения меж-
ду результатами.

 Таблица 16.2

Пределы повторяемости и воспроизводимости результатов определения 
выхода продуктов полукоксования, % абс.

Продукт 
полукоксования

Максимально допускаемые расхождения 
между результатами, рассчитанными 

на сухое состояние топлива

Предел повторяемости Предел воспроизводимости

Смола 0,5 0,7

Пирогенетическая вода 0,4 0,8

Полукокс 0,7 1,0
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Глава 17 

ГРУППОВОЙ АНАЛИЗ УГЛЕЙ

§ 17.1 Общее понятие о групповом анализе углей

Групповым анализом называют разделение сложных смесей на груп-
пы веществ, обладающих одинаковыми или близкими свойствами по от-
ношению к действию химических реагентов (органических растворите-
лей, щелочей, минеральных кислот и других реагентов).

Разделение углей на составные части с помощью группового анализа 
применяют для того, чтобы перевести часть органической массы в раство-
римое состояние, так как растворы даже сложных смесей легче поддаются 
всестороннему исследованию. Помимо чисто научных целей, групповой 
анализ используют для характеристики химического состава углей, изу-
чения технологических особенностей топлив и оценки их в качестве сы-
рья для экстракционного производства. Это связано с тем, что принцип 
разделения по растворимости лежит в основе промышленной переработ-
ки углей для получения горного воска, углещелочных реагентов и гуми-
новых удобрений и препаратов.

Сущность группового анализа заключается в том, что уголь последо-
вательно обрабатывают растворителями или химическими реагентами 
и определяют массу вещества, перешедшего в раствор (выход). В качестве 
растворителей и химических реагентов в групповом анализе углей приме-
няют воду, разнообразные органические вещества (толуол, бензол, этило-
вый спирт, пиридин и др.), растворы кислот и щелочей.

Обработку твердых топлив растворителями и химическими реагента-
ми называют общим термином — растворением, или экстракцией 1, хотя 

1 Вещества, перешедшие в раствор, называют экстрактами.
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механизм действия этих веществ на уголь различен. Химически нейт-
ральные органические растворители (например, толуол, бензол) могут 
извлекать и растворять часть из сложной смеси органических веществ, 
которую представляет собой уголь. Химически активные растворители 
(пиридин, кислоты и щелочи) вступают в химическое взаимодействие 
с органической массой углей, которое сопровождается разрывом наибо-
лее доступных и слабых связей в молекулах, и в раствор частично перехо-
дят продукты разложения органической массы.

Известно множество схем группового анализа, различных для 
разных видов топлива в соответствии с особенностями их состава 
и свойств. Наибольшее значение приобрел групповой анализ бурых 
углей, поскольку значительная часть органической массы бурых углей 
может быть переведена в растворимое состояние, а получающиеся при 
этом экстракты находят практическое применение. Наиболее распро-
страненная схема группового анализа бурых углей состоит из двух 
ступеней. Первая ступень — обработка бурого угля органическими рас-
творителями. Смесь веществ, извлекаемых из углей органическими рас-
творителями, называют битумами. Вторая ступень — обработка остат-
ка после извлечения битумов (дебитуминированного угля) водными 
растворами щелочей. В соответствии с установленной терминологией 
(ГОСТ 17070–2014) смесь кислых веществ, извлекаемых из углей во-
дными щелочными растворами в стандартных условиях, называют гу-
миновыми кислотами. Остаток после извлечения битумов и гуминовых 
кислот называют остаточным углем.

Методы определения выхода битумов и гуминовых кислот весьма ус-
ловны, так как получаемые результаты зависят не только от вида топлива, 
природы растворителей и щелочных растворов, но и от условий экстрак-
ции: температуры, продолжительности, концентрации щелочи, соотноше-
ния твердое/жидкое, степени измельчения пробы. В зависимости от этих 
факторов изменяются выход, состав и свойства битумов и гуминовых 
кислот. Вследствие этого в анализе бурых углей для получения сравни-
мых результатов используют только стандартные методы определения 
выхода битумов и гуминовых кислот.

Однако в национальных стандартах разных стран регламентированы 
различные методики группового анализа, поэтому, если национальные 
стандарты не гармонизированы с требованиями международных стан-
дартов, результаты определения битумов и гуминовых кислот сравнивать 
практически невозможно.
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§ 17.2 Метод определения выхода битумов

Битумы — вещества, выделяемые из углей при экстракции органи-
ческими растворителями. Битумы состоят, в основном, из предельных 
и непредельных углеводородов циклического и жирного ряда, а также их 
производных (кислот, эфиров, спиртов). Считается, что битумы являют-
ся продуктами превращения восков и смол растений.

Стандартизованных методов определения состава битумов не сущест-
вует. При обработке углей органическими растворителями можно полу-
чить самые разнообразные вещества (по составу и свойствам) в разных 
количествах, т. е. с разным выходом. 

Для экстракции битумов используют бензол, толуол, спиртобензол 
и многие другие растворители.

Название «битум» широко применяется в углехимии, но в научной 
литературе и в стандартах, его заменяют на «бензольный (толуольный, 
спиртобензольный) экстракт», а «метод определения выхода битума» — 
на «метод определения выхода бензольного экстракта».

Условия экстрагирования оказывают весьма существенное влияние 
на выход и свойства экстракта, поэтому для получения сравнимых ре-
зультатов необходимо использовать унифицированные способы извлече-
ния, т. е. стандартные методы определения выхода экстракта.

Наиболее распространенным органическим растворителем, использу-
емым для экстракции углей, долгое время был бензол. Поэтому первым 
национальным стандартом на метод определения выхода веществ, экстра-
гируемых органическими растворителями, стал ГОСТ 10969–64 «Угли 
бурые. Метод определения выхода бензольного экстракта». 

В качестве приложения к этому стандарту была рекомендована 
«Методи ка определения растворимых в ацетоне веществ (смол) бензоль-
ного экстракта».

В первых изданиях международных стандартов ISO 975:1975 
«Угли бурые и лигниты. Определение выхода бензольного экстракта» 
и ISO 1017:1975 «Угли бурые и лигниты. Определение содержания раство-
римых в ацетоне веществ (смолистые вещества) бензольного экстракта» 
для экстракции бурых углей и лигнитов также предписывалось исполь-
зовать бензол. Следовательно, условия определения по ГОСТ 10969–64 
и стандарту ISO 975:1975 были альтернативными.

В 1985 г. во вторых изданиях стандартов ISO 975:1985 и ISO 1017:1985 
бензол заменили толуолом, хотя к этому времени был накоплен обширный 
экспериментальный материал по экстракции углей бензолом. В результа-
те новый стандарт ISO 975:1985 оказался не альтернативен отмененному 



Стандартные методы испытания углей. Классификации углей

320

стандарту ISO 975:1975. Толуол, как экстрагент, не имеет преимуществ 
перед бензолом, а выход толуольного экстракта из большинства бурых 
углей отличается от выхода бензольного экстракта. 

В соответствии с требованиями гармонизации национальных стан-
дартов с международными ГОСТ 10969 был приведен в соответствие со 
стандартами ISO 975:1985 и ISO 1017:1985 путем прямого применения 
этих международных стандартов.

В настоящее время действующим национальным стандартом явля-
ется ГОСТ 10969–91 (ИСО 975–85, ИСО 1017–85) «Угли бурые и лиг-
ниты. Методы определения выхода толуольного экстракта и содержа-
ния в нем растворимых в ацетоне веществ (смолистые вещества)». 

Выход толуольного экстракта из бурых углей колеблется в среднем от 
1 до 20%.

Метод определения выхода толуольного экстракта из бурых углей 
и лигнитов

Сущность метода определения выхода толуольного экстракта за-
ключается в экстрагировании навески бурого угля или лигнита то-
луолом в экстракционном аппарате Грефе, отгонке растворителя 
и высушивании полученного экстракта до постоянной массы. Выход 
толуольного экстракта в процентах вычисляют по массе остатка после 
высушивания.

Экстракционный аппарат Грефе состоит из конической плоскодон-
ной колбы вместимостью 500 см3 со шлифом, обратного холодильника, 
снабженного шлифом для соединения с колбой, к которому подвеши-
вают цилиндр из металлической сетки. В цилиндр помещают экстрак-
ционную гильзу из фильтровальной бумаги с навеской угля.

Подготовка пробы для экстракции состоит в измельчении угля 
до прохождения через сито с размером отверстий 1 мм, причем мас-
совая доля частиц менее 0,2 мм не должна превышать 50% от общей 
массы пробы. Измельченную пробу доводят до воздушно-сухого со-
стояния.

Необходимость проводить экстракцию из специальных проб крупно-
стью 0–1 мм объясняется тем, что во время экстракции обычной аналити-
ческой пробы угля (0–0,2 мм) в аппарате Грефе часто происходит слипание 
частиц.

Снижение выхода экстракта из проб углей крупностью 0–0,2 мм на-
блюдали в ИГИ и в лабораториях геологических организаций, которые 
проводили массовые анализы по оценке битуминозности бурых углей Укра-
ины, Южного Урала и Дальнего Востока. Так, в трех лабораториях геоло-
горазведочных экспедиций Украины сопоставили результаты определения 
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 битуминозности 432 проб бурых углей Днепропетровского бассейна стан-
дартным методом (0–1 мм) и экстракцией аналитической пробы (0–0,2 мм). 
За опорное значение был принят выход экстракта из угля, измельченного до 
0–1 мм. При переходе к аналитической пробе выход экстракта уменьшался 
в 98% проб, причем снижение выхода составляло от нескольких десятых до-
лей процента (отн.) до 90% отн. и более и не зависело от абсолютных вели-
чин выхода экстракта.

Эта работа была проведена при пересмотре ГОСТ 10969 в 1978 г. Отчет 
хранился в фондах ИГИ.

Проведение испытания. Навеску воздушно-сухого угля (10 г), из-
мельченного до крупности менее 1 мм, помещают в гильзу из фильтро-
вальной бумаги. Гильзу устанавливают в сетчатый цилиндр, который 
подвешивают к шлифу обратного холодильника так, чтобы конденсиру-
ющийся в холодильнике толуол стекал в экстракционную гильзу. В ко-
ническую колбу наливают 150 см3 толуола, присоединяют обратный 
хо лодильник, опустив подвешенную к нему гильзу с пробой в колбу. 
Прибор для экстракции (аппарат Грефе) в собранном виде помещают 
на песчаную баню и нагревают так, чтобы толуол, конденсируясь в хо-
лодильнике, стекал в гильзу с углем струей (а не каплями). Экстракцию 
ведут до тех пор, пока толуол, вытекающий из гильзы, не станет свет-
лым, но не менее 4 часов.

Заменяют холодильник на перегонную насадку и отгоняют толуол, 
пока в колбе не останется около 20 см3 экстракта. Количественно перено-
сят экстракт во взвешенную чашку для выпаривания. Выпаривают толуол 
в вакуумном сушильном шкафу при (80±2) °С и давлении около 50 кПа 
до постоянной массы.

Выход толуольного экстракта из аналитической пробы угля, Ba, %, 
вычисляют по формуле:

 1 100  ,a mB
m

   (17.1)

где m1— масса толуольного экстракта после высушивания, г;
 m — масса навески воздушно-сухой пробы, г.

Результат испытания представляют в расчете на сухое состояние 
топ лива.

Прецизионность метода определения выхода толуольного экстракта 
оценивается пределами повторяемости и воспроизводимости, представ-
ленными в табл. 17.1.
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Таблица 17.1

Максимально допускаемые расхождения между результатами 
определения выхода толуольного экстракта, %

Выход толуольного 
экстракта на сухое 
состояние топлива

Максимально допускаемые расхождения между 
результатами определения

Предел повторяемости Предел воспроизводимости

Менее 5
От 5 до 10
Более 10

0,3 абс.
0,5 абс.
5 отн.

0,5 абс.
0,7 абс.
7 отн.

Метод определения содержания в толуольном экстракте раство-
римых в ацетоне веществ (смолистые вещества)

Толуольные экстракты, полученные из разных углей, резко отличают-
ся по составу и свойствам. Качество этих экстрактов зависит, прежде все-
го, от содержания в них восков и смол. Воски — нерастворимая в ацетоне 
часть толуольного экстракта, а смолы растворяются в ацетоне. 

Воски являются наиболее ценным компонентом битума бурых углей. 
Воски выделяют в промышленном масштабе и используют под названием 
горного воска, или монтан-воска. Воски состоят из предельных и непре-
дельных парафиновых углеводородов (твердые парафины), жирных кис-
лот (от С16 и выше) и сложных эфиров этих кислот со спиртами. В состав 
смол входят циклические кислоты и их эфиры, углеводороды ароматичес-
кого, нафтенового и терпенового рядов.

Стандартный метод определения содержания в толуольном экстракте 
растворимых в ацетоне веществ (смол) регламентирован в ГОСТ 10969– 91 
(ИСО 975–85, ИСО 1017–85).

Сущность метода заключается в экстрагировании навески толуольно-
го экстракта ацетоном при температуре 18–22 °С. Растворимую фракцию 
отделяют центрифугированием, и после выпаривания растворителя аце-
тоновый экстракт высушивают до постоянной массы. Содержание смол 
в толуольном экстракте вычисляют по массе остатка после высушивания.

Проведение испытания. Навеску толуольного экстракта (0,5 г), измель-
ченного до крупности менее 10 мм, помещают в пробирку вместимостью 
15 см3. Добавляют в пробирку 7 см3 ацетона, закрывают пришлифован-
ной пробкой и встряхивают в течение 2 мин. Температура растворителя 
и температура в лаборатории должны быть в пределах 18–22 °С. Смесь 
центрифугируют и прозрачную жидкость декантируют в предварительно 
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взвешенную выпарительную чашку. В пробирку снова добавляют 7 см3 

ацетона и повторяют экстракцию до тех пор, пока ацетоновый раствор не 
станет светлым. Все порции ацетонового раствора смол собирают в ту же 
выпарительную чашку, которую затем помещают в вакуумный сушиль-
ный шкаф и выпаривают ацетон при (80±2) °С и давлении около 50 кПа. 
Затем чашку с остатком переносят в сушильный шкаф и высушивают при 
(100±3) °С до постоянной массы.

Содержание смол в толуольном экстракте обозначают символом 
Br , вычисляют как отношение массы ацетонового экстракта к навеске 
толуоль ного экстракта и выражают в процентах.

Содержание восков в толуольном экстракте, обозначают символом 

wB , выражают в процентах и рассчитывают по разности: 100w rB B  .
Прецизионность метода определения содержания в толуольном экст-

ракте смол, растворимых в ацетоне, оценивается пределами повторяемос-
ти и воспроизводимости, представленными в табл. 17.2. 

Таблица 17.2

Максимально допускаемые расхождения между результатами определения 
содержания в толуольном экстракте растворимых в ацетоне веществ (смол), %

Содержание раствори-
мых в ацетоне веществ 
в толуольном экстракте

Максимально допускаемые расхождения между 
результатами определения

Предел повторяемости Предел воспроизводимости

Менее 20
От 20 до 30
От 30 до 50

Более 50

0,3 абс.
0,4 абс.
0,5 отн.
1,0 отн.

0,5 абс.
0,7 абс.
0,9 абс.
1,8 отн.

В 2000 г. стандарт ISO 975:1985 был отменен и взамен принято тре-
тье издание — ISO 975:2000 «Бурые угли и лигниты. Определение выхо-
да бензольного экстракта. Полуавтоматический метод», который позднее 
был заменен на четвертое издание ISO 975:2013, идентичное по содержа-
нию и наименованию предыдущему. В этих стандартах толуол был снова 
заменен бензолом, аппарат Грефе — на полуавтоматический прибор типа 
аппарата Сокслета с обогреваемой камерой (схема прибора в стандарте не 
приведена). Навеска уменьшена до 2 г угля, измельченного до крупнос ти 
0–0,2 мм (аналитическая проба). Взамен ISO 1017:1985 был введен в дей-
ствие стандарт ISO 1017:2006 «Бурые угли и лигниты. Определение аце-
тонорастворимых веществ (смол) в бензольном экстракте». 
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Поскольку методы экстракции углей органическими растворителями 
являются относительными, замена бензола на толуол (1985 г.) и обратно 
(2000 г. и 2013 г.) привела к тому, что невозможно сравнивать битуми-
нозность углей, если определения проводили в разное время, хотя и стан-
дартными методами. Кроме того, ранее было экспериментально доказано, 
что использование для экстракции аналитической пробы значительно 
уменьшает выход экстракта.

Россия не голосовала в ИСО/ТК 27 за утверждение стандартов 
ISO 975:2000, ISO 975:2013 и ISO 1017:2006.

В связи с недостатками действующих международных стандартов 
на методы определения битумов в бурых углях, гармонизация нацио-
нального стандарта с действующими стандартами ИСО не планируется 
и не рекомендуется. В настоящее время в России остается действующим 
ГОСТ 10969–91 (ИСО 975–85, ИСО 1017–85).

§ 17.3 Методы определения выхода гуминовых кислот

Выход гуминовых кислот — показатель, который определяют для об-
щей химико-генетической оценки вещественного состава углей, для ха-
рактеристики бурых углей, для оценки степени окисленности каменных 
углей и для оценки углей как сырья для производства углещелочных реа-
гентов, гуминовых удобрений и препаратов.

Определение выхода гуминовых кислот методом щелочной экстрак-
ции относится к числу трудновоспроизводимых определений и весьма 
условно вследствие зависимости результатов определения от условий 
экстрагирования (концентрации раствора щелочи, температуры и про-
должительности нагрева) и степени измельчения угля.

Гуминовые кислоты объединены в отдельную группу веществ на осно-
ве их общего свойства — способности растворяться в растворах щелочей 
и выпадать в осадок при подкислении этих растворов. Гуминовые кисло-
ты составляют значительную часть органической массы бурых углей, их 
выход колеблется от 2 до 88%. По химической природе гуминовые кисло-
ты представляют собой смесь веществ, обладающих свойствами кислот за 
счет того, что в их структуре имеются кислотные функциональные груп-
пы (карбоксильные группы COOH– и фенольные гидроксильные группы 
OH–). Как типичные кислоты, гуминовые кислоты при взаимодействии 
с основаниями образуют соли — гуматы, из которых только гуматы нат рия, 
калия и аммония растворимы в воде. В угле часть функциональных групп 
гуминовых кислот находится в H+-форме, в них водород в COOH– и OH– 
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группах не замещен на катион. Другая часть находится в виде гуматов — 
нерастворимых солей кальция, магния, бария, алюминия.

Гуминовые кислоты и их соли обладают общим свойством, на кото-
ром основан метод выделения гуминовых кислот, — способностью к об-
мену катионами. При погружении угля в раствор щелочи происходит 
замещение протона H+ свободных функциональных групп на ион Na+ 
или K+ и одновременно обмен катионов в гуматах на Na+ или K+. По 
мере образования, гуматы натрия или калия переходят в раствор. Обмен 
катионов — процесс медленный и протекает до состояния равновесия 
в сис теме:

 ГумCa + Na+ ГумNa + Ca2+ 

Для ускорения обмена катионов в качестве экстрагента используют 
щелочной раствор пирофосфата натрия Na4P2O7 . В результате реакции 
обмена образуется нерастворимый в воде и щелочи пирофосфат кальция 
Ca2P2O7, поэтому реакция обмена становится необратимой и протекает 
практически в одном направлении с достаточной скоростью.

В соответствии с принятыми на практике методами определения вы-
хода гуминовых кислот были введены понятия о свободных и общих гу-
миновых кислотах.

Свободные гуминовые кислоты — это гуминовые кислоты, извлекае-
мые из углей раствором гидроксида натрия.

Примечание
К свободным гуминовым кислотам условно можно отнести гуминовые кис-

лоты, в которых кислотные функциональные группы находятся в H+-форме.

Общие гуминовые кислоты — это гуминовые кислоты, извлекаемые 
из углей экстракцией щелочным раствором пирофосфата натрия с после-
дующей экстракцией раствором гидроксида натрия.

Примечание
К общим гуминовым кислотам относят сумму свободных гуминовых кис-

лот и солей гуминовых кислот (гуматов).

При изучении углей применяют различные методы определения 
выхода гуминовых кислот. В настоящее время в России основными яв-
ляются методы, регламентированные в ГОСТ 9517–94 (ИСО 5073–85) 
«Топливо твердое. Методы определения выхода гуминовых кислот». 
Стандарт распространяется на бурые, окисленные каменные угли и лиг-
ниты и устанавливает методы определения выхода общих и свободных 
гуминовых кислот.
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При определении выхода общих гуминовых кислот на первой ступени 
их извлечения используют щелочной раствор пирофосфата натрия. Пос-
кольку пирофосфат натрия извлекает из угля только часть гуминовых 
кислот, в стандартном методе предусмотрена вторая ступень выделения 
гуминовых кислот: остаток угля после извлечения гуминовых кислот пи-
рофосфатом натрия обрабатывают 1%-ным раствором NaOH при нагрева-
нии в течение 2 часов.

Щелочные экстракты, полученные на первой и второй ступенях, объ-
единяют, и гуминовые кислоты осаждают избытком соляной кислоты, по-
лучая выход общих гуминовых кислот.

При определении выхода свободных гуминовых кислот уголь обраба-
тывают 1%-ным раствором гидроксида натрия при нагревании в течение 
2 часов. Из щелочного экстракта гуминовые кислоты осаждают избытком 
соляной кислоты.

Методика определения выхода общих гуминовых кислот
Навеску аналитической пробы угля (крупностью менее 0,2 мм) мас-

сой 1–2 г (в зависимости от ожидаемого выхода гуминовых кислот) 
помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3 (А), добавляют 
100 см3 щелочного раствора пирофосфата натрия и перемешивают в те-
чение 1 ч с помощью механического встряхивателя. Суспензию перено-
сят в пробирку и центрифугируют в течение 15 мин. Раствор декантиру-
ют в коническую колбу вместимостью 1000 см3 (В), а не растворившийся 
остаток дважды промывают 1%-ным раствором NaOH порциями по 
100 см3, проводя каждый раз центрифугирование и декантацию раство-
ра в колбу В.

Промытый остаток переносят в колбу А, добавляют 100 см3 1%-ного 
раствора NaOH и нагревают 2 ч на кипящей водяной бане. После охлаж-
дения до комнатной температуры содержимое колбы А переносят в про-
бирку и центрифугируют в течение 15 мин. Раствор декантируют в кол-
бу В, а не растворившийся остаток дважды промывают 1%-ным раствором 
NaOH порциями по 100 см3, проводя каждый раз центрифугирование 
и декантацию раствора в колбу В. Содержимое колбы В фильтруют.

В фильтрате осаждают гуминовые кислоты 5%-ным раствором соля-
ной кислоты. Суспензию фильтруют через беззольный фильтр. Фильтр 
с осадком гуминовых кислот сушат при (90±5) °С до постоянной мас-
сы и взвешивают, затем озоляют, прокаливают при (600±25) °С и вновь 
взвешивают.

Выход общих гуминовых кислот из аналитической пробы угля, 
 atHA  , %, вычисляют по формуле:
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   1 2 100  ,a
t

m mHA
m


   (17.2)

где m1 — масса гуминовых кислот, высушенных до постоянной массы, г;
 m2 — масса золы гуминовых кислот, г;
 m — масса навески аналитической пробы угля, взятая для анализа, г.

Методика определения выхода свободных гуминовых кислот
Навеску аналитической пробы угля массой приблизительно 2 г поме-

щают в коническую колбу вместимостью 250 см3 (А), добавляют 100 см3 

1%-ного раствора гидроксида натрия и нагревают 2 ч на кипящей водя-
ной бане. После охлаждения суспензию переносят в пробирку и цент-
рифугируют. Раствор декантируют в коническую колбу вместимостью 
500 см3 (В), а остаток промывают два раза раствором NaOH порциями по 
100 см3, проводя каждый раз центрифугирование и декантацию раствора 
в колбу В. Содержимое колбы В фильтруют.

В фильтрате осаждают гуминовые кислоты 5%-ным раствором соля-
ной кислоты. Дальнейшую обработку суспензии проводят по методике 
определения выхода общих гуминовых кислот.

Вычисление выхода свободных гуминовых кислот (HA)a
f , %, произво-

дят аналогично расчету выхода общих гуминовых кислот.
Прецизионность методов определения выхода общих и свободных 

гуминовых кислот оценивается повторяемостью и воспроизводимостью 
(табл. 17.3).

Таблица 17.3

Максимально допускаемые расхождения между результатами 
определения выхода общих и свободных гуминовых кислот, %

Выход общих 
и свободных 

гуминовых кислот

Максимально допускаемые расхождения 
между результатами определения

Предел повторяемости Предел воспроизводимости

Менее 20
Свыше 20

10 отн.
5 отн.

20 отн.
10 отн.

Со времени издания ГОСТ 9517–94, гармонизированного 
с ISO 5073:1985, международный стандарт дважды пересматривали, 
и в настоящее время действует уже третье его издание — ISO 5073:2013 
«Бурые угли и лигниты. Определение гуминовых кислот». При этом 
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 существенных отличий между вторым (1999 г.) и третьим изданием меж-
дународного стандарта нет.

Несмотря на недопустимость изменения условий определения отно-
сительных показателей, при пересмотре ISO 5073:1985 были предложены 
другие условия извлечения гуминовых кислот. Взамен двухступенчатого 
метода определения общих гуминовых кислот регламентирован односту-
пенчатый метод экстракции угля щелочным раствором пирофосфата на-
трия при нагревании на кипящей водяной бане в течение 2 ч, при этом 
концентрация раствора пирофосфата натрия также изменена.

В методах определения общих и свободных гуминовых кислот из-
менена величина навески пробы и соотношение массы навески к объему 
экст рагента.

Кроме того, изменен способ определения общих и свободных гумино-
вых кислот в экстрактах. Вместо гравиметрического определения гумино-
вых кислот после их осаждения введено титриметрическое определение, 
заключающееся в том, что углерод гуминовых кислот в экстрактах окис-
ляют раствором бихромата калия, избыток которого титруют раствором 
сернокислого железа-аммония (NH4)2Fe(SO4)2 в присутствии индикатора 
1,10-фенантролин.

Такая замена осложняет определение выхода гуминовых кислот, 
так как для расчета этого показателя необходимо определить среднее 
значение содержания углерода в гуминовых кислотах, выделенных из 
данного вида топлив (в соответствии с приложением к стандарту ISO 
5073:2013). Помимо увеличения продолжительности анализа, использо-
вание та ких «средних» значений вносит долю неопределенности в ко-
нечный ре зультат.

В документах по пересмотру стандарта ISO 5073:1985 не было пред-
ставлено доказательств альтернативности методов, хотя при замене одно-
го относительного стандартного метода на другой подтверждение альтер-
нативности является обязательным условием принятия стандарта.

В связи с неальтернативностью методов определения гуминовых 
кислот по ISO 5073:2013 и ISO 5073–85, а также с отмеченными недо-
статками нового метода, гармонизация национального стандарта с дей-
ствующим международным стандартом не планируется и не рекомен-
дуется.

В настоящее время в России продолжает действовать ГОСТ 9517–
94 (ИСО 5073–85). В табл. 17.4 приведено сравнение условий опре-
деления выхода гуминовых кислот по ГОСТ 9517–94 (ИСО 5073–85) 
и ISO 5073:2013.
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Таблица 17.4

Сравнение условий определения выхода гуминовых кислот 
по ГОСТ 9517–94 (ИСО 5073–85) и ISO 5073:2013

Сравниваемый параметр
По ГОСТ 9517–94 

(ИСО 5073–85)
По ISO 5073:2013

Определение выхода общих гуминовых кислот

Навеска пробы угля, г 1–2 0,2

Первая ступень

Экстракция гуминовых 
кислот щелочным раство-
ром пирофосфата натрия:
– концентрация раствора, 
г/дм3

а) Na4P2O7·10H2O
б) NaOH

– объем раствора, см3

– температура, °С
– продолжительность, ч

44,6
4

100
комнатная

1 (при встряхивании)

15
7

150
100

2

Вторая ступень

Обработка твердого 
остатка 1 %-ным раствором 
NaOH
– объем раствора, см3

– температура, °С
– продолжительность, ч

100
100

2

—
—
—

Определение выхода свободных гуминовых кислот

Навеска пробы угля, г 2 0,2

Экстракция раствором 
NaOH:
– концентрация раствора, %;
– объем раствора, см3

– температура, °С
– продолжительность, ч

1
100
100

2

1
150
100

2

Определение гуминовых кислот в экстрактах

– метод гравиметрический титриметрический
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§ 17.4 Определение степени окисленности каменных углей 
 методом щелочной экстракции

Неокисленные каменные угли не содержат в своем составе гумино-
вых кислот, и поэтому их органическая масса не растворяется в щелочных 
растворах при кипячении.

При окислении в пластах органическая масса каменных углей пос-
тепенно приобретает способность растворяться в щелочных растворах. 
Причина этого явления заключается в том, что при окислении камен-
ных углей в природных условиях ослабевают связи между отдельными 
 структурными фрагментами органической массы и образуются вещества, 
которые можно отнести к гуминовым кислотам (§ 17.3), прежде всего 
потому, что они обладают общим с гуминовыми кислотами свойством — 
способностью экстрагироваться растворами щелочей при нагревании. 
Чем глубже протекает процесс окисления органической массы углей, тем 
больше образуется гуминовых кислот и тем более концентрированным 
становится щелочной экстракт.

Одновременно с этим процессом при окислении в пластах каменные 
угли постепенно теряют способность спекаться и становятся непригодны-
ми для коксования.

Такие взаимосвязанные изменения свойств углей, протекающие при 
их окислении в природных условиях, позволяют оценивать относитель-
ную спекающую способность каменных углей и степень их окисленности 
по количеству веществ, переходящих в щелочной экстракт, т. е. по количе-
ству гуминовых кислот, образующихся в этих углях.

Щелочные экстракты окисленных каменных углей окрашены, при-
чем с увеличением степени окисленности окраска становится интенсив-
нее, а коэффициент пропускания растворов уменьшается. Количество 
веществ, экстрагируемых из каменного угля раствором щелочи при наг-
ревании, определяют по величине коэффициента пропускания щелочно-
го экстракта, измеренного в стандартных условиях: длина волны 520 нм 
и толщина поглощающего слоя 17 мм. Эти стандартные условия регла-
ментированы в ГОСТ 32976–2014 «Угли каменные. Определение степени 
окисленности методом щелочной экстракции», разработанном на основе 
положений ASTM D 5263–93(2008).

Показатель, определяемый в этом стандарте, помимо степени окис-
ленности косвенно характеризует спекающую способность каменных 
углей и позволяет оценить их как сырье для коксования. Угли, для кото-
рых коэффициент пропускания экстракта составляет более 90%, согласно 
ГОСТ 32976, являются неокисленными и пригодны для коксования.
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При коэффициенте пропускания от 80 до 89% о величине степени 
окисленности угля можно судить только после проведения дополнитель-
ных испытаний, например, после определения окисленности петрографи-
ческим методом по ГОСТ 8930–2015 (глава 21).

Результаты, полученные при определении степени окисленности ка-
менных углей по ГОСТ 32976–2014, не позволяют установить количество 
окисленного угля в пробе.

Метод, регламентированный в ГОСТ 32976–2014, пригоден только 
для углей, окисленных в природных условиях, но не применим для оцен-
ки степени окисленности каменных углей, подвергнутых термоокисле-
нию в лаборатории или на производстве.

§ 17.5 Стандартный метод изучения гуминовых препаратов

В настоящее время широкое распространение получили гуминовые 
препараты (ГП), изготовленные из бурых и окисленных каменных углей, 
используемые для исследовательских целей, а также товарные ГП, выпус-
каемые промышленностью в виде органо-минеральных удобрений, сти-
муляторов роста и углещелочных реагентов.

В состав ГП могут входить фульвокислоты, растворимые гуматы ще-
лочных металлов, остаточный уголь, минеральная часть угля, минераль-
ные добавки, щелочь. ГП обладают биологической, ионообменной и комп-
лексообразующей активностью. Сертификация ГП является актуальной 
проблемой в связи с большим разнообразием препаратов, получаемых 
промышленными способами из разных видов сырья.

В РФ был впервые разработан национальный стандарт ГОСТ Р 54221–
2010 «Гуминовые препараты из бурых и окисленных каменных углей. Ме-
тоды испытаний» (автор-разработчик Е. Б. Лесникова, ИГИ).

Унифицированные методы испытаний ГП позволяют сравнивать сос-
тав ГП и их свойства, а также объективно оценивать качество препаратов.

В ГОСТ Р 54221–2010 установлены методы определения следующих 
показателей качества ГП:

– содержание влаги;
– зольность;
– содержание углерода и водорода;
– содержание азота;
– содержание щелочи;
– растворимость в воде;
– выход свободных гуминовых кислот;
– биологическая активность (пример тестирования на семенах огурцов).
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Глава 18 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВКОСТИ ЗОЛЫ УГЛЕЙ

§ 18.1 Общие сведения

Согласно ГОСТ 17070–2014 «Угли. Термины и определения», плав-
кость золы угля — это «свойство золы угля постепенно переходить из 
твердого состояния в жидко-плавкое через стадии спекания, размягчения 
и плавления при нагревании в установленных стандартом условиях».

Поскольку зола угля представляет собой сложный композицион-
ный продукт, плавление золы описывается набором температур, которые 
характеризуют все стадии этого процесса. В соответствии с этим метод 
определения плавкости золы является по существу методом определения 
характерных температур плавкости золы.

Процесс плавления золы углей протекает обычно в интервале темпе-
ратур 1000–1600 °С.

Плавкостные характеристики зол в значительной степени зависят от 
их химического состава. В общем виде увеличение содержания кислот-
ных оксидов SiO2, Al2O3, TiO2 в золах, уносах или шлаках (твердых про-
дуктах сжигания углей) приводит к повышению температур плавкости, 
а рост концентраций щелочных оксидов Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, на-
зываемых плавнями, — к их снижению [17, 25]. Известны корреляцион-
ные уравнения, в которых температуры плавкости золы являются функ-
цией коэффициента плавкости золы (Кпл), определяемого соотношением 
в золе кислотных и щелочных оксидов:

 Кпл 
2 2 3 2

2 3 2 2

SiO Al O TiO   .
Fe O CaO MgO Na O K O

 


   
 (18.1)
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Для углей Кузбасса получены зависимости, в которых отражена сте-
пень влияния каждого оксида на температуры плавкости золы [25]. Ис-
пользуя эти уравнения, можно рассчитать значения температур плавко-
сти золы, причем в 70–80% проб расчетные температуры отличаются от 
фактических температур в среднем на ±(50–75) °С. Полученные корре-
ляционные уравнения позволяют прогнозировать плавкость золы, исходя 
из ее состава, и одновременно взаимно контролировать эксперименталь-
ные показатели состава и плавкости зол [25].

В меньшей степени, чем от химического состава, плавкость зол за-
висит от газовой среды, в которой происходит определение этих пока-
зателей. В стандартном методе регламентированы две газовые среды: 
восстановительная 1 и окислительная. В окислительной среде процесс 
плавления протекает при температурах на 70–90 °С выше, чем в восстано-
вительной среде [17, 25]. Причина этого кроется в поведении соединений 
железа: в восстановительной среде образуются легкоплавкие эвтектики 
закисных форм железа с алюмосиликатами, а в окислительной — туго-
плавкий Fe2O3 [2].

Применяемые газовые среды в методах определения плавкости золы 
моделируют поведение углей при сжигании в промышленных агрегатах: 
при слоевом сжигании в зоне образования шлака создается восстанови-
тельная среда, а при пылевидном сжигании в условиях избытка воздуха — 
окислительная.

Плавкостные характеристики зол необходимы для оценки качества 
энергетических углей. Химический состав и температуры плавкости 
золы позволяют определять рациональные пути использования углей. 
Выбор эффективного способа сжигания углей и удаления шлаков в зна-
чительной степени основывается на результатах определения плавкости 
золы.

§ 18.2 Методы определения плавкости золы

Для определения плавкости золы углей во всем мире применяют 
единый стандартный метод определения характерных температур плав-
кости золы в восстановительной и окислительной газовых средах, регла-
ментированный в ISO 540:2008, ASTM D1857-04, BS 1016: Part 113:1995, 
DIN 51730:2007-09 и в ГОСТ 32978–2014 (ISO 540:2008), модифициро-
ванном по отношению к международному стандарту. 

1 В России эту газовую среду принято называть полувосстановительной (СО:СО2 = 3:2, 
по объему).
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ГОСТ 32978–2014 (ISO 540:2008) «Топливо твердое минеральное. 
Определение плавкости золы» распространяется на каменные и бурые 
угли, антрациты, лигниты, торф, кокс, горючие сланцы и топливные бри-
кеты. Этот стандарт устанавливает метод определения характерных тем-
ператур плавкости золы в восстановительной и окислительной газовых 
средах и два альтернативных способа наблюдения за изменением формы 
образца при нагревании: прямой визуальный и с применением нагрева-
тельного микроскопа.

Сущность метода заключается в том, что специально приготовленный 
образец золы нагревают в стандартных условиях, постоянно наблюдая за 
ним. Температуры, при которых происходят характерные изменения фор-
мы, записывают.

При определении плавкости золы стандартными являются условия 
нагревания образца и состав газовой среды. Определение обычно прово-
дят в восстановительной газовой среде. Дополнительную информацию 
можно получить при проведении испытания в окислительной среде.

В ГОСТ 32978–2014 (ISO 540:2008) регламентированы следующие 
температуры, при которых происходят характерные изменения формы 
образца золы (рис. 18.1):

• температура деформации DT (deformation temperature) — темпе-
ратура, при которой появляются первые признаки оплавления и скругле-
ния верхушки или кромок испытуемого образца вследствие его размягче-
ния или происходит наклон вершины пирамиды;

Примечание
Усадку (сжатие) или искривление образца, а также появление трещин не 

принимают во внимание, если вершина и кромки остаются острыми.

• температура образования сферы ST (sphere temperature) — темпе-
ратура, при которой образец принимает приблизительно сферическую 
форму; высота образцов  в виде трехгранной пирамиды или усеченного 
конуса становится равной ширине основания, высота образцов  кубичес-
кой или цилиндрической формы остается неизменной, а кромки этих об-
разцов становятся полностью скругленными;

• температура образования полусферы HT (hemisphere tempera-
ture) — температура, при которой испытуемый образец принимает при-
близительно полусферическую форму, т.е. его высота становится равной 
половине ширины основания;

• температура растекания FT (flow temperature) — температура, при 
которой расплавленная зола растекается по подставке, образуя слой, высота 
которого равна одной трети высоты образца при температуре полусферы.
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Примечание
В национальной научно-технической литературе температуру растека-

ния часто называют температурой жидкоплавкого состояния.

Плавкостные характеристики зол приближенно отражают реальные 
процессы сжигания углей: DT — появление первых порций расплава, ST 
и HT — существенное увеличение количества жидкой фазы и размягче-
ние, FT — полное расплавление твердых продуктов сжигания.

Рис. 18.1. Формы образцов для определения плавкости золы:

а) — пирамида, б) — куб или цилиндр, в) — усеченный конус 
1 — исходное состояние образца; 2 — деформация; 3 — сфера; 4 — полусфера; 

5 — растекание; r — радиус полусферы

а)

б)

в)
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Форма образца золы
Классический метод определения плавкости золы, известный с нача-

ла XX века, раньше называли методом конусов, так как первоначально об-
разец для наблюдения формовали только в виде трехгранной пирамиды, 
профиль которой имел форму конуса.

В настоящее время в ГОСТ 32978–2014 (ISO 540:2008) регламенти-
рованы четыре формы образца:

• трехгранная пирамида, основание которой представляет собой рав-
носторонний треугольник; одна из граней пирамиды перпендикулярна 
основанию; высота пирамиды в 2–3 раза больше стороны основания; ре-
комендуемые значения высоты пирамиды — 12, 13 и 19 мм;

• куб с гранями от 3 до 7 мм;
• прямой цилиндр высотой от 3 до 7 мм и диаметром, равным высоте;
• усеченный конус высотой 4 мм, диаметром 3 мм у основания и 

1,5 мм у вершины.
Формы пирамиды и усеченного конуса используют для прямого ви-

зуального метода, а две другие формы — для фотографического метода 
с применением микроскопа.

Образцы для испытаний должны иметь острые кромки для того, что-
бы облегчить наблюдение за изменением формы. Размеры образцов обус-
ловлены требованием быстрого выравнивания температуры внутри об-
разца и удобством их изготовления.

Приготовление образца золы
Золу, полученную в соответствии с ГОСТ Р 55661–2013 (ИСО 1171:2010), 

измельчают в агатовой ступке до максимального размера частиц менее 
63 мкм. Порошок смачивают дистиллированной водой или другим реа-
гентом (этиловым спиртом, связующим раствором декстрина или крахма-
ла), перемешивают до получения пасты (пластичной массы) и прессуют 
в специально изготовленной форме из латуни или нержавеющей стали. 
Форму для приготовления образцов предварительно смазывают неболь-
шим количеством вазелина или другого подходящего вещества для облег-
чения последующего извлечения образца.

Форму заполняют приготовленной пастой равномерно и полностью, 
чтобы края и вершина образца были острыми. Пасту прессуют в форме 
стальным шпателем или пестиком. Открытую поверхность пирамиды 
тщательно сглаживают формующей пластиной.

Образец помещают на подставку, которая при нагревании до 1600 °С 
не деформируется и не взаимодействует с золой. Обычно используют ог-
неупорные подставки из спеченного корунда, тонкозернистого муллита 
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или платины. Образец высушивают на воздухе и затем медленно нагрева-
ют до 815 °С для удаления органических веществ, которые были внесены 
при приготовлении образца.

Печь для нагрева образца золы
Для нагрева образца в прямом визуальном методе используют элек-

трические печи с температурой нагрева 1600 °С и выше. Печь должна 
быть оборудована:

• средствами наблюдения за изменением формы образца (оптические 
устройства);

• средствами для определения температуры в печи;
• средством для поддержания определенной газовой среды;
• средствами нагрева печи со скоростью 3–10 °С/мин от 815 °С и выше.
Для прямого визуального метода допускается применять печи для 

плавления золы разной конструкции, которые должны отвечать требова-
ниям, указанным выше. Требования к печи нагревательного микроскопа 
аналогичны.

Оптическое устройство
При прямом визуальном способе наблюдения за изменением профиля 

испытуемого образца во время испытания допускается применение любо-
го оптического устройства: от простейшего светофильтра, вставленного 
в отверстие печи, и лупы до современных систем, передающих изображе-
ние через видеокамеру на компьютер.

Для наблюдения за изменением формы образца с применением нагре-
вательного микроскопа используют фотокамеры.

Относительные размеры образца могут быть определены с помощью 
координатной сетки, установленной в оптическом приборе.

Газовая среда при испытаниях
При определении плавкости золы испытания проводят в условиях 

восстановительной или окислительной газовой среды.
Окислительную газовую среду создают введением в печь воздуха или 

диоксида углерода. Скорость потока не регламентируется.
Для создания восстановительной среды в печь подают одну из смесей:
• от 55% об. до 65% об. монооксида углерода и от 35% об. до 45% об. 

диоксида углерода, или
• от 45% об. до 55% об. водорода и от 45% об. до 55% об. диоксида 

углерода.
Минимальная линейная скорость газового потока, обтекающего 

образец, рассчитанная на температуру окружающей среды, составляет 
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400 мм/ мин. Скорость газового потока не является определяющей при 
условии, что она достаточна, чтобы предотвратить попадание воздуха 
в печь.

При проведении анализа в восстановительной газовой среде газы, вы-
ходящие из печи, могут содержать монооксид углерода, поэтому в целях 
безопасности необходимо использовать вытяжной шкаф или эффектив-
ную систему вентиляции.

Если для создания восстановительной газовой среды используют во-
дород, следует строго соблюдать требования техники безопасности, чтобы 
предотвратить возможность взрыва, а именно: продувать печь диоксидом 
углерода перед подачей водорода, а также после прекращения его подачи.

Контроль состава газовой среды
Монооксид и диоксид углерода должны быть очищены от кислоро-

да, но степень очистки в стандарте не регламентируется. Поскольку при-
сутствие кислорода в атмосфере печи повышает температуру плавкости 
золы, контроль газовой среды обязателен.

В ГОСТ 32978 приведены два метода контроля состава газовой среды. 
Первый — экспресс-метод путем определения точки плавления никелевой 
пластины или проволоки (чистота 99,99%, tпл = 1455 °С). Если точка плав-
ления никелевой пластины или проволоки отличается более чем на 10 °С от 
температуры плавления чистого никеля, то это можно объяснить окисле-
нием никеля, которое вызвано присутствием кислорода в атмос фере печи.

Второй метод — контроль газовой среды с помощью контрольного 
образца. В этом методе использовано свойство оксида железа изменять 
температуру плавкости золы в зависимости от газовой среды. Контроль-
ная пирамида готовится из золы с содержанием оксида железа не менее 
15–20% и суммы оксидов кальция, калия и натрия не более 12%. Темпера-
туры плавкости образца устанавливаются в контролируемой восстанови-
тельной газовой среде и являются постоянными величинами для данной 
золы. Если температуры плавкости контрольного образца золы в ходе ис-
пытания изменяют ся на значения, превышающие максимально допуска-
емые расхождения (пре делы повторяемости), установленные в табл. 18.1, 
то проводят проверку  герметизации  аппаратуры  и  определение  плавко-
сти  золы  повторяют.

Проведение испытания
Подготовку анализаторов или нагревательных микроскопов к рабо-

те и все дальнейшие операции по определению температур плавкости 
золы прово дят в соответствии с инструкцией по эксплуатации конкрет-
ных приборов.
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В зависимости от конструкции печи на подставку устанавливают один 
или несколько образцов золы.

Образцы золы на подставке помещают в печь, предварительно нагре-
тую до 815 °С. Образцы располагают так, чтобы в процессе испытания 
можно было непрерывно следить за изменением их формы. Независимо 
от вида прибора и конструкции печи спай термопары должен находиться 
на возможно минимальном расстоянии от образцов.

Если определение ведут в восстановительной среде, в печь подают га-
зовую смесь и регулируют скорость подачи. При работе в окислительной 
среде (на воздухе) атмосферу в печи не регулируют и не проверяют.

Повышают температуру в печи со скоростью от 3 до 7 °С/мин и за-
писывают температуры, при которых происходят характерные изменения 
формы образца, но не реже чем через 20 °С, до тех пор, пока не будет до-
стигнута максимальная температура нагрева печи или температура расте-
кания образца.

При нагревании некоторых образцов золы происходят газовыделение 
из расплава и несмачивание подставки, что приводит к деформации об-
разца: сжатию (усадке) или вспучиванию. Такие особенности процесса 
плавления золы должны быть отмечены в протоколе испытаний, а экспе-
римент желательно повторить, используя подставку другого типа.

Испытание считают оконченным и нагревание печи прекращают пос-
ле того, как для всех образцов, установленных на подставке, будет опреде-
лена температура растекания.

Если при испытании используют газовую смесь водород/диоксид 
углерода, то по окончании работы сначала прекращают подачу водорода, 
продолжая продувку диоксидом углерода еще не менее 30 с, и только пос-
ле этого прекращают подачу диоксида углерода.

Для автоматизации процесса в качестве оптического устройства ис-
пользуют видеокамеру, соединенную с компьютером. Программное обес-
печение такого прибора позволяет осуществлять полный контроль его 
работы, вести постоянную запись изображения образца с указанием тем-
пературы печи в каждый момент съемки, а также рассчитывать характер-
ные температуры плавкости золы.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 
результатов двух параллельных определений температур плавкости золы, 
округленное до 10 °С.

В табл. 18.1 приведены максимально допускаемые расхождения между 
результатами, полученными при испытании образцов в форме  пирамиды 
визуальным методом. Данные по прецизионности результатов для образ-
цов других форм отсутствуют.
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Таблица 18.1

Максимально допускаемые расхождения между результатами 
определения показателей плавкости золы при любом типе атмосферы

Показатель плавкости золы
Предел 

повторяемости
Предел 

воспроизводимости

Температура деформации, DT 30 80

Температура образования сферы, ST 30 60

Температура образования 
полусферы, HT 30 60

Температура растекания, FT 30 80

До введения в действие ГОСТ 32978–2014 (ISO 540:2008), модифи-
цированного по отношению к международному стандарту, в научно-тех-
нической литературе и в нормативных документах РФ были регламен-
тированы следующие обозначения температур плавкости золы: tА, tВ, tС. 
В научно-технической литературе накоплен обширный эксперименталь-
ный материал по оценке качества углей, в том числе по характеристике 
золы углей с использованием этих обозначений. В табл. 18.2 показано 
соответствие устаревших и отмененных обозначений показателей плав-
кости золы действующим в настоящее время обозначениям, принятым 
в международных и европейских стандартах, стандартах ASTM, а также 
в стандартах РФ.

Таблица 18.2

Наименования и обозначения показателей плавкости золы

Наименование показателя 
плавкости золы

Действующее 
обозначение показателя

Отмененное 
обозначение показателя

Температура деформации DT tА

Температура образования 
сферы ST —

Температура образования 
полусферы HT tВ

Температура растекания FT tС
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§ 18.3 Аппаратура для определения плавкости золы

Аппаратура, необходимая для прямого визуального метода опреде-
ления плавкости золы, долгое время отсутствовала. Промышленность 
СССР не выпускала печи для этого метода, поэтому в углехимических 
лабораториях сначала приспосабливали кустарные нагревательные ап-
параты, так называемые криптоловые печи [2], а затем для этой цели 
переделывали некоторые модели муфелей. В соответствии с условиями 
определения к печам предъявляли особые требования: температура наг-
рева не менее 1600 °С; герметичность при работе в восстановительной 
среде; оптическое устройство, удобное для наблюдения за образцами 
в процессе нагрева. Все эти требования было достаточно трудно соблю-
дать при проведении массовых анализов. Кроме того, создание восста-
новительной среды путем сжигания в печах лома угольных электродов 
и контроль за атмосферой с помощью контрольных конусов делали ме-
тод громоздким, сложным в исполнении и затрудняли получение вос-
производимых результатов.

Первыми приборами для определения плавкости золы были нагре-
вательные микроскопы, которые состояли из горизонтальной печи для 
нагрева образцов, микроскопа для наблюдения за образцом и устройства 
для фотографирования образцов в процессе нагрева.

Нагревательный микроскоп МНО-2 фирмы Carl Zeiss на оптической 
скамье служил для визуального наблюдения и фотографирования образ-
цов золы при температурах до 1600 °С в проходящем свете и при скорости 
нагрева образцов до 10 °С/мин.

При модернизации прямого визуального метода определения плавко-
сти золы был сохранен принцип метода — наблюдение за поведением об-
разца золы при нагреве, но аппаратурное оформление было усовершенст-
вовано. Целью модернизации этого метода была автоматизация процесса 
наблюдения за формой образца и регистрации характерных температур 
плавкости золы.

В первых анализаторах, наряду с автоматическим, допускалось ви-
зуальное наблюдение за образцами. Таким был анализатор АF 600 (Ash 
Fusibility Determinator), созданный фирмой LECO Corporation (США). 
Прибор АF 600 состоял из вертикальной печи сопротивления, в кото-
рую помещали стандартные конусы из золы угля на специальной под-
ставке. Подставка с конусами вращалась с помощью керамической ка-
русели внутри нагретой печи с такой скоростью, чтобы каждый конус 
через 6 се кунд был в центре оптического устройства, а форма конуса 
фиксировалась. Оптическое устройство состояло из кварцевых «окон» 
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и  системы зеркал, через которые можно было наблюдать за поведением 
конусов визуально.

В анализаторе АF 600 было предусмотрено автоматическое управ-
ление печью до 1650 °С, программирование температуры и атмосферы 
в печи, а также управление скоростью нагрева при одновременном анали-
зе пяти проб золы. Проведение анализа и точность результатов удовлет-
воряли требованиям стандарта ISO 540:1995. В приборе была применена 
керамика высокого качества, которая не деформируется при многочис-
ленных нагревах и остываниях. Программное обеспечение анализатора 
позволяло хранить в памяти результаты определения, а также выдавать 
их в графической и цифровой форме.

Следующим шагом в модернизации стандартного метода определения 
плавкости золы стал анализатор АF 700 (Ash Fusion), также созданный 
фирмой LECO Corporation. Этот современный анализатор обеспечивает 
автоматическое измерение температур плавкости золы в соответствии 
с требованиями стандартов ISO, ASTM, DIN, BS.

Анализатор АF 700 разработан с использованием новейших техноло-
гий и современных достижений в компьютерной технике. Прибор снабжен 
персональным компьютером и имеет программное обеспечение Windows, 
которое может управлять двумя приборами одновременно.

В АF 700 наблюдение за изменением формы образцов золы осущест-
вляется в автоматическом режиме специальным оптическим устройством, 
и изображение передается на экран внешнего компьютера. Функция рас-
познавания изображения (IRF) автоматически завершает анализ после 
достижения температуры расплавления всех образцов. Это увеличива-
ет производительность и продолжительность службы печи. Программа 
АF 700 полностью совместима с различными лабораторными информа-
ционными системами.

В АF 700 предусмотрены надежная герметизация печи, диагности-
ка в реальном времени, градуировка температуры печи, автоматическое 
управление температурой и атмосферой в печи и система контроля СО. 
В одном приборе с двумя печами одновременно можно анализировать 
12 проб в виде стандартных конусов из золы углей в окислительной и вос-
становительных средах.

Преимущество АF 700 по сравнению с предыдущими моделями свя-
зано, главным образом, с системой безопасности и с улучшенным про-
граммным обеспечением прибора, которое позволяет проводить полный 
контроль за работой анализатора. На экран компьютера выводится ин-
формация об основных параметрах системы, о состоянии прибора, о ходе 
анализа и о результатах, находящихся в памяти прибора. В программное 
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обеспечение входит архив всех измерений, который хранится в цифровом 
формате на жестком диске и удобен для быстрого просмотра и перено-
са на другие носители, а также диагностика прибора в режиме реального 
времени.

Составной частью АF 700 является встроенная система безопасно-
сти, которая состоит из внутренней вентиляции печи, что позволяет не 
пользоваться внешней вентиляцией, а также датчика СО (угарного газа), 
который извещает о превышении допустимых концентраций СО и пере-
крывает поток газа.

Другой производитель приборов для определения плавкости золы — 
фирма Carbolite (Великобритания). Анализаторы этой фирмы состоят из 
современной печи для определения плавкости золы (модель CAF), видео-
камеры и компьютера, которые позволяют проводить постоянную запись 
изображения (при одновременном анализе 12 проб углей) и точные изме-
рения характерных температур плавкости. Специальная теплоизоляция 
печи способствует быстрому охлаждению печи, что допускает проведение 
многократных испытаний в течение дня. Для обеспечения безопасности 
оператора в анализаторах используется газонепроницаемая рабочая труб-
ка, предусмотрена система защиты от перегрева, а также система продув-
ки рабочей трубки до и после выполнения испытания и в случае отключе-
ния электричества.

Краткий обзор приборов для определения плавкости золы показы-
вает, что в основе всех современных анализаторов лежит единый метод 
определения характерных температур плавкости золы, регламентирован-
ный в национальных и международном стандартах.

Использование в углехимических лабораториях современных анали-
заторов, основанных на новейших технологиях, значительно облегчило 
определение плавкости золы — параметра, необходимого для оценки ка-
чества энергетических углей.
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Глава 19 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАЗМОЛОСПОСОБНОСТИ УГЛЕЙ

§ 19.1 Общие сведения

Согласно ГОСТ 17070–2014 «Угли. Термины и определения», размо-
лоспособность — это «свойство угля измельчаться в установленных стан-
дартом условиях».

На теплоэлектростанциях уголь большей частью сжигается в пыле-
видном состоянии. Приготовление угольной пыли состоит из нескольких 
стадий, но наиболее сложной и энергоемкой стадией является размол то-
плива.

Один из показателей качества угольной пыли в промышленности — 
тонкость помола пыли, которую обычно оценивают при ситовом анализе 
величиной полного остатка (суммарного выхода) угля на сите с размером 
ячеек 90 мкм (в России) или 75 мкм (в США). При ситовом анализе уголь-
ной пыли (§ 19.4) остаток на сите выражают в процентах к массе первона-
чальной навески и обозначают символом R с нижним индексом, указываю-
щим на размер ячейки сита (R90, R75). Часть пыли, которая проходит через 
сито, называют проходом, выражают в процентах к массе первоначальной 
навески и обозначают D (D90 , D75). Для каждого сита справедливо равенство 
R + D = 100%.

Для проектирования и эксплуатации размольного оборудования не-
обходимо знать прочностные характеристики топлива, среди которых 
основной является размолоспособность, отражающая сопротивляемость 
топлива размолу в процессе пылеприготовления [3, 26].

Величину сопротивляемости топлива размолу обычно выражают в ус-
ловных единицах и характеризуют коэффициентом размолоспособности, 
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который определяют путем сравнения результатов испытания данного 
топлива с результатами испытаний эталонного топлива. Этот коэффици-
ент называют относительным лабораторным коэффициентом размоло-
способности.

Методы определения коэффициента размолоспособности основа-
ны на законе измельчения хрупких материалов, согласно которому ра-
бота (расход энергии), затраченная на измельчение, пропорциональна 
вновь обнаженной поверхности. Следовательно, величина коэффици-
ента размолоспособности показывает, во сколько раз при одинаковой 
затрате энергии на размол воздушно-сухого топлива вновь обнаженная 
удельная поверхность испытуемого топлива больше или меньше обна-
женной удельной поверхности эталонного топлива в тех же условиях 
размола.

Иными словами, коэффициент размолоспособности определяют как 
отношение удельной поверхности испытуемого топлива к удельной по-
верхности эталонного топлива, которая образуется в результате размола 
при одинаковой затрате энергии на измельчение.

В России удельную поверхность пылевидного топлива принято оце-
нивать полным остатком (суммарным выходом) топлива на сите 90 мкм 
(R90), выраженным в процентах к массе навески, взятой для рассева. Эта-
лонным считают топливо с коэффициентом размолоспособности, рав-
ным 1 1, т. е. твердое топливо, по своим свойствам близкое к донецкому 
антрациту. Исследование размольных свойств различных антрацитов 
показало, что наилучшая сходимость лабораторных и промышленных 
результатов получается, если в качестве стандартного принять топливо 
с такими показателями [26].

В соответствии с такими представлениями о коэффициенте размо-
лоспособности были предложены способы его определения, которые за-
ключаются в предварительной подготовке пробы, однократном размоле 
ее в течение точно установленного времени (или числе оборотов барабана 
мельницы) и рассеве образующейся пыли.

Для одного и того же топлива значение коэффициента размолоспо-
собности зависит от зольности угля. В общем случае, чем прочнее уголь, 
тем меньше коэффициент размолоспособности.

Зависимости между размолоспособностью и химико-петрографиче-
скими характеристиками были установлены для углей Кузбасса. Показа-
но, что связь между показателями носит сложный характер и не является 
линейной [25].

1 В соответствии с методом определения коэффициента размолоспособности по ВТИ (§ 19.2).
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§ 19.2 Методы определения коэффициента 
 размолоспособности углей

Методы определения коэффициента размолоспособности углей моде-
лируют процессы пылеприготовления на электростанциях.

Коэффициент размолоспособности, как было упомянуто выше, яв-
ляется безразмерной относительной величиной и зависит от выбранных 
условий определения. При разработке методов определения были сразу 
унифицированы условия анализа; затем они были стандартизованы.

В России действует метод определения коэффициента размолоспо-
собности по ВТИ, регламентированный в ГОСТ 15489.1–93 «Угли бурые, 
каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод определения коэффици-
ента размолоспособности по ВТИ». Коэффициент размолоспособности в 
этом методе обозначают символом Kло.

В США для определения коэффициента размолоспособности приме-
няют метод Хардгрова по АSTM D409 2. Этот метод был взят за основу 
в стандарте ISO 5074:1980 «Каменный уголь. Определение коэффициента 
размолоспособности по Хардгрову» 3.

В России международный стандарт ISO 5074:1980 был напря-
мую принят в качестве национального стандарта — ГОСТ 15489.2–93 
(ИСО 5074– 80) «Угли каменные. Метод определения коэффициента 
размолоспособности по Хардгрову». Коэффициент размолоспособности 
в этом методе обозначают HGI.

Способ размола топлива с затратой одинакового количества энергии 
и получением для разных углей различной конечной тонкости помола ис-
пользуется и в методе ВТИ, и в методе Хардгрова. Следовательно, прин-
ципы, лежащие в основе этих методов, одинаковы, но конкретные условия 
приготовления проб, размола и ситового анализа пыли различны, и, в со-
ответствии с этим, получаются разные абсолютные значения Kло и HGI. 
Так, от твердых углей к мягким значение Kло изменяется в диапазоне от 
0,77 до 2,5, а значение HGI — от 30 до 146.

В данном параграфе показаны сходство и отличие методов опреде-
ления Kло и HGI, а с подробным описанием установок, рассевочных ма-

2 Впервые ASTM D409 был введен в США в 1951 г. В настоящее время в США действует 
ASTM D409-12 с редакционной правкой 2016 г.

3 В настоящее время действует третье издание ISO 5074:2015 «Hard coal. Determination 
of Hardgrove grindability index». В результате технического пересмотра второго издания 
(ISO 5074:1994) в тексте стандарта сохранили только разделы 1–4, а собственно описание мето-
да отсутствует. Для ознакомления с основными положениями (требования к аппаратуре, подго-
товка пробы, проведение испытания, обработка результатов и их прецизионность) разработчи-
ки международного стандарта отсылают к ASTM D409.
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шин и операций можно ознакомиться, обратившись к ГОСТ 15489.1–93 
и ГОСТ 15489.2–2018 4.

Сущность методов определения коэффициента размолоспособности 
состоит в следующем: в лабораторных стандартных установках ВТИ или 
Хард грова при определенных условиях  размалывают  воздушно-сухую  
про бу  угля  заданного  гранулометрического состава, проводят ситовой 
ана лиз продукта размола и определяют коэффициент размолоспособнос-
ти по градуировочному графику, построенному для данной установки по 
результатам испытаний стандартных образцов.

Стандартные образцы углей для определения коэффициента размо-
лоспособности по методу ВТИ приготавливают в ОАО «Всероссийский 
теплотехнический институт». Во ВТИ находится образцовая установка, 
на которой определяют коэффициенты размолоспособности (Kло) самих 
стандартных образцов. Градуировку образцовой установки периодически 
проверяют по эталонному твердому углю (см. § 19.1), имеющему следу-
ющие показатели: Kло= 1; R90= 69,2%. Коэффициент размолоспособности 
образцов углей, испытываемых на такой установке, может быть рассчитан 
по формуле

 Kло 

2
3

90

1001,96 ln ,
R

 
  

 
 (19.1)

где R90 — полный остаток угля на сите 90 мкм, выраженный
  в процентах к массе навески стандартного образца,  
  подвергнутой испытанию.

ОАО ВТИ производит стандартные образцы со значениями Kло, при-
близительно равными 2,0; 1,7; 1,5; 1,4; 1,2; 1,0. С помощью шести стандарт-
ных образцов градуируют рабочие установки для проведения испытаний 
различных топлив. С этой целью для каждой конкретной установки по-
сле испытания полного комплекта из шести стандартных образцов строят 
градуировочный график в координатах Kло — R90.

Стандартные образцы для метода Хардгрова производят в разных 
странах, использующих этот метод (национальные или вторичные стан-
дартные образцы), но установление значений HGI для этих  стандартных 
образцов необходимо проводить на установке Хардгрова, градуиро-
ванной с помощью первичных стандартных образцов.  Поставщиком 

4 ГОСТ 15489.2–2018 содержит основные нормативные положения ISO 5074:2015 
и ASTM D409–2012 и имеет статус неэквивалентного стандарта (ISO 5074:2015, NEQ). Дейст-
вует с 01.06.2019.
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 первичных стандартных образцов является Государственный универ-
ситет Пенсильвании (Pennsylvania State University, США). Эталонным 
углем для метода Хардгрова является мягкий уголь, имеющий следую-
щие показатели: HGI = 100; D75 = 50%. На установках, градуировка ко-
торых контролируется эталонным углем, и испытание эталонного угля 
дает показатели, близкие приведенным выше (в пределах допускаемых 
расхождений), результаты испытаний других углей могут быть рассчи-
таны по формуле

 HGI = 13 + 1,74 D75 (19.2)

где D75 — проход угля через сито 75 мкм, выраженный в процентах 
  к массе навески угля, подвергнутой испытанию.

Для метода Хардгрова приготавливают четыре стандартных образца 
со значениями HGI, равными приблизительно 40, 60, 80 и 100. Также как 
и в методе ВТИ, стандартные образцы используют для градуировки рабо-
чих установок Хардгрова для испытания топлив. Для каждой конкретной 
установки Хардгрова после испытания всех четырех стандартных образ-
цов строят градуировочный график в координатах HGI — m–75 , где m–75  — 
масса угля (г), прошедшего через сито с отверстиями 75 мкм.

В табл. 19.1 приведены основные условия определения Kло и HGI, 
регламентированные в ГОСТ 15489.1–93 и ГОСТ 15489.2–2018.

Как видно из табл. 19.1, расчет коэффициентов размолоспособности 
проводят: по методу ВТИ исходя из полного остатка на сите 90 мкм (R90), 
а по методу Хардгрова — исходя из массы подрешетного продукта сита 
75 мкм (m–75).

Из табл. 19.1 можно сделать следующий вывод: при определении ко-
эффициента размолоспособности должны строго соблюдаться регламен-
тированные условия приготовления и размола пробы угля. Исходная, 
воздушно-сухая проба угля должна быть измельчена так, чтобы ее грану-
лометрический состав точно соответствовал требуемому узкому интерва-
лу класса крупности.
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Таблица 19.1

Сопоставление условий определения коэффициента размолоспособности 
по методам ВТИ и Хардгрова

Параметр
Метод ВТИ 

по ГОСТ 15489.1–93
Метод Хардгрова 

по ГОСТ 15489.2–2018

Область 
распро-
странения

Бурые, каменные угли, 
антрацит, сланцы горючие, 
отходы углеобогащения

Каменный уголь с высшей теплотой 
сгорания на влажное беззольное 
состояние более 24 МДж/кг

Приго-
товление 
пробы для 
испытания

– Исходная проба после 
дроб ления и сокращения: 
2 кг, крупность 0–25 мм.

– Измельчение до класса 
крупности 1,25–3,2 мм.

– Сокращение до 400 г.
– Доведение до воздушно-

сухого состояния.
– Повторный отсев мелочи

на сите 1,25 мм.

– Исходная проба после дробления
и сокращения: не менее 1 кг, 
крупность 0–4,75 мм.

– Доведение до воздушно-сухого
состояния.

– Измельчение до класса крупности
0,60–1,18 мм.

– Сокращение до 120 г.
– Повторный отсев мелочи на сите

0,60 мм не менее чем в двух 
порциях по 120 г.

Навески 
для испы-
тания

– Масса навесок для испыта-
ния 50 г.

– Все навески (для  основного, 
контрольного, повторного 
 испытаний) отбирают от 
одной и той же порции 400 г.

– Масса навесок для испытания
(50,00±0,01) г.

– Навески для параллельных 
испытаний отбирают от разных 
порций по 120 г.

Аппарат 
для размо-
ла навески 
пробы

Барабан объемом 1,5 дм3, 
приводимый во вращательное 
движение электродвигателем 
через редуктор. В барабан 
загружают стальные шары 
диаметром (25±1) мм, а затем 
навеску пробы. Общая масса 
шаров (4±0,035) кг.

Размольная чаша с кольцевым 
углублением на дне. В углубление 
помещают восемь стальных шаров 
диаметром (25,40±0,13) мм, а затем 
навеску пробы. На шары помеща-
ют нажимное кольцо, приводимое 
посредством вала во вращатель-
ное движение электродвигателем 
через понижающую передачу. На 
вал накладывают дополнительный 
груз, чтобы общая нагрузка на шары 
составляла (29,0±0,2) кг.

Условия 
прове-
дения 
размола

– Продолжительность размола 
(6±0,04) мин.

– Общее число оборотов 
барабана (540±4), что 
соответствует скорости 
вращения 1,5 об/мин.

– Скорость вращения нажимного
кольца (20±1) об/мин.

– Общее число оборотов нажимного 
кольца (60±0,25).
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Параметр
Метод ВТИ 

по ГОСТ 15489.1–93
Метод Хардгрова 

по ГОСТ 15489.2–2018

Ситовой 
анализ 
 продукта 
после 
испытания 
(размола)

– Рассев машинный на ситах 
с размером ячеек: 200; 140; 
125; 90; 71 мкм в течение 
15 мин (однократный).

– Взвешивание остатков на
каждом сите (г).

– Рассев машинный на сите 
с размером ячейки 75 мкм в 
течение 10 мин (основной), 
а затем еще два раза по 5 мин 
(дополнительные).

– Взвешивание надрешетного
и подрешетного продуктов (г).

Обработка 
результатов

– Вычисление полного остатка
на сите 90 мкм, R90 (%) 
по формуле

R90 = F200 + F140 + F125+ F90

где F200, F140, F125 и F90 — остатки 
пыли на ситах 200, 140, 125 
и 90 мкм соответственно, %.

– Определение Kло по градуиро-
вочному графику, построен-
ному по результатам испыта-
ний стандартных образцов 
в координатах Kло — R90.

– Вычисление массы продукта,
прошедшего через сито 75 мкм 
(m), как разность массы навески, 
взятой для испытания, и массы 
продукта, оставшегося на сите 
75 мкм (г).

– Определение HGI по градуиро-
вочному графику, построенно-
му по результатам испытаний 
стандартных образцов в коор-
динатах HGI — m, или 

– Вычисление HGI по уравнению 
градуировочной прямой, 
выведенному с использовани-
ем метода суммы наименьших 
квадратов.

Прецизион-
ность метода

Предел повторяемости — 4% отн.
Предел воспроизводимости — 
5% отн.

Предел повторяемости — 3 ед.
Предел воспроизводимости — 7 ед.

Контроль 
правильно-
сти рассева 
пыли

Результаты рассева наносят на 
график в логарифмической 
сис теме координат: Rn  = f 
(размер ячеек сита). 
Отклонение от прямой линии 
свидетельствует о дефек те сита 
или некачест венном рассеве.

Контроль потерь при рассеве. 
Сумма масс надрешетного 
и подрешетного продукта не 
должна отличаться от первона-
чальной массы навески более 
чем на 0,5 г.

Сопоставление коэффициентов размолоспособности, определяемых 
различными методами, показывает возможность пересчета их с одной 
шкалы на другую. Пересчет величины HGI на шкалу ВТИ можно выпол-
нить по следующей формуле [26]:

 Kло = 0,32 + 0,0149 · HGI  (19.3)

Таблица 19.1. Окончание
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Зависимость между коэффициентами размолоспособности, опреде-
ленными по методу ВТИ (Kло) и по методу Хардгров (HGI), представлена 
на рис. 19.1.

Коэффициент размолоспособности, полученный в лаборатории для 
воздушно-сухого угля определенного зернового состава, может быть пе-
ресчитан на рабочее состояние топлива, т. е. на общую влагу рабочего топ-
лива и на другой зерновой состав исходного угля [26].

Коэффициент размолоспособности является одним из основных по-
казателей топлива при расчете пылеприготовительных установок, а также 
для оценки производительности мельниц и удельного расхода электроэ-
нергии на размол угля.

§ 19.3 Абразивные свойства угля и золы

Другими, не менее важными, характеристиками топлива для расче-
тов размольного оборудования являются абразивные свойства углей, 
а для расчета котельных агрегатов — абразивные свойства золы. Вели-
чины абразивности (истирающей способности) углей и коэффициентов 

Рис. 19.1. Зависимость между коэффициентами размолоспособности, 
определяемыми методами ВТИ (Kло) и Хардгрова (HGI)
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абразивности золы определяют в соответствии с методами, регламенти-
рованными в ГОСТ 30827–2002 (ИСО 12900–97 5) «Топливо твердое 
минеральное. Определение истирающей способности (абразивности)» 
и ГОСТ 21708–96 «Топливо твердое минеральное. Метод определения 
коэффициента абразивности золы».

Абразивность углей зависит от физических свойств углей, т. е. от их 
прочности и твердости, и от количества и состава минеральной массы.

Истирающую способность угля определяют по величине износа четы-
рех стальных ножей, вращающихся при определенных условиях в гори-
зонтальной плоскости лабораторной мельницы в твердом топливе (масса 
2 кг, крупность 0–7 мм). Истирающую способность (абразивность) обо-
значают символом A. Абразивность угля — это абсолютная величина, ко-
торая оценивается по потере массы металла в мг на кг топлива.

Коэффициент абразивности золы определяют в лаборатории на цен-
тробежном абразивметре. Эта величина характеризует износ поверхности 
материала при движении частиц золы. Пробу золы отбирают в котельном 
агрегате перед системой пылеулавливания или готовят в лаборатории. 
Сущность метода определения коэффициента абразивности золы заклю-
чается в определении изменения массы стального образца, установлен-
ного в абразивметре под углом 45° к потоку воздуха, в который подают 
из питателя заданное количество золы. Коэффициент абразивности золы 
обозначают символом Ka.

§ 19.4 Ситовой анализ угольной пыли

В ходе подготовки и сжигания пылевидного топлива необходимо сис-
тематически вести контроль за тонкостью помола угольной пыли.

Определение тонкости помола проводят с помощью ситового анализа 
угольной пыли. Ситовой анализ угольной пыли, входящий составной час-
тью в методику определения коэффициента размолоспособности углей, 
несколько отличается от ситового анализа кускового топлива (глава 20). 
Мелкие частицы угольной пыли адсорбируют воздух, что затрудняет их 
рассев под действием силы тяжести, они могут цепляться за шероховато-
сти сетки и механически соединяться друг с другом. Рассев на ситах пыли 
с размером частиц менее 40 мкм становится крайне неэффективным. 

Для рассева пыли используют специальные машины для механиче-
ского рассева. Способ ручного рассева пыли в лабораторных условиях 
описан ниже.

5 В настоящее время действует ISO 12900:2015 «Hard coal. Determination of abrasiveness».
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Ситовой анализ угольной пыли проводят рассевом пыли на лабора-
торных ситах с квадратными ячейками определенного размера [2, 3, 26]. 
Угольные пылинки имеют неправильную геометрическую форму, сущест-
венно отличающуюся от формы куба или шара, поэтому при просеве че-
рез сито их максимальный размер условно принимают равным размеру 
ячейки, через которую данная пылинка в пределе может пройти.

Отечественные стандартные сита изготавливают в соответствии 
с ГОСТ Р 51568–99 (ИСО 3310-1–90) «Сита лабораторные из металли-
ческой проволочной сетки. Технические условия». Этот стандарт рег ла-
ментирует сита с размером ячеек от 125 до 1 мм и от 900 до 20 мкм, причем 
номинальные размеры от 1 мм и более выражают в миллиметрах, а менее 
1 мм — в микрометрах (микронах). В соответствии с ГОСТ Р 51568–99 
(ИСО 3310-1–90) сита или сетки не имеют номера, их принято характе-
ризовать размером ячейки. Так, сита с мелкими ячейками, используемые 
в ситовом анализе угольной пыли, называют: сито 200 мкм; сито 90 мкм; 
сито 63 мкм и т.д.

В настоящее время продолжает действовать ГОСТ 6613–86 «Сетки 
проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия». 
Стандарт распространяется на сетки высокой точности «для разделения 
по размеру зерен дробленых материалов». ГОСТ 6613–86 регламентирует 
сетки с размером ячеек от 2,5 до 0,04 мм, причем сеткам присвоены номе-
ра, например, сетка 004 соответствует размеру ячейки 0,040 мм (40 мкм), 
а сетка 009 — 90 мкм.

Часть угольной пыли, остающаяся при рассеве на сите (частицы круп-
нее размера ячейки сита), называется остатком (или выходом), обознача-
ется символом R и выражается в процентах от массы навески, взятой для 
рассева. Размер ячейки сита указывают в виде нижнего индекса при сим-
воле, т. е. R90 означает остаток на сите 90 мкм. Та часть пыли, которая про-
ходит через сито, называется проходом, выражается в процентах от массы 
навески, взятой для рассева, и обозначается символом D также с указани-
ем в нижнем индексе размера ячейки сита. Для каждого сита справедливо 
равенство R + D = 100%. Следовательно, тонкость помола можно оцени-
вать остатком R или величиной прохода D.

В России полный ситовой анализ пыли проводят рассевом пробы на 
комплекте из четырех-пяти сит. В энергетике пыль считают тонкой, если  
R90 < 30% и грубой — при R90 > 30%. Ситовой анализ тонкой пыли ведут 
на ситах 71, 90, 125, 160 и 200 мкм, а для грубой пыли применяют сита 
с ячейками 90, 200, 500 и 1000 мкм.

Ситовой анализ пробы угольной пыли проводят с помощью специаль-
ных машин для механического рассева или ручным способом.
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Механический рассев проводят с помощью машины, которая при-
дает ситам не только возвратно-поступательное, но и встряхивающее 
дви жение.

Машинный рассев проводят, используя комплект из пяти хорошо по-
догнанных сит, собирая их сверху вниз по мере уменьшения размера яче-
ек. Под нижним ситом с самыми мелкими ячейками устанавливают под-
дон (приемник).  Для ситового анализа отбирают воздушно-сухую пробу 
угольной пыли массой 25 г, которую помещают на верхнее сито собранно-
го комплекта. Закрывают верхнее сито крышкой и закрепляют комплект 
сит в машине для рассева. Рассев проводят в течение 15 мин. Для встряхи-
вания сит в процессе рассева по крышке производят периодические уда-
ры с определенной силой.

По окончании рассева собирают и взвешивают остаток на каждом 
сите, начиная с верхнего сита, и заканчивая остатком на поддоне. Перед 
пересыпанием материала сито обстукивают, держа его над нижним ситом, 
а после пересыпания тщательно очищают нижнюю часть сетки мягкой 
кис точкой в нижнее сито.

В отличие от машинного рассева, ручной рассев проводят отдельно на 
каждом сите. Если необходимо установить распределение пыли по разме-
ру частиц, рассев начинают на сите с самой мелкой сеткой.

Навеску воздушно-сухой пыли массой 25 г насыпают на сито, встав-
ленное в поддон, и закрывают сито крышкой. Рассев ведут перекиды-
ванием сита с одной руки на другую с частотой около 120 раз в минуту, 
сохраняя при этом сито в горизонтальном положении. Такая техника ис-
полнения обеспечивает как возвратно-поступательное движение сита, так 
и встряхивание. Через каждые 40 перекидываний сито поворачивают на 
90° в горизонтальной плоскости и после каждого поворачивания ударяют 
ладонью по обечайке (боковой стороне) сита. Для проверки полноты рас-
сева снимают поддон и производят 10 перекидок сита над листом белой 
бумаги. При выпадении большого количества пылинок рассев продолжа-
ют. По окончании рассева нижнюю часть сетки очищают мягкой кисточ-
кой над поддоном и взвешивают остаток на сите.

При необходимости рассева на нескольких ситах остаток на мелком 
сите после взвешивания пересыпают на сито с более крупными ячейка-
ми, и проводят рассев тем же способом. Продолжительность рассева пыли 
вручную тем меньше, чем больше размер ячеек сита: на сите 90 мкм — 
20 мин, на сите 125 мкм — 10 мин, на сите 200 мкм — 5 мин.

При ситовом анализе потери пыли не должны превышать 2% от пер-
воначальной массы навески, в противном случае испытание повторяют 
с новой навеской.
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Качество рассева на комплекте сит контролируют построением гра-
фика в логарифмической системе координат, где на ось абсцисс наносят 
размер ячеек сит (мкм), а на ось ординат — значения полного остатка 
пыли для каждого сита (%).

Полный остаток на сите (Rn) вычисляют как сумму остатков на дан-
ном сите и на всех верхних по отношению к нему ситах. Энергетики оста-
ток на каждом сите называют фракцией (Fn), хотя в углехимии термин 
«фракция» относят к разделению углей по плотности, а не по крупности 
(в соответствии с ГОСТ 17070–2014). Расчет полного остатка пыли на 
ситах можно продемонстрировать на примере рассева при определении 
Kло. Рассев пробы после размола ведут на ситах 200, 140, 125, 90 и 71 мкм. 
Полный остаток пыли вычисляют следующим образом:

 R200 = F200 

 R140 = F140 + F200 

 R125 = F125 + F140 + F200 

 R90 = F90 + F125 + F140 + F200 

  R71 = R71+ F90 + F125 + F140 + F200. 

При правильном проведении рассева все точки в логарифмической 
системе координат располагаются на одной прямой. Отклонение одной 
или нескольких точек от прямой свидетельствует о дефектах сит, а общая 
нелинейность графика — о не качественно проведенном рассеве.

При рассеве машинным или ручным методом сита постепенно заби-
ваются пылью и замазываются смолами, поэтому необходимо периодиче-
ски очищать сетку с обратной стороны мягкой кисточкой, а после каждых 
50- ти анализов промывать сита смесью спирта с бензолом (1:2).
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Глава 20 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО 
И ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА УГЛЕЙ

§ 20.1 Ситовой метод определения гранулометрического 
 состава углей

Согласно ГОСТ 17070–2014 «Угли. Термины и определения», грану-
лометрический состав угля (size distribution) — это «характеристика угля, 
отражающая массовую долю кусков разных классов крупности в испыты-
ваемой пробе». Гранулометрический состав угля определяют с помощью 
ситового анализа (ситового метода).

Ситовой анализ (sieve analysis) заключается в рассеве топлива на си-
тах и определении выходов классов крупности. «Класс крупности угля 
(size fraction) — совокупность кусков угля с размерами, определяемы-
ми размерами отверстий сит, применяемых для выделения этих кусков» 
(ГОСТ 17070–2014).

В настоящем параграфе даны общие представления о ситовом анали зе 
топлив. Подробно метод изложен в ГОСТ 2093–82 и в научно-техниче-
ской литературе [3–5, 7, 12, 13, 19, 25].

Гранулометрический состав угля служит важнейшей технической 
характеристикой качества угля. Результаты ситового анализа необходи-
мы для решения вопросов обогатимости и рационального использования 
углей, а также для установления норм качества топлива. При разработке 
технических условий результаты определения гранулометрического сос-
тава входят в обязательные требования к качеству продукции.

Определение гранулометрического состава связано с опробованием 
углей. В нормальных условиях добычи регулярно проводят отбор экс-
плуатационных проб (ГОСТ 16094–78), которые предназначены для 
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сито вого анализа, определения зольности и засоренности угля породой. 
Обычно эксплуатационные пробы отбирают один раз в полугодие (§ 4.2). 
Помимо эксплуатационных проб, для ситового анализа, при необходимо-
сти, могут использоваться другие пробы, например, товарные или пласто-
во-промышленные.

Определение гранулометрического состава углей относится к методам 
испытаний, переходным от лабораторных к полупромышленным. Си то вой 
анализ углей требует значительного времени и относительно большого ко-
личества угля, исчисляемого десятками и даже сотнями килограммов, по-
этому этот метод не может быть массовым.

В настоящее время в России действует ГОСТ 2093–82 «Твердое то-
пливо. Ситовый метод определения гранулометрического состава». Этот 
стандарт не был гармонизирован с действовавшим на тот момент между-
народным стандартом на ситовой метод анализа, и не гармонизирован до 
сих пор. В настоящее время действует уже третье издание ISO 1953:2015 
«Hard coal. Size analysis by sieving» (Уголь каменный. Ситовой анализ).

ГОСТ 2093–82 распространяется на каменные и бурые угли, антра-
циты, горючие сланцы, а также продукты их обработки и устанавливает 
метод определения гранулометрического состава топлива. Метод заклю-
чается в рассеве топлива на ситах и определении выходов классов круп-
ности.

ГОСТ 2093–82 распространяется на твердые топлива с крупностью 
кусков более 0,063 мм (63 мкм), а стандарт ISO 1953:2015 — на каменные 
угли с крупностью кусков от 125 мм до 45 мкм.

Отбор пробы для ситового анализа
Пробу для ситового анализа отбирают в соответствии с правилами 

отбора по ГОСТ 10742–71. При этом минимальная масса точечной про-
бы (m, кг) зависит от максимального размера кусков и рассчитывается по 
формулам:

 m =0,6 D при D 120 (20.1)

 m =7,2 ( D
120 )

3

 при D >120 (20.2)

где D — размер максимального куска, мм.

Однако в ГОСТ 10742–71 не регламентированы конкретные требова-
ния к отбору проб для ситового анализа.

В научно-технической литературе имеются различные рекоменда-
ции по величине проб для ситового анализа, которые разработаны исходя 
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из практики работы угольных предприятий, но не стандартизованы. На-
пример, в [13] указано, что масса пробы рядового угля для ситового ана-
лиза должна составлять от 400 до 1000 кг.

В [3] приведены следующие соотношения:
— минимальная масса точечной пробы в зависимости от максималь-

ного размера кусков составляет:

более 150 мм — 150 кг
// 50 до 150 мм — 100 кг
// 25 // 50 мм — 50 кг

0 // 25 мм — 25 кг

— количество точечных проб в объединенной пробе в зависимости от 
зольности сухого угля (Ad) должно быть:

при Ad до 10% вкл. — не менее 18
при Ad более 10% до 20% — не менее 27
при Ad более 20% — не менее 36

Согласно [7], проба для ситового анализа должна состоять не менее 
чем из 30 точечных проб.

По действующему ГОСТ 16094–78 «Угли бурые, каменные, антрацит 
и горючие сланцы. Метод отбора эксплуатационных проб» в эксплуатаци-
онную пробу отбирают не менее 30 точечных проб. Минимальные массы 
точечных проб в зависимости от максимального размера кусков приведе-
ны в табл. 20.1.

Таблица 20.1

Минимальные массы точечных проб, 
объединяемых в эксплуатационную пробу по ГОСТ 16094–78

Максимальный размер кусков, мм Масса точечной пробы, кг, не менее

Св. 200 60,0

// 150 до 200 20,0

// 125 // 150 9,0

// 100 // 125 7,0

// 50 // 100 5,0

// 25 // 50 2,5

// 25 1,5



359

Глава 20. Определение гранулометрического и фракционного состава углей

В ISO 13909-2:2016 «Каменный уголь и кокс. Механический отбор 
проб. Часть 2. Уголь. Отбор проб из движущихся потоков» и ISO 1953:2015 
«Уголь каменный. Ситовой анализ» регламентированы одинаковые тре-
бования к отбору проб для ситового анализа. По международным стандар-
там проба для ситового анализа должна состоять не менее чем из 25 точеч-
ных проб. В табл. 20.2 приведены минимальные массы проб для ситового 
анализа в зависимости от максимального размера кусков топлива.

Отсутствие единых норм отбора проб для ситового анализа особен-
но заметно при рассмотрении рекомендаций, которые приводят авторы 
монографий [3, 4, 7, 13]. Так, по одним методам масса пробы для ситово-
го анализа при максимальном размере кусков 50 мм составляет от 70 до 
90 кг, а по другим — эта масса увеличивается до 300 кг и даже до 540 кг 
(при зольности от 10 до 20%).

Таблица 20.2

Минимальная масса проб для ситового анализа в соответствии 
с ISO 13909-2:2016 (таблица 2) и ISO 1953:2015 (таблица 1)

Максимальный размер 
кусков угля, мм

Минимальная масса пробы 
для ситового анализа, кг

300
200
150
125
90
75
63
50
45
38

31,5
22,4
16,0
11,2
10,0
8,0
5,6
4,0
2,8

13500
4000
1700
1000
400
250
125
70
50
30
15
6
2

0,70
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
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Необходимость унификации норм отбора проб для ситового анализа 
и гармонизации ГОСТ 2093–82 с требованиями международных стандар-
тов ясно видна из данных, приведенных в настоящем параграфе.

Подготовка пробы к рассеву
Если влажность углей затрудняет разделение, то необходимо подсу-

шить пробу на воздухе или при температуре (40±5) °С. Каменный уголь 
и антрацит разрешается сушить при (105±5) °С. Окончание подсушива-
ния определяют визуально: до видимого отделения зерен друг от друга. 
Перед рассевом пробу охлаждают до комнатной температуры.

Рассев ведут на ситах с проволочными сетками по ГОСТ 6613–86 
«Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические ус-
ловия», ГОСТ 3826–82 «Сетки проволочные тканые с квадратными 
ячейками. Технические условия» и ГОСТ 3306–88 «Сетки с квадратны-
ми ячейками из стальной рифленой проволоки. Технические условия» 
(табл. 20.3).

Таблица 20.3

Размеры ячеек металлических сеток для сит,
регламентированных разными стандартами

Стандарт Номер сетки Размер стороны ячейки, мм

ГОСТ 3306–88 от № 1,6 до № 100 1,6 – 100,0

ГОСТ 3826–82 от № 04 до № 20 0,4 – 20,0

ГОСТ 6613–86 от № 004 до № 2,5 0,040 – 2,500

Кроме того, для рассева углей применяют листовые сита с квадратны-
ми или круглыми отверстиями по ГОСТ 2093–82 (приложение 8). Раз-
мер стороны квадрата (в) или диаметры отверстий (d) составляют 50, 100, 
150, 200 или 300 мм. При рассеве на ситах с круглыми отверстиями в акте 
указывают размер выделенных на этих ситах классов в пересчете на сита 
с квадратными отверстиями:

 в = d · 0,8 , (20.3)

где в — сторона квадратной ячейки, мм;
 d — диаметр круглой ячейки, мм.
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Для проведения ситового анализа углей используют сита размером не 
менее 500500 мм, с высотой борта не менее 120 мм.

Для рассева небольших проб топлива в лабораториях применяют сита 
лабораторные по ГОСТ Р 51568–99 (ИСО 3310-1–90) с диаметром обе-
чайки (рамы) сита 200–300 мм.

Рассев пробы производят, используя собранные в виде грохотов сита, 
механические встряхиватели и делители.

Сокращение пробы при ситовом анализе
Если в пробе для ситового анализа имеются куски размером более 

100 мм, всю массу пробы пропускают через сито 100 мм, при этом куски 
более 100 мм допускается выбирать с сита вручную во избежание их из-
мельчения. После удаления класса более 100 мм оставшуюся пробу разре-
шается сокращать до массы угля, указанной в табл. 20.4.

Таблица 20.4

Масса пробы для ситового анализа после сокращения (ГОСТ 2093-82)

Максимальный размер кусков, мм Масса сокращенной пробы, кг

100 150

50 75

25 40

13 10

6 5

3 1

1 0,5

0,5 0,3

0,2 0,1

Сокращение пробы с крупностью кусков более 25 мм производят пор-
ционным методом (ГОСТ 2093–82) вручную, а с крупностью 25 мм и ме-
нее — с помощью механического делителя.

Рассев пробы
Рассев пробы проводят в помещении, защищенном от атмосферных 

осадков и ветра. Пробы рассеивают на классы с использованием стан-
дартного набора сит по ГОСТ 2093–82. Сита выбирают в зависимости 
от цели испытания. Рассев осуществляют на ситах с убывающим разме-
ром отверстий.
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Основные размеры ячеек сит, мм:
круглые — 300, 200, 100, 50;
квадратные — 25, 13, 6, 3, 1, 0,5.

Дополнительные размеры ячеек сит, мм:
круглые — 150, 125, 120, 80, 75, 70, 65, 60;
квадратные — 40; 35; 30; 20; 15; 10; 8; 2; 1,6; 0,8; 0,4; 0,25; 0,2; 

0,125; 0,063.

Продолжительность рассева влияет на результаты ситового анализа, 
но не унифицирована, так как зависит от многих факторов, которые мож-
но учесть только в конкретных условиях. Рассев считают законченным, 
если выход подрешетного продукта в течение 1 мин будет составлять ме-
нее 1% от массы топлива, поданного на сито.

Схема ситового анализа
Ситовой анализ состоит из следующих операций: взвешивание всей 

пробы; рассев на сите с наибольшим размером отверстий; взвешивание над-
решетного продукта; взвешивание подрешетного продукта; если необхо-
димо, сокращение подрешетной пробы; рассев подрешетной (сокращен-
ной) пробы на следующем сите и т.д.

Установка для рассева проб должна обеспечить возможность выделе-
ния из классов крупности более 25 мм таких компонентов, как порода, 
сростки породы с углем и колчедан. Все эти компоненты угольной смеси 
взвешивают по отдельности, и результаты определения выхода этих со-
ставляющих вносят в акт проведения ситового анализа.

Кроме того, необходимо предусмотреть отбор и приготовление проб 
для анализа из каждого класса крупности. Ситовой анализ сопровождает-
ся определением влаги, зольности, массовой доли общей серы и теплоты 
сгорания.

При ручном ситовом анализе угля с частицами менее 4 мм сначала 
тщательно отсеивают пыль на самом мелком сите (§ 19.4) и только после 
этого производят рассев угля обычным способом.

Классы крупности обозначают размерами отверстий сит, применен-
ных для выделения этих классов, причем начинают обозначение с мень-
шего размера и заканчивают бо ́льшим, например, 100–150 мм, 50–100 мм, 
25–50 мм и т. д. до 0–0,5 мм.

После рассева уголь, остающийся на каждом сите, взвешивают и рас-
считывают выход классов крупности в кг (г) и в процентах от суммарной 
массы классов, полученных при анализе. 

Если пробу перед анализом подсушивали, массу отдельных клас-
сов крупности пересчитывают на влажность исходного топлива  (ГОСТ 



363

Глава 20. Определение гранулометрического и фракционного состава углей

2093–82). Если пробу в процессе рассева сокращали, то массу топлива 
сокращенного класса крупности умножают на коэффициент сокращения.

Правильность ситового анализа контролируют, в первую очередь, 
сравнивая суммарную массу всех классов крупности с массой пробы, 
взятой для рассева. Потерю массы пробы при ситовом анализе определя-
ют по разности между массой исходной пробы, отобранной для анализа, 
и суммой масс всех классов, полученных при анализе. Потеря массы не 
должна превышать 2% от массы пробы, взятой для анализа. В противном 
случае результаты анализа бракуют. Величину потери прибавляют к мас-
се самого мелкого из полученных классов крупности.

Кроме выхода отдельных классов, вычисляют суммарный выход клас-
сов. Суммарный выход класса на одном из сит примененного комплекта 
равен сумме выходов на данном сите и на всех верхних (с более крупными 
ячейками) ситах. Этот расчет аналогичен расчету полного остатка на сите 
(R) при ситовом анализе угольной пыли (§ 19.4). Суммарный выход на 
сите может быть также рассчитан вычитанием из 100% суммы выходов на 
всех нижних по отношению к данному ситах.

По суммарным выходам классов крупности оценивают гранулометри-
ческий состав угля. По результатам ситового анализа строят кривую гра-
нулометрического состава пробы в линейной или в логарифмической си-
стемах координат. На рис. 20.1 изображена кривая гранулометрического 
состава в линейной системе координат, приведенная в качестве примера 
в ГОСТ 2093–82. На рис. 20.2 эта же зависимость представлена в лога-
рифмической системе координат. При правильном проведении ситового 
анализа кривая гранулометрического состава в логарифмической системе 
координат представляет собой прямую линию.

Результаты ситового анализа представляют в виде акта испытаний, 
в который включают выход, суммарный выход и характеристику качества 
отдельных классов топлива. Результаты ситового анализа, изображенные 
графически в виде кривых гранулометрического состава (см. рис. 20.1, 
20.2), дополняют акт результатов испытаний.

§ 20.2 Классификация углей по размеру кусков

Угли бурые, каменные и антрациты подвергаются рассеву по крупно-
сти кусков не только для определения их гранулометрического состава, 
но и для получения отдельных классов топлива в промышленных мас-
штабах. В угольной промышленности такой процесс разделения рядово-
го угля на отдельные классы по размеру кусков называют грохочением, 
сортировкой или классификацией. В результате грохочения получают 
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Рис. 20.1. Пример кривой гранулометрического состава 
в линейной системе координат

Рис. 20.2. Пример кривой гранулометрического состава 
           в логарифмической системе координат
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классы угля,  однородные по размерам кусков. По существу, процесс раз-
деления топлива на классы по крупности является точной копией метода 
определения гранулометрического состава (§ 20.1).

Угли грохоченые или сортированные — это угли, относящиеся к одно-
му из классов крупности в соответствии с ГОСТ 19242–73 «Угли бурые, 
каменные, антрацит. Классификация по размеру кусков».

В табл. 20.5 приведены названия классов крупности, их обозначения 
и основные размеры кусков по ГОСТ 19242–73. Стандартная классифи-
кация построена так, что отношение размеров максимальных и минималь-
ных кусков угля в классе (т. е. шкала классификации) равняется двум.

Таблица 20.5

Классификация бурых, каменных углей и антрацитов по размеру кусков 
(ГОСТ 19242–73)

Наименование класса Обозначение Размер кусков, мм

Плитный П 100–200 (300)

Крупный К 50–100

Орех О 25–50

Мелкий М 13–25

Семечко С 6–13

Штыб Ш 0–6

Рядовой Р 0–200 (300)

Кроме основных размеров, допускается применять дополнительные 
размеры кусков, причем могут быть изменены как верхний, так и ниж-
ний пределы крупности: 100 на 80; 50 на 40; 25 на 20; 13 на 10; 6 на 5 или 
8 мм. По ГОСТ 19242–73 разрешается использовать более широкие клас-
сы углей (совмещенные), например, классы ПК, КО, ОМ, МС, СШ и даже 
МСШ и ОМСШ.

Классы по размеру кусков обозначают буквами, а нижний и верхний 
пределы крупности — цифрами в скобках, например, Р (0–200) — рядо-
вой, класса 0–200 мм; К (50–100) — крупный, класса 50–100 мм; МСШ 
(0–25) — мелкий с семечком и штыбом, класса 0–25 мм.

Если известна марка угля (глава 23), то обозначение такого угля скла-
дывается из букв, относящихся к марке угля и классу крупности, напри-
мер, ГР (0–200) — газовый, рядовой, класса 0–200 мм; АК (50– 100) —  
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 антрацит, крупный, класса 50–100 мм; ЖКО (25–100) — жирный, 
круп ный с орехом, класса 25–100 мм.

Товарные угли выпускаются в рядовом и сортированном видах. Про-
дукты рассортировки (грохочения) в зависимости от значения нижнего 
предела подразделяются на сортовые, если нижний предел класса не ра-
вен нулю, и отсевы, если нижний предел класса равен нулю.

Принадлежность угольной продукции к определенному классу круп-
ности и содержание мелочи в сортовом (грохоченом) топливе устанавли-
ваются с помощью ситового метода определения гранулометрического 
состава по ГОСТ 2093–82.

§ 20.3 Фракционный состав и обогатимость углей

Согласно ГОСТ 17070–2014 «Угли. Термины и определения», фрак-
цией угля (density grain) называют «совокупность кусков угля с установ-
ленным диапазоном плотности», а фракционный состав углей (density 
grain distribution) — это «характеристика угля, отражающая массовую 
долю кусков фракций различной плотности в испытываемой пробе».

Фракционный состав углей определяют с помощью фракционного 
анализа 1 (float-and-sink analysis). Сущность метода фракционного ана-
лиза заключается в расслоении пробы топлива на фракции в жидкостях 
различной плотности, определении выходов и показателей качества по-
лученных фракций.

Метод фракционного анализа был впервые регламентирован 
в ГОСТ 4790–93 (ИСО 7936–92) 2 «Топливо твердое. Определение 
и предс тавление показателей фракционного анализа. Общие требования 
к аппаратуре и методике».

Масса пробы, отбираемой для фракционного анализа, зависит от мак-
симального размера кусков топлива и должна соответствовать значениям, 
приведенным в табл. 20.6.

1 В данном разделе приведены общие представления о фракционном анализе топлив. 
Подробное описание метода определения фракционного состава см. в ГОСТ 4790–2017 и в на-
учно-технической литературе [4, 7, 12, 25].

2 В 2018 г. введен в действие ГОСТ 4790–2017 (разработчик ОАО ВУХИН). Кроме мини-
мальной актуализации нормативных ссылок новый стандарт не имеет отличий от ГОСТ 4790–
93 (ИСО 7936–92).

В настоящее время первое издание международного стандарта ISO 7936:1992 «Hard 
coal. Determination and presentation of float and sink characteristics. General directions for 
apparatus and procedures» прошло стадию пересмотра. Стандарт подтвержден. Дата введе-
ния второго издания в действие в информационной системе ИСО на момент издания насто-
ящей книги не указана.
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Перед проведением фракционного анализа из объединенной пробы 
отделяют куски более 100 (150) мм, затем рассевают пробу на классы 
крупности, подлежащие расслоению, и, при необходимости, сокращают 
до массы, указанной в табл. 20.6. 

Таблица 20.6

Минимальные массы проб для фракционного анализа в зависимости 
от размера кусков топлива

Размер кусков, мм, не более
Масса пробы для фракционного 

анализа, кг, не менее

100 (150) 50

50 25

25 13

13 6

6 3

3 2

1 0,5

Пробу с нижним пределом крупности 1 (0,5) мм, а верхним — более 
25 мм предварительно рассеивают на сите с размером отверстий 25 мм. 
Пробу топлива с размером кусков более 1 (0,5) мм обеспыливают, для чего 
ее доводят до воздушно-сухого состояния и рассеивают на сите 1 (0,5) мм. 
Отделение пыли может быть проведено промывкой пробы водой в бачке 
с сетчатым дном с размером отверстий 1 (0,5) мм (обесшламливание) 3.

Для расслоения топлива с размером зерен менее 1 (0,5) мм применяют 
органические жидкости плотностью от 1300 до 2600 кг/м3, для топлива 
с размером кусков более 1 (0,5) мм — раствор хлорида цинка плотностью 
от 1100 до 2000 кг/м3 и органические жидкости плотностью от 2000 до 
2600 кг/м3 .

Пробы бурого угля расслаивают в тяжелых жидкостях плотностью от 
1200 до 2000 кг/м3, каменного угля — от 1300 до 2600 кг/м3, антрацитов — 
от 1500 до 2600 кг/м3, горючих сланцев — от 1100 до 2100 кг/м3 с интерва-
лом плотности 100 кг/м3. Допускается проводить фракционный анализ не 
по всем плотностям, а также в жидкостях с интервалом плотнос ти 50 кг/ м3.

3 Шлам собирают, сушат до воздушно-сухого состояния и взвешивают для определения 
выхода фракции. Из шлама также отбирают пробу для определения показателей качества.
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При расслоении горючих сланцев и антрацитов допускается приме-
нять растворы хлорида цинка плотностью не более 2100 кг/м3.

В ГОСТ 4790 приведены составы для расслоения проб углей круп-
ностью более 4 мм: взвеси твердых частиц в водной среде. Для приго-
товления таких водных суспензий применяют нетоксичные и нелетучие 
нерастворимые материалы с высокой относительной плотностью и соот-
ветствующим гранулометрическим составом. Это могут быть тонкоиз-
мельченные породы (менее 250 мкм), отходы пенной флотации (менее 
250 мкм), барит (менее 63 мкм), магнетит (менее 38 мкм) и ферросили-
ций (менее 38 мкм).

Порядок работы с водными суспензиями аналогичен методу расслое-
ния в неорганических растворах.

Расслоение топлива с размером кусков более 1 (0,5) мм  производят 
в  статических условиях, а мелких классов с размером зерен менее 
1 (0,5) мм — в центробежном поле, т. е. в центрифугах.

В результате расслоения выделяют фракции плотностью менее 
1300, 1300–1400, 1400–1500, 1500–1600, 1600–1800, 1800–2000 и более 
2000 кг/ м3.

При расслоении топлива с размером кусков более 1 (0,5) мм в лабора-
тории, как правило, расслоение начинают в жидкости с наименьшей 
плотностью.

Пробу массой не более 7 кг (для класса 25 мм и более), 5 кг (для класса 
3–25 мм) или 2 кг [для класса с нижним пределом крупности 1 (0,5) мм] 
помещают в бачок с сетчатым дном, который опускают в бак с жидкостью 
наименьшей плотности. Содержимое бачка перемешивают мешалкой 
и дают отстояться. Всплывшую часть пробы, которая является готовым 
продуктом, снимают сетчатым черпаком, дают стечь жидкости, а затем 
промывают. Потонувшую часть пробы отделяют от жидкости и помещают 
в жидкость другой плотности, и все операции повторяют.

Если расслаивают пробу, начиная с жидкости наибольшей плотнос-
ти, то всплывшую фракцию после стока тяжелой жидкости переносят 
в жидкость меньшей плотности, а потонувшая фракция является готовым 
 продуктом.

При расслоении пробы по частям одинаковые фракции объединяют. 
Все полученные фракции подсушивают до воздушно-сухого состояния 
и взвешивают.

При расслоении топлива с размером кусков менее 1 (0,5) мм подготов-
ленную пробу сокращают до массы 80–240 г и распределяют поровну в че-
тыре пробирки центрифуги. В пробирки заливают жидкость наименьшей 
плотности. Пробирки должны быть заполнены не более чем на 2/3 объема, 
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а их масса должна быть одинаковой. Перемешивают содержимое проби-
рок и центрифугируют. Всплывшую фракцию вычерпывают, подсуши-
вают и взвешивают. Потонувшую фракцию после испарения оставшейся 
жидкости разрыхляют, добавляют жидкость большей плотности и опера-
цию расслоения повторяют.

Вычисляют выход фракций как отношение массы фракции (кг) к сум-
ме масс фракций пробы (кг), выраженное в процентах.

При необходимости из полученных фракций выделяют пробы для 
определения показателей качества: влажности, зольности, массовой доли 
общей серы и теплоты сгорания.

Результаты фракционного анализа и характеристики качества от-
дельных фракций записывают в акт результатов фракционного анализа 
по форме, приведенной в ГОСТ 4790. На основании данных этого акта 
рассчитывают суммарный выход фракций, средневзвешенную зольность 
исходной пробы и, при необходимости, строят кривые обогатимости.

Обогатимость характеризует способность углей к разделению 
на фракции, различающиеся по плотности и свойствам. Согласно 
ГОСТ 17321–2015 «Уголь. Обогащение. Термины и определения», обо-
гатимость угля — «это способность угля разделяться на продукты обо-
гащения по заданным показателям качества». К продуктам обогащения 
относят концентрат, промежуточный продукт (промпродукт) и отходы 
обогащения.

Известны три стандартных метода оценки обогатимости углей.
Графический метод оценки обогатимости заключается в проведении 

фракционного анализа по ГОСТ 4790 и построении кривых обогатимости. 
Кривые обогатимости показывают зависимость между выходом всплыв-
ших (потонувших) фракций и их зольностью, а также распределение зо-
льности по фракциям определенной плотности.

Для легкообогатимого угля кривая обогатимости характеризуется 
резким переходом вертикальной части в горизонтальную. Для средне- 
и труднообогатимого угля эти кривые имеют более плавные переходы. 
Большой выход промежуточного продукта свидетельствует о трудности 
разделения исходного угля на концентрат и отходы обогащения. Поэтому 
количество промежуточного продукта в определенной мере указывает на 
степень обогатимости угля.

Такое представление лежит в основе стандартного метода опре-
деления показателя обогатимости (Т), который регламентирован 
в ГОСТ 10100–84 «Угли каменные и антрацит. Метод определения обо-
гатимости». Показатель обогатимости определяют по результатам фрак-
ционного анализа.
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В ГОСТ 10100–84 установлено разделение фракций каменного угля 
и антрацита на концентрат, промежуточный продукт (промпродукт) и от-
ходы обогащения по значениям плотности (табл. 20.7).

Таблица 20.7

Разделение топлива на фракции

Топливо
Плотность, кг/м3

Концентрат Промпродукт Отходы обогащения

Каменный уголь

Антрацит

До 1500

До 1800

Свыше 1500 до 1800 вкл.

Свыше 1800 до 2000 вкл.

Свыше 1800

Свыше 2000

Примечание
Если зольность фракции каменных углей плотностью до 1500 кг/м3 выше 

10%, то пограничное значение плотности между концентратом и промпродук-
том составляет 1400 кг/м3, а не 1500 кг/м3.

Показатель обогатимости углей (Т ) устанавливают по выходу проме-
жуточного продукта, отнесенному к сумме выходов концентрата и пром-
продукта и выраженному в процентах.

В зависимости от значения показателя Т угли по обогатимости делят 
на следующие категории:

I — легкая, Т менее 5%;
II — средняя, Т от 5 до 10% вкл.;
III — трудная, Т от 10 до 15% вкл;
IV — очень трудная, Т более 15%.

Третьим стандартным методом оценки обогатимости каменных углей 
является петрографический метод определения степени обогатимости по 
ГОСТ 18384–73. Этот метод используют для прогнозирования степени 
обогатимости углей при разведке и эксплуатации угольных месторожде-
ний (§ 21.5).
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Глава 21 

ИЗУЧЕНИЕ УГЛЕЙ СТАНДАРТНЫМИ 
ПЕТРОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

§ 21.1 Общие представления о петрографических методах 
 изучения углей

Методы, изложенные в предыдущих главах, относятся к традицион-
ным химическим, физическим и технологическим методам испытания 
углей.

В настоящей главе уголь рассматривается как горная осадочная по-
рода с присущими ей особыми методами изучения. При изучении горных 
пород применяются оптические (с помощью микроскопа) методы иссле-
дования, называемые петрографическими.

Согласно ГОСТ 17070–2014, уголь — «твердая горючая осадочная по-
рода, образовавшаяся преимущественно из отмерших растений в резуль-
тате их биохимических, физико-химических и физических изменений».

Петрография, как наука о горных породах, явилась основой петро-
графии углей. Петрографические методы изучения углей были заимство-
ваны из петрографии горных пород и начали применяться для исследо-
вания углей только в начале ХХ века, когда была разработана методика 
приготовления прозрачных и непрозрачных препаратов из углей [27–30].

Особенностью углей является их петрографическая неоднородность. 
Различают макроскопическую неоднородность, которая видна невоору-
женным глазом в сложении пластов или отдельных кусков угля, и микро-
скопическую неоднородность, которая обнаруживается при исследова-
нии углей в тонких шлифах и аншлифах.

На начальных стадиях изучения углей петрографическими метода-
ми исследователи давали разные названия макро- и микрокомпонентам 
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углей, что приводило к трудностям сопоставления результатов, получен-
ных с использованием международной и отечественной номенклатур.

Для развития углепетрографии решающее значение имели:
• введение единой номенклатуры и терминологии петрографических 

составляющих углей;
• разработка количественных методов оценки петрографических ха-

рактеристик углей.
В 1953 г. был учрежден Международный комитет по петрологии 

углей и органических ископаемых (International Committee for Coal and 
Organic Petrology —IССР), который принял единую международную но-
менклатуру и терминологию петрографических компонентов углей, а так-
же рекомендации по методам петрографического анализа. Международ-
ные стандарты ИСО серии 7404 (из пяти частей), разработанные впервые 
в 1984–1988 годах в соответствии с рекомендациями ICCP, регламенти-
руют систему современных количественных методов петрографического 
анализа, характеризующих уголь с точки зрения его происхождения, сос-
тава, свойств и технологического использования.

В разработке и стандартизации количественных петрографических 
методов изучения бурых, каменных углей и антрацитов важную роль сы-
грала школа отечественных углепетрографов под руководством И. И. Ам-
мосова и И. В. Еремина [28–30]. Первые стандарты на методы определе-
ния петрографического состава углей были разработаны в СССР еще до 
появления стандартов ИСО, но с использованием международной тер-
минологии.

После введения в действие международных стандартов серии 7404 
были разработаны ГОСТы на методы определения петрографического 
состава углей и показателя отражения витринита, гармонизированные 
с требованиями международных стандартов с модифицированной степе-
нью соответствия: ГОСТ 9414.1–94 (ИСО 7404-1–84), ГОСТ 9414.2–93 
(ИСО 7404-2–85), ГОСТ 9414.3–93 (ИСО 7404-3–84), ГОСТ 28823–90 
(ИСО 7404-4–88), ГОСТ 12113–94 (ИСО 7404-5–85).

В настоящее время количественный петрографический анализ углей  
включает:

• определение петрографического состава бурых, каменных углей 
и антрацитов;

• определение показателя отражения витринита;
• определение микротвердости и микрохрупкости углей;
• определение степени обогатимости углей;
• определение окисленности углей.
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Среди стандартных петрографических методов изучения углей основ-
ными являются:

• стандартный метод определения петрографического состава бурых, 
каменных углей и антрацитов;

• стандартный метод определения показателя отражения витринита.
Петрографический состав угля характеризует исходный раститель-

ный материал, условия его накопления и преобразования, а показатель 
отражения витринита — глубину превращения органической массы углей 
при метаморфизме (стадию метаморфизма угля, rank).

Действующие в настоящее время издания стандартов ИСО серии 
7404 были введены в 2009 г. (части 1, 3 и 5), в 2016 г. (часть 1) и в 2017 г. 
(часть 4).

В табл. 21.1 приведены стандарты на методы петрографического ана-
лиза, которые применяют в настоящее время в Российской Федерации 
для оценки качества углей.

Таблица 21.1

Стандарты на петрографические методы анализа, 
используемые для оценки качества углей в Российской Федерации

Обозначение нацио-
нального стандарта

Название 
национального стандарта

Примечание

ГОСТ Р 58221–2018 
(ИСО 7404-1:2016)

Методы петрографическо-
го анализа углей. Часть 1. 
Словарь терминов

Действует с 01.06.2019

ГОСТ Р 55663–2013 
(ИСО 7404-2:2009)

Методы петрографическо-
го анализа углей. Часть 2. 
Методы подготовки проб 
углей

ГОСТ Р 55662–2013 
(ИСО 7404-3:2009)

Методы петрографическо-
го анализа углей. Часть 3. 
Метод определения маце-
рального состава
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Обозначение нацио-
нального стандарта

Название 
национального стандарта

Примечание

ГОСТ Р   (ИСО 7404-
4:2017)
(в разработке)

Методы петрографическо-
го анализа углей. Часть 4. 
Метод определения микро-
литотипного, карбомине-
ритного и минеритного 
состава

Разрабатывается в соответ-
ствии с Программой нацио-
нальной стандартизации 
на основе модификации 
ISO 7404-4:2017. 
До введения в действие 
настоящего стандарта 
действует ГОСТ 28823–90 
(ИСО 7404-4–88).

ГОСТ Р 55659–2013 
(ИСО 7404-5:2009)

Методы петрографи-
ческого анализа углей. 
Часть 5. Метод определе-
ния показателя отражения 
витринита с помощью 
микроскопа

ГОСТ 8930–2015 Угли каменные. Метод 
определения окисленности Разработан впервые в 1958 г.

ГОСТ 18384–73
Угли каменные. Петрогра-
фический метод определе-
ния степени обогатимости

Изм. № 1. ИУС 8–1988

ГОСТ 21206–75

Угли каменные и антра-
цит. Метод определения 
микротвердости и мик ро-
хрупкости

Изм. № 1. ИУС 6–1981;
Изм. № 2  ИУС 7–1986

Примечание
ТК 6 Казахстана ввел в действие идентичные межгосударственные стан-

дарты ГОСТ ISO 7404 (части 1, 2, 3, 4 и 5). Россия не голосовала за эти стан-
дарты. ТК 179 разработал модифицированные национальные стандарты, 
в которых учтены требования, отражающие потребности национальной эко-
номики, и введены дополнительные характеристики, необходимые для уста-
новления марок и кодов углей.

Проведение широких петрографических исследований углей в нашей 
стране и за рубежом позволило накопить значительный эксперименталь-
ный материал для установления связей между петрографическими осо-
бенностями и химико-технологическими свойствами углей, такими, как 
спекаемость, коксуемость, обогатимость и др. [25].

Таблица 21.1. Окончание
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В настоящее время без исследования петрографических особенностей 
углей невозможно решение вопросов, касающихся генезиса, классифика-
ции, состава и свойств углей, а также выбора рациональных направлений 
их переработки  и использования. Применяемые для этих целей стандарт-
ные методы петрографического анализа углей изложены в следующих па-
раграфах этой главы.

§ 21.2 Подготовка образцов углей для петрографического 
 анализа

По мере развития петрографического анализа для микроскопиче-
ского исследования углей применяли сначала тонкие прозрачные шли-
фы для изучения в проходящем свете, затем полированные куски угля 
(аншлиф-штуфы) для изучения в отраженном свете и, наконец, ан-
шлиф-брикеты из измельченного угля для изучения в отражен ном свете.

Изготовление аншлиф-брикетов из представительных проб измель-
ченного угля было большим достижением в петрографическом анализе, 
так как результаты испытаний можно было отнести ко всей массе испыту-
емого угля, подобно тому, как это происходит при проведении техничес-
кого и элементного анализов.

Выбор препаратов для петрографического анализа предопределяет-
ся задачами исследования и возможностями изготовления препаратов 
из углей.

Мацералы бурых и каменных углей низких стадий метаморфизма 
можно изучать как в проходящем свете в тонких шлифах, так и в аншлиф- 
брикетах в отраженном свете, а мацералы каменных углей средних и вы-
соких стадий метаморфизма и антрацитов — только в аншлиф-штуфах 
или аншлиф-брикетах в отраженном свете. 

В настоящее время в практической петрологии углей наибольшее 
распространение получили препараты твердого топлива в виде аншлиф- 
брикетов для проведения количественных микроскопических определе-
ний в отраженном свете.

Согласно ГОСТ Р 58221–2018 (ИСО 7404-1:2016):
«Аншлиф-брикет (particulate block) — твердый блок, состоящий из 

частиц измельченного угля, представляющих соответствующим образом 
подготовленную пробу, полученный в специальной форме в присутствии 
связующего вещества, одна из поверхностей которого отшлифована и от-
полирована».

«Аншлиф-штуф (lump section) — кусок угля, размеры которого 
пригодны для полирования и исследования под микроскопом. Одну 
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 поверхность куска, обычно перпендикулярную плоскости наслоения, 
шлифуют и полируют».

Методы изготовления образцов угля для микроскопических исследо-
ваний приведены в ГОСТ Р 55663–2013 (ИСО 7404-2:2009) «Методы пе-
трографического анализа углей. Часть 2. Методы подготовки проб углей». 

Этот стандарт распространяется на угли бурые, каменные, ант рациты 
(угли низкой, средней и высокой стадий метаморфизма), на породы 
с включениями твердого рассеянного органического вещества и уста-
навливает методы приготовления полированных брикетов из измель-
ченных проб (аншлиф-брикетов) и полированных образцов из цель ных 
кусков проб (аншлиф-штуфов) для анализа под микроскопом в отра-
женном свете.

Приготовление аншлиф-брикетов

Сущность метода приготовления аншлиф-брикета заключается 
в том, что представительную пробу измельченного воздушно-сухого 
угля смешивают со связующим веществом. Из смеси формуют брикет, 
одну сторону которого шлифуют и полируют до получения гладкой по-
верхности без рельефа и царапин для изучения ее под микроскопом в от-
раженном свете.

Таким образом, приготовление аншлиф-брикетов состоит из четырех 
последовательных операций: приготовление пробы угля нужной степе-
ни измельчения, изготовление из пробы брикета с помощью связующего 
вещества, шлифование и полирование брикета. Если петрографический 
анализ угля делают впервые, или уголь имеет сложный петрографиче-
ский состав, то из одной пробы готовят два аншлиф-брикета.

Связующие вещества должны отвечать следующим требованиям:
• не вступать в химические реакции с углем и иммерсионным маслом;
• легко смачивать поверхность угольных частиц и легко проникать 

в поры и трещины;
• жидкие связующие вещества, такие как полиэфирная смола, долж-

ны иметь температуру отвердевания менее 100 °С, предпочтительно — 
менее 60 °С;

• термопластичные вещества, такие как полиметилметакрилат 
(ПММА), должны иметь температуру перехода в пластичное состояние 
около 120 °С;

• надежно обеспечивать сохранность угольных частиц при шлифова-
нии и полировании поверхности брикета;

• заметно отличаться от угольных частиц при фокусировке под мик-
роскопом в иммерсионном масле;
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• твердость должна быть такой, чтобы при шлифовании и полиро-
вании можно было получить плоскую поверхность без рельефа и цара-
пин, т. е. твердость связующего вещества должна быть близкой к твер-
дости угля;

• при отвердевании не должно происходить большого изменения 
объе ма, что могло бы вызвать повреждение угольных частиц;

• вязкость жидкого связующего вещества должна быть такой, чтобы 
минимизировать возможность сегрегации угольных частиц.

Этим требованиям отвечают следующие связующие: чешуйчатый 
шел лак, канифоль сосновая с парафином (10:1), синтетические смолы 
(эпоксидные, полиэфирные или порошок ПММА) с отвердителем, ка-
надс кий бальзам.

Шлифовальные абразивные материалы представляют собой мел-
кодисперсные порошки некоторых минералов, нанесенные на листо-
вую основу или диск. В качестве абразивных материалов используют 
карбид кремния (комплект порошков с уменьшающимся размером ча-
стиц, например, 53,5 мкм – 23,6 мкм – 16,0 мкм), алмазный порошок 
с размерами частиц 15 мкм, корунд (набор микропорошков М-5, М-7, 
М-14 и М-20).

Полировальные абразивные материалы представляют собой водные 
суспензии оксидов металлов (хрома, магния, алюминия, цинка), алмаз-
ные пасты с убывающим размером частиц или коллоидные суспензии 
кремния. На конечной стадии полирования используют абразив с мак-
симальным размером частиц 0,05 мкм. Листовой основой для нанесе-
ния полировального абразива (полировальным диском) является хлоп-
ковая, шелковая или синтетическая ткань с минимальным ворсом.

Приготовление пробы угля. Лабораторную пробу для общего анали-
за (крупность менее 3 мм) сокращают по ГОСТ 10742–71, измельчают до 
крупности менее 1 мм с минимальным количеством мелких фракций  до-
водят до воздушно-сухого состояния. Допускается измельчать пробу до 
крупности не более 1,6 мм. Доля класса 0–0,5 мм в пробе не должна пре-
вышать 40%.

Масса пробы, приготовленной для петрографического анализа, долж-
на составлять приблизительно 50 г.

Брикетирование. Оптимальные размеры брикета: диаметр 20 мм или 
40 мм, высота не более 15 мм (до обработки). Площадь стороны брикета, 
предназначенной для шлифования и полирования, должна быть не менее 
400 мм2 или 600 мм2.

Требования к качеству аншлиф-брикета:
• равномерное распределение угольных зерен во всем объеме брикета;
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• на исследуемой поверхности брикета угольные зерна должны со-
ставлять не менее 50–60% площади. Это достигается соблюдением уста-
новленного соотношения «уголь – связующее» и тщательным перемеши-
ванием смеси.

Методика приготовления брикета зависит от типа связующего ве-
щества и имеющегося в лаборатории оборудования. Последнее включа-
ет пресс с ручным, винтовым или гидравлическим приводом, который 
должен обеспечивать давление до 17 МПа, металлическую форму для 
отверждения смеси угля со связующим веществом, снабженную устрой-
ством для удаления брикета из формы после затвердевания, а также коль-
ца (стеклянные или пластмассовые) диаметром 20 мм и высотой 15 мм.

Приготовленную пробу угля массой около 50 г рассыпают на проти-
вень, тщательно перемешивают, разравнивают (высота слоя угля должна 
составлять около  5 мм) и делят на квадраты 2020 мм. Из всех квадратов 
отбирают порции, общая масса которых составляет 2–3 г. Из такой пред-
ставительной навески готовят аншлиф-брикеты.

Приготовление брикетов с использованием шеллака. Навеску угля 
2–3 г смешивают с таким же объемом шеллака, измельченного до разме-
ра зерен менее 1 мм или менее 1,6 мм, в зависимости от размера зерен 
угля. Тщательно перемешанную смесь высыпают в подогретую до 60 °С 
(температура плавления шеллака) металлическую ложку (объем ложки 
не менее 5 см3) или тигель; образовавшуюся массу слегка оплавляют над 
электроплиткой, помещают в пресс-форму, и нажатием рукой на плунжер 
в течение 30 с прессуют смесь угля и шеллака.

Приготовление брикетов с использованием канифоли. Из стеклянной 
трубки диаметром 20 мм нарезают кольца высотой 15 мм. Кольцо уста-
навливают на предметное стекло и на 3/4 объема засыпают углем, который 
уплотняют деревянным стержнем. Предметное стекло с кольцом помеща-
ют в нагретый до 90–100 °С сушильный шкаф на 15–20 мин. Одновремен-
но расплавляют в фарфоровой чашке канифоль с парафином (10:1) и на-
ливают ее в нагретые кольца с углем как можно полнее и снова ставят их 
в сушильный шкаф. Через 5–10 мин канифоль проходит через весь слой 
угля. Кольца вынимают из сушильного шкафа, и после охлаждения бри-
кет отделяют от предметного стекла и кольца.

Приготовление брикетов с использованием синтетических смол. Смо-
лу смешивают с отвердителем в соответствии с инструкцией по приме-
нению. Приготовленную смесь тщательно перемешивают с углем в от-
ношении 3:2 и переносят в форму, например, в стеклянные кольца. При 
комнатной температуре образец затвердевает в течение 24 ч, при 55–60 °С 
в сушильном шкафу — в течение 1 ч.
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При использовании метода, основанного на прессовании, смесь смо-
лы с углем в отношении 1:3 предварительно нагревают до температуры 
55–60 °С и затем прессуют в прессе при давлении 14–17 МПа. Брикет за-
твердевает в течение одного часа.

Шлифование и полирование аншлиф-брикета. Одну сторону бри-
кета  шлифуют на специальных шлифовальных станках с использованием 
шлифовальных материалов (микропорошков, паст, шлифовальной бума-
ги) с убывающим размером зерен.

Полируют аншлиф-брикеты на станке, диск которого покрыт сукном. 
Для предварительного полирования применяют оксид хрома или оксид 
алюминия с величиной зерен не менее 0,3 мкм в виде взвеси в воде. Для 
окончательного полирования используют оксиды алюминия, магния, 
цинка или алмазную пасту с величиной зерен менее 0,05 мкм.

После каждой стадии шлифования и полирования поверхность бри-
кетов тщательно промывают сильной струей воды или в ультразву-
ковой ванне.

Подробное описание процессов шлифования и полирования аншлиф- 
брикетов приведено в ГОСТ Р 55663–2013 (ИСО 7404-2:2009).

Аншлиф-брикет считают готовым к микроскопическому исследова-
нию, если вся его поверхность имеет однородный блеск, под микроскопом 
при увеличении 200-300 Х на воздухе отчетливо различается микрострук-
тура угля с четко выраженными границами мацералов (раздел 21.3.2), 
а поверхность зерен витринита  гладкая, без мелких царапин.

Приготовление аншлиф-штуфов 

Приготовление аншлиф-штуфов из угля или породы с включениями 
твердого рассеянного органического вещества состоит из трех последо-
вательных операций: куски угля или породы размером 303030 мм или 
202020 мм пропитывают для придания им прочности и монолитности, 
а затем шлифуют и полируют. 

Для приготовления аншлиф-штуфов углей отбирают куски от основ-
ных пластообразующих литотипов или из керна буровых скважин.

Для приготовления аншлиф-штуфов из пород с включениями твер-
дого рассеянного органического вещества отбирают образцы, в которых 
включения видны невооруженным глазом, или если по типу отложений 
можно предположить их наличие. Размер образцов зависит от возмож -
нос ти отбора.

Пропитка кусков угля или породы. В качестве пропитывающих 
веществ применяют синтетические смолы, карнаубский воск, кани-
фоль и др.
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Пропитка полиэфирной смолой. Кусок угля помещают в пресс-форму 
и добавляют жидкую полиэфирную смолу в таком количестве, чтобы пол-
ностью покрыть кусок угля. Для проникновения смолы в поры и пусто-
ты угля рекомендуют поместить пресс-форму в герметичный контейнер 
и несколько раз снизить и поднять давление в нем.

Пропитка канифолью, растворенной в ксилоле. Для пропитывания 
некоторых видов углей и пород с включениями отобранные образцы по-
мещают в фарфоровую чашку, насыпают канифоль и наливают ксилол 
(3 см3 на 1 г канифоли). Чашку помещают на закрытую плитку и нагрева-
ют для растворения канифоли. Нагрев продолжают в течение 50–60 мин 
до полного выпаривания ксилола.

Шлифование и полирование аншлиф-штуфа. Шлифуют две вза-
имно параллельные плоскости пропитанного образца, перпендикулярные 
плоскости наслоения, а затем полируют одну из них. Для шлифования 
и полирования аншлиф-штуфов используют такое же оборудование и та-
кие же материалы, что при изготовлении аншлиф-брикетов.

Приготовление тонких шлифов

Тонкие шлифы для исследования углей в проходящем свете приготав-
ливают из аншлиф-брикета или аншлиф-штуфа следующим образом: от-
полированную поверхность приклеивают с помощью эпоксидной смолы 
или  канадского бальзама  к предметному стеклу; затем толщину брикета 
или штуфа стачивают на  шлифовальном станке, сначала грубым, а потом  
все более тонким абразивом, до получения тонкой просвечивающей плас-
тинки; шлиф полируют самым тонким порошком.

§ 21.3 Методы определения петрографического состава углей

В соответствии с ГОСТ 17070–2014 «Угли. Термины и определения»: 
«Петрографический состав угля — это «количественная характеристика 
угля по содержанию основных групп мацералов, микролитотипов, лито-
типов и минеральных  включений».

Петрографический состав углей оказывает существенное влияние на 
химико-технологические и физические свойства углей, поэтому резуль-
таты определения петрографического состава необходимо учитывать при 
выборе направлений энергетического и нетопливного использования 
углей, при их обогащении и коксовании. Показатели петрографического 
состава являются одними из наиболее важных параметров классифика-
ции и кодификации углей (глава 23).
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§ 21.3.1 Понятие о литотипах углей

Согласно ГОСТ 17070–2014 «Угли. Термины и определения» «Лито-
типы угля — это составные части угля, различимые невооруженным гла-
зом, отличающиеся по блеску, цвету, излому, структуре, текстуре и тре-
щиноватости».

В зависимости от исходного материала и условий накопления, лито-
типы слагаются макроскопически однородным, но различным по блеску 
углем или состоят из чередующихся прослоев и линз. К отдельному ли-
тотипу может быть отнесен слой угля мощностью более 2 см [25, 27, 30]. 
Названия литотипов  имеют  окончание  «ен».

В сложении углей различают простые и сложные литотипы.
К простым литотипам относят:

• витрен — блестящий, однородный, хрупкий, с раковистым из-
ломом, с хорошо выраженной эндогенной трещиноватостью, перпенди-
кулярной наслоению. Под микроскопом витрен представлен мацералами 
группы витринита;

• фюзен — матовый, с шелковистым блеском, волокнистой струк-
турой, сажистый, очень хрупкий. Под микроскопом фюзен представлен 
мацералами группы инертинита.

Простые литотипы встречаются в угольных пластах в виде линз 
и прослоев.

К сложным литотипам относят:
• кларен — блестящая разновидность; по блеску близкий к вит-

рену, с угловатонеровным изломом, относительно хрупкий, однородный 
и полос чатый. Под микроскопом кларен представлен более чем на 75% 
мацералами группы витринита;

• дюрено-кларен — полублестящая разновидность;
• кларено-дюрен — полуматовая разновидность;
• дюрен — матовая разновидность; матовый, однородный, твер-

дый, плотный, с шероховатой поверхностью и неровным зернистым изло-
мом. Под микроскопом дюрен представлен более чем на 75% мацералами 
группы инертинита и липтинита.

Сложные литотипы образуют прослои и пачки в пластах угля.

В настоящее время литотипный состав и строение основных шахто-
пластов во всех бассейнах, освоенных промышленностью, достаточно хо-
рошо изучены. Литотипы охарактеризованы по содержанию групп маце-
ралов (табл. 21.2).
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Таблица 21.2

Мацеральный состав литотипов угля

Литотип
Содержание, % об.

витринита
липтинита, инертинита 

и минеральных включений

Витрен 100 —

Кларен (блестящий) 75 25

Дюрено-кларен (полублестящий) 60–75 40–25

Кларено-дюрен (полуматовый) 45–60 55–40

Дюрен (матовый) 45 55

Фюзен — 100 (инертинита)

Стандартные методы выделения макроингредиентов, представляю-
щих литотипы угля, отсутствуют. Для этих целей применяют ручную вы-
борку с помощью ланцета, рассев измельченного угля на узкие классы по 
крупности, разделение на фракции по плотности и др.

Наиболее полно литотипный состав отражен в  монографиях и ат-
ласах углей различных эпох угленакопления в виде петрографических 
структурных колонок угольных пластов [25, 27, 28].

§ 21.3.2 Петрографический метод определения мацерального
 состава углей

Мацералы углей, ранее называемые микрокомпонентами, — это «орга-
нические составляющие угля, различимые под микроскопом, с характер-
ными морфологическими, структурными признаками, цветом и показате-
лем отражения» (ГОСТ 17070–2014). Химические и физические свойства 
мацералов изменяются в процессе углефикации.

Мацеральный состав углей является одним из параметров класси-
фикаций и кодификаций углей. Так, в генетической и технологичес кой 
классификации углей по ГОСТ 25543 категорию угля устанавливают по 
содержанию фюзенизированных (отощающих) компонентов, выражен-
ному в процентах на чистый уголь. При кодификации бурых углей по 
ГОСТ 28663 в основные цифры кода входят сумма гелифицированных 
и сумма фюзенизированных мацералов. В коде каменных углей и антра-
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цитов в соответствии с ГОСТ 30313 третья цифровая группа представля-
ет мацеральный состав — содержание инертинита и липтинита.

Мацералы, наблюдаемые под микроскопом в отраженном свете в им-
мерсии, различаются между собой по цвету, показателю отражения, ми-
крорельефу, морфологии, структуре и степени ее сохранности, а также 
по размерам. Названия мацералов имеют окончание «инит», например, 
телинит, коллинит и т.д.

Метод определения мацерального состава углей приведен в ГОСТ Р 
55662–2013 (ИСО 7404-3:2009) «Методы петрографического анализа 
углей. Часть 3. Метод определения мацерального состава» 1. Этот стандарт 
распространяется  на угли бурые, каменные и антрациты (угли низкой, 
средней и высокой стадий метаморфизма) и устанавливает метод опреде-
ления количественного содержания групп мацералов и, при необходимос-
ти, минеральных веществ.

Группы мацералов и их классификация в соответствии с Системой 
ICCP 1994 (§ 21.1) [31–34] с добавлением группы семивитринита [49] 
представлены в табл. 21.3. Эта таблица заимствована из модифициро-
ванного ГОСТ Р 58221–2018 (ИСО 7404-1:2016).

При количественном петрографическом анализе мацералы углей объ-
единяют в четыре группы по сходству исходного растительного матери-
ала, условий образования, близким физическим и химико-технологиче-
ским свойствам и составу: группа витринита (Vt) или его аналога в бурых 
углях (углях низкой степени углефикации) — группа гуминита (H ), груп-
па семивитринита (Sv), группа липтинита (L), группа инертинита (I ).

Витринит, семивитринит, липтинит и инертинит в одном и том же 
угле существенно отличаются по содержанию углерода, водорода, теп-
лоте сгорания, плотности, отражательной способности, растворимос-
ти в органических растворителях, сорбционной способности, пористой 
структуре, спектрам ЭПР и другим свойствам. При термической дест-
рукции из липтинита образуется значительно больше летучих продук-
тов, чем из витринита и, особенно, инертинита [25, 35].

Мацералы группы витринита имеют ровную, гладкую, однородную 
поверхность и серый цвет различных оттенков, закономерно изменяю-
щийся с увеличением стадии метаморфизма угля в сторону светлых тонов. 
Микрорельеф менее выражен, чем у других мацералов. По цвету и релье-
фу группу витринита в каждом зерне угля или в поле зрения микроскопа 

1 В связи с введением в действие ГОСТ Р 58221–2018 следует внести изменения в ГОСТ  Р 
55662–2013, заменив в нем табл. А.1 «Разделение групп мацералов» на таблицу 1 из ГОСТ Р 
58221–2018 (табл. 21.3 настоящей книги).
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Таблица 21.3

Классификация мацералов в соответствии с Системой ICCP 1994 [31–34] 
с добавлением группы семивитринита [49]

Группа 
мацералов

Подгруппа 
мацералов

Мацерал
Разновидность 

мацерала

Витринит / 
гуминит 
(Vt/H)

Теловитринит / 
телогуминит

Телинит Текстинит

Коллотелинит Ульминит

Детровитринит / 
детрогуминит

Витродетринит Аттринит

Коллодетринит Денсинит

Геловитринит / 
гелогуминит

Корпогелинит Корпогуминит

Гелинит Гелинит

Семиви-
тринит (Sv)

Семителинит
Семиколлинит

Инертинит 
(I)

Нет четко опреде-
ляемых подгрупп
(с зачатками яче-
истой структуры)

Фюзинит
Семифюзинит
Фунгинит

(лишенные ячеи-
стой структуры)

Секретинит
Макринит
Микринит

(фрагментирован-
ный инертинит) Инертодетринит

Липтинит 
(L)

Кутинит
Суберинит
Споринит

Резинит

Эксудатинит
Хлорофилинит

Альгинит
Телальгинит

Ламальгинит

Липтодетринит

Битуминит

Примечание
Названия подгрупп мацералов каменных и бурых углей аналогичны, напри-

мер, теловитринит и телогуминит. В названиях мацералов каменных и бурых 
углей сходство отсутствует, например, телинит и текстинит.
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принимают за эталон, с которым сравнивают другие мацералы. Мацералы 
группы витринита на определенных стадиях метаморфизма способны пе-
реходить при нагревании в пластическое состояние.

Мацералы группы семивитринита выделяют в самостоятельную груп-
пу при их объемной доле в плотном блестящем буром угле, каменном угле 
и антраците более 3%. По физическим и химико-технологическим свой-
ствам группа семивитринита занимает промежуточное положение между 
группами витринита и инертинита. Характеристика мацералов группы 
семивитринита приведена в приложении ДА к ГОСТ Р 58221–2018.

Мацералы группы семивитринита по цвету являются первым пере-
ходом от витринита к инертиниту. Они почти не имеют рельефа, цвет 
их серый или беловато-серый, но всегда более светлый, чем у мацералов 
группы витринита. Эта группа мацералов на определенных стадиях мета-
морфизма обладает способностью размягчаться, не переходя в пластиче-
ское состояние.

В углях России группа семивитринита составляет в среднем от 3 до 
10% об., в странах СНГ — до 15% (Карагандинский бассейн). В Донецких 
углях группа семивитринита отсутствует [35].

Группа инертинита характеризуется резко выраженным микрорелье-
фом и отсутствием способности переходить при нагревании в пластичес-
кое состояние. Цвет изменяется от белого до желтовато- белых тонов.

Мацералы группы липтинита под микроскопом выглядят более тем-
ными, чем витринит. Однако в процессе метаморфизма цвета липтини-
та и витринита выравниваются и при показателе отражения витринита 
Ro,r  = 1,5% мацералы этой группы становятся не различимыми под ми-
кроскопом. Мацералы группы липтинита обладают способностью перехо-
дить при нагревании в пластическое состояние.

В бурых углях выделяют три группы мацералов: группа гуминита (H), 
инертинита (I ) и липтинита (L). Группа гуминита бурых углей — пред-
шественник группы витринита каменных углей. Однако группа гуминита 
отличается большим разнообразием своего строения, так как органичес-
кое вещество бурых углей еще не претерпело глубоких преобразований 
в процессе углефикации.

Основные признаки и отличия мацералов и групп мацералов рас-
смотрены в ГОСТ 17070–2014 и в литературе [4, 25, 27–35] 2. Там же 
приведено описание минеральных включений, например, глин, сульфи-
дов железа, карбонатов и оксидов кремния.

2 В настоящей книге описание мацералов не приводится. Для того чтобы стать  квалифи-
цированным углепетрографом, необходимо тщательно изучить специальную литературу, атла-
сы фотографий, а также пройти практическое обучение за микроскопом.
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Определение групп мацералов и минеральных включений

Сущность метода определения мацерального состава угля заклю-
чается в определении количественного содержания групп мацералов 
и минеральных включений в углях методом точечных измерений под 
 микроскопом в отраженном свете в аншлиф-брикетах. При необходимо-
сти этим же методом можно определять соотношение отдельных мацера-
лов и групп мацералов в пробе.

Для анализа могут быть использованы различные микроскопы, (ме-
таллографические, минералогические, биологические), позволяющие 
проводить исследование в отраженном свете в иммерсионном масле и на 
воздухе и обеспечивающие общее увеличение от 250Х до 600Х. Окуляр ми-
кроскопа должен  иметь штриховку в виде перекрестия нитей.

Содержание в углях мацералов и групп мацералов определяют в ан-
шлиф-брикетах с применением иммерсии и при увеличении в 300–600 раз. 
Иммерсионная жидкость применяется для увеличения контрастности 
картины, наблюдаемой под микроскопом. Это облегчает диагностику от-
дельных мацералов. Например, мацералы группы семивитринита не раз-
личимы под микроскопом без применения иммерсионных жидкостей. 
Чем выше показатель преломления иммерсионных жидкостей, тем выше 
контрастность изображения. При петрографическом исследовании углей 
в качестве иммерсионной жидкости применяют иммерсионное масло по 
ГОСТ 13739 с показателем преломления nD = 1,515–1,520 при темпера -
туре 20–25 °С.

Минеральные включения в угле подсчитывают в воздушной среде 
при увеличении микроскопа в 200–300 раз. В этих условиях в большинст-
ве случаев минеральные включения резко отличаются от органического 
вещества углей и могут быть подсчитаны отдельно от мацералов.

Микроскоп снабжен устройством, которое крепится на предметном 
столике и передвигает аншлиф-брикет в горизонтальной плоскости на 
одинаковые расстояния, причем длина шага должна быть равна полови-
не максимального диаметра частицы угля, т. е. 0,5–0,6 мм при крупности 
зерен не более 1 мм. Это устройство, называемое препаратоводителем, 
может перемещать аншлиф-брикет в перпендикулярных направлениях 
вдоль и поперек с одинаковым шагом.

Перемещение аншлиф-брикета перед фронтальной линзой микро-
скопа производят автоматически или вручную, причем каждая оста-
новка (точка) должна регистрироваться специальным прибором (счет-
чиком). Оборудование, которое применяют для равномерного подсчета 
точек на всей поверхности брикета, зависит от технических возможно-
стей лаборатории.
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При проведении анализа соблюдают следующую последовательность 
операций:

• микроскоп приводят в рабочее состояние в соответствии с инструк-
цией по эксплуатации;

• на предметный столик микроскопа устанавливают препаратоводи-
тель и  подсоединяют к нему счетчик;

• аншлиф-брикет закрепляют на предметном стекле и фиксируют 
в зажимах препаратоводителя;

• препаратоводитель приводят в исходное положение так, чтобы всю 
площадь аншлиф-брикета можно было изучать, перемещая его по вообра-
жаемой сетке.

В зависимости от цели петрографическое исследование проводят 
в один или два этапа.

Для определения мацерального состава, т. е. содержания отдельных 
мацералов или групп мацералов петрографическое исследование прово-
дят в один этап. На поверхность аншлиф-брикета наносят каплю иммер-
сионного масла, погружают в него фронтальную линзу объектива и про-
водят фокусировку. Идентифицируют вещество, попавшее в перекрестие 
нитей, и начинают подсчет точек, передвигая брикет шаг за шагом слева 
направо по всей горизонтали. Завершив передвижение образца по одной 
горизонтали, перемещают его на один шаг в перпендикулярном направле-
нии и продолжают подсчет точек, перемещая образец по новой горизон-
тали в обратном направлении. Минеральные составляющие и связующее 
вещество, попавшие в перекрестие нитей, не учитывают. Общее количест-
во отсчетов должно составлять не менее 500.

Если целью петрографического исследования является определение 
мацерального состава и содержания минеральных компонентов, то изуче-
ние образца проводят в два этапа.

На первом этапе в отраженном свете с сухим объективом при уве-
личении в 200–300 раз определяют содержание минеральных включе-
ний, подразделяя их на глинистые минералы, дисульфиды железа (пи-
риты), карбонаты, оксиды кремния и пр. Содержание органического 
вещества при этом подсчитывают без подразделения на отдельные со-
ставляющие.

На втором этапе подсчитывают содержание мацералов или групп 
мацералов. Перед этим сухой объектив заменяют на иммерсионный. На 
отполированную поверхность аншлиф-брикета наносят каплю иммерси-
онного масла, в которую осторожно погружают фронтальную линзу объ-
ектива. Далее исследование ведут как описано выше при определении ма-
церального состава в один этап.
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Суммарное число подсчитанных точек, т. е. попаданий перекрестия 
нитей окуляра на минералы и мацералы, должно быть не менее 500 при их 
равномерном распределении по поверхности аншлиф-брикета. Содержа-
ние мацералов, групп мацералов и минеральных включений в угле в объ-
емных процентах рассчитывают как отношение количества точек опреде-
ляемого компонента к общему количеству точек при подсчете.

При анализе петрографически однородных углей или углей известно-
го петрографического состава подсчет проводят на одном аншлиф-брикете 
один раз. Для 5-10% исследуемых проб проводят контрольные измерения 
на втором аншлиф-брикете, приготовленном из той же пробы угля. При 
анализе углей с неизвестным или сложным петрографическим составом с 
содержанием мацералов группы витринита менее 50 % подсчет проводят 
на двух аншлиф-брикетах, приготовленных из одной и той же пробы угля.

В зависимости от целей петрографического исследования результаты 
определения мацерального состава углей могут быть представлены двумя 
способами:

1) в расчете «на чистый уголь», т. е. мацеральный состав угля, включая 
группу семивитринита, но без учета минеральных веществ:

 Vt (H) + L + I + Sv = 100 , (21.1)

где Vt (H), L, I, Sv — объемные доли мацералов группы витринита (гуми-
  нита), липтинита, инертинита и семивитринита, опре-
  деляемые в процессе петрографического анализа, %;

2) в расчете «на уголь в целом», т. е. мацеральный состав угля и содер-
жание минеральных веществ:

 Vt (H) + L + I + Sv + (MM) = 100 , (21.2)

где (MM) — объемная доля минеральных веществ, определяемая
  в процессе петрографического анализа, %.

Альтернативно результаты петрографического анализа «на уголь 
в целом» можно получить следующим образом:

— определить экспериментально мацеральный состав «на чистый 
уголь» (исследование в один этап);

— рассчитать объемную долю минеральных веществ (MM)d , %, не по 
результатам петрографического анализа, а по другим данным, например, 
исходя из зольности пробы (см. ниже);

— пересчитать мацеральный состав «чистого угля» на «уголь в це-
лом», умножая для этого объемные доли групп мацералов на коэффици-
ент [1 – 0,01 (MM)d].
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Расчет объемной доли минеральных веществ в пробе угля (MM)d , %, 
исходя из зольности угля, может быть проведен по формуле:

 (MM)d = 0,61·Aa – 0,21 , (21.3)

где Aa — зольность аналитической пробы угля, % масс.;

или по формуле:

    
 

  , 
2,07 0,11  

a

ad

MM
MM

MM


 
 (21.4)

где (MM)a — массовая доля минеральных веществ аналитической 
  пробы угля, %, рассчитанная по формуле:

 (MM)a = 1,08 · Aa + 0,55 · Sa
t , (21.5)

где Sa
t  — массовая доля общей серы в аналитической пробе угля, %.

Общая формула для расчета массовой доли минеральных веществ 
в углях РФ приведена в § 7.4.

Прецизионность метода определения мацерального состава углей 
оценивается пределами повторяемости и воспроизводиости.

Предел повторяемости — максимально допускаемое расхождение 
между результатами определений объемной доли компонента, прове-
денных в одной лаборатории одним оператором с использованием одной 
и той же аппаратуры на одном и том же аншлиф-брикете путем обработки 
одинакового количества точек подсчета.

Предел воспроизводимости — максимально допускаемое расхождение 
между результатами определений объемной доли компонента, проведен-
ных в двух лабораториях двумя разными операторами с использованием 
разной аппаратуры на двух разных аншлиф-брикетах, изготовленных из 
представительных порций одной и той же пробы, путем обработки одина-
кового количества точек.

Расхождения между результатами определения объемных долей ком-
понентов угля (отдельных мацералов, групп мацералов, минеральных 
включений), выраженные в абсолютных процентах, не должны превы-
шать значений пределов повторяемости и воспроизводимости, приведен-
ных в табл. 21.4.

При получении результатов с расхождением выше допускаемого про-
водят третий подсчет компонентов. За результат анализа принимают 
среднеарифметическое значение двух наиболее близких результатов, на-
ходящихся в пределах допускаемых расхождений.
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Таблица 21.4

Максимально допускаемые расхождения 
между результатами определения мацерального состава углей, 

полученными в одной лаборатории (предел повторяемости) 
и в разных лабораториях (предел воспроизводимости), % абс.

Объемная доля компонента 
(мацерала, группы мацералов, 

минерального вещества), %

Предел
повторяемости

Предел 
воспроизводимости

до 5 вкл. 3 5

от 5 до 20 // 4 7

// 20 // 40 // 5 10

// 40 // 60 // 6 12

// 60 // 80 // 5 10

// 80 // 95 // 4 8

// 95 3 5

Примечание
Расчет пределов повторяемости и воспроизводимости представлен в разделе 
10 ГОСТ Р 55662–2013.

Петрографический состав углей входит в число классификационных 
параметров (гл. 23), которые отражают генетические особенности углей. 
Классификационный параметр основан на результатах количественного 
определения групп мацералов, поскольку они представляют собой со-
вокупность генетически подобных мацералов с близкими химическими 
и физическими свойствами.

Классификационный параметр называется «сумма фюзенизиро-
ванных компонентов на чистый уголь», обозначается символом OK, 
измеряется в процентах (об.) и определяет категорию углей по ГОСТ 
25543–2013.

Для плотных блестящих бурых углей, каменных углей и антрацитов 
сумма фюзенизированных (отощающих) компонентов на чистый уголь — 
расчетная величина, численно равная сумме объемной доли мацералов 
группы инертинита и двум третям объемной доли мацералов  группы се-
мивитринита:

 2 / 3  . OK I Sv     (21.6)
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Для землистых и плотных матовых бурых углей сумма фюзенизиро-
ванных (отощающих) компонентов на чистый уголь численно равна объ-
емной доле мацералов группы инертинита:

  .OK I   (21.7)

§ 21.3.3 Метод определения микролитотипов в углях

Мацералы редко встречаются в углях в чистом виде; чаще они нахо-
дятся в виде ассоциаций с минералами или другими группами мацералов. 
Такие ассоциации называются микролитотипами. Микролитотипы под-
разделяют на три группы (табл. 21.5): мономацеральные, бимацеральные 
и тримацеральные, что соответствует содержанию в микролитотипе маце-
ралов одной, двух или трех групп. Названия микролитотипов, в отличие 
от мацералов, имеют окончание «ит».

Таблица 21.5

Номенклатура основных микролитотипов каменных углей и антрацитов

Микролитотип
Состав по группам мацералов (при содержании 

минеральных включений не более 5 % об.)

Мономацерал

Витрит Витринит

Липтит Липтинит (экзинит)

Инертит Инертинит

Бимацерал

Кларит Витринит + Липтинит

Дюрит Инертинит + Липтинит

Витринертит Витринит + Инертинит

Тримацерал

Тримацерит Витринит + Липтинит + Инертинит

Для более четкого отделения микролитотипов от других петрографи-
ческих компонентов Международный комитет по петрологии углей ввел 
два условия выделения микролитотипов [27]:

• при рассмотрении аншлиф-брикета под микроскопом в отражен-
ном свете в масляной иммерсии микролитотип имеет ширину не менее 
50 мкм, или его минимальная площадь составляет 5050 мкм2;
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• микролитотипы (независимо от вида) содержат не более 5% нетипич-
ных для данного компонента мацералов; это так называемое, «правило 5%».

Микролитотипы могут включать до 20% об. глинистых минералов, 
кварца и карбонатов или до 5% об. сульфидов металлов в качестве при-
месей. Если содержание минеральных включений в микролитотипах пре-
вышает эти величины, то  такое вещество относят к карбоминеритам или 
минеритам.

Карбоминериты — это сростки минералов с микролитотипами. Если 
в карбоминеритах доля минеральных компонентов составляет по объему 
более 60%, то такие  карбоминериты называют минеритами 3.

Различают пять типов карбоминеритов: карбаргиллиты, содержащие 
20–60% глинистых минералов в общем объеме угля, карбопириты (5–20% 
об. сульфидов), карбанкериты (20–60% об. карбонатов), карбосилициты 
(20–60% об. кварца) и карбополиминериты (20–60% об. различных ми-
нералов), а угольное вещество во всех типах карбоминеритов может быть 
представлено любым микролитотипом. Свойства микролитотипов опре-
деляются свойствами мацералов, из которых они состоят, причем часто 
физические и технологические свойства  микролитотипов не являются 
суммой свойств отдельных групп мацералов.

Микролитотипы, наряду с минеральными примесями, определяют 
твердость и плотность угольного вещества, поэтому эти петрографиче-
ские компоненты влияют на поведение углей при добыче, при измельче-
нии и при обогащении.

Подсчет микролитотипов в углях имеет существенное значение для 
оценки технологических свойств углей. Между тем, детальные исследова-
ния микролитотипного состава основных угольных бассейнов не прово-
дили ввиду большой трудоемкости работ, хотя унифицированная методи-
ка подсчета разработана и регламентирована в ISO 7404-4:2017 «Методы 
петрографического анализа углей. Часть 4. Метод определения микроли-
тотипного, карбоминеритного и минеритного состава» (см. табл. 21.1).

Определение микролитотипного состава углей проводят на аншлиф- 
брикетах под микроскопом в отраженном свете в масляной иммерсии 
точечным методом по  содержанию групп мацералов и минеральных 
включений.

Для количественных измерений используют окуляр с приспособле-
нием для установки пластинки с нанесенной сеткой (решеткой), кото-
рая имеет 20 пересечений линий. Размер участка исследуемого образца, 

3 Согласно ГОСТ 17070–2014 «Угли. Термины и определения», микролитотип угля — это 
«сочетание мацералов в прослоях угля шириной не менее 50 мкм или на площади 5050 мкм2», 
а карбоминерит — «сочетание минералов с микролитотипами угля».
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попада ющий между крайними пересечениями в направлениях "х" и "у", 
сос тавляет 50 мкм.

Подготовку аппаратуры и проведение анализа выполняют так же, как 
при подсчете групп мацералов.

Микролитотипный анализ отличается от мацерального тем, что в оку-
ляр микроскопа вставляют пластинку с сеткой, но не все пересечения ли-
ний подлежат идентификации. Анализ начинают с подсчета числа пере-
сечений, расположенных на угольной частице. Если на уголь попадает 10 
и более пересечений, то объект регистрируют, и столик передвигают на 
один шаг, а если менее 10 — наблюдение не учитывают.

Содержание микролитотипов, карбоминеритов и минеритов рассчи-
тывают   в объемных процентах по количеству точек, отнесенных к соот-
ветствующим компонентам.

В заключение этого раздела повторно приведем названия петрогра-
фических составляющих углей на примере витринита:

• литотип — витрен;
• микролитотип — витрит;
• мацерал — витринит.

§ 21.4 Определение показателя отражения витринита

Один из параметров, характеризующих оптические свойства углей, — 
показатель отражения витринита соответствует используемому в общей 
физике термину «отражательная способность». Показатель отражения 
витринита обозначают символом R, а его величина означает «отношение 
интенсивности светового потока установленной длины волны, отражен-
ного от полированной поверхности мацералов группы витринита (гуми-
нита), к интенсивности светового потока, падающего перпендикулярно на 
эту поверхность, выраженное в процентах» (ГОСТ 17070–2014).

Показатель отражения неодинаков у различных мацералов углей. 
Наиболее высокие значения показателя отражения имеют мацералы 
группы инертинита, наименьшие — мацералы группы липтинита, витри-
нит занимает промежуточное положение. Величину показателя отраже-
ния витринита принимают в качестве основного показателя при диагно-
стике углей под микроскопом.

Доля отраженного света от витринита бурых и каменных углей со-
ставляет 0,2–2,5% от интенсивности падающего света. В антрацитах  эта 
доля увеличивается до 4–5% и более. 

Несмотря на такие небольшие величины показателей отражения, 
было установлено, что оптические свойст ва углей можно использовать 
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для характеристики углей и  установления стадии метаморфизма, так как 
существует отчетливая связь между значением показателя отражения 
витринита и содержанием углерода, выходом летучих веществ и други-
ми параметрами состава и структуры углей [7, 25, 27, 29, 36].

В соответствии с теоретическими представлениями интенсивность 
отраженного пучка света в видимой части спектра прямо пропорциональ-
на количеству так называемых свободных электронов, которые, поглощая 
энергию падающего пучка света, переходят в возбужденное состояние 
[7, 25, 27]. Количество свободных электронов, определяющих интенсив-
ность отражения, сравнительно невелико и связано преимущественно 
с конденсированным углеродным скелетом (углеродными сетками). С по-
вышением стадии метаморфизма углей количество таких углеродных 
структур в единице объема увеличивается, и отражательная способность 
витринита возрастает. Одновременно упорядочивается ориентация этих 
углеродных структур, в основном, вдоль напластования, что приводит 
к определенной ориентации электронного поля. При общем повышении 
показателя отражения со стадией метаморфизма одновременно возраста-
ет анизотропия оптических и механических свойств углей.

Таким образом, показатель отражения витринита является внешним 
отражением глубоких молекулярных превращений органического веще-
ства исходного растительного материала в условиях его накопления и да-
лее в процессах торфообразования, диагенеза и метаморфизма [7, 25, 36].

Показатель отражения витринита во всем мире принят как универ-
сальный и надежный параметр для количественной оценки стадии мета-
морфизма углей. Этот параметр является совершенно незаменимым для 
углей сложного петрографического состава и смеси углей (шихт). Высо-
кий коэффициент корреляции между химико-технологическими и оп-
тическими свойствами углей позволяет считать показатель отражения 
витринита одним из наиболее объективных параметров оценки стадии 
метаморфизма углей [25, 36].

Использование показателя отражения витринита для оценки стадии 
метаморфизма стало возможным после того, как был разработан метод 
количественного определения показателя отражения витринита. В на-
стоящее время для определения показателя отражения применяют еди-
ный стандартный метод, регламентированный в ГОСТ Р 55659–2013 
(ИСО 7404-5:2009) «Методы петрографического анализа углей. Часть 5. 
Метод определения показателя отражения витринита с помощью микро-
скопа», который соответствует рекомендациям ICCP по номенклатуре 
и методам петрографического анализа углей. Приведенные в стандарте 
методики измерения показателя отражения применяют для исследования 
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углей и угольных смесей при условии правильности приготовления проб 
с сохранением их представительности.

ГОСТ Р 55659 распространяется на угли бурые, каменные, антраци-
ты, угольные смеси, твердые рассеянные органические вещества и угле-
родистые материалы. Этот стандарт устанавливает метод определения 
максимального, минимального и произвольного показателей отражения 
в иммерсионном масле и в воздушной среде.

Согласно ISO 7404-1:2016, произвольный показатель отражения 
(random reflectance) — это «показатель отражения любого полированно-
го участка частицы или куска угля, определяемый в неполяризованном 
свете без вращения образца или предметного столика микроскопа», в от-
личие от максимального показателя отражения (maximum reflectance), 
который представляет собой «наибольшее значение показателя отраже-
ния в линейно поляризованном свете, полученное при вращении образ-
ца или предметного столика микроскопа в одной и той же плоскости». 
Минимальный показатель отражения измеряют одновременно с макси-
мальным показателем отражения в поляризованном свете при вращении 
образца, определяя наименьшее значение показателя отражения.

Для измерения показателей отражения используют полированную 
п оверхность мацералов группы витринита в аншлиф-брикетах и анш-
лиф-штуфах.

Показатели отражения отдельных мацералов группы витринита в ис-
следуемом угле могут отличаться друг от друга, т. е. выбор мацерала влия-
ет на результат измерения показателя отражения. Следовательно, важной 
составляющей определения показателя отражения является идентифи-
кация мацералов группы витринита. В протоколе испытаний указывают, 
какие мацералы были использованы для измерений. 

Для определения стадии метаморфизма исследуемого угля обычно 
измеряют показатель отражения коллотелинита (при исследованиях бу-
рых углей и лигнитов используют ульминит). Если в угле коллотелинит 
(или ульминит) присутствуют в недостаточном количестве, анализ про-
водят на другом мацерале группы витринита.

Для установления показателя отражения угольных смесей использу-
ют все мацералы группы витринита, пригодные для этой цели (однород-
ные и имеющие зерна достаточного размера).

При определении показателя отражения индивидуального угля на 
каждом аншлиф-брикете необходимо выполнить от 40 до 100 измере-
ний в зависимости  от однородности и стадии метаморфизма угля. Чис-
ло измерений увеличивают с повышением неоднородности витринита 
и увеличением стадии метаморфизма угля. При определении показателя 
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отражения угольных смесей осуществляют не менее 500 измерений. Про-
ведение достаточного количества измерений позволяет отнести получен-
ный результат ко всему углю или угольной смеси. Таким образом, под 
терминами «максимальный, минимальный и произвольный показатели 
отражения витринита» исследуемого угля следует понимать среднеа-
рифметические значения этих показателей, рассчитанные по результа-
там серии измерений.

Показатель отражения витринита определяют при фиксированной 
длине волны света, равной 546 нм. Для измерения показателя отражения 
применяют иммерсионное масло по ГОСТ 13739 с показателем преломле-
ния 1,5180±0,0004 при 23 °С и при  указанной длине волны света.

Для предварительной оценки стадии метаморфизма допускается из-
мерять показатель отражения витринита в воздушной среде. Эти изме-
рения проще выполнить, особенно в полевых условиях. Величина пока-
зателя отражения витринита в воздухе выше, чем в масле, но некоторая  
корреляционная связь между этими величинами существует [30].

Информация об измеряемом показателе отражения и условиях изме-
рения заключена в нижних индексах при символе R. Так, произвольный, 
максимальный и минимальный показатели отражения, измеренные в им-
мерсионном масле, обозначаются Ro,r , Ro,max и Ro,min соответственно (о — oil, 
масло), а измеренные в воздухе — Ra,r , Ra,max и Ra,min (а — air, воздух).

Замеры в иммерсии дают более точные данные, так как проводятся 
при больших увеличениях, и кроме того, от бурых углей до антрацитов 
диапазон изменения показателя отражения витринита в иммерсии значи-
тельно больше, чем в воздухе (в среднем, Ro — от 0,10% до 5,5% и более, 
Ra — от 5,5% до 15%).

Принцип определения показателя отражения состоит в том, что свет, 
отраженный от полированной поверхности витринита, преобразуется 
в фототок, который усиливается и измеряется.

На рис. 21.1 приведена схема прибора для измерения показателя от-
ражения витринита, который состоит из микроскопа 4 (5), стабилизиро-
ванного регулируемого источника питания осветителя микроскопа (4), 
фотоэлектронного умножителя 5 (2), стабилизированного источника вы-

4 Для измерения показателя отражения применяют монокулярные или бинокулярные 
поляризационные микроскопы с фотометром (или аналогичным устройством). Для измерения 
в поляризованном свете предметный столик микроскопа должен иметь возможность поворачи-
ваться на 360° в плоскости, перпендикулярной оптической оси. Столик соединен с препаратово-
дителем, обеспечивающим перемещение образца в направлениях "x" и "y" с шагом 0,5 мм.

5 Трубки фотоумножителя часто заменяют на полупроводниковые фотодиоды и цифро-
вые камеры. Они должны удовлетворять тем же требованиям к прецизионности измерений, ли-
нейности и стабильности сигнала, что и фотоумножители.
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сокого напряжения постоянного тока (6) и измерительного прибора (3), 
типа гальванометра, самописца или цифрового вольтметра.

Сущность стандартного метода заключается в измерении и сравне-
нии электрических токов, возникающих в фотоэлектронном умножителе 
(ФЭУ) под влиянием света, отраженного от полированных поверхностей 
исследуемого и стандартного образцов. Показатель отражения стандарт-
ного образца (эталона)  известен.

В качестве эталонов используют оптические стекла, лейкосапфир, 
горный хрусталь, алмаз и др. с показателями отражения в масляной им-
мерсии от 0,3% до 7%. Эти показатели должны быть определены в специ-
альных лабораториях или рассчитаны по показателям преломления.

Перед измерением показателя отражения подготавливают аппара-
туру и регулируют оптическую систему, проверяя ее стабильность. При 
измерении произвольного показателя отражения из оптической системы 
прибора удаляют поляризатор. Градуируют прибор, начиная с эталона 
с высоким показателем отражения. Далее проверяют линейность сигна-
ла  фотоумножителя, измеряя показатели отражения еще двух эталонов. 
Если показывающий прибор дает правильные результаты для трех этало-
нов, можно считать, что установка отградуирована.

Заменяют стандартный образец на исследуемый аншлиф-брикет, 
устанавливая его на предметном столике микроскопа так, чтобы начать из-
мерения с какого-либо угла полированной поверхности. На  поверхность 

Рис. 21.1. Блок-схема установки для определения показателя отражения:

1 — делитель напряжения; 2 — фотоэлектронный умножитель (ФЭУ); 3 — изме-
рительный прибор многопредельный; 4 — стабилизированный регулируемый источник 
питания осветителя микроскопа; 5 — микроскоп; 6 — стабилизированный регулируемый 
источник высокого напряжения постоянного тока
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аншлиф-брикета наносят каплю иммерсионного масла, погружают в него 
объектив и начинают исследование.

Измерения произвольного показателя отражения проводят равно-
мерно по всей поверхности препарата. Аншлиф-брикет перемещают 
в горизонтальной плоскости в направлении "х", причем длина шага рав-
на 0,5 мм. Измерения производят, когда перекрестие окуляра попадает 
на подходящую поверхность витринита. Поверхность, предназначенная 
для измерения, не должна иметь трещин, дефектов полировки, мине-
ральных включений или рельефа и должна находиться на некотором 
расстоянии от границ мацерала. Затем брикет перемещают на один шаг 
(0,5 мм) в направлении "у" и снова двигают его по оси "х" в обратном 
направлении.

Измерения показателей отражения эталонов проводят до и после ис-
следования образца.

Так определяют произвольный показатель отражения витринита (Ro,r). 

Термин «произвольный показатель отражения» стали использовать 
вместо старого термина «средний показатель отражения» (mean reflectance, 
average reflectance) во избежание путаницы, связанной с употреблением сло-
ва «средний», имеющего еще и математический смысл. Произвольный по-
казатель отражения, являясь, в физическом смысле, промежуточным между 
максимальным и минимальным показателями отражения, не является сред-
неарифметическим значением этих показателей. В нормативных документах 
и научной литературе кроме термина «произвольный показатель отражения 
витринита» (ГОСТ 27313–2015, ГОСТ 17070–2014) можно встретить уста-
ревший термин «среднее значение произвольного показателя отражения 
витринита» или «средний показатель отражения витринита» (ГОСТ 25543–
2013) и даже «среднеарифметическое значение произвольного показателя от-
ражения витринита», а также его обозначение Ro,r . Все они означают одну и 
ту же величину — среднеарифметическое значение произвольного показателя 
отражения, рассчитанное по результатам измерений произвольного показате-
ля отражения витринита одного образца в неполяризованном свете без вра-
щения образца. В настоящей книге использован термин «произвольный по-
казатель отражения витринита» и его обозначение символом Ro,r . Если речь 
идет об отдельных замерах произвольного показателя отражения витринита, 
это четко обозначено или ясно из контекста.

Для измерений максимального и минимального показателей отраже-
ния витринита в оптическую систему прибора устанавливают поляри-
затор. Настройку, регулировку и градуировку прибора проводят так же, 
как при измерении произвольного показателя отражения. При попадании 
в перекрестие окуляра подходящего для измерения участка, предметный 
столик микроскопа медленно вращают, наблюдая за показаниями изме-
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рительного прибора. Записывают максимальное и минимальное значение 
показателя отражения, полученные при вращении столика на 360°. Затем 
перемещают образец с помощью препаратоводителя, как описано выше, 
проводя аналогичные измерения по всей поверхности аншлиф-брикета. 
Максимальный (Ro,max) и минимальный (Ro,min) показатели отражения 
витринита рассчитывают как среднеарифметические значения соответст-
венно максимальных и минимальных результатов измерений.

Измерения в воздухе проводят аналогично измерениям в иммерсион-
ной среде, получая величины Ra,r , Ra,max и Ra,min .

Подробное изложение процедуры настройки и градуировки аппаратуры, 
предназначенной для определения показателя отражения, а также методики 
измерения произвольного, максимального и минимального показателя от-
ражения на аншлиф-брикетах и аншлиф-штуфах см. в ГОСТ Р 55659–2013 
(ИСО 7404-5:2009).

Результаты отдельных измерений произвольного показателя отраже-
ния витринита в аншлиф-брикете представляют в виде таблицы, в которой 
все данные распределяют по интервалам показателя отражения витрини-
та с диапазоном 0,05% или 0,10%. Определяют частоту попадания (%) зна-
чений Ro,r в тот или иной интервал (долю по отношению к общему числу 
измерений). Из данных такой таблицы можно сделать несколько выводов 
и рассчитать параметры классификации и кодификации углей (гл. 23), 
а именно:

• определить значение произвольного показателя отражения в им-
мерсии Ro,r для установления стадии метаморфизма и класса угля по 
ГОСТ 25543–2013;

• определить стандартное отклонение () по известной в математи-
ческой статистике формуле; эта величина отражает неоднородность изу-
чаемых проб; в угольных смесях колеблется в широких пределах; в пла-
стовых пробах повышается с увеличением стадии метаморфизма;

• построить рефлектограмму (гистограмму) распределения значе-
ний показателя отражения витринита: на ось абсцисс нанести значения 
Ro,r с интервалом 0,05% или 0,10%, а на ось ординат — частоту попадания 
результатов измерений (%) в каждый интервал. Примеры рефлектограмм 
приведены на рис. 21.2.

Тип рефлектограмм и значения стандартных отклонений относят 
к параметрам кодификации углей (гл. 23).

Расхождения между результатами определения показателей отраже-
ния витринита (Ro,r , Ro,max и Ro,min), полученными при одинаковом числе 
измерений в условиях повторяемости (одна лаборатория, один и тот же 
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оператор, одна и та же аппаратура, один и тот же препарат) и в  условиях 
воспроизводимости (разные лаборатории, разные операторы, разная ап-
паратура, два разных препарата, изготовленные из одной и той же про-
бы), не должны превышать значений, приведенных в табл. 21.6 (по 
ГОСТ Р 55659).

Во Всероссийском научно-исследовательском геологическом инсти-
туте им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург) проф. В. И. Вя-
ловым с сотрудниками проведена работа по сравнению результатов из-
мерений показателей отражения витринита антрацитов, проведенных 
на аншлиф-брикетах и аншлиф-штуфах. В работе показано, что предел 
повторяемости, указанный в табл. 21.6, соблюдается при измерении про-
извольного показателя отражения Ro,r . При измерениях максимально-
го и минимального показателя отражения витринита в антрацитах рас-
хождения результатов измерений, проведенных на аншлиф-брикетах 
и аншлиф- штуфах часто превышают максимально допускаемое расхож-
дение, приведенное в табл. 21.6 [37].

Существует еще один показатель, который основан на оптических 
свойствах углей. Речь идет об анизотропии отражения витринита (AR) 
[7, 25, 37, 38]. Этот показатель является классификационным параметром 
в промышленно-генетической классификации углей по ГОСТ 25543–
2013. Антрациты подразделяют на подтипы по величине анизотропии от-
ражения витринита (гл. 23).

Рис. 21.2. Рефлектограммы витринита индивидуального угля (а) 
и смеси (шихты) углей (б)
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Таблица 21.6

Прецизионность результатов определения показателей отражения витринита

Показатель 
отражения 

витринита, %

Максимально допускаемое расхождение, % абс.
Количество 
измеренийПредел 

повторяемости
Предел 

воспроизводимости

До 1,0 вкл. 0,02 0,03 40

1,01 – 1,50 0,03 0,05 40

1,51 – 2,00 0,05 0,08 40

2,01 – 2,50 0,07 0,11 40

2,51 – 3,00 0,10 0,15 40

3,01 – 3,50 0,10 0,15 80

3,51 – 4,00 0,10 0,15 120

4,01 – 4,50 0,10 0,15 200

4,51 – 5,00 0,10 0,15 300

Более 5,00 0,10 0,15 500

Согласно ГОСТ 17070–2014, анизотропия отражения витринита — 
это «различие значений показателя отражения витринита в зависимости 
от его ориентирования по отношению к напластованию, определяемое 
в установленных стандартом условиях».

Антрациты характеризуются более высокими значениями показателя 
отражения витринита и оптической анизотропии, чем каменные угли. Пе-
трографическое изучение антрацитов проводят стандартными методами 
на аншлиф-брикетах и аншлиф-штуфах в поляризованном свете [38].

По мере исследования антрацитов были предложены различные фор-
мулы для расчета показателя анизотропии отражения [38]. В настоящее 
время в действующем ГОСТ Р 55659–2013 регламентирована следующая 
формула для расчета AR с Примечанием:

 ,  max , min

,  

100o o
R

o r

R R
A

R


   (21.8)

Примечание
Рассчитывать показатель анизотропии отражения следует по результа-

там измерения показателей отражения витринита в аншлиф-штуфах .
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Специально предпринятое исследование  анизотропии отражения ви-
тринита антрацитов показало, что «расчет анизотропии по результатам 
измерения показателя отражения в аншлиф-брикетах получается не впол-
не достоверным, прежде всего из-за погрешности измерения Ro,min  и Ro,max 
вследствие разно ориентированных зерен угля в брикете. Наиболее точно 
максимальные и минимальные значения показателя отражения измеряют-
ся в аншлиф-штуфах, в которых отчетливо проявляется слоистость, и мож-
но с достаточной степенью точности получить вертикальный срез» [37].

В практической деятельности углехимических лабораторий для 
установления показателей отражения и анизотропии не всегда имеет-
ся возможность приготовления аншлиф-штуфов и приходится работать 
с  аншлиф-брикетами.

Для решения этой проблемы проф. В.И. Вялов с сотрудниками при-
менили метод сравнения значений AR , рассчитанных по величинам Ro,r , 
Ro,max и Ro,min измеренным на аншлиф-штуфах и аншлиф-брикетах [37]. 
Бы ли исследованы образцы четырех антрацитов. Из результатов срав-
нения следует, что показатели анизотропии высокометаморфизованных 
антрацитов Донецкого и Тунгусского бассейнов, рассчитанные по пока-
зателям отражения, измеренным в аншлиф-штуфах и аншлиф-брикетах, 
одинаковы (расхождение между ними не превышает допускаемого по 
табл. 21.6) и могут быть рассчитаны по формуле (21.8).

Для низкометаморфизованных антрацитов Донецкого и Горловского 
бассейнов показатели анизотропии, рассчитанные по формуле (21.8) по по-
казателям отражения, измеренным в аншлиф-штуфах и аншлиф-брикетах, 
отличаются. Для того, чтобы, исследуя аншлиф-брикет, получить показа-
тель анизотропии близкий к значению AR, полученному при исследовании 
аншлиф-штуфа, авторы предлагают вести расчет по другой формуле:

 ,  max , min

,  
1, 25 100 o o

R
o r

R R
A

R


    (21.9)

Для стандартизаторов:
На основании результатов, полученных проф. В. И. Вяловым [37], 

необходимо внести Изменение № 1 в ГОСТ Р 55659–2013 (ИСО 7404-
5:2009).

Изменение должно предусматривать новую редакцию подраздела 9.2 
стандарта:

«9.2 Показатель анизотропии отражения антрацитов (AR), %, вычис-
ляют по результатам измерения максимального и минимального пока-
зателей отражения витринита в аншлиф-брикетах, используя формулу 
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(21.8) для высокометаморфизованных антрацитов и формулу (21.9) для 
низко- и среднеметаморфизованных антрацитов.

Необходимо проводить выборочный контроль результатов опреде-
ления анизотропии отражения антрацитов в аншлиф-брикетах путем 
сравнения с результатами определения анизотропии отражения, полу-
ченными на основе измерения показателей отражения витринита в ан-
шлиф-штуфах по одним и тем же пробам антрацита».

§ 21.5 Аппаратура для петрографического анализа углей

В стандартах на методы определения петрографического состава и по-
казателя отражения рекомендуется аппаратура, которую использовали 
в лабораториях в то  время, когда разрабатывали стандарты. Эти прибо-
ры отвечали состоянию науки и техники тех лет. Они были смонтирова-
ны на базе минералогических, металлографических или биологических  
микроскопов (моделей МИН, МИМ, МБИ, ММР), которые выпуска-
ло Объединение ЛОМО (г. Санкт-Петербург). Чтобы не передвигать 
 аншлиф-брикет вручную при измерении петрографического состава 
точечным методом, приспосабливали имеющиеся интеграционные уст-
ройст ва (МИУ) или счетчики состава крови, применяемые в медицине.

Определение показателя отражения стало возможным после того, как 
промышленность начала выпускать высокочувствительные фотоэлек-
тронные умножители (ФЭУ). В те годы установки для определения пока-
зателя отражения собирали на базе микроскопа-фотометра.

В соответствии с общим развитием науки и техники аппаратурное 
оформление петрографических методов прошло путь от самодельных 
приборов до современных анализаторов с программным обеспечением 
лучших фирм мира. Такие анализаторы предназначены для одновре-
менного определения петрографического состава, показателя отражения 
и проведения рефлектограммного анализа.

Современные комплексы состоят из микроскопа, цифровой видеока-
меры, автоматического столика, стабилизатора освещения, компьютера 
и специального программного обеспечения. Программное обеспечение поз-
воляет проводить автоматизированное исследование угля, регистрировать 
петрографические составляющие угля, производить подсчет мацералов 
и минеральных включений, определять показатель отражения витрини-
та и строить рефлектограммы. При настройке программного  обеспечения 
можно задать необходимое количество точек измерения, способ определе-
ния мацералов (автоматический, полуавтоматический или ручной), ско-
рость перемещения столика и другие необходимые параметры системы.
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С помощью таких аппаратов можно получать десятки тысяч точек из-
мерения за несколько минут, что значительно повышает точность и ско-
рость рефлектограммного анализа.

Подобные комплексы рекомендуются для массовых анализов, на-
пример, в лабораториях угледобывающих предприятий и коксохими-
ческих заводов, где изо дня в день необходимо проводить петрографи-
ческий анализ однотипных по свойствам углей или шихт, и анализатор 
настроен на узкие интервалы петрографического состава и показателя 
отражения.

Если в углепетрографических лабораториях изучают отдельные угли 
разного происхождения и свойств, а также угли новых месторождений, 
более надежным оказывается ручной и визуальный способы определения 
мацералов. Человеческий глаз оценивает все показатели изображения 
в комплексе (блеск, цвет, микрорельеф, морфологию, структуру, степень 
ее сохранности и др.), и на основании этого исследователь, опираясь на 
опыт предшествующий работы, относит изображение к определенному 
мацералу, регистрируя свой выбор вручную. Работа в ручном режиме, но 
на автоматизированном комплексе, имеет много преимуществ и, прежде 
всего, облегчает проведение расчетов, построение рефлектограмм, хране-
ние в памяти результатов анализа и т. д.

Известны автоматические приборы SIAMS 620 (ФГУП ВУХИН, 
Россия), LEITZ MPV-compact (E. LEITZ, Германия), MPM-200/400/800 
(K. Zeiss, Opton), петрографический комплекс LUCIA (LECO, США), пе-
трографический комплекс «Петрограф» (г. Кемерово, группа компаний 
«ИЖИЦА»).

При разработке программного обеспечения анализатора SIAMS 620 
были использованы результаты изучения отечественных углей, поэтому 
SIAMS 620 успешно работает во многих угле- и коксохимических лабора-
ториях России.

Петрографический комплекс «Петрограф» эксплуатируют на следую-
щих угольных предприятиях России: «УК Нерюнгриуголь», «УК Кузбас-
сразрезуголь», ЦОФ «Беловская» и др.

§ 21.6 Методы петрографического анализа и физические
 свойства углей

С помощью петрографических методов анализа можно оценивать 
и прогнозировать различные физические и технологические свойства 
углей, например, размолоспособность, склонность к ожижению и само-
возгоранию, прочностные свойства кокса, особенности пластической 
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массы и т. д. Однако это относится, в основном, к методам исследования 
углей, а не оценки их качества; поэтому эти методы пока не стандарти-
зованы [4, 30, 36].

Придерживаясь принципа рассматривать в настоящей книге только 
стандартные методы изучения углей, авторы приводят в этом разделе три 
стандартных метода определения с помощью петрографического анализа 
таких физических свойств углей, как степень обогатимости, микротвер-
дость, микрохрупкость и окисленность.

Известны методы определения обогатимости углей на основе ре-
зультатов фракционного анализа (§ 20.3), но для этого требуется отбор 
больших проб углей. Ценность петрографического метода заключается 
в том, что его можно использовать для предварительной оценки и прогно-
за степени обогатимости углей по керновым  пробам при  разведке и экс-
плуатации. Сравнение результатов оценки обогатимости углей обычны-
ми и петрографическими методами дает близкие результаты.

Метод оценки обогатимости углей под микроскопом регламентиро-
ван в ГОСТ 18384–73 «Угли каменные. Петрографический метод опреде-
ления степени обогатимости» (издание 2001 г.).

В соответствии с ГОСТ 18384–73 все каменные угли по степени обо-
гатимости можно разделить на четыре класса: легкая, средняя, трудная 
и очень трудная степени обогатимости. При легкой степени обогатимости 
более 95% сухой беззольной массы угля извлекаются в концентрат, а при 
очень трудной степени обогатимости извлечение составляет менее 70%. 
Выход концентрата зависит от зольности исходного угля, поступающего 
на обогащение.

Для того чтобы оценить исследуемый уголь по степени обогатимости, 
необходимо рассчитать величину извлечения сухой беззольной массы 
угля в концентрат (в %). Для этого необходимо знать зольность исходного 
угля, а также выход и зольность концентрата. По ГОСТ 18384–73 все эти 
величины определяют с помощью количественного петрографического 
анализа.

Сущность метода заключается в подсчете под микроскопом на возду-
хе при увеличении в 200–300 раз в аншлиф-брикетах содержание микро-
литотипов угля (§ 21.3.3), органоминеральных сростков различной степе-
ни минерализации, минералов и пород. Подсчет производят в один этап 
точечным методом с набором не менее 200 точек. Одновременно опреде-
ляют произвольный показатель отражения витринита.

При подсчете под микроскопом органические микролитотипы делят 
на три группы. Первая группа содержит до 30% инертинита, вторая — от 
30 до 70%, третья — более 70%. Сростки объединяют в три группы: слабой 
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минерализации — концентрат, средней — промежуточный продукт, силь-
ной — хвосты, а в минеральных компонентах выделяют: пирит, сидерит, 
кальцит, кварц, каолинит, аргиллит и пр.

В стандарте приводятся величины средних плотностей органо-мине-
ральных сростков различной минерализации, а также коэффициенты зо-
льности этих органоминеральных сростков.

После изучения аншлиф-брикетов под микроскопом рассчитывают 
зольность исходного угля, возможные выходы и зольность продуктов обо-
гащения с учетом средних плотностей микролитотипов, а затем величину 
извлечения сухой беззольной массы в концентрат и степень обогатимости 
каменного угля.

Механические свойства углей характеризуются несколькими пока-
зателями, например такими, как твердость, хрупкость, прочность, пла-
стичность, дробимость и др. Оценка этих показателей необходима для 
разработки рациональных процессов добычи, использования и перера-
ботки углей.

Физико-механические свойства углей обусловлены стадией метамор-
физма, петрографическим и химическим составом, особенностями струк-
туры, содержанием и распределением минеральных включений, а также 
трещиноватостью углей [4, 7, 25, 36].

Неоднородность углей затрудняет определение, сравнение и интер-
претацию результатов изучения механических свойств углей. Выбор од-
нородных по свойствам минимальных участков поверхности угля являет-
ся оптимальным для оценки этих свойств [7].

Согласно ГОСТ 17070–2014 «Угли. Термины и определения», ми-
кротвердость и микрохрупкость угля — это «твердость и хрупкость угля, 
определяемая на микроскопически малых участках поверхности и опре-
деляемая в установленных стандартом условиях».

Методы определения твердости и хрупкости углей под микрос-
копом регламентированы в ГОСТ 21206–75 «Угли каменные и антра-
цит. Метод  определения микротвердости и микрохрупкости» (изда-
ние 2000 г.).

Сущность методов определения микротвердости и микрохрупкости 
заключается во вдавливании алмазного наконечника  правильной четы-
рехгранной пирамидки в испытуемый материал под действием опреде-
ленной нагрузки, приложенной в течение определенного времени. По-
лучающиеся при этом отпечатки на поверхности испытуемого образца 
изучают под микроскопом.

Для определения микротвердости и микрохрупкости применяют 
прибор ПМТ-3 (микроскоп-твердомер). Прибор устанавливают в поме-
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щении, где отсутствует вибрация. Перед проведением испытания прибор 
настраивают по эталону каменной соли без полировки, на свежем сколе.

Микротвердость и микрохрупкость определяют на мацералах груп-
пы витринита каменных углей и антрацитов в аншлиф-брикетах или ан-
шлиф-штуфах (§ 21.2). Поверхность испытуемого образца должна быть 
установлена перпендикулярно к направлению перемещения алмазной 
пирамидки при вдавливании. Испытание проводят на поверхностях ви-
тринита без видимых трещин. Алмазную пирамидку нагружают вручную, 
плавно, без толчков в течение 10 с. Продолжительность выдержки под на-
грузкой — 5 с, снятия нагрузки — 10 с.

Различие методов определения микротвердости и микрохрупкости 
состоит в следующем:

• при испытаниях на микротвердость применяют постоянную нагруз-
ку (разную для каменных углей и антрацитов), а величину микротвердо-
сти определяют по длине диагонали отпечатка. Количество отпечатков 
устанавливают в зависимости от требуемой точности результата, но оно 
должно быть не менее 30. Отпечатки с дефектами, затрудняющими изме-
рение длины диагонали, из расчетов исключают;

• при испытаниях на микрохрупкость применяют переменные на-
грузки, увеличивая их с определенным шагом от одной серии измерений 
к другой, и заканчивают при нагрузке, при которой сколы и трещины 
появляются у всех отпечатков. Количество отпечатков при каждой на-
грузке (в каждой серии) должно быть равным 20. Величину микрохруп-
кости определяют по количеству отпечатков со сколами и трещинами 
в каж дой серии.

Величину диагонали отпечатка определяют на приборе ПМТ-3 с по-
мощью барабана окулярного микрометра, цену деления которого устанав-
ливают до проведения испытания.

Микротвердость выражают числом твердости (H), которое пропорци-
онально отношению величины нагрузки к квадрату диагонали отпечатка.

Микрохрупкость выражают числом хрупкости (N), которое устанав-
ливают по увеличению числа отпечатков со сколами и трещинами с ро-
стом прилагаемой нагрузки .

Угли в природных условиях, а также в процессах добычи, транспорти-
рования и хранения окисляются кислородом воздуха. При окислении из-
меняются многие химические, физические и некоторые технологические 
свойства углей (теплота сгорания, спекаемость и др.).

Установлено, что основными факторами, определяющими интенсив-
ность окислительного выветривания, являются стадия метаморфизма, 
пет рографический состав и трещиноватость [30, 36].
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Окисление углей сопровождается образованием трещин выветрива-
ния, форма и количество которых находятся в тесной связи с глубиной 
окисления. В менее окисленных углях трещины обычно имеют клино-
видную форму, и этим они резко отличаются от трещин, образовавшихся 
в угле в процессе метаморфизма и тектонических перемещений. Образо-
вание трещин выветривания происходит только в коллините [30].

Образование трещин, пустот, дезинтеграция угольных зерен легли 
в основу петрографического метода определения окисленности ка-
менных углей по ГОСТ 8930–2015 «Угли каменные. Метод определения 
окисленности».

Петрографический метод определения окисленности основан на изу-
чении под микроскопом в иммерсии аншлиф-брикетов и количественном 
определении точечным методом отношения суммы выветрелых участ-
ков зерен к общему количеству участков зерен, попавших в поле зрения, 
в процентах [4, 7, 36].

Определение окисленности проводят в тех же условиях, что и опре-
деление мацерального состава углей (§ 21.3.2), а приготовление ан-
шлиф-брикетов — в соответствии с § 21.2.

Выветрелость углей определяют по следующим микропризнакам:
• наличие клиновидных и разветвленных трещин в угольных зернах; 

с увеличением степени окисленности трещины распространяются в глу-
бину зерен и становятся более ветвистыми;

• нарушение монолитности угольных зерен (дезинтеграция), что сви-
детельствует о более сильном окислении;

• наличие пустот и каверн выщелачивания черного цвета.
Подсчет точек выветрелых и невыветрелых участков проводят от-

дельно. Аншлиф-брикет передвигают равномерно, как принято при ма-
церальном анализе, чтобы точки располагались по всей поверхности бри-
кета. Общее число точек должно быть не менее 400.

Для изучения окисленности углей петрографическим методом не 
требуется проводить отбор больших проб углей. Это особенно важно при 
геологоразведочных работах для установления границ зон окисления 
углей.
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Глава 22

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СПЕКАЕМОСТИ 
И КОКСУЕМОСТИ УГЛЕЙ

§ 22.1 Общие представления о спекаемости, пластическом 
 состоянии и коксуемости углей

Спекаемость угля — это свойство угля переходить при нагревании без 
доступа воздуха в пластическое состояние с образованием связанного не-
летучего остатка (ГОСТ 17070–2014 «Угли. Термины и определения»).

Способностью спекаться обладает определенная группа каменных 
углей. Бурые угли и антрациты при нагревании без доступа воздуха не 
переходят в пластическое состояние и не спекаются.

Спекание углей представляет собой сложный комплекс химических, 
физико-химических и физических процессов, в котором условно можно 
выделить две группы явлений [39]:

• переход в пластическое состояние, структурирование и отвержде-
ние пластической массы углей;

• собственно спекание, т. е. физическое и химическое сращивание 
остаточного материала угольных зерен.

Переход угля в пластическое состояние происходит в результате пи-
ролиза, т. е. превращения под действием высокой температуры без доступа 
воздуха. При этом протекают первичные реакции термической деструк-
ции, химические связи в молекулах угольных веществ разрываются и об-
разуются активные промежуточные продукты — радикалы. Эти продукты 
взаимодействуют между собой — протекают вторичные реакции синтеза. 
Первичные и вторичные реакции составляют единый процесс, который 
называют необратимой радикальной поликонденсацией. Благодаря этому 
процессу угли спекаются [35, 39, 40].
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Спекающиеся каменные угли переходят в пластическое состояние при 
температуре выше 300 °С. При этом непрерывно образуются парогазовые, 
жидкие и твердые продукты. Часть парогазовых продуктов постоянно уда-
ляется из зоны реакции. Жидкие продукты вместе с твердыми остаточны-
ми продуктами и не удалившейся частью парогазовых продуктов образу-
ют пластическую угольную массу. При образовании пластической массы 
угольные зерна становятся пластичными или вязкотекучими. В результате 
их течения увеличивается поверхность контакта между зернами и усили-
вается плотность контакта. Это приводит к более активному физико-хими-
ческому взаимодействию промежуточных продуктов пиролиза по поверх-
ности контакта угольных зерен и обеспечивает их спекание [35, 39, 40].

При повышении температуры в процессе пиролиза угля количе-
ство и состав образующихся продуктов изменяются, поэтому меняются 
свойст ва пластической массы. При температуре 500–550 °С пластическая 
масса затвердевает и образуется спекшийся твердый остаток — полукокс. 
Это завершает спекание.

Спекаемость углей зависит от стадии метаморфизма, петрографичес-
кого состава и степени восстановленности, а также от условий предвари-
тельной подготовки и нагревания углей.

Изменение спекаемости витринитовых углей в генетическом ряду (от 
марки ДГ до марки ТС) происходит по кривой с максимумом в области 
значений показателя отражения витринита Ro,r = 1,0–1,3 %. Поэтому угли 
низких и высоких стадий метаморфизма могут иметь близкие значения 
показателей спекаемости, но существенно различаться по технологичес-
ким свойствам. Например, при одинаковых значениях показателя толщи-
ны пластического слоя y = 10 мм (ГОСТ 1186–2014) уголь в зависимос-
ти от стадии метаморфизма может относиться как к газовому (марка Г) 
класса 07 (Ro,r = 0,70–0,79 %), так и к отощенному спекающемуся (марка 
ОС) класса 15 (Ro,r = 1,50–1,59 %). Следовательно, для надежной оценки 
спекаемости угля необходимо наряду с показателем спекаемости, опреде-
ленным тем или иным методом, учитывать стадию метаморфизма испы-
туемого угля [35].

Из групп мацералов каменных углей определяющую роль в процес-
се спекания играют витринит и липтинит (§ 21.3.2). Инертинит не спо-
собен переходить в пластическое состояние и спекаться. Семивитринит 
занимает промежуточное положение, так как он может хорошо спекаться 
в пределах всего объема мацерала, но не участвует в спекании других ма-
цералов и не способствует спеканию отдельных зерен угля.

Влияние восстановленности проявляется в различии спекаемости 
углей одинаковой стадии метаморфизма и близкого петрографическо-
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го состава. Это обусловлено, главным образом, соотношением водорода 
и кислорода и их связями в структуре органической массы угля.

Существенное влияние на спекаемость углей оказывают три техноло-
гических фактора: скорость нагревания, крупность зерен угля и механи-
ческое или газовое давление на уголь.

При повышении скорости нагревания увеличивается текучесть плас-
тической массы, она становится термически более устойчивой, т. е. уголь 
более продолжительное время находится в пластическом состоянии. Это 
приводит к улучшению спекаемости.

При медленном нагревании спекаемость углей уменьшается. Очень мед-
ленный нагрев, например, со скоростью в тысячные доли градуса в 1 мин, 
может привести к тому, что даже хорошо спекающиеся угли сов сем пере-
стают спекаться.

При увеличении крупности зерен спекающихся углей повышается их 
способность переходить в пластическое состояние. Это приводит к улуч-
шению спекаемости. Наоборот, при очень тонком измельчении спекае-
мость сильно снижается в результате быстрого удаления образующихся 
при пиролизе промежуточных продуктов. Это явление называется «само-
отощением» углей.

Действие давления на уголь сходно с действием, которое оказывает 
изменение его крупности. При увеличении механического или газового 
давления увеличивается плотность контакта между угольными зернами, 
что улучшает спекаемость углей.

Коксуемость угля — свойство измельченного угля спекаться с после-
дующим образованием кокса с установленной крупностью и прочностью 
кусков (ГОСТ 17070–2014).

Спекание заканчивается при температуре 500–550 °С с образованием 
полукокса; при дальнейшем нагревании (до температуры 1000°С и выше) 
образуется твердый углеродистый продукт — кокс. При оценке коксуемо-
сти углей учитывают выход кокса, его механическую прочность, а также 
размеры кусков и равномерность по размерам кусков. При этом важно 
знать, как ведет себя уголь при коксовании в смеси с другими углями.

§ 22.2. Методы определения спекаемости и коксуемости углей 
(общие вопросы)

В настоящее время для оценки спекаемости углей используют раз-
личные методы [6, 7, 25]. Это объясняется тем, что спекание — очень 
сложный процесс, и каждый метод характеризует лишь отдельные его 
особенности.



Стандартные методы испытания углей. Классификации углей

412

Спекаемость углей зависит от свойств образующейся пластической 
массы, в том числе от ее кажущейся вязкости и текучести. Для оценки 
спекаемости на основе этих свойств применяют пластометрические 
методы.

Важная характеристика пластической угольной массы — ее способ-
ность вспучиваться, т. е. увеличиваться в объеме под действием летучих 
продуктов, которые выделяются при пиролизе. Методы оценки спекаемос-
ти, основанные на измерении степени расширения или изменении объема 
навески угля при нагревании, называются дилатометрическими.

Как пластометрические, так и дилатометрические методы можно при-
менять для определения температурного интервала пластичности или пе-
риода нахождения угля в пластическом состоянии.

От свойств пластической угольной массы, ее способности вспучивать-
ся зависят форма и объем нелетучего остатка, получаемого в результате 
пиролиза. Поэтому для оценки спекаемости углей по их вспучиванию 
применяют также методы, основанные на характеристике внешнего вида 
нелетучего остатка.

Спекаемость углей можно оценить по их спекающей способности 1, 
т. е. по способности спекать добавленные в уголь неспекающиеся (инерт-
ные) добавки. В этом случае спекаемость угля определяют по прочности 
нелетучего остатка.

Спекаемость углей зависит от условий определения, поэтому для 
сравнительной оценки углей необходимо строго соблюдать одинаковые 
(стандартные) условия проведения испытаний. Должны быть обеспече-
ны установленные в методике степень измельчения угля, скорость его на-
гревания, конечная температура, нагрузка на уголь и другие требования, 
предусмотренные в стандартном методе.

Для определения спекаемости углей используют пробы, отобранные 
по ГОСТ 10742–71.

Если показатель спекаемости используют для классификации углей, 
зольность пробы не должна превышать 10%. При более высокой зольно-
сти пробу обогащают.

В зависимости от скорости нагревания угля методы определения спе-
каемости можно разделить на две группы:

• определение спекаемости при быстром нагревании;
• определение спекаемости при медленном нагревании.

1 Согласно ГОСТ 17070–2014, спекающая способность угля — свойство измельченного 
угля спекать инертный материал с образованием связанного нелетучего остатка в установлен-
ных стандартом условиях.
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К первой группе методов относятся метод Рога, определение индекса 
спекаемости и индекса свободного вспучивания, определение дилатоме-
трических показателей в приборах ИГИ-ДМетИ и ИГИ-ВУХИН; ко вто-
рой группе — метод Грей-Кинга и определение дилатометрических пока-
зателей по методу Одибера-Арну.

Для характеристики углей с низкой спекаемостью используют мето-
ды испытания с быстрым нагреванием. При высокой скорости нагрева-
ния увеличивается текучесть пластической массы углей и улучшается их 
спекаемость. Применение методов с быстрым нагревом позволяет четче 
дифференцировать слабоспекающиеся угли и выявлять среди них более 
ценные. При медленном нагревании такие угли спекаются плохо, а иног-
да совсем не спекаются, и различить их между собой трудно или просто 
невозможно.

Методы определения спекаемости при медленном нагревании, кото-
рые относятся ко второй группе, пригодны для оценки качества углей со 
средней и высокой спекаемостью. Эти методы можно отнести к косвен-
ным методам оценки коксуемости, так как в промышленности коксова-
ние углей происходит также в условиях медленного нагревания. Однако, 
спекаемость характеризует только прочность соединения угольных зерен 
по поверхности и не отражает другие характеристики качества кокса, по-
этому показатели спекаемости лишь приблизительно оценивают пригод-
ность углей для коксования.

Более точную характеристику коксуемости дают прямые методы кок-
сования углей в лабораторных, полупромышленных или промышленных 
условиях. При этом получают кусковой кокс и определяют его различные 
свойства: механическую прочность, реакционную способность, размер 
кусков. Коксуемость углей оценивают, главным образом, по показателям 
прочности получаемого кокса.

§ 22.3 Определение пластометрических показателей 
 по методу Л. М. Сапожникова

Метод определения пластометрических 2 показателей по Л. М. Сапож-
никову позволяет получить комплекс количественных и качественных 
характеристик, которые дают возможность составить более полное пред-
ставление (по сравнению с другими методами оценки спекаемости) о тех-
нологической ценности угля [7, 25].

2 Пластометрия (plastometry) — метод оценки углей, как сырья для коксования. Предло-
жен в 1932 г. Л. М. Сапожниковым и Л. П. Базилевич. 
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Основное преимущество этого метода заключается в том, что пласто-
метрический аппарат достаточно точно моделирует процесс промышлен-
ного слоевого коксования. Уголь испытывают под нагрузкой при односто-
роннем нагреве. Спекаемость определяется прямым замером толщины 
пластического слоя, который при этом образуется.

Показатель толщины пластического слоя — один из наиболее чутких 
параметров качества углей, на величину которого влияют стадия мета-
морфизма, петрографический состав, степень восстановленности, а также 
зольность и окисленность углей.

В зависимости от стадии метаморфизма толщина пластического слоя 
изменяется по кривой с максимумом в области показателя отражения ви-
тринита Ro,r  = 1,0–1,3%. С увеличением содержания фюзенизированных 
компонентов толщина пластического слоя линейно уменьшается. Отри-
цательное влияние на толщину пластического слоя оказывает увеличение 
зольности и окисление угля.

Пластометрический показатель толщины пластического слоя яв-
ляется одним из основных параметров единой классификации по 
ГОСТ 25543–2013 (гл. 23). На его основе в классификации проведено 
разделение каменных углей на подтипы. В Международной системе ко-
дификации углей среднего и высокого рангов, т. е. каменных углей и ант-
рацитов (ГОСТ 30313–95) показатели толщины пластического слоя y 
и пластометрической усадки x входят в число дополнительных параме-
тров, которые используют для более детальной оценки углей в зависимос-
ти от направлений использования.

Показатель толщины пластического слоя наиболее пригоден для 
оценки углей со средней и умеренно высокой спекаемостью. Угли с низ-
кой спекаемостью плохо подразделяются этим методом. При испытании 
таких углей в пластометрическом аппарате образуется слишком тонкий 
пластический слой, а иногда получаются слипшиеся комочки. В таких 
случаях измерения проводить трудно или совсем невозможно, поэтому 
толщину пластического слоя менее 6 мм не измеряют, а отмечают в про-
токоле — «менее 6 мм».

Методика определения пластометрических показателей установлена 
в ГОСТ 1186–2014 «Угли каменные. Метод определения пластометриче-
ских показателей».

Испытания проводят в пластометрическом аппарате (рис. 22.1). Его 
основными составными частями являются:

• пластометрический стакан из стали со съемным дном;
• пластометр, состоящий из стальной иглы, передвижной шкалы 

и указателя (рис. 22.2);
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• штемпель с отверстиями для удаления летучих продуктов;
• рычаги и грузы для создания давления на загрузку угля;
• карборундовые нагреватели, помещенные в корпус из огнеупорных 

кирпичей;
• вращающийся барабан с часовым механизмом.
Прибор размещают на металлической плите с установочными винтами.
Пластометрический аппарат позволяет работать как с одним стака-

ном, так и с двумя стаканами одновременно.
Условия проведения испытаний в пластометрическом аппарате 

в определенной степени сходны с условиями коксования углей в про-
мышленности. Уголь находится под нагрузкой и нагревается с одной 
стороны, т. е. со стороны дна стакана. На разных расстояниях от поверх-
ности нагрева в процессе испытания уголь будет находиться на разных 
стадиях превращения в кокс. Ближе к поверхности нагрева располага-
ется слой кокса и полукокса, затем слой пластической угольной массы 
(плас тический слой), а над пластической массой — уголь, который еще не 
 перешел в  пластическое сос  тояние. Эти слои располагаются параллельно 

Рис. 22.1. Пластометрический аппарат

1 — трубка для термопары; 2 — штемпель; 3 — прижимная планка; 4 — ста-
кан; 5 — верхний кирпич; 6 — нагреватель; 7 — нижний кирпич; 8 — плита; 9 — груз; 
10 — барабан с часовым механизмом; 11 — перья; 12 — рычаг
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 поверхности  нагревания. При по-
вышении температуры часть пла-
стической массы затвердевает, 
слой полукокса увеличивается, 
а нагревающийся уголь переходит 
в пластическое состояние. Чем 
дольше уголь находится в пласти-
ческом состоянии, тем толще ста-
новится пластический слой.

С помощью пластометриче-
ского метода определяют толщину 
пластического слоя y, пластоме-
трическую усадку x и вид пласто-
метрической кривой. Метод по-
зволяет также характеризовать вид 
получаемого твердого нелетучего 
остатка.

Толщина пластического слоя 
y — это максимальное расстоя-
ние между поверхностями разде-
ла «уголь–пластическая масса» 
и «плас  тическая масса–полукокс».

Пластометрическая усадка x 
пред ставляет собой конечное из-
менение высоты угольной загруз-
ки при пластометрическом испы-
тании, определяемое по разности 
конечного и начального уровней 
пластометрической кривой.

Пластометрическая кривая — 
это графическое изображение из-

менения объема угольной загрузки в процессе пластометрического испы-
тания.

Для проведения испытаний лабораторную пробу угля с размером 
зерен 0–3 мм массой 1 кг измельчают до частиц размером 1,6 мм, не до-
пуская переизмельчения. Навеску для анализа отбирают методом квар-
тования. Зольность пробы угля не должна превышать 10%. При более 
высокой зольности следует проводить обогащение (ГОСТ 1186–2014, 
Приложение А). Исключение представляют концентраты обогатитель-
ных фабрик, для которых установлена норма зольности более 10%. Такие 

Рис. 22.2. Пластометр:

1 — стержень; 2 — шкала; 3 — ука-
затель; 4 — игла
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концентраты испытывают при их фактической зольности. Навеску угля 
(100±1) г крупностью менее 1,6 мм помещают в пластометрический ста-
кан. Сверху на уголь устанавливают штемпель с рычагом, на который под-
вешен груз. Давление на угольную загрузку составляет (0,0980±0,0009) 
МПа [(1±0,0088) кг/см2]. На конце рычага имеется перо, которое автома-
тически записывает на вращающемся барабане кривую изменения объема 
угольной загрузки во время опыта.

Нагревание проводят таким образом, чтобы через 30 мин после начала 
опыта температура дна стакана достигла 250 °С. Затем до 730 °С нагрев 
ведут со скоростью 3 °С/мин.

Начиная с 350 °С через определенные промежутки времени измеря-
ют при помощи пластометра верхний и нижний уровни пластического 
слоя. Верхний уровень пластического слоя отмечают по шкале пласто-
метра в тот момент, когда игла пластометра коснется пластической 
массы. Пос ле этого прокалывают пластический слой и отмечают его 
нижний  уровень, когда игла достигнет слоя полукокса. Частота изме-
рений верхнего и нижнего уровней пластического слоя зависит от вида 
пластометричес кой кривой, которая записывается на миллиметровой бу-
маге барабана во время опыта.

Различные виды кривых показаны на рис. 22.3. При зигзагообразной 
кривой верхний уровень пластического слоя измеряют в точках самого 
высокого подъема и самого низкого спада. Нижний уровень пластическо-
го слоя измеряют только в моменты максимального опускания кривой. 
Если зигзаги на кривой очень частые, то измерения осуществляют не на 
каждом зигзаге, а примерно через 8–10 мин.

При горбообразной кривой верхний уровень пластического слоя из-
меряют один раз за 5–8 мин, а нижний — один раз за 10 мин. При плав-
но опускающейся (пологопадающей) кривой верхний и нижний уровни 
пластического слоя устанавливают примерно через каждые 10 мин. При 
испытании плохо спекающихся углей измерения проводят через 15 мин, 
так как из-за высокой вязкости пластической массы и небольшого ее объ-
ема она не успевает заполнять отверстие, образующееся после прокола 
пластометром.

По результатам измерений строят на миллиметровой бумаге, снятой 
с барабана, график для определения численного значения толщины пла-
стического слоя. На оси абсцисс откладывают время в минутах, на оси 
ординат — результаты измерений верхнего и нижнего уровней пластиче-
ского слоя в миллиметрах. Точки каждого уровня соединяют плавными 
кривыми. Если кривая верхнего уровня имеет зигзагообразную форму, 
то проводят дополнительно среднюю линию между точками по  середине 
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Рис. 22.3.
Типы пластометрических кривых и графики пластометрических испытаний:

1 — зигзагообразная кривая; 2 — горбообразная кривая; 3 — пологопадающая кривая
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зигзагов. За толщину пластического слоя принимают максимальное рас-
стояние между кривыми верхнего и нижнего уровней пластического слоя. 
При зигзагообразной кривой отсчет осуществляют от дополнительной 
линии (рис. 22.3).

Пластометрическую усадку x определяют в миллиметрах по конечно-
му снижению пластометрической кривой относительно начального уров-
ня кривой — нулевой линии (рис. 22.3). Если конечная точка пластоме-
трической кривой находится выше нулевой линии, то усадку называют 
отрицательной и обозначают со знаком «минус».

Прецизионность метода определения толщины пластического слоя 
и пластометрической усадки оценивается повторяемостью и воспроизво-
димостью результатов.

В табл. 22.1 представлены максимально допускаемые расхождения 
между результатами определения пластометрических показателей углей, 
регламентированные ГОСТ 1186–2014.

Таблица 22.1

Максимально допускаемые расхождения между результатами определения 
пластометрических показателей углей, мм

Пластометрические показатели

Максимально допускаемые расхожде-
ния между результатами определения 

пластометрических показателей

Предел 
повторяемости

Предел 
воспроизводимости

Толщина 
пластического 
слоя y

До 20 вкл.
От 21 до 30 вкл.
Свыше 30

1
2
3

2
3
4

Пластометрическая 
усадка x

До 40 вкл.
От 41 до 50 вкл.
Свыше 50

3
4
5

4
5
6

Характеристику внешнего вида твердого нелетучего остатка (король-
ка) определяют по следующим показателям:

• трещиноватость (не трещиноватый, мало трещиноватый, трещино-
ватый, сильно трещиноватый);

• пористость (малопористый или пористый, с мелкими или крупны-
ми порами);
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• бахрома (низкая, средняя, высокая);
• губка (маленькая, средняя, большая, с мелкими или крупными пу-

зырьками, полая);
• блеск (матовый, полуматовый, полублестящий, блестящий);
• цвет (светло-серый, серый, темно-серый, черный);
• сплавленность (рыхлый, спеченный, сплавленный, проплавленный).
Бахромой называют образующийся по краям твердого нелетучего 

остатка слой, который отделяется от основной массы в виде отдельных ку-
сочков различной величины. Губка — это сильно пористый верхний слой 
нелетучего остатка, который по внешнему виду напоминает застывшую 
пену. Наличие бахромы и губки — признак хорошей спекаемости углей.

Результаты испытания углей пластометрическим методом могут быть 
использованы в целях получения дополнительной информации о свой-
ствах углей. Так, длина пластометрической кривой L (мм) в сочетании 
с другими показателями отражает специфические особенности форми-
рования и свойств вспененной пластической массы в процессе коксова-
ния, а  также расширяет представления о пластичности и вспучиваемости 
углей, что позволяет более детально классифицировать угли [7, 41]. Этот 
показатель в дальнейшем можно будет использовать в качестве дополни-
тельной характеристики пластических свойств углей по ГОСТ 1186–2014.

При проведении испытаний по ГОСТ 1186–2014 измерения пласто-
метром производят вручную, так как автоматизация этого процесса ухуд-
шает воспроизводимость метода. Нагрев печей регулируют с помощью 
лабораторных автотрансформаторов или автоматически.

При модернизации и автоматизации метода пластометрический аппа-
рат подключают к компьютеру, программное обеспечение которого управ-
ляет нагревом печей и выводит на экран пластометрическую кривую, что 
значительно упрощает расчет пластометрических показателей, повышает 
объективность и повторяемость измерения толщины пластического слоя. 
Все это облегчает обслуживание пластометрического аппарата, хотя со-
храняется большой объем ручных операций, особенно при подготовке ап-
парата к работе.

Автоматизированный пластометрический аппарат ранее был разрабо-
тан на Украине, затем усовершенствован в ОАО ВУХИН. Эти аппараты 
в настоящее время широко применяются на коксохимических и угольных 
предприятиях России и СНГ.

В настоящее время в рабочей программе ИСО/ТК 27 зарегистрирован 
новый проект ISO/AWI 20362 3 «Hard coal. Determination of plastometric 

3 AWI — approved work item — утвержденная рабочая тема. 
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indices. Automated Sapozhnikov Penetration Plastometer method». Разра-
ботчик стандарта — Китай.

Разработка международного стандарта на основе ГОСТ 1186 (метод 
Сапожникова) имеет большое значение, т. к. y — классификационный па-
раметр, который в настоящее время не интегрирован в международную 
и национальные классификации других стран. Гармонизация ГОСТ 1186 
с требованиями ISO 20362 будет способствовать распространению метода 
Сапожникова в мире.

§ 22.4 Методика определения пластометрических показателей 
 каменных углей

Подготовка к испытанию. Проверяют наличие составных частей 
пластометрического аппарата по ГОСТ 1186–2014, а также деталей и ма-
териалов, необходимых для загрузки пластометрического стакана: при-
жимной планки, спицы металлической, асбестового листа, асбестового 
шнура, бумаги наждачной, бумаги фильтровальной, бумаги папиросной.

Тщательно очищают наждачной бумагой внутреннюю поверхность 
стенок и дна стакана, пазы, углубление для трубки и наружную поверх-
ность трубки для термопары, а также нижнюю и боковую поверхности 
штемпеля. Прочищают внутри трубку для термопары и отверстия для вы-
хода газов в штемпеле. Иглу пластометра протирают тампоном, смочен-
ным органическим растворителем.

Вставляют дно в стакан, чтобы оно вошло в пазы до отказа. Стенку 
нижней части стакана выстилают изнутри полоской фильтровальной бу-
маги высотой 55 мм. Из листа асбеста толщиной 0,5–1 мм вырезают два 
кружка диаметром 59 мм и прорезают в каждом из них отверстие для труб-
ки термопары. Затем на один кружок ставят штемпель и через отверстие 
в нем отмечают место, на которое будет установлена бумажная трубка 
для измерения. Этот кружок кладут на дно стакана таким образом, чтобы 
отверстие для трубки термопары совпало с углублением в дне. В другом 
кружке делают отверстие для иглы пластометра. Оно должно находиться 
под отверстием в штемпеле.

Трубку для термопары устанавливают в углубление дна и закрепляют 
в вертикальном положении прижимной планкой. Из папиросной бумаги 
сворачивают с помощью спицы однослойную трубку диаметром около 
3 мм. Не снимая со спицы, устанавливают трубку на том месте, которое 
было отмечено на асбестовом кружке, лежащем на дне стакана. Спицу 
с бумажной трубкой придерживают в вертикальном положении во время 
загрузки стакана.
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Навеску угля (100±1) г крупностью менее 1,6 мм загружают в стакан 
четырьмя порциями (примерно по 25 г). После каждой порции разравни-
вают поверхность угля, но не уплотняют. Загрузив уголь, снимают при-
жимную планку, кладут на уголь асбестовый кружок с отверстием для 
иглы пластометра, а выступающий край фильтровальной бумаги отгиба-
ют поверх асбестового кружка. Если ожидается, что испытуемый уголь 
будет давать очень жидкую пластическую массу, то на верхний асбесто-
вый кружок кладут у стенок стакана кольцо из асбестового шнура, а свер-
ху дополнительный асбестовый кружок. Затем ставят в стакан штемпель 
и снова закрепляют прижимной планкой трубку для термопары.

Загруженный стакан со штемпелем помещают в отверстие огнеупор-
ного кирпича пластометрического аппарата, соединяют штемпель с рыча-
гом и на рычаг вешают груз. Из бумажной трубки осторожно вынимают 
спицу, слегка вращая ее. Если при этом бумажная трубка прорвется или 
в нее попадет уголь, то загрузку стакана нужно сделать заново.

На стакан помещают металлическую планку с отверстием, которое 
должно находиться над бумажной трубкой. Определяют начальное поло-
жение пластометра. Для этого устанавливают подвижную шкалу пласто-
метра на планку с отверстием, а иглу пластометра опускают через это 
отверстие в бумажную трубку и плотно устанавливают на нижнем асбес-
товом кружке. Затем отмечают на шкале пластометра деление по верхней 
поверхности указателя — это «нулевое деление».

На барабане закрепляют полосу миллиметровой бумаги, которая по 
высоте и длине соответствует размерам барабана. Сверху по горизонтали 
наносят на эту бумагу деления через каждые 10 мм. Эти деления обозна-
чают время (0; 10; 20; 30 и т. д. до 160 мин) от начала главного периода ис-
пытаний, т. е. от 250 °С. В трубку вставляют термопару так, чтобы ее спай 
касался дна стакана.

Проведение испытания. Включают ток и нагревают уголь в тече-
ние 30 мин до температуры 250 °С, затем перо с чернилами, закреплен-
ное на конце рычага, прижимают к миллиметровой бумаге на барабане 
против деления «0». Эта точка является началом «нулевой линии». Да-
лее нагревание ведут так, чтобы за каждые 10 мин температура подни-
малась на 30 °С.

Отмечают время и температуру в протоколе испытания.
При температуре на дне стакана 350 °С начинают измерения толщины 

пластического слоя. Для измерения верхнего уровня пластического слоя 
иглу пластометра осторожно опускают в бумажную трубку через отвер-
стие в планке, а шкалу пластометра устанавливают на планке. Когда конец 
иглы коснется пластического слоя, иглу следует придержать рукой, чтобы 
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она не вдавливалась в пластическую массу под действием собственного 
веса. Отсчитывают деления по шкале до верхней поверхности указателя 
пластометра и записывают цифру в графу протокола «Верхний уровень 
пластического слоя». При этом отмечают время (мин) по показанию пера 
на барабане.

Для измерения нижнего уровня пластического слоя прокалывают 
пластическую массу иглой пластометра, пока она не достигнет твердого 
слоя полукокса. Отсчитывают деления по шкале пластометра и записы-
вают цифру в графу протокола «Нижний уровень пластического слоя», 
отмечая при этом время по барабану. Прокалывание пластического слоя 
и вынимание иглы после прокола следует проводить осторожно и медлен-
но. Вынимая иглу, осторожно вращают ее, чтобы не извлекать пластичес-
кую массу и уменьшить искусственное удаление летучих продуктов.

Частоту измерений определяют по форме пластометрической кривой, 
которая записывается на барабане. При зигзагообразной кривой изме-
рения верхнего уровня пластического слоя проводят в моменты макси-
мальных подъемов и спадов кривой. При очень частых подъемах и спадах 
делают интервалы между определениями по 8–10 мин. Измерение ниж-
него уровня пластического слоя проводят в момент максимального спада 
кривой. При горбообразной кривой верхний уровень пластического слоя 
измеряют через 5–8 мин, а нижний — через 10 мин. При пологопадаю-
щей кривой верхний и нижний уровни пластического слоя измеряют че-
рез каждые 10 мин, а при испытаниях плохо спекающихся углей — через 
15 мин. Если образуется очень жидкая пластическая масса, то проколы 
необходимо проводить осторожно, а при температуре 620 °С отверстие 
для измерений закрывают асбестовой пробкой.

Во время опыта периодически следует продувать нагреватели возду-
хом (с помощью воздуходувки), чтобы удалить летучие продукты, кото-
рые выделяются через съемное дно стакана и горят над нагревателями. 
Испытание заканчивают, когда температура достигнет 730 °С.

Перо отводят от барабана и выключают обогрев.
Проверяют по записям в протоколе, как поднималась температура при 

проведении опыта. Если было отклонение от графика подъема температу-
ры более чем на 5 °С в интервале 350–610 °С или на 10 °С в остальное вре-
мя опыта, то результаты опыта не пригодны и испытание следует повто-
рить. Результаты нельзя использовать и в том случае, если пластическая 
масса вытекла поверх штемпеля или поднялась в трубке для измерения.

После окончания опыта снимают миллиметровую бумагу с барабана 
и строят на ней графики верхнего и нижнего уровней пластического слоя 
по тем данным, которые записаны в протоколе.
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Способ их  построения  описан выше. Определяют наибольшее рас-
стояние (мм) по вертикали между построенными кривыми. Оно равно 
толщине пластического слоя y, которую обычно определяют на графи-
ке в интервале температур 520–640 °С.

Проводят из нулевой точки пластометрической кривой горизонталь-
ную линию — это нулевая линия. Определяют расстояние (мм) по верти-
кали от нулевой линии до конечной точки пластометрической кривой — 
это расстояние равно пластометрической усадке x. Если конечная точка 
расположена выше нулевой линии, то величину x записывают со знаком 
минус. Это отрицательная усадка.

Результаты испытаний записывают в протокол.

§ 22.5 Определение спекающей способности каменных углей

В § 22.2 приведено определение термина «спекающая способность» 
по ГОСТ 17070–2014. Показателями спекающей способности служат 
индекс Рога RI и индекс спекаемости G, которые характеризуют спо-
собность угля не только спекаться, но и спекать инертные (отощающие) 
компоненты.

Сущность методов определения индекса Рога и индекса спекаемости 
заключается в быстром нагревании при постоянном давлении смеси угля 
с инертным материалом (эталонным антрацитом) и определении механи-
ческой прочности нелетучего остатка (кокса) в лабораторном барабане. 
Спекающую способность оценивают по прочности кокса на истирание, 
т. е. по величине сопротивления измельчению.

Методика определения индекса Рога установлена в ГОСТ 9318–91 
(ИСО 335–74) «Уголь каменный. Метод определения спекающей способ-
ности по Рога».

Для проведения испытания уголь, доведенный до воздушно-сухого 
состояния, измельчают до крупности менее 0,2 мм, не допуская переиз-
мельчения. Масса частиц размером от 0,1 до 0,2 мм в пробе должна со-
ставлять не менее 40%. Зольность угля не должна превышать 10%. Чтобы 
избежать окисления угля и снижения его спекаемости, пробу измельчают 
в день испытания.

Инертной добавкой служит эталонный антрацит со строго установлен-
ными показателями: выход летучих веществ V daf — от 5 до 6,5%, зольность 
Ad — не более 4%, содержание витринита — не менее 85%, произвольный 
показатель отражения витринита Ro,r — от 2,60 до 3,00%, анизотропия от-
ражения витринита AR — не менее 30%. Этим требованиям отвечает ант-
рацит Донецкого бассейна пласта к5 шахты Коммунарская.



425

Глава 22. Методы оценки спекаемости и коксуемости углей

Фарфоровый или кварцевый тигель прокаливают в муфеле при тем-
пературе 900 °С в течение 30 мин и охлаждают до комнатной температу-
ры. В этот тигель помещают навеску угля массой 1 г и навеску антрацита 
массой 5 г 4. Для испытания используют антрацит с частицами размером 
от 0,315 до 0,400 мм. Содержимое тигля тщательно перемешивают в тече-
ние 2 мин проволочной мешалкой с петлей на конце. Затем поверхность 
смеси разравнивают, кладут на нее асбестовый кружок и металлический 
груз массой 110–150 г и помещают тигель на 30 с под пресс.

Вынимают тигель из пресса, закрывают крышкой поверх груза 
и вносят на подставке в муфельную печь, предварительно нагретую до 
(850±10) °С. При этом температура печи понижается. После закрытия 
печи температура должна повыситься до прежнего уровня не более чем за 
5 мин. Через 15 мин после внесения тигля в печь его вынимают и охлаж-
дают до комнатной температуры.

После охлаждения взвешивают тигель с нелетучим остатком (кок-
сом), а затем осторожно переносят содержимое тигля на сито с круглыми 
отверстиями диаметром 1 мм. Крупные кусочки сразу переносят обрат-
но в тигель, а остальные просеивают. Надрешетный продукт переносят 
в тот же тигель и взвешивают. После этого содержимое тигля помещают 
в стальной барабан с двумя ребрами, приваренными к внутренней боко-
вой стенке. Два таких барабана закреплены на горизонтальном валу, ко-
торый приводится во вращение двигателем. Барабаны закрывают крыш-
ками и включают мотор. Частота вращения барабана должна составлять 
(50±2) мин–1. Одна обработка пробы в барабане продолжается 5 мин. Пос-
ле остановки барабана его содержимое просеивают на сите с круглыми 
отверстиями диаметром 1 мм. Надрешетный продукт переносят в тигель 
и взвешивают. Обработку в барабане повторяют еще 2 раза (всего 3 раза).

Индекс Рога RI вычисляют по формуле:

 2 5
3 4

1

100   ,
3 2

m mRI m m
m

     
 

 (22.1)

где m1 — масса нелетучего остатка (кокса) в тигле после нагревания  
  смеси в условиях опыта, г;

 m2 — масса надрешетного продукта перед первым испытанием 
  в барабане, г;

4 Если уголь имеет y 6 мм, то  готовят смесь из 2 г угля и 4 г эталонного антрацита (2:4). 
В этом случае индекс Рога получается больше по абсолютной величине и лучше дифференци-
рует слабоспекающиеся угли.
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 m3, m4, m5 — масса надрешетного продукта после первого, второго и треть-
  его испытания в барабане соответственно, г. 

Индекс Рога — величина безразмерная. Его вычисляют как среднее 
арифметическое результатов двух определений и округляют до целого 
числа. Значения индекса Рога могут составлять от 0 до 80–85 ед. Расхож-
дения между результатами двух параллельных определений в одной ла-
боратории не должны превышать 3 ед., при испытаниях в разных лабора-
ториях — 5 ед.

Индекс Рога являлся одним из параметров единой классификации 
по ГОСТ 25543–88, в которой он использовался для определения подти-
па каменных углей при толщине пластического слоя у менее 6 мм. Угли 
с высокой спекаемостью мало различаются по индексу Рога или вообще 
не различаются. Например, угли с толщиной пластического слоя около 
20 и более 30 мм могут иметь одинаковый показатель RI — около 80.

В Международной системе кодификации углей среднего и высокого 
рангов (ГОСТ 30313–95) индекс Рога включен в число дополнительных 
параметров. Несмотря на это, в 2004 г. стандарт ISO 335:1974 «Hard coal. 
Determination of caking power. Roga test» был отменен. В то же время, гар-
монизированный с данным международным стандартом ГОСТ 9318–91 
действует в России и странах СНГ до сих пор.

Полагаем, что причина отмены ISO 335:1974 заключается в том, что 
для получения воспроизводимых результатов необходимо, чтобы отощаю-
щая добавка имела постоянные свойства. На практике свойства эталонного 
антрацита, даже полученного из одного и того же пласта, изменяются, а его 
количество конечно. К 2006 году донецкий антрацит, которым пользовались 
в углехимических лабораториях СССР, а затем России, закончился. Вероят-
но, с этим же столкнулись углехимики других стран, и встал вопрос о подборе 
нового эталонного антрацита.

При замене эталонного антрацита исходили из требования, регламенти-
рованного ISO 335: «Допускается применять любой другой антрацит, если 
при его использовании получаются результаты, аналогичные полученным при 
проведении испытания с эталонным антрацитом».

В России подбором новых эталонных антрацитов занимались научно-ис-
следовательские институты, курирующие определенные угольные бассейны, 
крупные испытательные центры и геологические организации.

Специалисты Западно-Сибирского испытательного центра (ОАО ЗСИЦ) 
под руководством Т. Н. Воропаевой и О. П. Кузнецовой проводили подбор 
эталонного антрацита в Кузнецком бассейне с 2006 г., руководствуясь извест-
ными характеристиками качества антрацитов. Наиболее подходящим оказал-
ся антрацит термально-контактного метаморфизма разреза «Красногорский» 
(Южный Кузбасс). Затем была проведена работа по проверке воспроизводи-
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мости результатов определения индекса Рога с использованием донецкого 
и красногорского антрацитов при испытании углей с различной спекаемос-
тью. После этого был сделан запас антрацита на десяток лет, но, как сообщают 
сотрудники ЗСИЦ, запас подходит к концу.

Представляется рациональным провести исследование метода Рога, за-
менить эталонный антрацит на отощающую добавку постоянного состава 
и создать единый банк, в котором можно было бы приобретать сертифициро-
ванную отощающую добавку 5.

В классификацию углей по ГОСТ 25543–88 было внесено изменение, 
в соответствии с которым для определения подтипа слабоспекающихся 
каменных углей индекс Рога был заменен на индекс свободного вспучива-
ния SI (Изменение № 2 ГОСТ 25543–88, ИУС № 1, 2004 г.).

В 2006 г. был введен в действие новый международный стандарт 
ISO 15585:2006 «Hard coal. Determination of caking index». На основе 
этого международного стандарта был разработан ГОСТ ISO 15585–2013 
«Уголь каменный. Определение индекса спекаемости», идентичный 
ISO 15585:2006. Стандарт распространяется на каменные угли с величи-
ной показателя отражения витринита Ro,r в интервале от 0,6 до 1,8% вкл. 
и устанавливает метод определения индекса спекаемости углей G на ос-
нове характеристики механической прочности нелетучего остатка, полу-
ченного при быстром нагревании (при 850 оС) смеси угля и эталонного 
антрацита. Механическую прочность оценивают по результатам двукрат-
ной обработки нелетучего остатка во вращающемся барабане.

В ГОСТ ISO 15585–2013 сохранены принцип и основные условия 
определения спекающей способности по методу Рога. Отличие этих ме-
тодов заключается в том, что трехкратная обработка нелетучего остатка 
заменена двукратной, а индекс Рога (RI) — индексом спекаемости (G).

В качестве эталонного антрацита рекомендованы рядовые антраци-
ты двух пластов месторождения Ruqigou (Китай), имеющие следующие 
показатели: W a — менее 2,5%, Ad —менее 4%, V daf — менее 8%, размер ча-
стиц в пределах от 0,1 до 0,2 мм, массовая доля класса менее 0,1 мм — ме-
нее 6%, а класса более 0,2 мм — 4%. В стандарте приведена исчерпываю-
щая информация о получении, приготовлении и испытании эталонного 
антрацита.

Индекс спекаемости — величина безразмерная. Его вычисляют как 
среднее арифметическое результатов двух определений и  округляют 
до целого числа. Расхождение между результатами двух параллельных 

5 В качестве отощающей добавки могут быть испытаны стандартный электродный угле-
род (§ 22.7), электродный пековый или нефтяной кокс, электротехнический уголь, изготовлен-
ный из сажи, каменного угля, кокса, графита и каменноугольной смолы.
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 определений в одной лаборатории не должно превышать 3 ед. (при G  18) 
и 1 ед. (при G < 18), а в разных лабораториях — соответственно 4 и 2 ед.

В ГОСТ ISO 15585–2013 сохраняется основной недостаток метода 
Рога — необходимость работать с эталонным антрацитом из Китая и про-
водить исследования для подбора эталонного антрацита, идентичного 
китайскому.

§ 22.6 Метод определения показателя (индекса) 
 свободного вспучивания

Индекс свободного вспучивания — это показатель спекаемости угля, 
определяемый по виду нелетучего остатка, полученного при быстром на-
гревании измельченного угля в закрытом тигле установленных размеров, 
путем сравнения контура этого остатка со шкалой нумерованных конту-
ров стандартных образцов.

Индекс свободного вспучивания SI («swelling index») входит в число 
основных параметров Международной системы кодификации углей сред-
него и высокого рангов (ГОСТ 30313–95), а также принят в виде допол-
нительного параметра в классификации по ГОСТ 25543–2013. Наряду 
с обозначением SI индекс свободного вспучивания разрешается обозна-
чать CSN («crucible swelling number») и FSI («free swelling index»).

Методика определения индекса свободного вспучивания углей уста-
новлена в ГОСТ 20330–91 (ИСО 501–81) «Уголь. Метод определения 
показателя вспучивания в тигле». В настоящее время введено четвер-
тое издание стандарта ISO 501:2012 «Hard coal — Determination of the 
crucible swelling number», основные положения которого соответствуют 
ГОСТ 20330–91.

Для проведения испытания уголь в воздушно-сухом состоянии из-
мельчают до крупности менее 0,2 мм таким образом, чтобы масса частиц 
размером от 0,1 до 0,2 мм составляла не менее 40%. Если испытания про-
водятся с целью классификации, зольность угля должна быть не выше 
10%. В противном случае уголь перед измельчением подвергают обогаще-
нию в соответствии с требованиями ГОСТ 1186.

Опыт проводят в тигле из кварцевого стекла вместимостью 16–17,5 см3 
с крышкой. Для нагревания можно использовать установку с газовой го-
релкой или электропечь (рис. 22.4).

Навеску угля массой (1,00±0,01) г помещают в тигель и выравнивают 
поверхность легким постукиванием дна тигля о твердую поверхность. За-
тем закрывают тигель крышкой и вносят его в пламя газовой горелки или 
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в электропечь, предварительно нагретую до 850 °С. Через 90 с температу-
ра в тигле должна стать равной (800±10) °С, а через 150 с — (820±5) °С.

Если через 150 с от начала нагревания еще наблюдается горение ле-
тучих веществ над тиглем, то нагревание продолжают, пока пламя не ис-
чезнет. После этого тигель вынимают и охлаждают. Нелетучий остаток 
сравнивают со шкалой стандартных профилей (рис 22.5). Номер профиля 
шкалы, с которым совпадает профиль нелетучего остатка, представляет 
собой показатель свободного вспучивания SI.

Всего в шкале имеются 17 профилей; их номера начинаются с 1 и раз-
личаются между собой на 1/2. Последний номер профиля — 9. Если при 
испытании получают нелетучий остаток, совпадающий с профилем номер 
1, то этот остаток кладут на гладкую поверхность и помещают на него груз 
массой 500 г. Если при этом остаток разрушается полностью или распа-
дается более чем на 4 части, то его номер будет 1/2. Если остаток не разру-
шается или распадается не больше чем на 2–3 куска, то его номер будет 1. 
В том случае, когда образуется порошкообразный нелетучий остаток, ин-
декс вспучивания считают равным 0. Если профиль нелетучего  остатка, 
полученного при испытании угля, превышает по своим границам профиль 

Рис. 22.4. Установки для определения показателя свободного вспучивания:

а — с газовым обогревом; б — с электропечью; 1 — огнеупорная плита со спиралью; 
2 — кварцевая подставка для тигля; 3 — тигель с крышкой; 4 — крышка печи
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9 стандартной шкалы, то он обозначается номером «более 9». Допускается 
использовать обозначение 0,5, вместо 1/2, а профиль «более 9 6» обозначать 
как > 9 или 9+.

Показатель свободного вспучивания в соответствии со стандартом 
ISO 501:2012 определяют как среднее арифметическое результатов трех 
или пяти параллельных определений. Расхождения между ними при ис-
пытаниях в одной лаборатории при трех определениях не должны превы-
шать 1/2 ед. Расхождения между результатами испытаний одной и той же 
пробы при пяти определениях как в одной, так и в разных лабораториях 
не должны превышать 1 ед.

Показатель свободного вспучивания позволяет различать по спекае-
мости угли, которые трудно или невозможно разделить по толщине пла-
стического слоя. Например, угли с y ниже 6 мм могут иметь значения SI от 
0 до l1/2, а угли с y = 6–7 мм могут иметь значения SI до 4.

Индекс свободного вспучивания более четко дифференцирует угли 
с пониженной спекаемостью, но в области хорошо спекающихся углей 
теряет чувствительность и остается на уровне максимальных величин 
(SI = 8–9). Индекс свободного вспучивания изменяется со стадией мета-

6 Рис. 22.5 приведен для иллюстрации формы нелетучих остатков и не пригоден для прак-
тического использования. Для определения показателя свободного вспучивания по профилю 
нелетучего остатка следует пользоваться ГОСТ 20330–91 (ИСО 501–81).

Рис. 22.5. Шкала стандартных профилей6
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морфизма, достигая максимума при Ro,r = 1,1–1,4%, и существенно зави-
сит от петрографического состава, снижаясь при увеличении содержания 
инертинита и липтинита. Более высокие значения показателя SI харак-
терны для более восстановленных углей.

§ 22.7 Определение спекаемости по методу Грей-Кинга

Показателем спекаемости по методу Грей-Кинга является тип кокса 
по Грей-Кингу, который определяют по виду и характеристике нелетуче-
го остатка, получаемого при медленном нагревании угля или смеси угля 
с инертным материалом до 600 °С, путем сравнения с эталонной шкалой 
образцов.

Тип кокса по Грей-Кингу (GK) принят в качестве дополнительного 
параметра в Международной системе кодификации углей среднего и вы-
сокого рангов (ГОСТ 30313–95).

Метод определения данного показателя регламентирован в ГОСТ 16126–
91 (ИСО 502–82) «Уголь. Метод определения спекаемости по Грей-Кин-
гу». В настоящее время взамен ISO 502:1982 введен стандарт ISO 502:2015 
«Coal. Determination of caking power. Gray-King coke test», основные по-
ложения которого соответствуют ГОСТ 16126–91.

Для проведения испытания используют уголь в воздушно-сухом со-
стоянии, измельченный до крупности менее 0,2 мм таким образом, чтобы 
масса частиц размером от 0,1 до 0,2 мм составляла не менее 40%. Для це-
лей классификации уголь с зольностью выше 10% перед измельчением 
подвергают обогащению в соответствии с требованиями ГОСТ 1186.

Установка для определения типа кокса по Грей-Кингу (рис. 22.6) со-
стоит из следующих основных частей: реторты из кварца или тугоплавко-
го стекла, которая представляет собой запаянную с одного конца трубку 
с отводной трубкой вблизи открытого конца; приемника для жидких про-
дуктов пиролиза; печи электрической трубчатой.

Реторту устанавливают горизонтально и помещают в нее навеску угля 
массой (20,0±0,1) г. Уголь распределяют ровным слоем по длине 15 см, 
закрывают реторту пробкой и присоединяют к отводной трубке приемник 
для жидких продуктов. Затем реторту помещают в печь, предварительно 
нагретую до 325 °С. При этом температура печи снижается и ее необходи-
мо вновь поднять до 325 °С за 3–7 мин. Далее нагрев ведут со скоростью 
5 °С/мин до 600 °С и выдерживают эту температуру в течение 15 мин.

Полученный нелетучий остаток сравнивают с эталонной шкалой об-
разцов, учитывая внешний вид и механическую прочность (рис. 22.7). 
 Общая характеристика кокса дается в приложении к эталонной шкале 



Стандартные методы испытания углей. Классификации углей

432

 образцов. Тип кокса GK обозначают латинскими буквами от А до G. Бук-
вами А, В, С и G обозначены коксы, которые имеют такой же объем, что 
и исходный уголь. При этом кокс А — порошкообразный; В — слабо свя-
занный, частично в порошке, легко рассыпающийся; С — спекшийся, но 
легко ломающийся; G — твердый, хорошо спекшийся; G1 — слегка вспучен-
ный; G2 — умеренно вспученный. Буквами D, E, F обозначены типы коксов 
меньшего объема, чем исходный уголь. При этом кокс D — умеренно твер-
дый и хрупкий; Е — с большим числом трещин; F — твердый и прочный.

Если при испытании получают сильно вспученный кокс, который не 
отвечает по характеристике образцам от А до G2, то испытание повторяют 
с отощающей добавкой. Для этой цели применяют стандартный элект-
родный углерод (standard electrode carbon), электродный кокс или другие 
добавки, например, эталонный антрацит, который используют при опре-
делении индекса Рога (§ 22.5). Для проведения опыта взвешивают целое 
число граммов отощающей добавки х и прибавляют (20 – х) г угля. Смесь 
тщательно перемешивают 10 мин, помещают в реторту и нагревают. Опре-
деления повторяют, изменяя массу добавки до тех пор, пока не получат 
кокс типа G. Для углей, дающих тип кокса с индексом более G2, нижний 
цифровой индекс означает минимальное количество граммов отощающей 

Рис. 22.6. Установка для определения типа кокса по Грей-Кингу:

1 — рельсы; 2 — термопара; 3 — электропечь; 4 — реторта; 5 — отводная трубка; 
6 — приемник для жидких продуктов
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Рис. 22.7. Эталонная шкала типов коксов по Грей-Кингу
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добавки для получения нелетучего остатка, соответствующего стандарт-
ному типу кокса G.

Можно заранее определить, следует ли проводить испытание угля 
с отощающей добавкой. Если при определении выхода летучих веществ, 
нелетучий остаток оказывается вспученным, то тип кокса по методу 
Грей-Кинга следует определять с отощающей добавкой.

При испытаниях по методу Грей-Кинга за окончательный результат 
принимают тот тип кокса, который подтверждается двумя параллель-
ными определениями. Расхождения между результатами параллельных 
определений в одной лаборатории составляют в интервале от А до G одну 
букву, в интервале выше G1 — одну единицу в нижнем индексе. Такие 
же расхождения допускаются между средними значениями результатов 
определений, проведенных в различных лабораториях.

§ 22.8 Определение дилатометрических показателей
 по методу Одибера-Арну

Дилатометрические показатели, определяемые в приборе Одибера- 
Арну, применяют для оценки спекаемости углей. Они характеризуют 
термопластические свойства каменных углей — вспучиваемость и темпе-
ратурные интервалы пластичности — при нагревании в стандартных ус-
ловиях.

Сущность метода заключается в медленном нагревании при посто-
янном давлении угольного стержня, изготовленного из измельченного 
угля, спрессованного под давлением, и регистрации изменения его длины 
в зависимости от температуры. Угольный стержень помещают в градуи-
рованную узкую трубку, которую закрывают стальным поршнем. Трубку 
нагревают с постоянной и определенной скоростью. Систематически сни-
мают показания перемещения поршня под влиянием температуры и рас-
считывают отмеченные перемещения в процентах по отношению к перво-
начальной длине угольного стержня.

Дилатометрические показатели по методу Одибера-Арну приняты 
в качестве дополнительных параметров в Международной системе коди-
фикации углей среднего и высокого рангов (ГОСТ 30313–95).

Методика определения этих показателей установлена в ГОСТ 13324–94 
(ИСО 349–75) «Угли каменные. Метод определения дилатометрических 
показателей в приборе Одибера-Арну».

При испытаниях в дилатометре устанавливают следующие характе-
ристики:
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• максимальное сжатие (контракцию a, %), т. е. максимальное умень-
шение длины угольного стержня при нагревании;

• максимальное расширение (дилатацию b, %), т. е. максимальное 
увеличение длины угольного стержня (по сравнению с исходной длиной) 
при дальнейшем нагревании после сжатия;

• температуру начала перехода в пластическое состояние tI, °С;
• температуру максимального сжатия tII, °С;
• температуру максимального расширения tIII, °С;
• интервал пластического состояния, равный разности температур 

(tIII — tI), °С.
Кроме того, строят дилатометрические кривые, которые отражают 

особенности изменения длины угольного стержня при нагревании (в ко-
ординатах «длина стержня — температура»).

Из полученных дилатометрических характеристик наибольшее прак-
тическое значение имеет показатель b — максимальное расширение уголь-
ного стержня. Этот показатель растет с увеличением толщины пластиче-
ского слоя y.

Для проведения испытаний уголь в воздушно-сухом состоянии из-
мельчают до крупности менее 0,2 мм таким образом, чтобы масса частиц 
размером от 0,1 до 0,2 мм составляла не менее 40%. Навеску угля массой 
10 г смешивают с 1 см3 дистиллированной воды и изготавливают уголь-
ный стержень, перенося порциями увлажненный уголь в специальную 
форму и утрамбовывая каждую порцию с помощью поршня под опреде-
ленной нагрузкой. Длина стержня должна быть равна (60,0±0,5) мм.

Для испытаний применяют дилатометр, который состоит из стальных 
трубок с поршнями и электрической печи (рис. 22.8). В центре печи нахо-
дится металлический блок с отверстиями для трубок. Угольный стержень 
вводят в дилатометрическую трубку и помещают вместе с поршнем в от-
верстие блока печи, нагретой до 330 °С. При этом температура печи сни-
жается, но она должна восстановиться до 330 °С не более чем за 7–10 мин. 
Далее нагрев печи ведут до температуры 550 °С со скоростью 3 °С/мин. 
Изменение высоты угольного стержня при нагревании можно записывать 
автоматически (на регистрационном барабане) или вручную, отмечая 
время, положение поршня и температуру через интервалы не более 5 °С. 
Испытание заканчивают, если поршень в течение 5 мин не поднимается 
и не опускается.

Максимальное расширение (дилатацию, b) и максимальное сжатие 
(контракцию, a) угольного стержня вычисляют в процентах от исходной 
длины стержня по формулам
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1 100 l la
l


  
 (22.2)

 
2 100 ,l lb
l


 
 (22.3) 

где l — исходная длина угольного стержня, мм;
 l1 и l2 — минимальная и максимальная длина угольного стержня 

  соответственно, мм.
Окончательный результат вычисляют как среднее арифметическое 

результатов двух параллельных определений. Максимально допускаемые 

Рис. 22.8. Дилатометр Одибера-Арну:

а — детали аппарата; б — электропечь; 1 — трубка; 2 — поршень; 3 — шкала; 
4 — электроспираль; 5 — блок
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расхождения между результатами определения дилатометрических пока-
зателей в одной лаборатории (предел повторяемости) и в разных лабора-
ториях (предел воспроизводимости) приведены в табл. 22.2.

Таблица 22.2

Пределы повторяемости и воспроизводимости результатов 
определения дилатометрических показателей углей, % абс.

Дилатометрические 
показатели

Максимально допускаемые расхождения 
между результатами

Предел повторяемости Предел воспроизводимости

Дилатация (b) 7 1
100
b  

 
10 1

100
b  

 

Контракция (a) 7 1
100
a  

 
10 1

100
a  

 

По результатам испытания строят дилатометрическую кривую в ко-
ординатах: температура в °С (абсцисса) — изменение длины угольного 
стержня в % (ордината). Дилатометрические кривые могут быть четы-
рех типов (рис. 22.9). Если длина угольного стержня после испытания 
становится больше его исходной длины, то расширение положительное 
(рис. 22.9, а), а если меньше — то отрицательное (рис. 22.9, б). Если дли-
на угольного стержня после испытания равна исходной длине, то расши-
рение нулевое (рис. 22.9, в). Если при нагревании после сжатия длина 
стержня не увеличивается, то в протоколе испытания записывают «толь-
ко сжатие» (рис. 22.9, г).

С помощью метода Одибера-Арну трудно разделить угли с невысо-
кой спекаемостью. При испытании углей с толщиной пластического слоя 
10–11 мм обычно происходит только сжатие. Этот метод более пригоден 
для углей с хорошей спекаемостью.

Дилатометры Одибера-Арну автоматизированные изготавливают 
в России:

— Национальная коксовая ассоциация (ОАО ВУХИН, г. Екатеринбург);
— фирма «Гранат» (г. Санкт-Петербург);
— ЗАО ЛОИП (лабораторное оборудование и приборы).
Дилатометры DL 4000 Одибера-Арну автоматические с программным 

обеспечением выпускает фирма RB AUTO – MAZIONE, Италия.  Прибор 
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позволяет управлять процессом измерения температуры и изменения 
длины стержня, а также обрабатывать полученные данные.

§ 22.9 Ускоренные методы определения дилатометрических
 показателей в приборах ИГИ-ДМетИ и ИГИ-ВУХИН

Методика определения дилатометрических показателей в  приборе 
ИГИ-ДМетИ регламентирована в ГОСТ 14056–77 «Угли каменные. 
Ускоренный метод определения дилатометрических показателей в при-
боре ИГИ-ДМетИ».

Показатели, определяемые в дилатометре ИГИ-ДМетИ, позволяют 
оценить спекаемость углей на основе характеристики вспучиваемости 
и температурных интервалов пластичности.

Метод основан на нагревании навески угля, спрессованной в виде бри-
кета, в условиях теплового удара (температуры 470, 600 или 800 °С) и опре-
делении начала, продолжительности и величины вспучивания угольного 

Рис. 22.9. Виды дилатометрических кривых

а

в г

б
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брикета в условиях свободного расширения в трубке. В ходе испытания ав-
томатически вычерчиваются кривые динамики процесса вспучивания. По 
этим кривым определяют показатели: индекс вспучивания ИВ — увеличе-
ние высоты (мм) угольного брикета при нагревании; период нагрева ПН — 
время (с) от начала нагревания брикета до начала его вспучивания; период 
вспучивания ПВ — время (с) от начала до окончания вспучивания.

Дилатометр (рис. 22.10) состоит из электропечи с нагревательным 
блоком, стальных трубок, барабана с часовым механизмом и системы за-
писи результатов испытаний.

Перед испытанием навеску воздушно-сухого угля массой (2,00±0,01) г 
крупностью менее 0,2 мм прессуют в стальной трубке при давлении 
218 МПа. Затем две трубки с брикетами опускают в отверстия блока печи, 
которую предварительно нагревают до температуры, зависящей от марки 

Рис. 22.10. Дилатометр ИГИ-ДМетИ:

1 — барабан; 2 — перо; 3 — груз; 4 — печь; 5 — трубка с брикетом; 6 — нагреватель-
ный блок; 7 — плита; 8 — отверстие для термопары; 9 —держатель трубки; 10 — штем-
пель; 11 — нить; 12 — блок



Стандартные методы испытания углей. Классификации углей

440

испытуемого угля (по ГОСТ 25543–2013): 470 °С — для углей марок от 
ДГ до К; 600 °С — для углей марок КС, ОС; 800 °С — для углей марки ТС. 
На брикеты устанавливают штемпели, которые соединены с записываю-
щей системой.

При нагревании спекающийся уголь переходит в пластическое состо-
яние и вспучивается, объем его увеличивается. Поэтому штемпель подни-
мается, и на миллиметровой бумаге барабана автоматически записывает-
ся кривая динамики вспучивания. Испытание заканчивают, когда кривая 
динамики вспучивания переходит в горизонтальную линию.

После окончания опыта миллиметровую бумагу снимают с барабана, 
поворачивают на 180° и наносят на ней оси координат. По оси абсцисс 
откладывают время (с), а по оси ординат — величину вспучивания (мм) 
(рис. 22.11). Затем на кривой находят точку начала вспучивания 1 (пере-
ход горизонтального участка в наклонный) и точку конца вспучивания 2 
(переход наклонного участка в конечный горизонтальный). Расстояние 
по оси абсцисс от 0 до 1 равно периоду нагрева ПН , с. Расстояние от точ-
ки 1 до проекции точки 2 на ось абсцисс равно периоду вспучивания ПВ , с. 
Расстояние по оси ординат от 0 до самой высокой точки кривой равно 
индексу вспучивания ИВ, мм.

Показатели ИВ , ПН и ПВ вычисляют как среднее арифметическое ре-
зультатов двух параллельных определений. Расхождения между результа-
тами двух параллельных определений не должны превышать: 4 мм — для 
ИВ менее 50 мм; 8 мм — для ИВ от 50 до 80 мм; 12 мм — для ИВ более 80 мм.

Рис. 22.11. Дилатометрическая кривая при испытании в дилатометре ИГИ-ДМетИ
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Расхождения между результатами двух параллельных определений 
показателей ПН и ПВ не должны превышать 15% от среднеарифметиче-
ского значения этих двух результатов.

Если при испытании углей с высокой спекаемостью пластическая 
масса вытекает из трубки, то значения показателей ИВ и ПВ записывают, 
используя слово или знак «более» (например, ИВ > 120 мм, ПВ > 400 с). По 
сравнению с дилатометрическим методом Одибера-Арну по ГОСТ 13324–
94 (ИСО 349–75), метод ИГИ-ДМетИ (ГОСТ 14056–77) позволяет оце-
нивать спекаемость углей более широкого ряда. Этот метод дает возмож-
ность дифференцировать угли с низкой спекаемостью, которые имеют 
толщину пластического слоя ниже 6 мм, и при испытании в дилатометре 
Одибера-Арну проявляют только сжатие. Благодаря тому, что при испы-
тании по методу ИГИ-ДМетИ уголь предварительно прессуют, а затем 
нагревают с довольно высокой скоростью, его спекаемость заметно уве-
личивается, что определяют по вспучиванию. Если вспучивания не про-
исходит, это означает, что уголь совсем не спекается.

Оценка спекаемости угля может быть также проведена методом 
ИГИ-ВУХИН по изменению объема угля при нагревании за счет вспу-
чиваемости. Сущность метода заключается в измерении высоты брикета 
угля (или брикета из смеси угля с каменноугольным пеком) до и после 
нагревания в трубчатой печи в течение 15 мин при температуре 550 °С. 
Определяемый при этом показатель — число вспучивания, Всп — пред-
ставляет собой разность высоты брикета до и после испытания, выра-
женную в мм.

Методика определения показателя Всп регламентирована в ГОСТ 32247–
2013 «Угли каменные. Метод определения числа вспучивания по ИГИ- 
ВУХИН». Стандарт распространяется на каменные угли всех марок по 
ГОСТ 25543–2013.

Для испытания отбирают навеску угля массой 1 г от пробы, измель-
ченной до крупности менее 0,2 мм (массовая доля частиц размером от 
0,1 до 0,2 мм должна составлять не менее 40%). При слабой спекаемости 
(Всп  5) для испытания готовят смесь 0,7 г угля и 0,3 г среднетемпера-
турного каменноугольного пека. Для этой цели применяют пек каменноу-
гольный электродный по ГОСТ 10200–83 марки Б.

Пробы спрессовывают в брикеты в металлических трубках со съем-
ным донышком при усилии прессования (1320±130) кг. Четыре трубки 
с брикетами помещают в подвеску и опускают в печь, где при температуре 
рабочего пространства (550±10) °С выдерживают 15 мин. До опыта и по-
сле охлаждения трубок, вынутых из печи, измеряют специальной линей-
кой расстояние от верхнего края брикетов до верхнего края трубок.
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Показатель Всп вычисляют как среднее арифметическое значение ре-
зультатов двух параллельных испытаний одной пробы угля, округленное 
до целого числа. Величину Всп для слабоспекающихся углей записывают 
условно дробью, где числитель — число вспучивания угля без пека, а зна-
менатель — число вспучивания угля с пеком. Например, если при испы-
тании угля без пека число вспучивания составляет 3 мм, а при испытании 
угля с пеком — 18 мм, то результат записывается как Всп = 3/18.

Расхождение между результатами двух параллельных определений, 
полученных в одной лаборатории (повторяемость), не должно превышать 
2 мм при Всп до 20 мм и 4 мм при Всп более 20 мм.

§ 22.10 Ускоренный метод определения спекаемости

Ускоренный метод определения спекаемости по методу профессо-
ра Е. М. Тайца (ГОСТ 2013–75) характеризует текучесть пластической 
угольной массы. Показатель спекаемости Сп определяют в приборе, пока-
занном на рис. 22.12.

Смесь воздушно-сухого угля (1,8 г крупностью менее 0,2 мм) с золь-
ностью менее 10% и кварцевого песка (8,5 г) помещают в стальную трубку 
и нагревают в электрической печи, нагретой до температуры 500–505 °С. 
Сверху на смесь помещают штемпель, соединенный с рычагом со стрелкой 
на конце. Когда уголь переходит в пластическое состояние, объем угле-
песчаной смеси уменьшается, так как пластическая масса заполняет про-
межутки между зернами песка. При этом штемпель опускается, и стрелка 
на конце рычага передвигается по шкале.

Показатель Сп определяют по разности показаний шкалы при ко-
нечном и начальном положении рычага и выражают в безразмерных 
единицах.

Ускоренный метод определения спекаемости пригоден для оценки 
углей невысоких стадий метаморфизма витринитового состава, которые 
образуют текучую пластическую массу.

§ 22.11 Определение выхода жидкоподвижных продуктов 
 из пластической массы углей

Жидкоподвижные продукты представляют собой наиболее тяжелые 
вязкие фракции пластической угольной массы. Спекаемость углей зави-
сит от выхода и свойств этих продуктов. Одновременно с выходом жидко-
подвижных продуктов определяют выход твердого остатка и парогазовых 
летучих продуктов термической деструкции углей.
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Методика определения выхода жидкоподвижных продуктов из пла-
стической массы угля регламентирована в ГОСТ 17621–89 «Угли камен-
ные. Метод определения выхода жидкоподвижных продуктов из пласти-
ческой массы угля».

Сущность метода заключается в нагревании угля в загрузочном па-
троне трубчатой электропечи, которая помещена в центрифугу. Жидко-
подвижные продукты термической деструкции в момент их образования 
отделяются от твердого остатка под действием  центробежной силы.

Метод применим в интервале значений выхода жидкоподвижных 
продуктов от 3 до 80%.

Установка для определения выхода жидкоподвижных продуктов со-
стоит из центрифуги с трубчатой электропечью и загрузочного патрона. 

Рис. 22.12. Прибор для ускоренного определения спекаемости:

1 — груз; 2 — рычаг; 3 — шкала; 4 — штемпель; 5 — трубка с углепесчаной смесью; 
6 — печь
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В патрон вставляют приемник из тугоплавкого стекла, на него ставят 
вкладыш с фильтрующей сеткой, а на сетку помещают навеску испыту-
емого воздушно-сухого угля массой 6 г. Патрон вставляют в трубчатую 
печь установки и плавно увеличивают частоту вращения центрифуги до 
1500 мин–1. Нагревают печь так, чтобы температура угля через 5 мин была 
равна 300 °С, затем нагрев ведут со скоростью 65–75 °С/мин до 600 °С. 
Через 12 мин от начала опыта центрифугу отключают, извлекают прием-
ник с жидкоподвижными продуктами и твердый остаток из загрузочного 
патрона. Полученные продукты взвешивают.

Выход (%) жидкоподвижных продуктов X и твердого остатка X1 вы-
числяют по формуле:

 
 1

0

100  ,mX X
m

 
 (22.4)

где m — масса жидкоподвижных продуктов или твердого остатка, г;
 m0 — масса исходной воздушно-сухой навески угля, г.

Выход (%) парогазовых продуктов X2 вычисляют по разности:

 X2 = 100 – (X + X1) (22.4)

§ 22.12 Определение показателей пластических свойств углей 
 в пластометре Гизелера

Метод применяют для определения показателей, характеризующих 
пластические свойства (текучесть) угля, которые проявляются при нагре-
вании угля в установленных условиях. Пластичность по Гизелеру опре-
деляют как сопротивление нагретой пластической массы угля вращению 
твердого тела. Одновременно получают температурные характеристики 
пластической массы [7, 25].

Сущность метода Гизелера заключается в нагревании угля в тигле 
с запрессованной мешалкой и непрерывном измерении и регистрации 
скорости вращения мешалки в образующейся пластической массе, 
изменяющейся в зависимости от температуры нагрева. Вращение ме-
шалки осуществляется двигателем с постоянным заданным вращаю-
щим моментом.

Метод Гизелера с успехом применяют в научных исследованиях 
и в лабораториях коксохимических заводов Японии, США и других стран. 

Этот метод регламентирован в национальных стандартах США 
(АSTM D2639-04) и Японии (JIS M 8801.7).
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Метод оценки пластических свойств углей по Гизелеру включен в пе-
речень методов, применяемых для определения дополнительных парамет-
ров Международной системы кодификации углей среднего и высокого 
рангов (ГОСТ 30313–95). В настоящее время существует действующий 
международный стандарт ISO 10329:2017 «Coal. Determination of plastic 
properties. Constant torque Gieseler Plastometer method». В России и СНГ 
действует ГОСТ 32561–2013 (ISO 10329:2009) «Уголь каменный. Метод 
определения пластических свойств на пластометре Гизелера с постоян-
ным вращающим моментом».

Испытание проводят в пластометре Гизелера, основной частью кото-
рого является реторта, изображенная на рис. 22.13.

При проведении испытания навеску воздушно-сухого угля массой 5 г 
(крупность частиц менее 425 мкм) уплотняют в металлическом тигле ци-
линдрической формы с мешалкой. Мешалка представляет собой метал-
лический стержень с четырьмя лопастями, расположенными перпенди-
кулярно к стержню. Мешалку приводит в движение мотор с постоянным 
крутящим моментом. Для нагревания тигля с углем применяют электри-
ческую печь, внутрь которой помещена баня с расплавом свинца и оло-
ва. Тигель погружают в баню с расплавом, предварительно нагретым до 
300 °С, а после выравнивания температуры в течение не более (10±2) мин 
повышают температуру до 500–550 °С со скоростью 3 °С/мин.

В процессе испытания непрерывно регистрируют температуру нагре-
ва тигля (бани с расплавом), а также скорость вращения мешалки с по-
мощью специального счетчика. Счетчик измеряет скорость вращения ме-
шалки в круговых делениях в минуту — кд/мин или DDPM (dial division 
per minute). Одно круговое деление представляет собой сотую часть пол-
ного оборота мешалки (круговую шкалу в 360° делят на 100 частей).

В результате испытания получают пять характеристик пластич-
ности угля:

• температура начала размягчения — температура, при которой 
скорость вращения мешалки, медленно нарастая, достигает значения 
1 кд/мин, °С;

• температура максимальной текучести — температура, при которой 
скорость вращения мешалки достигает максимального значения, °С;

• температура затвердевания — температура, при которой мешалка 
останавливается, °С;

• температурный интервал (диапазон) пластичности — разность меж-
ду температурой начала размягчения и температурой затвердевания, °С;

• максимальная текучесть или пластичность (maximum fluidity) — 
максимальная скорость вращения мешалки, кд/мин или DDPM.
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При необходимости строят кривую пластичности в координатах 
DDPM — температура, которая отражает изменение скорости вращения 
мешалки в интервале пластичности.

Наиболее важной характеристикой является максимальная теку-
честь (пластичность по Гизелеру), которая характеризует вязкость 
пластической массы. Этот показатель, также как толщина  пластического 

Рис. 22.13. Реторта пластометра Гизелера в сборе:

1 — тигель; 2 — крышка тигля; 3 — направляющая втулка; 4 — трубка для отво-
да газа; 5 — цилиндрический кожух; 6 — металлическая мешалка; a — диаметр муф-
ты (подгоняется по месту); b — угол при вершине 70°; с — 16 мм зазор между нижней 
лопас тью и дном тигля
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слоя (§ 22.3), имеет большое значение при оценке угля как сырья для 
коксования. В ряде исследований была показана тесная зависимость 
отдельных характеристик качества кокса от величины пластичности по 
 Гизелеру [25].

Пластичность углей по Гизелеру изменяется в широком диапазоне — 
от нулевых значений до 50000 кд/мин.

Максимальная пластичность углей повышается с увеличением тол-
щины пластического слоя, что свидетельствует о зависимости этих пока-
зателей от одних и тех же факторов. Максимальная пластичность так же, 
как и толщина пластического слоя, изменяется экстремально в зависимо-
сти от стадии метаморфизма. Максимум пластичности совпадает пример-
но с интервалом Ro,r , характерным для углей марок Ж и КЖ при содержа-
нии инертинита 15–46 %.

Получено корреляционное уравнение для максимальной пластично-
сти и толщины пластического слоя, что делает эти показатели взаимоза-
меняемыми [25]. Подобная замена представляет значительный интерес 
и требует проведения научного исследования для изучения возможности 
замены классификационного параметра, поскольку определение толщи-
ны пластического слоя — метод, сложный в исполнении, плохо поддаю-
щийся автоматизации, в отличие от испытания в пластометре Гизелера.

Для определения пластических свойств углей по Гизелеру разрабо-
таны автоматические пластометры. Модель PL 2000 представляет собой 
полностью автоматизированную систему для определения текучести 
угля методом Гизелера в соответствии со стандартом ASTM D2639-04. 
Все аналитические процедуры, даже движение тигля вверх-вниз в печи, 
автоматизированы. Пластометр снабжен программным обеспечением, ко-
торое включает установление температурного режима, определение теку-
чести до 100000 DDPM, цифровое и графическое изображение процесса, 
обработку и хранение базы данных. Движение шкалы барабанного типа 
регистрируется с помощью оптического кодирующего устройства с раз-
решающей способностью 0,2 деления в минуту. В конце анализа система 
распечатывает максимальную текучесть и все определяемые температуры 
процесса.

§ 22.13 Определение коксуемости углей методом 
 лабораторного коксования

Один из прямых методов оценки коксуемости — коксование углей 
или угольных смесей в лабораторной печи (рис. 22.14) с последующим 
определением физико-механических характеристик кокса.
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Метод определения коксуемости углей путем коксования в лабора-
торной печи регламентирован в ГОСТ 9521–2017 «Угли каменные. Метод 
определения коксуемости» (разработчик – АО «ВУХИН»). Сущность ме-
тода заключается в коксовании угля или смеси углей в электропечи и опре-
делении показателей физико-механических свойств кокса, условно харак-
теризующих коксуемость углей: выхода валового кокса, крупности кокса, 
прочности кускового кокса, прочности тела кокса. 

Пробу воздушно-сухого угля массой 2 кг крупностью 0–3 мм и золь-
ностью менее 10 % загружают в реторту и помещают в печь, нагретую до 
1000 °С. Нагрев пробы происходит от боковых стенок печи. После загрузки 
температура у боковых стенок печи снижается приблизительно до 650 °С. 
Дальнейший нагрев ведут со скоростью 2 °С/мин. Когда  температура 

Рис. 22.14. Печь для лабораторного коксования:

1 — камера печи; 2 — реторта с углем; 3 — крышка реторты; 4 — труба для отвода 
летучих продуктов; 5 — чехол для термопары; 6 — нагревательные элементы
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у боковых стенок печи достигнет 1050 °С, нагрев прекращают и продол-
жают коксование при постоянной температуре. Опыт заканчивают, когда 
температура в центре загрузки станет равной 1000 °С. Реторту с коксом 
помещают в аппарат для тушения водой. Взвешивают полученный кокс.

Масса полученного сухого кокса, отнесенная к массе загруженного 
сухого угля или шихты и выраженная в процентах, представляет собой 
показатель Вк — выход валового кокса.

Для оценки крупности кокса его сбрасывают в специальном аппара-
те с высоты 1,8 м на металлическую плиту, а затем рассеивают на ситах 
с квад ратными отверстиями размером 6060, 4040, 2525 и 1010 мм. 
Выход (%) классов более 40 мм представляет собой показатель крупнос-
ти кокса 40.

Показатели прочности кускового кокса определяют, обрабатывая 
классы более 25 мм в специальном барабане, который вращают 6 мин (об-
щее число оборотов — 300). После обработки в барабане пробу подвергают 
ситовому анализу на ситах с квадратными отверстиями размером 2525 
и 1010 мм. По результатам ситового анализа определяют прочность кус-
кового кокса: П25 — выход (%) класса более 25 мм; П10 — выход (%) класса 
менее 10 мм.

Показатель, называемый прочностью тела кокса (структурной проч-
ностью) и обозначаемый Пс , определяют в аппарате, который состоит из 
вращающейся металлической крестовины, в которой установлены полые 
металлические цилиндры. В цилиндры помещают по 50 см3 кокса круп-
ностью зерен 3–6 мм и стальные шары. После 1000 оборотов крестовины 
извлекают кокс из цилиндров и рассеивают на сите с круглыми отверсти-
ями диаметром 1 мм. Выход (%) класса более 1 мм представляет собой 
прочность тела кокса Пс .

§ 22.14 Коксование в полузаводских печах и ящичные 
 коксования. Оценка качества кокса

Более полное представление о коксуемости углей можно получить 
при коксовании углей в полузаводских печах или при ящичном коксова-
нии. Эти способы коксования углей, в отличие от метода лабораторного 
коксования, не стандартизованы.

Условия коксования в полузаводской печи должны воспроизводить 
условия, близкие к существующим в центральной части нормальной кок-
совой камеры. Полузаводские печи рассчитаны на загрузку 150–200 кг 
угля или шихты. Ширина камеры составляет 400 мм. Нагревание прово-
дят при том же режиме, что и в промышленных печах.
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Для проведения ящичных коксований 70–80 кг угля, измельченного до 
крупности заводской шихты, загружают в железный ящик, закрывают крыш-
кой с отверстиями для выхода газов и помещают в камеру заводской печи. 
Ящик выдается из печи вместе с готовым коксом (коксовым пирогом).

Кокс, полученный в полузаводских печах или при ящичном коксова-
нии, испытывают стандартными методами, определяя его физико-меха-
нические и физико-химические свойства. Коксуемость углей оценивают 
по результатам проведенных испытаний кокса.

К физико-механическим испытаниям кокса относят определение 
прочности кокса различными стандартными методами.

Для оценки прочностных характеристик кокса отдельные классы 
крупности или их комбинации подвергают испытаниям в барабанах в со-
ответствии с ГОСТ 5953–93 (ИСО 556–80) «Кокс с размером кусков 
20 мм и более. Определение механической прочности». Показатели ме-
ханической прочности определяют по результатам испытания во враща-
ющемся барабане пробы кокса с размером кусков 20 мм и более с извест-
ным распределением по размерам. Степень разрушения кокса оценивают 
путем определения гранулометрического состава после 100 оборотов ба-
рабана (Микум-испытание) и, при необходимости, после 500 оборотов ба-
рабана (Ирсид-испытание).

Объединенная проба кокса с размером кусков 20 мм и более, предназна-
ченная для испытания, должна составлять 200 кг. Предварительно ее подвер-
гают ситовому анализу в соответствии с ГОСТ 5954.1–91 (ИСО 728–81) 7. 
Проба для отдельного определения механической прочности кокса должна 
составлять (50,0±0,5) кг и содержать такое же соотношение всех классов круп-
ности, какое было определено при ситовом анализе объединенной пробы.

После обработки в барабане пробу кокса рассеивают методом ручной 
сортировки или механического просеивания, используя сита с отверстия-
ми диаметром 10, 20 и 40 мм.

Полученные Микум-показатели представляют следующим образом:
• показатели М40 и М20 — процентное содержание в испытуемой про-

бе материала, оставшегося на контрольном сите с размером отверстий со-
ответственно 40 и 20 мм после 100 оборотов барабана;

• показатель М10 — процентное содержание в испытуемой пробе ма-
териала, прошедшего через контрольное сито с размером отверстий 10 мм 
с учетом массы потерь.

Используют и другие Микум-показатели, например, М25, М30, М60, 
соответствующие ситам с размерами отверстий 25; 31,5; 63 мм.

7 В настоящее время действует ISO 728:1995 «Coke – (nominal top size greater than 
20 mm) – Size analysis by sieving».
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Ирсид-показатели (I40, I30, I10) определяют аналогично после 500 обо-
ротов барабана.

Микум- и Ирсид-показатели представляют как среднеарифметические 
значения результатов, полученных в двух, трех или четырех определениях.

Стандартом предусмотрена возможность определять механическую 
прочность кокса по результатам специальных испытаний в полуМикум- 
барабане с точностью, равной точности ее определения в Микум-бараба-
не. ПолуМикум-барабан при таком же диаметре, как и Микум-барабан 
(1000 мм), имеет вдвое меньшую длину (500 вместо 1000 мм). Для испы-
тания используют пробу кокса массой 25 кг.

К физико-химическим испытаниям кокса относят определение 
прочности и реакционной способности кокса после реакции с диоксидом 
углерода при 1100 °С.

Кокс подвергают испытанию по методу, установленному в ГОСТ 32248–
2013 «Кокс каменноугольный с размером кусков 20 мм и более. Определе-
ние прочности после реакции с двуокисью углерода». ГОСТ 32248–2013 
разработан с учетом основных положений ASTM D5341–99 «Standard 
Тest Method for Measuring Cokе Reactivity index (CRI) and Coke Strength 
After Reaction (CSR)».

Сущность метода заключается в реакции кокса с диоксидом углеро-
да при температуре 1100 °С, определении массы остатка кокса после ре-
акции, механической обработке этого остатка в барабане при комнатной 
температуре и последующем рассеве.

Испытанию подвергают кокс с крупностью кусков 19–22,4 мм. Про-
бу кокса массой (200±1) г нагревают в реакторе в стандартных услови-
ях до температуры 1100 °С, и через нагретый кокс продувают диоксид 
углерода в течение 120 мин. Остаток кокса взвешивают, помещают во 
вращающийся барабан и после 600 оборотов барабана извлекают и рас-
сеивают на сите с квадратными отверстиями размером 10 мм. Остаток на 
сите взвешивают.

По результатам испытаний определяют следующие показатели:
• показатель реакционной способности кокса, CRI (% по массе), предс-

тавляющий собой потерю массы кокса после реакции с СО2, рассчитан-
ный по формуле:
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 
 (22.6)

где m0 и m1 — массы кокса до и после реакции с CO2 соответственно, г;
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• показатель прочности кокса после реакции с СО2, CSR (% по мас-
се), представляющий собой долю кусков размером более 10 мм во всем 
остатке кокса после механической обработки в барабане, рассчитанный 
по формуле:
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где m2 — масса кусков крупностью более 10 мм после обработки 
  остатка кокса в барабане, г.

Окончательный результат испытания рассчитывают как среднее 
ариф метическое значение результатов двух параллельных определений.

Кроме показателей CRI и CSR, в соответствии с ГОСТ 32248–2013 может 
быть определен показатель истираемости кокса после реакции с СО2 (ПИ, % 
по массе), который представляет собой выраженную в процентах долю кок-
са, прошедшего через сито 0,5 мм, во всем коксе, оставшемся после реакции 
и подвергнутом обработке в барабане. Показатель вычисляют по формуле:

 ПИ 1 3

1

100  ,m m
m


   (22.8)

где m3 — масса кусков крупностью более 0,5 мм после обработки 
  остатка кокса в барабане, г.

Ранее в ИСО/ТК 27 был разработан стандарт ISO 18894:2006, ана-
логичный ASTM D5341–99. АО «ВУХИН» совместно с ТК 395 «Кокс 
и продукты коксохимии» разработали национальный стандарт, моди-
фицированный по отношению к международному стандарту, ГОСТ Р 
54250–2010 (ИСО 18894:2006) «Кокс. Определение реакционной способ-
ности кокса (CRI) и прочности кокса после реакции (CSR)» 8.

Способ определения показателей CRI и CSR, предложенный японской 
фирмой «Nippon Steel Corporation», известен как «Test NSC» и применя-
ется для оценки качества кокса многими мировыми фирмами.

Для определения параметров кокса CRI/CSR  были разработаны ав-
томатизированные установки с программным управлением, например, 
модель РR–40/1300 VM, выпускаемая Центром электрификации и авто-
матизации горнодобывающей промышленности EMAG (Польша).

8 В настоящее время введена в действие вторая редакция стандарта ISO 18894:2018 
«Cоke — Determination of coke reactivity index (CRI) and coke strength after reaction (CSR)».
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Глава 23

КЛАССИФИКАЦИИ УГЛЕЙ

§ 23.1 Назначение и виды классификаций

Твердые горючие ископаемые в земной коре находятся в широком 
стратиграфическом диапазоне: от древнейших протерозойских шунгитов 
до современных торфяников. В результате различных сочетаний палеоге-
ографических и тектонических факторов образовались гигантские уголь-
ные бассейны и угольные месторождения различных размеров. В ба-
лансе установленных запасов и прогнозных ресурсов преобладают угли 
гумусовые, образовавшиеся из продуктов превращения наземной расти-
тельности. Сапропелитовые угли, исходным материалом которых были, 
главным образом, водоросли, составляют лишь доли процента от общих 
запасов твердых горючих ископаемых.

В геологической истории нашей планеты формирование гумусовых 
углей началось с девонского времени. Месторождения углей на террито-
рии России формировались в различных структурных зонах земной коры 
в течение восьми геологических периодов: девонского, каменноугольного, 
пермского, триасового, юрского, мелового, палеогенового и неогенового.

Ископаемые угли, образовавшиеся из продуктов биохимических 
и физико-химических превращений исходного растительного материала в 
различных условиях изменения органических веществ, отличаются боль-
шим природным разнообразием. Среди углей России имеются близкие 
аналоги углей, добываемых в Европе, Америке, Австралии, Южной Аф-
рике, Китае, Индии, Монголии и других странах. В то же время некоторые 
российские угли по своему составу и свойствам уникальны и не имеют 
аналогов в других районах мира.
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Многообразие встречающихся в природе видов ископаемых углей, 
широкий диапазон изменения их вещественного состава и свойств, а так-
же важная роль в процессах промышленного использования (энергети-
ческого и технологического) обусловили разработку классификаций раз-
личного назначения.

Классификация — это подразделение большого числа веществ, имею-
щих общие свойства, по наиболее важным для них признакам.

Основные характерные признаки или показатели, по которым про-
водят подразделение углей в классификациях, называются параметрами 
классификации.

Классификации ископаемых углей имеют не только теоретическое 
и познавательное значения. Они являются основой для правильной оцен-
ки свойств углей и решения многих практических проблем, таких как 
подсчет угольных запасов и ресурсов, взаимозаменяемость углей при их 
использовании в процессах переработки, выбор направлений рациональ-
ного использования.

Совершенство классификаций определяется степенью применения 
при их разработке существующих научных представлений о веществен-
ном составе и свойствах углей, их генезисе, молекулярно-структурных 
характеристиках, показателях свойств, установленных с помощью совре-
менных методов исследования.

Известны три основные классификационные системы ископаемых 
углей: генетические, промышленные (потребительские) и промышлен-
но-генетические [25].

Генетические классификации определяют место ископаемых углей 
среди прочих горючих ископаемых, отражают различия углей по исход-
ному растительному материалу, особенностям происхождения и преоб-
разования. Такие классификации основаны на элементном, групповом 
составе и выходах продуктов термической переработки.

Генетические классификации относятся к научным классификаци-
ям. Они не ставят своей целью решение конкретных задач, связанных 
с практическим использованием ископаемых углей, не позволяют ко-
личественно оценивать технологические свойства того или иного вида 
углей. Ни одна из генетических классификаций не стандартизована, 
хотя для определения ряда параметров используются стандартные ме-
тоды анализа.

Одновременно знание генетических особенностей углей имеет боль-
шое значение при создании научно-обоснованной систематики (клас-
сификации), которая обеспечивает надежную оценку технологических 
свойств и может служить основой для разработки стандартов.
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Отдельные генетические характеристики наряду с оценкой природ-
ных особенностей могут давать информацию о возможностях примене-
ния углей для практических целей. Так, в ГОСТ 21489–76 «Угли бурые, 
каменные и антрациты. Разделение на стадии метаморфизма и классы по 
показателю отражения витринита» на основе генетического параметра — 
показателя отражения витринита — установлены стадии метаморфизма 
углей, объединенные в группы стадий: буроугольную, каменноугольную 
и антрацитовую. Каждой группе стадий соответствует набор классов 
с различными интервалами значений показателей Ro,r и Ra,r , которые свя-
заны с изменениями свойств углей (табл. 23.1).

Такое подразделение углей и антрацитов позволяет судить о возмож-
ных областях их практического использования. Кроме того, установлено 
наличие довольно тесных корреляционных связей показателя отражения 
витринита с химико-технологическими характеристиками [25].

Таблица 23.1

Разделение бурых, каменных углей и антрацитов на стадии метаморфизма 
и классы по показателю отражения витринита в соответствии с ГОСТ 21489–76 

(новая ред. Изм. № 2, ИУС 4–1986)

Группа 
стадий 

метаморфизма

Стадия
метаморфизма

Показатель отражения витринита

Классв воздухе, 
10 Ra,r усл. ед.

в иммерсионном 
масле, Ro,r %

Буроугольная
01

02

03

Менее 58
От 58 до 66 вкл.

" 67 "  69 "

Менее 0,30
От 0,30 до 0,39 вкл.

" 0,40 "  0,49 "

02
03
04

Каменно-
угольная

I
I–II

II
II–III

III
III–IV

IV
IV–V

V
VI

От 70 до 76 вкл.
" 77 "  79 "
" 80 "  82 "
" 83 "  86 "
" 87 "  90 "
" 91 "  93 "
" 94 "  97 "
" 98 "  102 "

" 103 "  107 "
" 108 "  114 "

От 0,50 до 0,64 вкл.
" 0,65 "  0,74 "
" 0,75 "  0,84 "
" 0,85 "  0,99 "
" 1,00 "  1,14 "
" 1,15 "  1,29 "
" 1,30 "  1,49 "
" 1,50 "  1,74 "
" 1,75 "  1,99 "
" 2,00 "  2,39 "

05
07
08
09
11
12
14
16
19
22

Антрацитовая

VII–VIII
VIII–IX

IX
X

От 115 до 123 вкл.
" 124 "  131 "
" 132 "  142 "
" 143 и более

От 2,40 до 2,99 вкл.
" 3,00 "  3,59 "
" 3,60 "  4,49 "
" 4,50 и более

27
33
40
60
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Промышленные классификации, называемые также потребительски-
ми или техническими, предназначены для технологической группировки 
углей в соответствии с требованиями, которые предъявляют к ним как 
к сырью различные отрасли переработки и использования (энергетика, 
коксование, полукоксование, гидрогенизация и др.). Эти классификации, 
в отличие от генетических, не в полной мере отражают природные особен-
ности углей. Они применяются, в первую очередь, в сфере производства 
и при достаточно хорошем уровне разработки могут быть представлены 
в виде стандартов.

В промышленно-генетических классификациях ископаемых углей 
технологические свойства связаны с генетическими особенностями: ис-
ходным растительным материалом и условиями углеобразования. Эти 
классификации устанавливают на научной основе связь между составом, 
химическим строением, происхождением, условиями образования и важ-
нейшими характеристиками углей, от которых зависит их технологиче-
ская и энергетическая ценность. Такие классификации позволяют про-
гнозировать поведение углей в различных технологических процессах 
и определять способы их эффективной переработки и использования. 
Промышленно-генетические классификации играют большую роль как 
в науке об угле, так и при использовании углей. Разработанные на их ос-
нове стандарты позволяют обеспечить надежную и квалифицированную 
оценку углей, необходимую для решения многочисленных проблем угле-
добывающей и углеперерабатывающей отраслей, а также в сфере торгов-
ли (внутренней и международной).

В промышленно-генетических классификациях, построенных по ко-
довому принципу, каждый отдельный уголь характеризуется кодовым 
числом, которое представляет собой сочетание кодов, обозначающих ин-
тервалы значений классификационных параметров (показателей) в соот-
ветствии с принятой системой кодирования. Близкие по генетическим 
и технологическим свойствам угли объединяются в статистические груп-
пы (марки).

Наряду с промышленно-генетическими классификациями в настоя-
щее время разработаны и широко применяются кодификации углей. Та-
кие системы позволяют достаточно подробно характеризовать отдельные 
угли или образцы угольной продукции с помощью кодового числа, сос-
тавленного из кодов основных генетических и технологических парамет-
ров. В отличие от промышленно-генетических классификаций кодового 
типа, в кодификациях не производится объединение отдельных углей 
в статистические группы (марки).
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Достижения современной химии и физики углей, изучение общих 
закономерностей и особенностей структуры органической массы углей 
позволяют найти такие показатели структуры, которые могут быть ис-
пользованы для систематизации углей. По результатам исследований 
углей с применением комплекса физико-химических методов был раз-
работан проект структурной классификации углей [42]. В настоящее 
время проводятся исследования, направленные на разработку структур-
но-химической классификации углей, показателями которой являются 
параметры ненасыщенности структуры и атомного отношения водорода 
к углероду [43].

§ 23.2 Единая классификация углей по генетическим 
 и технологическим параметрам

Классификация, регламентированная в ГОСТ 25543–2013 «Угли бу-
рые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и техноло-
гическим параметрам», относится к промышленно-генетическим класси-
фикациям. Эту классификацию называют также Единой классификацией, 
так как она была разработана для углей всех бассейнов и месторождений 
СССР — бурых, каменных углей и антрацитов.

Работа по созданию Единой классификации проводилась под руко-
водством профессора И.В. Еремина (ИГИ) при участии специалистов 
угольной отрасли, коксохимиков, энергетиков и геологов. В 1982 г. вза-
мен действовавших ранее шестнадцати бассейновых классификаций был 
впервые утвержден ГОСТ 25543.

В настоящее время классификация по ГОСТ 25543–2013 действует на 
территории России и стран СНГ и относится к числу основополагающих 
нормативных документов, используемых для решения проблем в уголь-
ной отрасли. Потребительская ценность и стоимость углей на внутрен-
нем и международном рынках определяются их вещественным составом 
и комплексом технологических и энергетических характеристик, регла-
ментированных в данном стандарте.

Фундаментальной основой Единой классификации является учение 
И.И. Аммосова–И.В. Еремина о роли основных геолого-генетических 
факторов углеобразования, определивших существующее разнообразие 
ископаемых углей. Была установлена зависимость свойств углей от сово-
купного влияния и глубины проявления первичных и вторичных гео лого-
генетических факторов, таких как исходный материал, условия накопле-
ния, обводненность, химический характер среды превращения и глубина 



Стандартные методы испытания углей. Классификации углей

458

погружения угольных пластов в различных структурных зонах земной 
коры. Влияние комплекса первичных факторов отразилось на петрогра-
фическом составе и степени восстановленности углей отдельных пластов 
и месторождений. Влияние вторичных факторов отразилось на глубине 
преобразования углей в процессе метаморфизма под влиянием темпера-
туры и повышенного давления [35].

Таким образом, петрографический состав, стадия метаморфизма 
и степень восстановленности являются основными критериями, опреде-
ляющими состав и свойства органической части ископаемого угля, т. е. ха-
рактеризуют его качество и потребительскую ценность (рис. 23.1).

Установление тесных корреляционных связей между геолого-гене-
тическими факторами и поведением углей в различных технологических 
процессах дало возможность надежно прогнозировать технологические 
и энергетические свойства углей по результатам петрографических ис-
следований. Это послужило основой для выбора параметров, на базе ко-
торых построена Единая классификация углей.

В табл. 23.2 представлены генетические и технологические парамет-
ры Единой классификации ископаемых углей, регламентированной 
в ГОСТ 25543–2013.

Таблица 23.2

Параметры Единой классификации углей по ГОСТ 25543–2013 1

Название параметра
Единица 

измерения
Обозначение по 

ГОСТ 27313–2015
Метод 

определения

Произвольный показатель 
отражения витринита1 % Ro,r

ГОСТ Р 55659–2013 
(ИСО 7404-5:2009)

Высшая теплота сгорания 
на влажное беззольное 
состояние топлива

МДж/кг
,
af
s VQ

ГОСТ 147–2013 
(ISO 1928:2009)

Выход летучих веществ 
на сухое беззольное 
состояние топлива

% V
daf ГОСТ Р 55660–2013

Сумма фюзенизированных 
компонентов % OK

ГОСТ Р 55662–2013 
(ИСО 7404-3:2009)

Окончание таблицы на стр. 460

1 Этот термин регламентирован в ГОСТ Р 58221–2018 (ИСО 7404-1:2016) и используется 
в настоящей книге (§ 21.4).
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Название параметра
Единица 

измерения
Обозначение по 

ГОСТ 27313–2015
Метод 

определения

Максимальная влагоем-
кость на беззольное 
состояние топлива

%
max
afW

ГОСТ 8858–93 
(ИСО 1018–75)

Выход смолы полукоксо-
вания на сухое беззольное 
состояние топлива

% daf
sKT

ГОСТ 3168–93 
(ИСО 647–74)

Толщина пластического 
слоя мм y ГОСТ 1186–2014

Показатель (индекс)
 свободного вспучивания ед. SI

ГОСТ 20330–91 
(ИСО 501–81)

Объемный выход летучих 
веществ на сухое беззоль-
ное состояние топлива

см3/г VV
daf ГОСТ 7303–90

Показатель анизотропии 
отражения витринита % AR

ГОСТ Р 55659–2013 
(ИСО 7404-5:2009)

В ГОСТ 25543–2013 установлено четкое разделение ископаемых 
углей на виды: бурые угли, каменные угли и антрациты. Границы между 
этими видами проведены по значениям произвольного показателя отра-
жения витринита Ro,r , высшей теплоты сгорания на влажное беззольное 
состояние ,

af
s VQ  и выходу летучих веществ на сухое беззольное состояние  

V daf в соответствии с табл. 23.3.

Таблица 23.3

Подразделение ископаемых углей на виды по ГОСТ 25543–2013

Вид угля

Произвольный 
показатель 
отражения 

витринита Ro,r , %

Высшая теплота 
сгорания на влажное 
беззольное состоя-
ние ,

af
s VQ , МДж/кг

Выход летучих 
веществ на сухое 

беззольное 
состояние V

daf
, %

Бурый уголь
Каменный уголь
Антрацит

Менее 0,60
От 0,40 до 2,59 вкл.

От 2,20 и более

Менее 24
24 и более

—

—
8 и более
Менее 8

Таблица 23.2. Окончание
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Примеры установления вида угля

1. Уголь с показателями Ro,r = 0,50 % и ,
af
s VQ  менее 24 МДж/кг относит-

ся к бурым углям. Если при том же значении Ro,r значение показателя ,
af
s VQ  

равно или более 24 МДж/кг, то уголь относится к каменным углям.
2. Уголь с показателями Ro,r = 2,3 % и V daf менее 8 % является антраци-

том, а при том же значении Ro,r , но при V daf более 8 % — каменным углем.

В классификации по ГОСТ 25543–2013 бурые, каменные угли и антра-
циты классифицируются на основе комплекса генетических и технологи-
ческих параметров, позволяющих оценить характерные общие признаки: 
стадию метаморфизма, петрографический состав и степень восстановлен-
ности.

Стадию метаморфизма устанавливают по наиболее признанному 
в мировой науке физическому свойству угля — отражательной способ-
ности витринита. В качестве параметра классификации принят произ-
вольный показатель отражения витринита Ro,r по ГОСТ Р 55659–2013 
(ИСО 7404- 5:2009). По этому показателю угли бурые, каменные и антра-
циты делят на классы (табл. 23.4).

Таблица 23.4

Подразделение бурых, каменных углей и антрацитов на классы

Класс
Произвольный показатель 

отражения витринита Ro,r , %
Класс

Произвольный показатель 
отражения витринита Ro,r , %

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

От 0,20 до 0,29 вкл.
От 0,30 до 0,39 вкл. 
От 0,40 до 0,49 вкл. 
От 0,50 до 0,59 вкл. 
От 0,60 до 0,69 вкл. 
От 0,70 до 0,79 вкл. 
От 0,80 до 0,89 вкл. 
От 0,90 до 0,99 вкл.
От 1,00 до 1,09 вкл.
От 1,10 до 1,19 вкл.
От 1,20 до 1,29 вкл.
От 1,30 до 1,39 вкл.
От 1,40 до 1,49 вкл. 
От 1,50 до 1,59 вкл. 

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

От 1,60 до 1,69 вкл. 
От 1,70 до 1,79 вкл. 
От 1,80 до 1,89 вкл.
От 1,90 до 1,99 вкл. 
От 2,00 до 2,09 вкл. 
От 2,10 до 2,19 вкл. 
От 2,20 до 2,29 вкл. 
От 2,30 до 2,39 вкл. 
От 2,40 до 2,49 вкл. 
От 2,50 до 2,59 вкл. 
От 2,60 до 2,69 вкл. 
От 2,70 до 2,79 вкл.
От 2,80 до 2,89 вкл. 
От 2,90 до 2,99 вкл.

Окончание таблицы на стр. 462
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Класс
Произвольный показатель 

отражения витринита Ro,r , %
Класс

Произвольный показатель 
отражения витринита Ro,r , %

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

От 3,00 до 3,09 вкл. 
От 3,10 до 3,19 вкл. 
От 3,20 до 3,29 вкл. 
От 3,30 до 3,39 вкл. 
От 3,40 до 3,49 вкл. 
От 3,50 до 3,59 вкл. 
От 3,60 до 3,69 вкл. 
От 3,70 до 3,79 вкл. 
От 3,80 до 3,89 вкл. 
От 3,90 до 3,99 вкл. 
От 4,00 до 4,09 вкл.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

От 4,10 до 4,19 вкл. 
От 4,20 до 4,29 вкл. 
От 4,30 до 4,39 вкл. 
От 4,40 до 4,49 вкл. 
От 4,50 до 4,59 вкл. 
От 4,60 до 4,69 вкл. 
От 4,70 до 4,79 вкл. 
От 4,80 до 4,89 вкл. 
От 4,90 до 4,99 вкл. 

От 5,00 и более

Петрографический состав оценивают по содержанию фюзенизиро-
ванных компонентов на чистый уголь OK, которое определяют по фор-
мулам (21.6) и (21.7). По показателю OK угли бурые, каменные и антра-
циты разделяют на категории (табл. 23.5).

Таблица 23.5

Подразделение бурых, каменных углей и антрацитов на категории

Категория
Сумма фюзенизированных 

компонентов OK, %

0
1
2
3
4
5
6
7

Менее 10
От 10 до 19 вкл.
От 20 до 29 вкл.
От 30 до 39 вкл.
От 40 до 49 вкл.
От 50 до 59 вкл.
От 60  до 69 вкл.

Более 69

Технологические параметры и степень восстановленности. В качестве 
технологических параметров приняты показатели, которые представля-
ют собой технологические характеристики, имеющие большое значение 

Таблица 23.4. Окончание
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для выбора направлений использования углей. Так как бурые, каменные 
угли и антрациты значительно отличаются по направлениям использо-
вания, то для характеристики каждого вида угля в классификации уста-
новлено по два различных технологических параметра (табл. 23.2). Для 
бурых углей — это максимальная влагоемкость max

afW  (%) и выход смолы 
полукоксования daf

sKT  (%); для каменных углей — выход летучих веществ 
V daf (%) и показатели спекаемости: толщина пластического слоя y (мм), 
показатель свободного вспучивания SI. Для антрацитов приняты в ка-
честве технологических параметров объемный выход летучих веществ 
V V

daf (см3/г) и показатель анизотропии отражения витринита AR (%).
Ископаемые угли в зависимости от технологических особенностей 

делят на типы по показателям max
afW , V daf и V V

daf, соответственно, для бу-
рых, каменных углей и антрацитов и на подтипы по показателям daf

sKT  
(для бурых углей), y или SI (для каменных углей) и AR (для антрацитов) 
(табл. 23.6–23.8).

Таблица 23.6

Подразделение бурых углей на типы и подтипы

Тип
Максимальная влагоемкость 

max
afW , %

Подтип
Выход смолы полукоксования 

daf
sKT , %

10
20
30
40
50
60

Менее 20
От 20 до 30
От 30 до 40
От 40 до 50
От 50 до 60
От 60 до 70

20
15
10
05

Более 20
Свыше 15 до 20 вкл.
Свыше 10 до 15 вкл.

10 и менее

Таблица 23.7

Подразделение каменных углей на типы и подтипы

Тип
Выход летучих 

веществ V
daf

, %
Подтип

Толщина пластиче-
ского слоя y, мм

Показатель 
свободного вспучи-

вания SI, ед.

48
46
44
42

48 и более
От 46 до 48
От 44 до 46
От 42 до 44

26
25
24
23

26
25
24
23

—
—
—
—

Окончание таблицы на стр. 464
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Тип
Выход летучих 

веществ V
daf

, %
Подтип

Толщина пластиче-
ского слоя y, мм

Показатель 
свободного вспучи-

вания SI, ед.

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
08

От 40 до 42
От 38 до 40
От 36 до 38
От 34 до 36
От 32 до 34
От 30 до 32
От 28 до 30
От 26 до 28
От 24 до 26
От 22 до 24
От 20 до 22
От 18 до 20
От 16 до 18
От 14 до 16
От 12 до 14
От 10 до 12
От 8 до 10

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
01
00

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Менее 6
Менее 6

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1 и более
Менее 1

Примечание
Для значений y выше 26 мм номер подтипа соответствует абсолютному 

значению показателя толщины пластического слоя.

Таблица 23.8

Подразделение антрацитов на типы и подтипы

Тип
Объемный выход летучих 

веществ V V
daf

, см3/г
Подтип

Анизотропия отражения 
витринита AR , %

20
15
10
05

Более 200
Свыше 150 до 200 вкл.

От 100 до 150 вкл.
Менее 100

20
30
40
50
60
70

Менее 30
От 30 до 40 вкл.

Свыше 40 до 50 вкл.
Свыше 50 до 60 вкл.
Свыше 60 до 70 вкл.

Более 70

Таблица 23.7. Окончание
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Технологические параметры характеризуют также степень восстанов-
ленности углей. Так, если каменные угли относятся к одной стадии мета-
морфизма (класс по Ro,r) и имеют одинаковый или близкий петрографи-
ческий состав (по OK), но различаются по спекаемости, то эти различия 
отражают разную степень восстановленности. Большая степень восста-
новленности характерна для каменных углей с высокой спекаемостью 
(показатели y, SI). Значительная восстановленность бурых углей связана 
с более высоким выходом смолы полукоксования (показатель daf

sKT ). С по-
вышением степени восстановленности антрацитов снижается значение 
показателя анизотропии отражения витринита AR .

В классификации углей по ГОСТ 25543–2013 принята кодовая систе-
ма. На основе значений классификационных параметров индивидуаль-
ные бурые, каменные угли и антрациты обозначают семизначным кодо-
вым числом, в котором:

• первые две цифры (двузначное число) указывают класс и характе-
ризуют минимальное значение показателя Ro,r для данного класса, умно-
женное на 10 (табл. 23.4);

• третья цифра (однозначное число) указывает категорию и характе-
ризует минимальное значение показателя OK для данной категории, де-
ленное на 10 (табл. 23.5);

• четвертая и пятая цифры (двузначное число) указывают тип и харак-
теризуют минимальные значения показателей max

afW  и V daf  соответственно 
для бурых и каменных углей, или V V

daf, деленное на 10, для антрацитов 
(табл. 23.6–23.8);

• шестая и седьмая цифры (двузначное число) указывают подтип 
и характеризуют: для бурых углей — минимальное значение показателя 
daf
sKT ; для каменных углей — абсолютное значение толщины пластическо-

го слоя y; для антрацитов — минимальное значение показателя AR (табл. 
23.6–23.8).

При использовании показателя свободного вспучивания в качестве 
дополнительного параметра при обозначении подтипа каменного угля 
(табл. 23.7) кодовое число состоит из восьми цифр. Восьмая цифра ха-
рактеризует минимальное значение показателя свободного вспучивания 
для данного диапазона его значений, приводимых с интервалом 1/2 по 
ГОСТ 30313. От основного семизначного числа восьмую цифру отделяют 
дефисом (см. пример № 4 в конце настоящего параграфа).

Индивидуальные бурые, каменные угли и антрациты объединены 
в марки, технологические группы и подгруппы (табл. 23.9). Основной 
принцип их объединения — идентичность поведения при технологическом 
использовании, что в соответствии с современными  представлениями 
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связано с общностью генетических и структурных характеристик углей: 
степенью углефикации, петрографическим составом и степенью восста-
новленности.

Марка углей — это условное обозначение разновидности углей, близ-
ких по генетическим и технологическим свойствам. Всего в классифика-
ции установлены 17 марок, из них 15 выделены для каменных углей. Для 
бурых углей и антрацитов установлено по одной марке.

Каждая марка имеет свое наименование и обозначение в виде первых 
букв этого наименования: бурый (Б), длиннопламенный (Д), длиннопла-
менный газовый (ДГ), газовый (Г), газовый жирный отощенный (ГЖО), 
газовый жирный (ГЖ), жирный (Ж), коксовый жирный (КЖ), коксовый 
(К), коксовый отощенный (КО), коксовый слабоспекающийся низкоме-
таморфизованный (КСН), коксовый слабоспекающийся (КС), отощен-
ный спекающийся (ОС), тощий спекающийся (ТС), слабоспекающийся 
(СС), тощий (Т), антрацит (А).

В названиях марок сохранилась преемственность по отношению к ра-
нее действовавшим бассейновым классификациям, но содержание марок 
существенно изменилось. Например, угли выделявшейся ранее в уголь-
ных бассейнах марки Г распределились в классификации по генетическим 
и технологическим параметрам по нескольким маркам, в ряде случаев — 
по пяти: ДГ, Г, ГЖО, ГЖ и Ж. Были образованы новые марки, которые 
отсутствовали в бассейновых классификациях (ДГ, ГЖО, КО, КСН, КС, 
ТС), изменились особенности марок с традиционными названиями (Г, Д, 
ГЖ, Ж, КЖ, К, ОС, Т).

В названиях марок отражены технологические свойства углей. Марки 
бурых, каменных (кроме Д, ДГ, КЖ, КСН и ТС) углей и антрацитов под-
разделены на технологические группы с более узким диапазоном свойств. 
Наименование группы состоит из наименования марки, перед которой 
помещен порядковый номер группы в данной марке (например, первый 
коксовый). В обозначении группы перед буквой, обозначающей марку, 
ставится цифра, соответствующая номеру группы (например, 1Г, 2Г, 1К, 
2К и т. д.).

Разделение на подгруппы внутри групп или марок (если они не раз-
делены на группы) проведено на основе различий по петрографическому 
составу. Угли категорий 0, 1, 2, 3 (OK < 40%) отнесены к витринитовым 
подгруппам, а угли 4-й категории и выше — к фюзинитовым. Наименова-
ние и обозначение подгруппы указываются после наименования и обо-
значения группы или марки (например, первый тощий витринитовый — 
1ТВ или длиннопламенный фюзинитовый — ДФ).
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В табл. 23.9 для каждой марки, группы и подгруппы углей приведен 
перечень входящих в них классов, категорий, типов и подтипов. Такое 
построение таблицы дает информацию о граничных значениях всех па-
раметров для марок, групп и подгрупп и в то же время позволяет коррек-
тировать границы марок, групп и подгрупп по одному из параметров, не 
затрагивая комплекса остальных.

ГОСТ 25543 охватывает кодовые числа всех найденных до настоящего 
времени углей и обеспечивает установление кодов вновь обнаруженных 
углей. В стандарте предусмотрены случаи выявления углей, имеющих со-
четания номеров класса, категории, типа и подтипа, не представленные 
в основной классификационной таблице (табл. 23.9). При выявлении та-
ких углей отнесение к марке, группе и подгруппе производится только 
в соответствии с классом и подтипом.

Таблица 23.9

Марки, технологические группы и подгруппы бурых, 
каменных углей и антрацитов

Подразделение углей Коды параметров
Приме-
чаниеМарка Группа

Под-
группа

Класс
Кате-
гория

Тип Подтип

1 2 3 4 5 6 7 8

Б

1Б — 02, 03
Все ка-
тегории

50 и выше 05, 10, 15, 20

2Б
2БВ

02, 03, 04
0, 1, 2, 3

30, 40
05, 10, 15, 20

2БФ 4 и выше 05, 10, 15

3Б
3БВ 03, 04, 05 0, 1, 2, 3

10, 20
05, 10, 15, 20

3БФ 04, 05 4 и выше 05, 10

Д —

ДВ

04

0, 1, 2, 3

40 и выше

00, 01
05 36 и выше

06 34 и выше

07 30 и выше

ДФ

05

4 и выше

30 и выше

00, 0106 28 и выше

07 30 и выше

ДГ —
ДГВ

05, 06, 07
0, 1, 2, 3 32 и выше

06, 07, 08, 09
ДГФ 4 и выше 30 и выше
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1 2 3 4 5 6 7 8

Г
1Г

1ГВ
05, 06, 
07, 08 0, 1, 2, 3

38 и выше 10, 11, 12

08, 09 30 и выше 06, 07, 08, 09

1ГФ

05

4 и выше

30 и выше
10, 11, 12

06, 07 38 и выше

08, 09 30 и выше 06, 07, 08, 09

2Г — 06, 07
Все кате-
гории

38 и выше 13, 14, 15, 16

ГЖО

1ГЖО

1ГЖОВ

06, 07

0, 1, 2, 3
30, 32, 34, 
36

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 161ГЖОФ 4 и выше

2ГЖО

2ГЖОВ
08, 09

0, 1, 2, 3
30, 32, 34, 
36

10, 11, 12, 13

08 36 и выше 14, 15, 16

2ГЖОФ
08, 09

4 и выше
30 и выше 10, 11, 12, 13

08 36 и выше 14, 15, 16

ГЖ

1ГЖ — 05, 06, 07
Все кате-
гории

30 и выше 17 и выше

2ГЖ — 08, 09
Все кате-
гории

36 и выше
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 
25

Ж

1Ж —
08

Все кате-
гории

28, 30, 32, 34
14, 15, 16, 17

09, 10, 11 30, 32, 34

2Ж —
08, 09

36 и выше 26 и выше

30, 32, 34 18 и выше

10, 11 30 и выше 18 и выше

КЖ — —
09, 10, 
11, 12

Все кате-
гории

24, 26, 28 18 и выше

Тип 24 
при V

daf 
25 % 
и более

К 1К

1КВ

10, 11, 12

0, 1, 2, 3
24, 26, 28

13, 14, 15, 16, 
17

* Тип 24 
при V

daf 
менее 25%

24* и ниже 13 и выше

1КФ 4 и выше
24, 26, 28

13, 14, 15, 16, 
17

24* и ниже 13 и выше

Таблица 23.9. Продолжение
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Таблица 23.9. Продолжение

1 2 3 4 5 6 7 8

К 2К
2КВ

13, 14, 
15, 16

0, 1, 2, 3 28 и ниже
13 и выше

*При SI 7 
и более

14 и 
выше

Менее 13*

2КФ
13, 14, 
15, 16

4 и выше 28 и ниже 13 и выше

КО

1КО

1КОВ
08, 09, 
10, 11

0, 1, 2, 3
22, 24, 26, 
28

10, 11, 12
1КОФ

08, 09
4 и выше

22, 24, 26, 
28

10, 11 20 и выше

2КО

2КОВ

11

0, 1, 2, 3

16, 18, 20

10, 11, 1212 28 и ниже

13 22, 24, 26

2КОФ

11

4 и выше

16, 18

10, 11, 1212 28 и ниже

13 22, 24, 26

КСН —
КСНВ

08, 09, 10
0 ,1, 2, 3

28 и ниже 06, 07, 08, 09
КСНФ 4 и выше

КС

1КС
1КСВ

11, 12, 13
0, 1, 2, 3

28 и ниже 06, 07, 08, 09
1КСФ 4 и выше

2КС
2КСВ

14
0, 1, 2, 3

24 и ниже

06, 07, 08, 09

15, 16 06, 07, 08

2КСФ 14, 15, 16 4 и выше 06, 07, 08, 09

ОС

1ОС
1ОСВ

13, 14

0, 1, 2, 3
20 и ниже

10, 11, 12 Классы 
14 и выше 
при SI 
менее 7

15, 16 09, 10, 11, 12

17 10, 11, 12

1ОСФ
13, 14, 
15, 16, 17

4 и выше 10, 11, 12

2ОС
2ОСВ 17 и 

выше
0, 1, 2, 3

20 и ниже 06, 07, 08, 09
2ОСФ 4 и выше

ТС —

ТСВ
14, 15, 16, 
17, 18, 19

0, 1, 2, 3 20 и ниже 01

ТСФ
14, 15

4 и выше
16, 18

01
16, 17, 18, 19 16 и ниже
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1 2 3 4 5 6 7 8

СС

1СС —
07 Все кате-

гории

20, 22, 24, 
26, 28 00, 01

08, 09 34 и выше

2СС
—

08, 09, 10, 
11, 12, 13

Все кате-
гории

26, 28, 30, 
32

00, 01

3СС —

08, 09

Все кате-
гории

20, 22, 24
00, 0110, 11, 12, 

13
16, 18, 20, 
22, 24

14 16, 18, 20
00

15, 16, 17 18, 20

Т

1Т
1ТВ 15, 16, 17, 

18, 19, 20
0, 1, 2, 3 12, 14, 16

00
1ТФ

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20

4 и выше 12, 14

2Т
2ТВ 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25

0, 1, 2, 3
08, 10 00

2ТФ 4 и выше

А

1А

1АВ 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 
31, 32, 33, 
34, 35

0, 1, 2, 3 20

60 и ниже

Классы 
22–25 при 
V

daf менее 
8%

1АФ 4 и выше 10 и выше

2А

2АВ

36, 37, 38, 
39, 40, 41, 
42, 43, 44

0, 1, 2, 3

10 и выше 40 и выше

Подтип 
для углей 
контакто-
вого мета-
морфизма 
20 и выше

2АФ 4 и выше

3А
3АВ

45 и выше
0, 1, 2, 3

15 и ниже 50 и выше
3АФ 4 и выше

В ГОСТ 25543–2013 регламентированы методы оценки всех класси-
фикационных параметров в соответствии с действующими национальны-
ми и международными стандартами. Рассмотрен ряд положений, связан-
ных с практическим применением классификации (вопросы смешения 
углей различных марок, кодирования и маркировки смесей и продуктов 
обогащения).

Таблица 23.9. Окончание
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Возможные направления использования ископаемых углей различ-
ных марок, групп и подгрупп в соответствии с их технологическими 
свойст вами представлены в табл. 23.10.

Таблица 23.10

Направления использования ископаемых углей по маркам, технологическим 
группам и подгруппам по ГОСТ 25543–2013

№ 
п/п

Направление 
использования

Марка Группа Подгруппа

1 2 3 4 5

1. Технологическое

1.1 Слоевое коксование КЖ — —

К
1К 1КВ, 1КФ

2К 2КВ, 2КФ

Ж 1Ж, 2Ж —

ГЖ 1ГЖ, 2ГЖ —

ОС
1ОС 1ОСВ, 1ОСФ

2ОС 2ОСВ, 2ОСФ

ГЖО
1ГЖО 1ГЖОВ, 1ГЖОФ

2ГЖО 2ГЖОВ, 2ГЖОФ

КО
1КО 1КОВ, 1КОФ

2КО 2КОВ, 2КОФ

Г
1Г 1ГВ, 1ГФ

2Г —

КС
1КС 1КСВ, 1КСФ

2КС 2КСВ, 2КСФ

КСН — КСНВ, КСНФ

ДГ — ДГВ, ДГФ

ТС — ТСВ, ТСФ

СС 1СС, 2СС, 3СС —

1.2 Специальные 
процессы подготов-
ки и коксования

Все марки, группы, подгруппы каменных углей, 
используемые для слоевого коксования, а также

Т
1Т 1ТВ, 1ТФ

2Т 2ТВ, 2ТФ

Д — ДВ
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Таблица 23.10. Продолжение

1 2 3 4 5

1.3 Производство 
генераторного газа 
в газогенераторах 
стационарного типа:

• смешанного газа Б 3Б 3БВ, 3БФ

ДГ — ДГФ

КС
1КС 1КСВ, 1КСФ

2КС 2КСВ, 2КСФ

ГЖО 1ГЖО 1ГЖОВ, 1ГЖОФ

СС 1СС, 2СС, 3СС —

ТС — ТСВ

Т 1Т 1ТВ

• водяного газа Т 2Т 2ТВ, 2ТФ

А

1А 1АВ, 1АФ

2А 2АВ, 2АФ

3А 3АВ, 3АФ

1.4 Производство 
синтетического 
жидкого топлива

Б

1Б —

2Б 2БВ

3Б 3БВ

Д — ДВ

ДГ — ДГВ

Г
1Г 1ГВ

2Г —

ГЖ 1ГЖ, 2ГЖ —

1.5 Полукоксование

Б

1Б —

2Б 2БВ

3Б 3БВ

Д — ДВ

ДГ — ДГВ, ДГФ

Г 1Г 1ГВ, 1ГФ

1.6 Производство углеро-
дистого наполнителя 
(термоантрацита) для 
электродных изделий 
и литейного кокса

Т 2Т 2ТФ

А

1А 1АФ

2А 2АВ, 2АФ

3А 3АВ, 3АФ
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Таблица 23.10. Продолжение

1 2 3 4 5

1.7 Производство 
карбида кальция

Т 2Т 2ТФ

А

1А 1АВ, 1АФ

2А 2АВ, 2АФ

3А 3АВ, 3АФ

1.8 Производство 
электрокорунда

Т 2Т 2ТФ

А

1А 1АВ, 1АФ

2А 2АВ, 2АФ

3А 3АВ, 3АФ

2. Энергетическое

2.1 Пылевидное сжига-
ние в стационарных 
котельных установ-
ках

Все марки, группы, подгруппы бурых углей и антра-
цитов, а также не используемые для коксования все 
марки, группы, подгруппы каменных углей

2.2

Слоевое сжигание 
в стационарных ко-
тельных установках 
и кипящем слое

Все марки, группы, подгруппы бурых углей 
и антрацитов, а также не используемые для коксова-
ния все марки, группы, подгруппы каменных углей. 
Для факельно-слоевых топок угли марки А всех 
групп, подгрупп не используются

2.3

Сжигание
в отражательных 
печах

ДГ — ДГВ, ДГФ

Г 1Г 1ГВ, 1ГФ

СС 1СС, 2СС —

2.4 Сжигание в топках 
судов

Д — ДВ, ДФ

ДГ — ДГВ, ДГФ

СС 1СС, 2СС, 3СС —

А

1А 1АВ, 1АФ

2А 2АВ, 2АФ

3А 3АВ, 3АФ

Т 1Т, 2Т 1ТВ, 1ТФ, 2ТВ, 2ТФ

и не используемые для коксования

Г
1Г 1ГВ, 1ГФ

2Г —

ГЖО 1ГЖО 1ГЖОВ, 1ГЖОФ

ГЖ 1ГЖ, 2ГЖ —

Ж 1Ж, 2Ж —

КЖ — —
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Таблица 23.10. Продолжение
1 2 3 4 5

2.5 Сжигание в топках 
энергопоездов

Б 3Б 3БВ

Д — ДВ, ДФ

ДГ — ДГВ, ДГФ

Г
1Г 1ГВ, 1ГФ

2Г —

СС 2СС, 3СС —

2.6 Сжигание в топках 
паровозов

Все марки, группы, подгруппы бурых углей 
и антрацитов, а также не используемые для коксова-
ния каменные угли всех марок, групп, подгрупп

2.7 Топливо для 
коммунальных нужд

Все марки, группы, подгруппы бурых углей 
и антрацитов, а также не используемые для коксова-
ния каменные угли всех марок, групп, подгрупп

2.8 Топливо для 
бытовых нужд

Все марки, группы, подгруппы бурых углей 
и антрацитов, а также не используемые для коксова-
ния каменные угли всех марок, групп, подгрупп

3. Производство строительных материалов

3.1 Производство изве-
сти Б

2Б 2БВ, 2БФ

3Б 3БВ, 3БФ

Д — ДВ, ДФ

ДГ — ДГВ, ДГФ

СС 1СС, 2СС, 3СС —

А

1А 1АВ, 1АФ

2А 2АВ, 2АФ

3А 3АВ, 3АФ

а также не используемые для коксования

Г 2Г —

ГЖ 1ГЖ, 2ГЖ —

Ж 2Ж —

К
1К 1КВ, 1КФ

2К 2КВ, 2КФ

3.2 Производство 
цемента

Все марки, группы, подгруппы бурых углей 
и антрацитов

Д — ДВ

ДГ — ДГВ, ДГФ
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1 2 3 4 5

3.2 Производство 
цемента

СС 1СС, 2СС, 3СС —

ТС — ТСВ, ТСФ

Т
1Т 1ТВ, 1ТФ

2Т 2ТВ, 2ТФ

и не используемые для коксования

Г 2Г —

ГЖО 1ГЖО 1ГЖОВ, 1ГЖОФ

КС
1КС 1КСВ, 1КСФ

2КС 2КСВ, 2КСФ

КСН — КСНВ, КСНФ

3.3 Производство 
кирпича

Не используемые для коксования угли всех марок, 
групп, подгрупп 

4. Прочие направления использования

4.1 Производство 
углеродных 
адсорбентов

Д — ДВ

Г 1Г 1ГВ

ГЖО
1ГЖО 1ГЖОВ

2ГЖО 2ГЖОВ

4.2 Производство 
активного угля

СС 3СС —

Т 2Т 2ТФ

4.3 Агломерация руд Т 2Т 2ТФ

А

1А 1АВ, 1АФ

2А 2АВ

3А 3АВ

Примеры кодирования и маркировки углей по ГОСТ 25543–2013
1. Кодовое число угля 1113218.
Уголь с таким кодовым числом имеет:

– класс 11 (произвольный показатель отражения витринита 
Ro,r = 1,10 – 1,19% в соответствии с табл. 23.4); 

– категорию 1 (содержание фюзенизированных компонентов 
OK = 10 –19% в соответствии с табл. 23.5); 

– тип 32 (выход летучих веществ V daf от 32 до 34% в соответствии 
с табл. 23.7); 

Таблица 23.10. Окончание
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– подтип 18 (толщина пластического слоя y = 18 мм в соответствии 
с табл. 23.7). 

Марка Ж (жирный), группа 2Ж (второй жирный) в соответствии 
с табл. 23.9.

2. Уголь шахты № 10 им. Артема пласта l7 Донецкого бассейна харак-
теризуется следующими показателями:

– произвольный показатель отражения витринита Ro,r = 1,55%;
– содержание фюзенизированных компонентов OK = 8%;
– выход летучих веществ V daf = 19,5%;
– толщина пластического слоя y = 11 мм.

Этот уголь в соответствии с табл. 23.4, 23.5, 23.7 относится к классу 
15, категории 0, типу 18, подтипу 11. Кодовое число — 1501811. Уголь 
с таким сочетанием кодов относится в соответствии с табл. 23.9 к марке 
ОС (отощенный спекающийся), группе 1ОС (первый отощенный спека-
ющийся), подгруппе 1ОСВ (первый отощенный спекающийся витри-
нитовый).

3. Уголь шахты Дальние Горы пласта Подспорный Кузнецкого бас-
сейна характеризуется следующими показателями:

– произвольный показатель отражения витринита Ro,r = 0,90%;
– содержание фюзенизированных компонентов OK = 45%;
– выход летучих веществ V daf = 28%;
– толщина пластического слоя y = 13 мм.

Этот уголь в соответствии с табл. 23.4, 23.5 и 23.7 относится к клас -
су 09, категории 4, типу 28, подтипу 13. Кодовое число — 0942813. 
В табл. 23.9 такое сочетание класса, категории, типа и подтипа отсутству-
ет. В соответствии с ГОСТ 25543 данный уголь по классу и подтипу 
относится к марке ГЖО (газовый жирный отощенный), группе 2ГЖО 
(второй газовый жирный отощенный), подгруппе 2ГЖОФ (второй га-
зовый жирный отощенный фюзинитовый) (табл. 23.9).

4. Уголь Нерюнгринского месторождения Южно-Якутского бассейна 
характеризуется следующими показателями:

– произвольный показатель отражения витринита Ro,r = 1,58%;
– содержание фюзенизированных компонентов OK = 15%;
– выход летучих веществ V daf = 20,1%;
– толщина пластического слоя y = 12 мм;
– показатель свободного вспучивания SI = 8 1/2.

Этот уголь в соответствии с табл. 23.4, 23.5, 23.7 относится к клас су 
15, ка тегории 1, типу 20, подтипу 12. Код по SI в соответствии с ГОСТ 
30313 равен 8. Кодовое число — 1512012-8. В соответствии с табл. 
23.9 с учетом примечания к подгруппе 2КВ данный уголь относится 
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к марке К  (коксовый), группе 2К (второй коксовый), подгруппе 2КВ 
(второй коксовый витринитовый).

§ 23.3 Стандарты по видам потребления углей

Стандарты по видам потребления углей ранее были разработаны для ос-
новных угольных бассейнов страны на основе существовавших в то время 
бассейновых классификаций. Отмена этих классификаций повлекла за собой 
отмену практически всех стандартов типа «технические условия» на угли.

Действующая Единая классификация углей по генетическим и техно-
логическим параметрам служит научной основой для разработки новых 
стандартов по видам потребления. В настоящее время введены в действие 
12 (двенадцать) стандартов категории «Технические условия».

В этих стандартах марки углей определены по ГОСТ 25543–2013 при-
менительно к различным бассейнам и установлены обязательные техни-
ческие требования к качеству угольной продукции по видам потребления 
(энергетическое, технологическое и прочие виды производств).

Технические требования к углям, используемым в энергетике, уста-
новлены в следующих стандартах:

ГОСТ 32347–2013 «Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Гор-
ловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия»;

ГОСТ 32351–2013 «Угли Челябинского бассейна для пылевидного, 
слоевого сжигания и бытовых нужд населения. Технические условия»;

ГОСТ 32352–2013 «Угли Восточной Сибири для энергетических це-
лей. Технические условия»;

ГОСТ 32354—2013 «Угли Дальнего Востока для энергетических це-
лей. Технические условия»;

ГОСТ Р 57021–2016 «Угли Канско-Ачинского бассейна для энергети-
ческих целей. Технические условия».

Обязательные требования к качеству угольной продукции, использу-
емой для технологических целей (полукоксование, изготовление актив-
ных углей, производство ферросплавов, доменное и недоменное исполь-
зование взамен кокса, агломерация руд, цветная металлургия) и в ряде 
специальных производств, например, в производстве строительных мате-
риалов, установлены в стандартах:

ГОСТ 32345–2013 «Угли Якутии для энерготехнологических целей 2. 
Технические условия»;

2 К энерготехнологическим целям использования углей относят процессы пылевидного 
и слоевого сжигания в отопительных печах (объекты социально-бытового назначения и бытовых 
нужд населения), а также процессы полукоксования и коксования, производства кирпича и цемента.
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ГОСТ 32346–2013 «Угли о. Сахалин для энерготехнологических це-
лей. Технические условия»;

ГОСТ 32348–2013 «Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Гор-
ловского бассейнов для цементных и известковых печей и производства 
кирпича. Технические условия»;

ГОСТ 32349–2013 «Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Гор-
ловского бассейнов для технологических целей. Технические условия»;

ГОСТ 32353–2013 «Угли Восточной Сибири для энерготехнологиче-
ских целей. Технические условия»;

ГОСТ 32355–2013 «Угли Дальнего Востока для цементных и извест-
ковых печей и производства кирпича. Технические условия»;

ГОСТ 32991–2014 «Угли Печорского бассейна для энерготехнологи-
ческих целей. Технические условия».

Стандарты по видам потребления состоят из следующих разделов: об-
ласть применения, нормативные ссылки, технические требования, требо-
вания безопасности, правила приемки и методы контроля, транспортиро-
вание и хранение углей.

В стандартах категории «Технические условия» регламентирова-
ны марки углей по ГОСТ 25543–2013, предназначенные для данного 
вида использования. Марки указаны в сочетании с размерами кусков по 
ГОСТ 19242–73. В раздел «Технические требования» помещают таблицы 
с нормами показателей качества, которым должна соответствовать уголь-
ная продукция. В этом разделе отмечают принадлежность углей к окис-
ленным формам и устанавливают степень окисленности. Например, угли 
Кузнецкого и Горловского бассейнов классифицируют по степени окис-
ленности в соответствии с ГОСТ 32356–2013 «Угли каменные и антраци-
ты окисленные Кузнецкого и Горловского бассейнов. Классификация».

Во всех перечисленных стандартах по видам потребления обязатель-
ными показателями качества являются зольность Ad по ГОСТ Р 55661–
2013 (ИСО 1171:2010) и массовая доля общей влаги в рабочем состоянии 
топлива W r

t по ГОСТ Р 52911–2013 или ГОСТ 11014–2001. В зависимос-
ти от видов потребления приняты нормы массовой доли кусков размером 
менее нижнего предела в классе крупности и массовой доли минераль-
ных примесей (породы). При использовании углей для полукоксования 
(ГОСТ 32353–2013) в технических требованиях устанавливают также 
нормы показателей качества: массовая доля общей серы Sd

t по ГОСТ 8606–
2015 (ISO 334:2013) и выход летучих веществ V daf по ГОСТ Р 55660–2013.

В соответствии с требованиями по безопасности угольной продукции 
по ГОСТ 32464–2013 в технических требованиях стандартов по видам 
пот ребления установлены обязательные нормы показателей качества, 
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харак теризующих безопасность углей. По ГОСТ 32464–2013 такими по-
казате лями являются: зольность, массовая доля мышьяка, хлора и серы 
в углях (глава 14). Для углей и антрацитов отдельных предприятий уста-
навливают кодовые числа в соответствии с действующими кодификация-
ми: для бурых углей — по ГОСТ 28663–90, для каменных углей и антра-
цитов — по ГОСТ 30313–95.

В перечень нормируемых показателей качества углей в зависимости 
от вида потребления включены такие показатели качества, несоблюдение 
которых влечет за собой экономические санкции по отношению к произ-
водителям угольной продукции.

Кроме этих обязательных норм, существуют дополнительные харак-
теристики, которые обычно приводят в технических условиях отдельных 
предприятий угольной промышленности. Для энергетических углей таки-
ми характеристиками являются теплота сгорания и выход летучих веществ.

Декларирование угольной продукции проводят на соответствие требо-
ваниям стандартов категории «Технические условия». Для подтверждения 
соответствия первым обязательным требованием является установление 
марки по ГОСТ 25543–2013 и кода по ГОСТ 28663–90 или ГОСТ 30313–95.

Создание стандартов категории «Технические условия», в которых 
установлены оптимальные нормы качества углей, необходимо для рацио-
нального использования угольных ресурсов. В настоящее время разра-
ботка стандартов по видам потребления продолжается.

§ 23.4 Кодификации бурых углей

Первая международная кодовая система бурых углей была регламенти-
рована в стандарте ISO 2950:1974 «Угли бурые и лигниты. Классификация 
по типам на основе содержания общей влаги и выхода смолы». Стандарт 
распространяется на бурые угли и лигниты и устанавливает их классифи-
кацию по типам на основе двух параметров: содержание общей влаги ра-
бочего топлива, рассчитанное на беззольную массу (Wt

raf) 3, и выход смолы 
полукоксования на сухое беззольное состояние топлива ( daf

sKT ). По первому 
параметру угли разделены на 6 классов, а по второму параметру внутри каж-
дого класса выделено по 5 групп. Тип бурого угля  обозначается  двузначным 
кодовым числом, в котором первая цифра означает номер класса, а вторая 
цифра — номер группы (табл. 23.11).

3 В стандарте ISO 2950:1974 этот параметр называется «total moisture content of run-of-
mine coal on the ash-free basis». Расчет Wt

raf 
 проводят по формуле:

 100   .
100

raf r
t t rW W

A
 


 (23.1)
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Таблица 23.11

Кодовые числа бурых углей по стандарту ISO 2950:1974

Группа
Кодовые числа

daf
sKT  , % Номер

Более 25 4 14 24 34 44 54 64

Более 20 до 25 вкл. 3 13 23 33 43 53 63

Более 15 до 20 вкл. 2 12 22 32 42 52 62

Более 10 до 15 вкл. 1 11 21 31 41 51 61

10 и менее 0 10 20 30 40 50 60

Номер класса 1 2 3 4 5 6

raf
tW , %

20 и 
менее

Более 
20 до 30

вкл.

Более
30 до 40

вкл.

Более
40 до 50

вкл.

Более
50 до 60

вкл.

Более
60 до 70

вкл.

Бурые угли в зависимости от места образования и геологического 
времени формирования месторождений существенно различаются по 
составу и свойствам. Это предопределяет достаточно широкий спектр 
использования бурых углей в промышленности. Кодирование углей по 
двум параметрам, принятым в стандарте ISO 2950:1974, недостаточно для 
детальной характеристики состава и свойств бурых углей и оценки их ка-
чества как сырья, применяемого в различных процессах промышленной 
переработки.

В конце 1980-х годов специалистами Болгарии, Германии, Польши, 
СССР и Чехословакии была разработана система кодификации бурых 
углей на основе комплекса генетических и технологических параметров 
(ГОСТ 28663–90, СТ СЭВ 6767–89).

В настоящее время на территории России и стран СНГ действует 
ГОСТ 28663–90 «Угли бурые (угли низкого ранга 4). Кодификация» (из-
дание 2002 г.). Данный стандарт устанавливает кодовую систему пока-

4 Ранг, степень углефикации (rank, range) — положение угля в ряду углефикации, кото-
рое указывает, на какой стадии изменения химических и физических свойств находится уголь. 
В Международных кодификациях генетический ряд углей разделен на угли низкого, среднего 
и высокого рангов, что соответствует принятому в нашей стране разделению на бурый уголь, 
каменный уголь и антрацит.
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зателей качества, отражающих генетические особенности и основные 
технологические параметры бурых углей. Область применения стан-
дарта — угли в их естественном залегании, а также товарная угольная 
продукция, необогащенные и обогащенные угли и угольные смеси. Гра-
ница между бурыми углями и торфом установлена по показателю мак-
симальной влагоемкости беззольного топлива max

afW  (для бурых углей — 
менее 70%), а между бурыми и каменными углями — по произвольному 
показателю отражения витринита Ro,r (для бурых углей — менее 0,60%) 
и высшей теплоте сгорания влажного беззольного угля ,

af
s VQ  (для бурых 

углей — менее 24 МДж/кг).
В ГОСТ 28663–90 бурые угли характеризуются с помощью кодо-

вого числа, которое включает 11 цифр, соответствующих восьми ос-
новным параметрам (главный код), и 7 цифр, соответствующих трем 
дополнительным параметрам (дополнительный код). В главном коде 
содержатся четыре генетических параметра: средний показатель отра-
жения 5 гуминита или витринита Ro,r ; максимальная влагоемкость max

afW ; 
сумма гелифицированных мацералов G (на чистый уголь); сумма фю-
зенизированных (инертинитовых) мацералов OK (на чистый уголь) 
и четыре технологических параметра: выход смолы полукоксования daf

sKT ; 
зольность Ad; низшая теплота сгорания рабочего топлива ,

r
i pQ ; содержа-

ние общей серы Sd
t. В дополнительном коде отражены показатели: содер-

жание текстинита Htt ; суммарное содержание оксидов натрия и калия 
в золе, пересчитанное на сухое топливо; температура плавления золы tB 
(HT), °С.

Полное кодовое число составляют из четырех цифровых групп, пер-
вая из которых представляет собой код показателя Ro,r , вторая — коды 
остальных генетических показателей ( max

afW , G и OK), третья — коды 
технологических показателей ( daf

sKT , Ad, ,
r
i pQ , Sd

t ), четвертая — коды допол-
нительных параметров. Группы цифр в кодовом числе отделяют друг от 
друга дефисом. Если значения отдельных показателей отсутствуют или 
их не определяют, то на место цифры ставят знак «*» в случае однознач-
ного кода или знак «**» в случае двухзначного кода.

Основные генетические, технологические и дополнительные параме-
тры, методы их определения, коды и порядок их расположения в кодовом 
числе представлены в табл. 23.12.

5 Этот термин соответствует принятому в настоящее время термину по ГОСТ 17070 «про-
извольный показатель отражения».
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Таблица 23.12

Кодирование показателей бурых углей по ГОСТ 28663–90

Порядок 
цифр 
в коде

Наименование 
и обозначение 

показателя

Значения 
показателя

Цифра 
кода

Метод 
испытания

1 2 3 4 5

Генетические показатели

1 и 2

Произвольный 
показатель отраже-
ния гуминита1) или 
витринита Ro,r , %

От 0,10 до 0,19 вкл.
От 0,20 до 0,29 вкл.
От 0,30 до 0,39 вкл.
От 0,40 до 0,49 вкл.
От 0,50 до 0,59 вкл.

01
02
03
04
05

ГОСТ Р 55659–
2013 (ИСО 7404-
5:2009)

3

Максимальная 
влагоемкость без-
зольного топлива2) 

max
afW  , %

Менее 20
От 20,0 до 29,9 вкл.
От 30,0 до 39,9 вкл.
От 40,0 до 49,9 вкл.
От 50,0 до 59,9 вкл.
От 60,0 до 69,9 вкл.

1
2
3
4
5
6

ГОСТ 8858–93  
(ИСО 1018–75) 
или 
ГОСТ 26898–86

4

Сумма гелифициро-
ванных мацералов 
(без минеральных 
включений)3) G, %

Менее 20
От 20 до 39 вкл.
От 40 до 59 вкл.
От 60 до 79 вкл.
80 и более

0
2
4
6
8

ГОСТ Р 55662–
2013 (ИСО 7404-
3:2009)

5

Сумма инертинито-
вых (фюзенизиро-
ванных) мацералов 
OK, %

Менее 10
От 10 до 19 вкл.
От 20 до 29 вкл.
От 30 до 39 вкл.
40 и более

0
1
2
3
4

ГОСТ Р 55662–
2013 (ИСО 7404-
3:2009)

Технологические показатели

6 и 7 Выход смолы полу-
коксования 

daf
sKT , %

Менее 10
От 10 до 14,9
От 15,0 до 19,9 
20,0 и более 

05
10
15
20

ГОСТ 3168–93 
(ИСО 647–74)

8 Зольность Ad, %

Менее 10,0
От 10,0 до 19,9
От 20,0 до 29,9
От 30,0 до 39,9 
От 40,0 до 49,9
От 50,0 до 59,9
От 60,0 до 69,9
70,0 и более

0
1
2
3
4
5
6
7

ГОСТ Р 55661–
2013 (ИСО 
1171:2010)
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Таблица 23.12. Окончание
1 2 3 4 5

9 и 10

Низшая теплота 
сгорания на рабочее 
состояние топлива4) 

,
r
i pQ , МДж/кг

Менее 6,00
От 6,00 до 7,99 
От 8,00 до 9,99 
От 10,00 до 11,99 
От 12,00 до 13,99
От 14,00 до 15,99
От 16,00 до 17,99
От 18,00 до 19,99
20,00 и более

04
06
08
10
12
14
16
18
20

ГОСТ 147–2013 
(ISO1928:2009)

11

Массовая доля 
общей серы на сухое 
состояние топлива 
Sd

t  , %

Менее 1,00
От 1,00 до 1,99
От 2,00 до 2,99
От 3,00 до 3,99
От 4,00 до 4,99
От 5,00 до 5,99
От 6,00 до 6,99
От 7,00 до 7,99
От 8,00 до 8,99
9,00 и более

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ГОСТ 2059–95 
(ИСО 351–96) 
или
ГОСТ 8606–2015 
(ISO 334:2013)

Дополнительные показатели

12 и 13 Содержание тексти-
нита Htt , %

Менее 1,0
От 1,0 до 1,9
От 2,0 до 2,9
От 3,0 до 3,9
и т.д.

00
01
02
03

ГОСТ Р 55662–
2013 (ИСО 7404-
3:2009)

14 и 15

Суммарное содер-
жание Na2О и K2О 
в золе в расчете на 
сухое состояние 
топлива, %

Менее 1,00
От 1,00 до 1,99
От 2,00 до 2,99
От 3,00 до 3,99
и т.д.

00
01
02
03

ГОСТ 10538–87

16, 17 
и 18

Температура плав-
кости золы5) HT, °С

От 1300 до 1309
От 1310 до 1319
От 1320 до 1329

130
131
132

ГОСТ 32978–
2014 (ISO 
540:2008)

1) Измерения проводят на однородных бесструктурных участках гуминита.
2) Расчет max

afW  см. главу 5, формулы (5.1) и (5.2).
3) Значение показателя определяют при A

d
 < 30% как сумму гумоколлинита 

 и двух третей ульминита и дензинита, т. е. G = Hk +2/3 (Htu +Hdd).
4) При общей влаге рабочего топлива равной максимальной влагоемкости: Wt

r
 = Wmax (см. § 5.1).

5) Интервалы значений HT приведены в качестве примера.
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Примеры кодирования бурых углей по ГОСТ 28663–90

1. Уголь характеризуется следующими показателями:

Произвольный показатель отражения витринита Ro,r = 0,32%

Максимальная влагоемкость max
afW  = 52%

Сумма гелифицированных мацералов G = 45%

Сумма инертинитовых (фюзенизированных) мацералов OK = 15%

Выход смолы полукоксования daf
sKT  = 17,5%

Зольность A
d= 12,3%

Низшая теплота сгорания рабочего топлива ,
r
i pQ  = 16,8 МДж/кг

Сера общая Sd
t  = 1,5%

В соответствии с табл. 23.12 уголь обозначают кодом 03-541-151161

2. Уголь обозначен кодом 02-520-151103-0201131. 
В соответствии с табл. 23.12 уголь характеризуется следующими показателями:

Произвольный показатель отражения витринита Ro,r от 0,20 до 0,29%

Максимальная влагоемкость max
afW  от 50,0 до 59,9%

Сумма гелифицированных мацералов G от 20,0 до 39%

Сумма инертинитовых (фюзенизированных) мацералов OK менее 10%

Выход смолы полукоксования daf
sKT  от 15,0 до 19,9%

Зольность A
d от 10,0 до 19,9%

Низшая теплота сгорания ,
r
i pQ  от 10,0 до 

11,99 МДж/кг

Сера общая Sd
t  от 3,00 до 3,99%

Содержание текстинита Htt от 2,00 до 2,9%

Суммарное содержание оксидов натрия и калия в 
золе в расчете на сухое состояние топлива от 1,00 до 1,99%

Температура плавкости золы HT от 1310 до 1319 °С

В ГОСТ 28663–90 (Приложение 2) рассмотрены примеры использова-
ния бурых углей (брикетирование без связующих веществ, полукоксование 
брикетов, газификация брикетов, газификация в куске, слоевое сжигание 
в топке, сжигание в пылеугольной топке, сжигание в кипящем слое) с ука-
занием при этом кодов их генетических и технологических параметров.
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В 2002 г. Европейская Экономическая Комиссия ООН (ЕЭК ООН) 
утвердила Международную систему кодификации углей низкого ранга 
(бурых углей), подготовленную Целевой группой Комитета по устойчи-
вой энергетике ЕЭК [44].

Международная система кодификации бурых углей применима для 
характеристики показателей качества рядовых и обогащенных углей от-
дельных пластов или свиты пластов. В соответствии с этой системой гра-
ница между бурыми и каменными углями установлена по произвольному 
показателю отражения витринита Ro,r  (менее 0,60%) и высшей теплоте 
сгорания влажного беззольного топлива ,

af
s VQ (менее 24 МДж/кг), и эта 

граница полностью совпадает с границей, установленной в Международ-
ной кодификации углей среднего и высокого рангов (ГОСТ 30313–95) 
и в Единой классификации по ГОСТ 25543–2013.

Международная система кодификации бурых углей построена 
на основных и дополнительных параметрах. При этом использованы 
практически все показатели, принятые в кодификации бурых углей по 
ГОСТ 28663–90, за исключением ,

r
i pQ  и max

afW , вместо которых приняты 
показатели ,

daf
s VQ  и Wt

r соответственно.
Бурые угли характеризуются восьмизначным кодовым числом, ко-

торое устанавливается с помощью следующих четырех основных пара-
метров:

• высшая теплота сгорания при постоянном объеме на сухое беззоль-
ное состояние топлива ,

daf
s VQ — две цифры;

• массовая доля общей влаги рабочего топлива Wt
r — две цифры;

• зольность на сухое состояние угля Ad — две цифры;
• содержание общей серы на сухое состояние угля Sd

t — две цифры.
Параметры определяют стандартными методами ИСО. Расположение 

цифр в коде строго фиксировано. Между цифрами отдельных показателей 
в кодовом числе оставляют пробел. Кодирование бурых углей производят 
в соответствии с табл. 23.13. При отсутствии каких-либо аналитических 
данных можно проводить частичное кодирование, заменяя отсутствую-
щий параметр знаком «хх».

Дополнительные параметры не кодируются. Они предусмотрены для 
более полной характеристики при выборе бурого угля для того или иного 
вида использования. В перечень таких параметров включены дополни-
тельные показатели по ГОСТ 28663–90, а также ряд других характери-
стик (элементный состав, содержание Cl, As, P, выход гуминовых кис-
лот и др.), всего более 20 показателей. Большинство из них определяют 
 стандартными методами ИСО, а в случае их отсутствия разрешается при-
менять национальные стандарты.
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Таблица 23.13

Кодирование показателей основных параметров 
в Международной системе кодификации бурых углей

Порядок 
цифр 
в коде

Наименование 
и обозначение 

показателя

Значение 
показателя

Цифра 
кода

Метод 
испытания

1 и 2

Высшая теплота 
сгорания на сухое 
беззольное состоя-
ние топлива ,

daf
s VQ , 

МДж/кг

…
От 15,0 до 15,98 вкл.
От 16,0 до 16,98 вкл.
От 17,0 до 17,98 вкл.

…

15
16
17

ГОСТ 147–2013 
(ISO 1928:2009)

3 и 4 Влага общая рабо-
чего топлива Wt

r , %

…
От 20,0 до 20,9 вкл.
От 21,0 до 21,9 вкл.

…
От 38,0 до 38,9 вкл.
От 39,0 до 39,9 вкл.

…
От 50,0 до 50,9 вкл.

…
От 65,0 до 65,9 вкл.

…

20
21

38
39

50

65

ГОСТ Р 52911–
2008

5 и 6 
Зольность на сухое 
состояние топлива 
A

d, %

От 0,0 до 0,9 вкл.
От 1,0 до 1,9 вкл.
От 2,0 до 2,9 вкл.

…
От 28,0 до 28,9 вкл.
От 29,0 до 29,5 вкл.

…
От 49,0 до 49,9 вкл.

00
01
02

28
29

49

ГОСТ Р 55661–
2013 
(ИСО 1171:2010)

7 и 8 
Общая сера на 
сухое состояние 
топлива Sd

t  , %

От 0,00 до 0,09 вкл.
От 0,10 до 0,19 вкл.
От 0,20 до 0,29 вкл.

…
От 1,10 до 1,19 вкл.
От 1,20 до 1,29 вкл.
От 1,30 до 1,39 вкл. 

…
От 2,00 до 2,09 вкл.

…
От 3,20 до 3,29 вкл.

…

00
01
02

11
12
13

20

32

ГОСТ 2059–95 
(ИСО 351–96) 
или
ГОСТ 8606–
2015 
(ISO 334:2013)
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В Международной системе кодификации бурых углей, как и в 
ГОСТ 28663–90, приведены примеры применения основных и дополни-
тельных параметров при оценке углей для различных направлений их ис-
пользования.

Примеры кодирования в соответствии с Международной системой 
кодификации бурых углей

1. Кодовое число 23 59 05 04 соответствует углю низкого ранга (буро-
му углю) со следующими значениями параметров: ,

daf
s VQ — от 23,00 до 23,98 

МДж/кг; Wt
r — от 59,0 до 59,9%; Ad — от 5,0 до 5,9%; Sd

t — от 0,40 до 0,49%.
2. Кодовое число 17 61 хх 03 соответствует углю низкого ранга (бу-

рому углю) со следующими значениями параметров: ,
daf
s VQ — от 17,00 до 

17,98 МДж/кг; Wt
r — от 61,0 до 61,9%; Ad — нет данных; Sd

t — от 0,30 до 0,39% .

§ 23.5. Кодификации каменных углей и антрацитов

Первая Международная классификация каменных углей, построен-
ная по кодовой системе, была разработана в 1956 г. Комитетом по углю 
ЕЭК ООН. Она была опубликована под официальным названием «Меж-
дународная классификация каменных углей по типам».

Кодовая система включала разделение углей на классы по выходу 
летучих веществ V daf и теплоте сгорания ,

daf
s VQ  (при V daf > 33%). По спе-

каемости угли были разделены на группы (альтернативно, по индексу 
свободного вспучивания SI или индексу Рога RI), а внутри групп были 
выделены подгруппы по коксуемости (альтернативно, по дилатации по 
методу Одибера-Арну или по типу кокса GK по методу Грей-Кинга). Каж-
дый уголь обозначали трехзначным кодовым числом, которое включало 
номер класса, группы и подгруппы. Кодовые числа были объединены 
в статистические группы.

Показатели спекаемости и коксуемости, принятые как альтернатив-
ные, в действительности характеризовали различные свойства углей. По-
этому оценка угля по одному из параметров группы или подгруппы не 
совпадала с оценкой по другому методу. Вследствие этого угли с одина-
ковыми кодовыми числами могли иметь различные свойства, а один и тот 
же уголь мог получить разные коды.

Эта система была разработана преимущественно для витринито-
вых палеозойских углей северного полушария, поэтому ее было труд-
но применять к углям сложного петрографического состава. Параметры 
данной классификации не отражали генетические особенности и петро-
графичес кий состав углей.
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Международная классификация каменных углей по типам не была 
стандартизована, применялась в ограниченном масштабе и была отмене-
на с принятием Международной системы кодификации углей среднего 
и высокого рангов.

Международная система кодификации углей среднего и высокого 
рангов, т. е. каменных углей и антрацитов, была утверждена ЕЭК ООН 
в 1988 г. Кодификация применима для характеристики углей различно-
го геологического возраста, залегающих в отдельных пластах или свите 
плас тов, а также для различных видов угольной продукции — рядового 
угля, концентратов и промпродуктов обогащения [45].

На основе данной кодификации разработан ГОСТ 30313–95, который 
полностью ей соответствует.

ГОСТ 30313–95 (с Изм. № 1) «Угли каменные и антрациты (угли сред-
него и высокого рангов). Кодификация» распространяется на каменные 
угли и антрациты в их естественном залегании, а также на товарную про-
дукцию шахт, разрезов, обогатительных фабрик, сортировок и других пред-
приятий и устанавливает кодовую систему показателей качества, отража-
ющих генетические особенности и основные технологические параметры.

Граница между бурыми и каменными углями установлена в диапазо-
не произвольного показателя отражения витринита Ro,r от 0,40 до 0,60% 
по величине высшей теплоты сгорания на влажное беззольное состояние  

,
af
s VQ (менее 24 МДж/кг). Эта граница полностью соответствует принятой 

в Единой классификации по ГОСТ 25543–2013.
Для характеристики угля используют 14-значное кодовое число, сос-

тоящее из восьми цифровых групп, составленных на основе восьми пара-
метров (табл. 23.14). Значения параметров (цифровые группы) в кодовом 
числе представляются в строго определенной последовательности:

– первая цифровая группа — произвольный показатель отражения вит ри-
нита Ro,r (%) по ГОСТ Р 55659–2013 (ИСО 7404-5:2009) — две цифры кода;

– вторая цифровая группа — характеристика рефлектограммы по 
ГОСТ Р 55659–2013 (ИСО 7404-5:2009) — одна цифра кода (рис. 23.2);

– третья цифровая группа — мацеральный состав (% об.) (содержание 
инертинита и липтинита) по ГОСТ Р 55662–2013 (ИСО 7404-3:2009) — 
две цифры кода;

– четвертая цифровая группа — индекс свободного вспучивания SI 
по ГОСТ 20330–91 (ИСО 501–81) — одна цифра кода;

– пятая цифровая группа — выход летучих веществ на сухое беззоль-
ное состояние топливаV daf (%) по ГОСТ Р 55660–2013 — две цифры кода;

– шестая цифровая группа — зольность на сухое состояние топлива 
Ad (%) по ГОСТ Р 55661–2013 (ИСО 1171:2010) — две цифры кода;
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– седьмая цифровая группа — массовая доля общей серы в расчете на 
сухое состояние топлива St

d (%) по ГОСТ 2059–95 (ИСО 351–96) или 
ГОСТ 8606–2015 (ISO 334:2013) — две цифры кода;

– восьмая цифровая группа — высшая теплота сгорания на су-
хое беззольное состояние топлива ,

daf
s VQ  (МДж/кг) по ГОСТ 147–2013 

(ISO 1928:2009) — две цифры кода.

Таблица 23.14

Кодирование показателей каменных углей и антрацитов по ГОСТ 30313–95

Цифровая 
группа 

Количество 
цифр в группе

Наименование и обо-
значение показателя

 Значение 
показателя

Цифра 
кода 

1 2 3 4 5

1 2
Произвольный 
показатель отражения 
витринита Ro,r, %

От 0,20 до 0,29 вкл.
От 0,30 до 0,39 вкл.

…
От 1,10 до 1,19 вкл.
От 1,20 до 1,29 вкл.

…
От 2,50 до 2,59 вкл.

…
От 4,90 до 4,99 вкл.

5,00 и более

02
03
…
11
12
…
25
…
49
50

2 1

Характеристика 
рефлектограммы: 
стандартное 
 отклонение  
(число  разрывов), 
см. рис. 23.2

 0,1 (0)
> 0,1  0,2 (0)

> 0,2 (0)
> 0,2 (1)
> 0,2 (2)

> 0,2 (> 2)

0
1

21)

3
4
5

3 2

Содержание 
инертинита I, % об.

От 0 до 10 
От 10 до 20
От 20 до30

…
От 80 до 90
90 и более

0
1
2
…
8
9

Содержание 
липтинита L, % об.

Отсутствует
От 0 до 5

От 5 до 10
От 10 до 15

…
От 30 до 35
От 35 до 40
40 и более

0
1
2
3
…
7
8
9
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1 2 3 4 5

4 1 Индекс свободного 
вспучивания SI

0–1/2
1–11/2
2–21/2

…
7–71/2
8–81/2

9

0
1
2
…
7
8
9

5 2
Выход летучих веществ 
на сухое беззольное 
состояние V daf, % 

48 и более
От 46 до 48
От 44 до 46
От 42 до 44

…
От 10 до 12
От 9 до 10
От 8 до 9

…
От 1 до 2

48
46
44
42
…
10
09
08
…
01

6 2
Зольность 
на сухое состояние 
топлива Ad, % 2)

От 0 до 1
От 1 до 2
От 2 до 3

…
От 20 до 21

00
01
02
…
20

7 2
Сера общая 
на сухое состояние 
топлива Sd

t  , % 3)

От 0,0 до 0,1
От 0,1 до 0,2
От 0,2 до 0,3
От 0,3 до 0,4
От 0,4 до 0,5

…
От 3,0 до 3,1

00
01
02
03
04
…
30

8 2

Высшая теплота 
сгорания на сухое 
беззольное состояние 

,
daf
s VQ , МДж/ кг 

Менее 22
От 22 до 23
От 23 до 24
От 24 до 25

…
От 38 до 39
От 39 до 40

21
22
23
24
…
38
39

1) Рефлектограмма, обозначаемая кодом 2, может также характеризовать уголь высокого 
ранга из пласта.
2) При A

d  21% система кодирования та же.
3) При S

d

t    3,1% система кодирования та же.

Таблица 23.14. Окончание
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Если при характеристике угля не требуется определение всех вось-
ми параметров или отсутствует полный набор аналитических данных, то 
в соответствующую позицию вместо кода ставят знак «х» (при обозна-
чении параметра одной цифрой) или «хх» (при обозначении параметра 
двумя цифрами). Между цифровыми группами в кодовом числе ставят 
пробелы.

В кодификации приведен также перечень дополнительных параме-
тров, которые определяют по международным и национальным стан-
дартам. Число этих параметров не ограничено, они используются при 
необходимости детальной характеристики углей в зависимости от на-
правлений использования. Приведены примеры применения дополни-
тельных параметров в различных процессах использования и переработ-
ки углей (табл. 23.15).

Таблица 23.15

Примеры применения дополнительных параметров в соответствии 
с Изм. № 1 ГОСТ 30313–95

Направления 
использования

Параметры

Коксование

Пластометрические показатели по Сапожникову (y, x), индекс 
Рога (RI), дилатометрические показатели по методу Одибе-
ра-Арну (a, b), тип кокса по Грей-Кингу (GK), массовая доля 
фосфора (P), степень окисленности (OKп), степень обогатимос-
ти (T)

Энергетика
Состав золы, плавкость золы (HT), низшая теплота сгорания 
( ,

r
i pQ ), массовая доля общей влаги (Wt

r), фосфора (P), хлора 
(Cl), мышьяка (As) и малых (рассеянных) элементов

Газификация

Состав золы, плавкость золы (HT ), низшая теплота сгорания 
( ,

r
i pQ ), гранулометрический состав (), общая влага (Wt

r ), раз-
молоспособность (Kло, HGI), толщина пластического слоя (y), 
индекс Рога (RI)

Гидрогениза-
ция 

Элементный состав (C, H, N, O), объемная доля витринита (Vt) 
и липтинита (L), массовая доля минерального вещества (MM) 
и малых (рассеянных) элементов

Общие 
экологические 
аспекты

Гранулометрический состав ), показатель обогатимости (T), 
размолоспособность (Kло, HGI ), массовая доля общей вла-
ги (Wt

r), максимальная влагоемкость (Wmax), массовая доля 
фосфора (P), хлора (Cl), мышьяка (As) и малых (рассеянных) 
элементов
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Примеры кодирования

1. Уголь Печорского бассейна ш. Северная пл. Тройной характеризует-
ся следующими показателями (коды определяли по табл. 23.14 и рис. 23.2):

произвольный показатель отражения витринита Ro,r = 0,93 % (код 09);
характеристика рефлектограммы  = 0,08, без разрывов, уголь из 

пласта (код 0);
мацеральный состав — содержание инертинита I = 29 % (код 2) и со-

держание липтинита L = 4 % (код 1);
индекс свободного вспучивания SI = 8 (код 8);
выход летучих веществ V daf = 30,6 % (код 30);
зольность Ad = 8,14 % (код 08);
сера общая St

d = 0,50 % (код 05);
высшая теплота сгорания ,

daf
s VQ  = 35,43 МДж/кг (код 35);

Кодовый номер угля 09 0 21 8 30 08 05 35.
2. Кодовый номер 13 0 31 8 22 07 03 хх обозначает уголь со следующи-

ми характеристиками по табл. 23.14:
Ro,r — от 1,30 до 1,39% (код 13);
рефлектограмма: 0,1, без разрывов, уголь из пласта (код 0);
мацеральный состав: I – от 30 до 40% (код 3), L – от 0 до 5% (код 1);
SI — от 8 до 8 1/2 (код 8);
V daf — от 22 до 24% (код 22);
Ad— от 7 до 8% (код 07);
St

d — от 0,3 до 0,4% (код 03);

,
daf
s VQ  — нет данных (не определяли), в коде знак «хх».

§ 23.6 Международная классификация углей в пластах

После утверждения Международной системы кодификации углей 
среднего и высокого рангов (§ 23.5) продолжалась работа по созданию но-
вой Международной классификации углей под эгидой ЕЭК ООН. В реше-
нии Седьмого специального совещания Комитета по углю отмечалось, что 
такая классификация должна охватывать геологическую оценку запасов, 
горные разработки и промышленное использование углей (док. COAL/
AC. 5/14, Женева, 28 июня 1988 г.). Итогом работы, проводившейся сна-
чала в рамках Комитета по углю, а затем в рабочей группе по углю Ко-
митета по энергетике ЕЭК ООН, стала Международная классификация 
углей в пластах. После обсуждения возможностей использования этой 
классификации при оценке угольных месторождений стран ЕС она была 
опубликована в 1998 г. на трех рабочих языках ЕЭК ООН [46].
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Рис. 23.2 Типы рефлектограмм и коды по ГОСТ 30313–95 (табл. 23.14):

код 0 — уголь в пласте; код 1 — простая смесь; код 2 — сложная смесь; 
код 3 — смесь с одним разрывом; код 4 — смесь с двумя разрывами; код 5 — смесь 
с числом разрывом более 2 
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Международная классификация углей в пластах была разработана 
для характеристики угольных месторождений и не предназначалась для 
использования во внутренней и международной торговле, а также в про-
мышленности.

В основу этой классификации были положены три характеристики, 
которые в совокупности дают возможность рассматривать уголь как гео-
логическое образование:

• ранг угля или степень углефикации;
• петрографический состав (органическая фация);
• сорт (минеральные примеси, неорганическая фация).
Эти характеристики, являющиеся параметрами классификации, опре-

деляют при анализе свежих пластовых проб. Товарные пробы для определе-
ния значений параметров классификации углей в пластах не используются.

Степень углефикации определяют по произвольному показателю от-
ражения витринита Ro,r (%), петрографический состав — по содержанию 
витринита (Vt), липтинита (L) и инертинита (I) на чистый уголь (%), сорт 
устанавливают по величине зольности Ad (%).

На рис. 23.3 приведена диаграмма, отображающая классификацию 
углей в пластах, основанную на ранге, петрографическом составе и сорте 
углей. Внутри ранга и сорта выделяют категории, группы и подгруппы, 
для обозначения которых приняты не кодовые числа, а традиционные 
названия, заимствованные из некоторых национальных классификаций 
(например, из классификаций углей США, § 23.8).

Как видно из рис. 23.3 в границах рангов угли подразделяют на следу-
ющие категории:

• угли низкого ранга на три категории — А, В и С, причем катего-
рия С представляет собой орто-лигнит, В — мета-лигнит, А — суббиту-
минозный уголь;

• угли среднего ранга на четыре категории — A, B, C и D, при этом 
категория D представляет собой пара-битуминозный уголь, категория 
С — орто-битуминозный, категория В — мета-битуминозный и категория 
А — пер-битуминозный уголь;

• угли высокого ранга на три категории — А, В и С, причем категория 
С представляет собой пара-антрацит, категория В — орто-антрацит и ка-
тегория А — мета-антрацит.

В связи с отсутствием одного достаточно надежного параметра для 
характеристики всего генетического ряда углей (от орто-лигнита до ме-
та-антрацита) нижнюю и верхнюю границы классификации углей в пла-
стах, а также границы отдельных категорий устанавливают на основе 
двух показателей:
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• произвольного показателя отражения витринита Ro,r (%);
• высшей теплоты сгорания на влажное беззольное топливо ,

af
s VQ  

(МДж/кг).
В соответствии с общей концепцией, изложенной в [44–46]:
– углями низкого ранга считаются угли с ,

af
s VQ < 24 МДж/кг и Ro,r < 0,6%;

– углями более высоких рангов (среднего и высокого) считаются:
 • угли с ,

af
s VQ   24 МДж/кг;

 • угли с ,
af
s VQ  < 24 МДж/кг, для которых Ro,r  0,6 %.

В Международной классификации углей в пластах было принято сле-
дующее положение:

– угли с Ro,r   0,6 % должны классифицироваться по значению показа-
теля Ro,r ;

– угли с Ro,r < 0,6 % должны классифицироваться по показателю ,
af
s VQ  

(МДж/кг), причем максимальная влагоемкость может быть заменена на 
общую влагу рабочего топлива или влагу в пласте, поскольку результаты 
определения максимальной влагоемкости углей низкого ранга плохо вос-
производятся.

По Международной классификации углей в пластах разделение углей 
низкого ранга на категории А, В и С проводят по высшей теплоте сгора-
ния на влажное беззольное состояние ( ,

af
s VQ ): орто-лигниты имеют ,

af
s VQ  

менее 15 МДж/кг, мета-лигниты — от 15 до менее 20 МДж/кг, а суббиту-
минозные угли — от 20 до менее 24 МДж/кг.

Разделение углей среднего и высокого рангов проводят по значе-
нию произвольного показателя отражения витринита (Ro,r ); при этом 
Ro,r = 0,6% соответствует границе между углями низкого и среднего ран-
гов, а Ro,r  = 2,0 % — границе между углями среднего и высокого рангов.

В Международной классификации углей в пластах уголь рассматри-
вают целиком как единое геологическое образование, а не только его ор-
ганическую часть. Разделение углей на категории, проводимое по трем ос-
новным параметрам: степени углефикации, петрографическому составу 
и сорту, не связано с технологическими свойствами углей. Иными слова-
ми, угли мира разграничивают по геологической зрелости и соотношению 
в них органической и минеральной частей.

Такая классификация предназначена для характеристики углей, зале-
гающих непосредственно в пластах, и имеет большое значение для учета 
угольных ресурсов в недрах. Для характеристики добытого угля и обла-
стей его использования необходимо применять другие кодификации, та-
кие как Международная система кодификации углей среднего и высокого 
рангов и Международная система кодификации углей низкого ранга.
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Геологи и углехимики по-разному относятся к Классификации 
углей в пластах. Так, среди геологов распространено мнение: «Класси-
фикация углей в пластах служит инструментом для унификации углей 
Мира и сравнения их ресурсов, и поэтому весьма полезна для угольной 
геологии» (В. И. Вялов, частное письмо, 2017 г.). Мнение же углехими-
ков: «Работу над созданием Классификации углей в пластах, удовлет-
воряющей угледобывающие и углеперерабатывающие страны в полной 
мере, целесообразно продолжить» (И. В. Еремин [47]).

На основе Международной классификации углей в пластах разрабо-
тан и утвержден стандарт ISO 11760:2005 6 «Классификация углей», кото-
рый представляет собой несколько упрощенный вариант классификации 
углей в пластах. Классификация по этому международному стандарту 
не предназначена для использования в коммерческих целях, т. к. оценка 
и выбор углей для использования требует проведения детального анализа 
угля, не предусмотренного данной классификацией.

Стандарт ISO 11760:2005 распространяется на все виды углей и опи-
сывает «простую классификационную систему угольных запасов». С по-
мощью этой классификационной системы можно:

• сравнивать угли мира по предложенным параметрам (ключевым 
характеристикам);

• подразделять угли на категории, которые описывают не цифровыми 
кодами, а словами (описательная классификация).

В стандарте ISO 11760 регламентированы термины, принятые в клас-
сификации углей США 7 (лигниты, суббитуминозные угли, битумино-
зные угли и антрациты), и одновременно термины, распространенные 
в ИСО, в некоторых европейских странах и в России (бурый уголь, ка-
менный уголь и антрацит), а также термины, применяемые в Междуна-
родных документах, например, в Международных кодификациях углей 
низкого, среднего и высокого рангов.

В разделе «Термины и определения» стандарта ISO 11760:2005 при-
ведены следующие термины с соответствующими определениями (номер 
термина в круглых скобках соответствует его номеру по ISO 11760):

– (3.5) лигнит, бурый уголь (lignite, brown coal)  — уголь с произволь-
ным показателем отражения витринита Ro,r менее 0,4%;

– (3.6) суббитуминозный уголь (sub-bituminous coal) — уголь с про-
извольным показателем отражения витринита, Ro,r , равным или большим 
чем 0,4 %, но меньшим чем 0,5 %;

6 В настоящее время действует второе издание стандарта ISO 11760:2018, идентичное 
в основных положениях первому изданию.

7 ASTM D388–12 «Standard Classification of Coals by Rank» (см. § 23.8).
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– (3.7) битуминозный уголь (bituminous coal) — уголь, тождествен-
ный углю среднего ранга, с произвольным показателем отражения витри-
нита, Ro,r , равным или большим чем 0,5 %, но меньшим чем 2,0 %;

– (3.8) антрацит (anthracite) — уголь, тождественный углю высокого 
ранга, с произвольным показателем отражения витринита, Ro,r , равным 
или большим чем 2,0 %, но меньшим чем 6,0 %, или, предпочтительнее, 
с максимальным показателем отражения витринита, Ro,max, меньшим чем 
8,0 % в случае геологически неизмененного угля.

Приведенные в ISO 11760 определения терминов «coal» (3.1) и «hard 
coal» (3.9) отличаются от общепринятых определений, регламентирован -
ных в ISO 1213-2:2016, ГОСТ 17070–2014, ГОСТ 25543–2013 и ASTM 
D121–15. Так, по ISO 11760 термин «hard coal» относится к углям среднего 
 (битуминозные) и высокого ранга (антрацит) с произвольным показателем 
отражения витринита, Ro,r , равным или большим чем 0,5 %, но меньшим 
чем 6,0 %. Однако, общепринято под термином «hard coal» понимать толь-
ко угли среднего ранга (каменные угли, битуминозные), а угли высокого 
ранга во всех существующих классификациях называют антрацитами.

Рис. 23.3. Международная классификация углей в пластах
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В основе классификации углей по стандарту ISO 11760:2005 лежит 
представление о том, что физические и химические свойства углей опре-
деляются их геологической зрелостью (степенью углефикации), петрогра-
фическим составом и количеством минеральных веществ. В соответствии 
с этим классификация углей по ISO 11760 основывается на следующих 
показателях:

• произвольный показатель отражения витринита Ro,r (%) [по ГОСТ Р 
55659–2013 (ИСО 7404-5:2009)] — служит для оценки степени углефика-
ции угля;

• содержание витринита Vt (% об. на чистый уголь) [по ГОСТ Р 55662–
2013 (ИСО 7404-3:2009)] — служит для оценки петрографического соста-
ва угля;

• зольность на сухое состояние топлива Ad (%) [по ГОСТ Р 55661–
2013 (ИСО 1171:2010)] — служит для оценки количества неорганических 
веществ в угле.

Весь генетический ряд углей подразделяют на три участка: угли низ-
кого, среднего и высокого рангов, что соответствует разделению углей на 
виды по ГОСТ 25543–2013 и классы по ASTM D388–12.

В табл. 23.16 представлены три категории углей по степени углефи-
кации и соответствующие им виды углей. Названия видов заимствованы 
из классификации углей США (ASTM D388–12, § 23.8). Для того что-
бы применять классификацию углей в пластах к углям России необхо-
димо учитывать соотношение между видами углей по ГОСТ 25543–2013 
и классами углей по АSTM D388–12.

Таблица 23.16

Подразделение углей на категории (ранги) по степени углефикации 

Степень углефикации Показатели

Угли низкого ранга (лигниты и суббитуми-
нозные угли)

Пластовая влага  75 % в расчете 
на беззольный уголь 
Ro,r < 0,5 %

Угли среднего ранга (битуминозные угли) 0,5  Ro,r < 2,0 %

Угли высокого ранга (антрациты)  2,0  Ro,r < 6,0 %

Примечание
Пластовая влага (bed moisture) — общая влага угля при его залегании в пласте 
(ГОСТ 17070–2013). Пластовую влагу на беззольное состояние угля рассчиты-
вают, так же как max

afW  , по формуле (5.1).
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Каждую из указанных трех категорий подразделяют на субкатего-
рии, причем разделение происходит по величине произвольного пока-
зателя отражения витринита и пластовой влаге. Угли низкого ранга раз-
деляют на три субкатегории (А, В, С), угли среднего ранга — на четыре 
субкатегории (А, В, С, D) и угли высокого ранга — на три субкатегории 
(А, В, С) (табл. 23.17).

Таблица 23.17

Подразделение категорий (рангов) углей на субкатегории

Субкатегории Показатели

Угли низкого ранга С
(лигнит С)

Ro,r < 0,4 %
Пластовая влага > 35% и < 75% 
в расчете на беззольное состояние

Угли низкого ранга В
(лигнит В)

Ro,r < 0,4 %
Пластовая влага  35% в расчете 
на беззольное состояние

Угли низкого ранга А
(суббитуминозный уголь А) 0,4  Ro,r < 0,5 %

Угли среднего ранга D
(битуминозные угли D) 0,5  Ro,r < 0,6 %

Угли среднего ранга С
(битуминозные угли С) 0,6  Ro,r < 1,0 %

Угли среднего ранга В
(битуминозные угли В) 1,0 Ro,r < 1,4 %

Угли среднего ранга А
(битуминозные угли А) 1,4  Ro,r < 2,0 %

Угли высокого ранга С
(антрацит С) 2,0  Ro,r < 3,0 %

Угли высокого ранга В
(антрацит В) 3,0  Ro,r < 4,0 %

Угли высокого ранга А 
(антрацит А) 4,0  Ro,r < 6,0 %

Петрографический состав углей, который в данной классификации 
определяется содержанием витринита (% об.), используют для разделе-
ния углей всех рангов на четыре категории по витриниту (табл. 23.18).
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Таблица 23.18

Классификация углей по петрографическому составу

Содержание витринита Vt, % об. 
на чистый уголь

Категория по витриниту

Vt < 40 Низкий витринит

40  Vt < 60 Средний витринит

60  Vt < 80 Умеренно высокий витринит

Vt  80 Высокий витринит

Содержание неорганических веществ в углях, которое оценивают ве-
личиной зольности, используют для разделения углей всех типов на пять 
категорий по зольности (табл. 23.19).

Таблица 23.19

Классификация углей по зольности

Зольность на сухой уголь, % Категория по зольности

A
d < 5 Очень низкая

5  Ad < 10 Низкая

10  Ad < 20 Средняя

20  Ad < 30 Умеренно высокая

30  Ad < 50 Высокая

Классификационная система, основанная на трех параметрах (произ-
вольном показателе отражения витринита, содержании витринита и золь-
ности), значения которых описываются словами для всех субкатегорий, 
позволяет использовать относительно простую описательную классифи-
кацию отдельного образца угля.

В табл. 23.20 приведены примеры того, как угли с определенными 
показателями можно классифицировать по рангу, петрографическому 
составу и зольности, используя только словесное описание этих пока-
зателей.
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Таблица 23.20

Примеры описательной классификации по ISO 11760:2005

Ранг
Ro,r , %

Петрографический 
состав Vt, % об. 
на чистый уголь

Зольность
A

d
, %

Описательная 
классификация образца

1,30 33 8,0 Средний ранг В, низкий витринит, 
низкая зольность (уголь из пласта)

1,50 62 10,0
Средний ранг А, умеренно высокий 
витринит, средняя зольность 
(0-38 мм, обогащенный)

2,70 95 3,0
Высокий ранг С, высокий витринит, 
очень низкая зольность (обогащен-
ный, сортовой, 10х20 мм)

0,70 50 15,0
Средний ранг С, средний витринит, 
средняя зольность (0-50 мм, обога-
щенный)

0,52 65 8,0 Средний ранг D, умеренно высокий 
витринит, низкая зольность (рядовой)

0,381) 35 2,6 Низкий ранг С, низкий витринит, 
очень низкая зольность (рядовой)

0,382) 42 2,6 Низкий ранг В, средний витринит, 
очень низкая зольность (рядовой)

0,62 28 9,0 Средний ранг С, низкий витринит, 
низкая зольность (обогащенный)

1) Пластовая влага 63% в расчете на беззольный уголь.
2) Пластовая влага 28% в расчете на беззольный уголь.

На рис. 23.4 представлена диаграмма классификационной системы 
углей по стандарту ISO 11760:2005. Показано соотношение между словес-
ным описанием ранга (вида) угля, значениями произвольного показате-
ля отражения витринита и содержанием пластовой влаги применительно 
к четырем категориям по витриниту. Пять категорий по зольности изо-
бражены отдельно.

§ 23.7 Рамочная классификация мировых запасов и ресурсов
 энергетических и минеральных ископаемых 

«На протяжении XX века были разработаны различные системы 
классификации ресурсов твердых горючих ископаемых (ТГИ), отра-
жающие физические характеристики ресурсов, а также географическое 
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и  социально-экономическое разнообразие районов их добычи, но согла-
сованной системы классификации еще не существовало.

С развитием системы глобализации в торговле сырьем и финансовых 
рынков было достигнуто понимание исключительной выгодности гармо-
низированной рамочной классификации ТГИ (РК ООН)» [48].

Рис 23.4.Упрощенная диаграмма классификации углей 
по стандарту ISO 11760:2005
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В 1997 г. Европейская экономическая комиссия Организации Объ-
единенных Наций (ЕЭК ООН 8) разработала первый вариант рамочной 
классификации энергетических и минеральных ископаемых ресурсов 
мира (РК ООН), которая представляет собой трехмерную классификаци-
онную систему и «с которой может быть соотнесено большинство других 
классификационных систем ТГИ» [48].

К 2004 г. РК ООН была обновлена с учетом всех энергетических и ми-
неральных ресурсов, а затем пересмотрена и опубликована под названием 
«“Рамочная классификация ископаемых энергетических и минеральных 
запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года”, вклю-
чая правила (спецификацию) применения ее на практике» [48].

Цель разработки РК ООН — геолого-экономическая оценка ресур-
сов/запасов ископаемого топлива и создание системы, которая обеспечит 
совместимость используемых в различных странах классификационных 
терминов и определений.

Сочетание системы Международной рамочной классификации ООН 
с Международной классификацией углей в пластах дает возможность 
проводить расчеты запасов/ресурсов углей на международном уровне, 
опираясь на общую базу. В настоящее время проходит апробация этой 
сис темы в основных угледобывающих странах мира.

Российская система учета запасов и прогнозных ресурсов ТГИ осно-
вана на «Классификации запасов и прогнозных ресурсов ТГИ», утверж-
денной приказом МПР РФ 9 № 278 от 11.12.2006, и Методических реко-
мендациях по применению этой Классификации.

Российская система учета запасов и прогнозных ресурсов твердых го-
рючих ископаемых сопоставима с Международной рамочной классифи-
кацией ООН.

§ 23.8 Классификация углей США

В соответствии с АSTM D388–12 «Standard Classification of Coals by 
Rank» угли США подразделяют на классы: лигниты, суббитуминозные, 
битуминозные и антрациты, а классы — на группы. При этом в антрацитах 
выделены три группы, в битуминозных углях — пять групп, в суббитуми-
нозных — три и в лигнитах — две группы.

8 ЕЭК ООН является одной из пяти региональных комиссий Организации Объединен-
ных Наций. Она представляет Европу, Центральную Азию, Северную Америку и Израиль.

9 Министерство природных ресурсов Российской Федерации.
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Классы и группы углей устанавливают на основе следующих пара-
метров: выход нелетучего углерода на сухое топливо без минеральной 
массы, высшая теплота сгорания на влажное топливо без минеральной 
массы и выход летучих веществ на сухое топливо без минеральной мас-
сы (табл. 23.21).

Таблица 23.21

Параметры классификации углей США по АSTM D388–12

Наименование параметра Единица измерения Обозначение

Нелетучий углерод на сухое без ми-
неральной массы состояние % Co

f
 1)

Выход летучих веществ на сухое без 
минеральной массы состояние % V

o 1)

Высшая теплота сгорания на влажное 
без минеральной массы состояние МДж/кг ,

MMf
s VQ

2)

1) Обозначение по ГОСТ 27313–2015. Органическое состояние топлива, обозна-
чаемое верхним индексом «o», полностью соответствует сухому без минеральной 
массы состоянию, обозначаемому в международных нормативных документах 
как «dmmf» (dry, mineral-matter-free) (табл. 7.1).
2) Влажное без минеральной массы состояние в ГОСТ 27313–2015 не рассматри-
вается и, соответственно, обозначение такого состояния топлива в российских 
стандартах не регламентировано. Указанный верхний индекс составлен по анало-
гии с индексом «af» (ash-free). См. также примечание после таблицы.

Примечание
При расчете для целей классификации высшей теплоты сгорания на 

влажное без минеральной массы состояние используют величину равновес-
ной влагоемкости по ASTM D1412–07 (ГОСТ 33623–2015), которую вычис-
ляют по формуле, аналогичной формуле (5.1) для максимальной влагоемко-
сти. Отличие равновесной влагоемкости от максимальной заключается в том, 
что при определении равновесной влагоемкости пробы измельчают до раз-
мера частиц –1,18 мм независимо от вида топлива, а при определении макси-
мальной влагоемкости (§ 5.1) пробы каменных углей измельчают до –0,2 мм 
(аналитическая проба), а бурых — до –3 мм.

Группам углей присвоены названия и обозначения, приведенные 
в табл. 23.22.
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Таблица 23.22

Названия и обозначения групп углей по АSTM D388– 12

Обозначение 
группы угля

Название группы угля

на английском языке на русском языке

ma meta-anthracite мета-антрацит

an anthracite антрацит

sa semianthracite семиантрацит

lvb low volatile bituminous битуминозный уголь с низким 
выходом летучих веществ

mvb medium volatile bituminous битуминозный уголь со средним 
выходом летучих веществ

hvAb high volatile A bituminous битуминозный уголь A с высоким 
выходом летучих веществ

hvBb high volatile B bituminous битуминозный уголь B с высоким 
выходом летучих веществ

hvCb high volatile C bituminous битуминозный уголь C с высоким 
выходом летучих веществ

subA subbituminous A суббитуминозный уголь A

subB subbituminous B суббитуминозный уголь B

subC subbituminous C суббитуминозный уголь C

ligA lignite A лигнит A

ligB lignite B лигнит B

В табл. 23.23 представлена Классификация углей США, регламенти-
рованная в АSTM D388–12.

Как видно из табл. 23.23 классификация углей США является про-
мышленной (§ 23.1), так как параметры оценивают технологические 
и энергетические свойства углей и позволяют определить способы эффек-
тивной переработки и использования топлив.

В данной классификационной системе угли расположены «by rank», 
т. е. последовательно по степени углефикации от лигнита до антрацита, но 
параметры классификации не отражают генетические особенности и пе-
трографический состав углей.

Каждый из параметров применяется к отдельной части генетическо-
го ряда. Например, лигниты, суббитуминозные и битуминозные угли В 
и С с высоким выходом летучих веществ классифицируют по величине 
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высшей теплоты сгорания на влажное топливо без минеральной массы 
(от 14,65 до 32,557 МДж/кг), а антрациты, битуминозные угли с низким 
и средним выходом летучих веществ и битуминозный уголь А с высоким 
выходом летучих веществ — по выходу нелетучего углерода (от 98 до 69%) 
и выходу летучих веществ (от 2 до 31 %) на сухое состояние топлива без 
минеральной массы.

Таблица 23.23

Классификация углей США по АSTM D388–12

Класс Группа

Классификационный параметр

C
o
f , % V

o
, % , МДж/кг

Спекае-
мость

равно 
или 

более
менее

равно 
или 

более
менее

равно 
или 

более
менее

Антрацит

ma 98 — — 2

не нормируется

не 
спекаютсяan 92 98 2 8

sa 86 92 8 14

Битуми-
нозные 
угли

lvb 78 86 14 22

обычно 
спекаются

mvb 69 78 22 31

hvAb — 69 31 — 32,557 —

hvBb

не нормируется

30,232 32,557

hvCb
26,743 30,232

24,418 26,743 спекаются

Субби-
тумино-
зные угли

subA

не нормируется

24,418 26,743
не 

спекаютсяsubB 22,09 24,418

subC 19,30 22,09

Лигниты
ligA

не нормируется
14,65 19,30 не 

спекаютсяligB — 14,65

В Приложении Х1 к АSTM D388–12 приведен рисунок Х1.1, на кото-
ром показана корреляция значений выхода летучих веществ V o (от 45 до 
15%) и максимального показателя отражения витринита Ro,max (от 0,6 до 
1,8%). Исследования проводили на углях месторождений Северной Аме-
рики. В течение нескольких лет в одной из лабораторий было проанали-
зировано 807 проб углей с зольностью менее 8%.
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Доказанная в этом исследовании корреляционная связь между гене-
тическим (Ro,max) и технологическим (V o) параметрами показывает, что 
деление углей на классы и группы по технологическим параметрам взаи-
мосвязано с генетическим рядом углей.

В отличие от Международной классификации каменных углей по ти-
пам (§ 23.5) показатели спекаемости в АSTM D388 отсутствуют, приведено 
лишь словесное описание этого свойства. Спекаемость можно качествен-
но оценить по виду нелетучих остатков, полученных при определении 
выхода летучих веществ стандартным методом (см. ГОСТ Р 55660–2013, 
раздел 9).

Из табл. 23.23 видно, что угли с выходом нелетучего углерода на су-
хое, свободное от минеральной массы состояние менее 86 %, способные 
спекаться, относят к классу битуминозных углей (группа lvb), а неспека-
ющиеся угли с Co

f  = 86 % и более — к антрацитам (группа sa).
В первом разделе АSTM D388–12 указывается, что классификация 

была разработана и испытана преимущественно на витринитовых углях 
США. К углям, богатым инертинитом или липтинитом, а также к углям 
сложного петрографического состава классификацию углей США при-
менить трудно.

Из табл. 23.23 также следует, что деление углей на группы проводят 
максимум по двум параметрам. В отличие от этого в кодификациях (§ 23.4 
и § 23.5) угли оценивают, используя 10 и более параметров, что позволяет 
прогнозировать поведение углей в различных технологических процессах 
и определять способы их эффективной переработки и использования.

Несмотря на указанные выше недостатки, классификация углей США 
получила широкое распространение и применяется во многих странах, 
а такие названия классов углей как лигниты, суббитуминозные и биту-
минозные угли используются в международных документах, например, 
в Международной классификации углей в пластах (§ 23.7).

§ 23.9 Сопоставление классификаций углей

В разных классификациях генетический ряд углей разделяют на
– виды: бурый уголь, каменный уголь и антрацит в соответствии 

с Единой классификацией по генетическим и технологическим парамет-
рам (§ 23.2) по ГОСТ 25543–2013;

– или ранги: угли низкого, среднего и высокого рангов в соответст-
вии с Международными кодификациями углей (§ 23.4 и § 23.5) по 
ГОСТ 28663–90 и ГОСТ 30313–95. К низкому рангу относятся бурые 
угли, к среднему — каменные и к высокому — антрациты;
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– или классы: лигнит, суббитуминозный уголь, битуминозный уголь, 
антрацит в соответствии с классификацией углей США (§ 23.8) по АSTM 
D388–12.

В Международной классификации углей в пластах и в классификации 
углей по ISO 11760:2005 установлены нижняя и верхняя границы генети-
ческого ряда — от орто-лигнита до метаантрацита (§ 23.6). Генетический 
ряд углей разделен на основные группы: лигнит, суббитуминозные угли, 
битуминозные угли, антрацит или, как вариант, угли низкого, среднего 
и высокого рангов (рис. 23.3, рис. 23.4).

Первая систематизация углей на международном уровне была разра-
ботана в 1956 г. ЕЭК ООН и названа «Международной классификацией 
каменных углей (hard coal)». Затем аналогичная работа была проделана 
в области бурых углей и был принят ISO 2950:1974 «Бурые угли и лигни-
ты (brown coals and lignites). Классификация по типам на основе содер-
жания общей влаги и выхода смолы полукоксования».

В стандартах ИСО на методы испытания твердых топлив долгое 
время использовали традиционные названия углей, принятые в СССР 
и европейских странах: brown coal — бурый уголь, lignite — лигнит, hard 
coal — каменный уголь. Термин «bituminous coal», принятый в класси-
фикации углей США, впервые появился в международных стандартах 
в середине 80-х годов прошлого века, а именно в названиях первых из-
даний стандартов на методы петрографического анализа углей серии 
ISO 7404 (1984–1988 гг.). На примере стандартов этой серии видно, что 
термин «bituminous coal» использовали в международных стандартах 
ИСО и в 90-е годы. Лишь при очередном пересмотре и переиздании неко-
торых стандартов серии ISO 7404 в 2009 г. термин «bituminous coal» был 
заменен в названиях стандартов общим нейтральным термином «coal», 
а в текстах стандартов появились термины, принятые в Международных 
кодификациях углей — угли низкого, среднего и высокого рангов.

В классификации по ГОСТ 25543–2013 бурые угли разделены на три 
технологические группы: 1Б, 2Б, 3Б. В Международной классификации 
углей в пластах угли низкого ранга разделены на три категории: A (субби-
туминозный уголь), B (металигнит) и C (орто-лигнит) (§ 23.7). Орто-лиг-
нит соответствует бурым мягким и землистым углям (1Б), а металигнит 
и суббитуминозный уголь — бурым плотным (2Б, 3Б) [45].

В австралийском стандарте AS 2096–1987 «Классификация и сис-
темы кодирования австралийских углей» регламентированы термины 
«суббитуминозный уголь» (subbituminous coal) и «битуминозный уголь» 
(bituminous coal), а вместо термина «лигнит» (lignite) использовано тра-
диционное название — бурый уголь (brown coal).
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Из приведенных примеров видно, что классификационные названия 
углей различны не только в национальных стандартах разных стран, но 
и в международных документах. Совместимость используемых в разных 
странах классификационных названий углей является необходимым ус-
ловием сопоставления их качества, а также возможности замены одних 
углей другими.

Сравнение наиболее распространенных в мире классификационных 
систем разделения генетического ряда углей на виды, ранги и классы было 
представлено в ГОСТ 9414.1–94 «Уголь каменный и ант рацит. Методы 
петрографического анализа. Часть 1. Словарь терминов» в виде таблицы 
в Приложении 1. Эта таблица была подготовлена проф. И.В. Ереминым 
(ИГИ) на основе действующих в те годы стандартов (ГОСТ 25543–88, 
ASTM D388–88 и Международных кодификаций 1988 года).

Для того, чтобы сравнивать угли, классифицированные в разных си-
стемах, необходимо было использовать один общий параметр классифи-
каций, позволяющий расположить угли в закономерной последователь-
ности, т. е. провести разделение генетического ряда углей по одному 
общему показателю. Для этой цели И. В. Еремин использовал произволь-
ный показатель отражения витринита (Ro,r).

Показатель Ro,r является основным генетическим параметром клас-
сификации (ГОСТ 25543) и кодификаций (ГОСТ 28663 и ГОСТ 30313). 
В отличие от этих систем, в классификации углей США отсутствует еди-
ный показатель, характеризующий положение угля в генетическом ряду, 
т. е. показатель отражения витринита (§ 23.8).

Ценность этой работы состояла в том, что, взяв за основу показатель 
Ro,r и привязав классы углей по ASTM к генетическому ряду углей от бу-
рых до антрацитов, проф. И. В. Еремин показал углехимикам, как в общем 
виде соотносятся эти классификации.

Приведенная ниже табл. 23.24 составлена так же, как таблица 
И. В. Еремина, но она доработана с учетом действующих в настоящее вре-
мя классификаций углей по ГОСТ 25543–2013 и ASTM D388–12.

В табл. 23.24 сохранены предложенные И. В. Ереминым значения Ro,r 
при разделении генетического ряда углей на классы по ASTM. Границы 
между углями низкого (бурые), среднего (каменные) и высокого (антра-
циты) рангов установлены в соответствии с ГОСТ 25543–2013.

Табл. 23.24 дает общее представление о корреляции систем разделе-
ния генетического ряда углей на виды, ранги и классы, но не позволяет со-
поставить классификации таким образом, чтобы установить, каким мар-
кам углей по Единой классификации соответствуют те или иные классы 
и группы по ASTM.
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Таблица 23.24

Корреляция действующих классификационных систем разделения 
генетического ряда углей, принятых в ГОСТ 25543–2013, 

ГОСТ 28663–90, ГОСТ 30313–95 и АSTM D388–12

Примечание
Среди показателей классификационных систем, сопоставляемых 

в табл. 23.24, есть одинаковые показатели, выраженные на разные состояния 
топлива. Это относится к высшей теплоте сгорания, выраженной на влажное 
беззольное ( ,

af
s VQ ) и на влажное без минеральной массы ( ,

MMf
s VQ ) состояния, 

а также к выходу летучих веществ, выраженному на сухое беззольное (V daf) 
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и на органическое (V o) (сухое без минеральной массы) состояния. Сопостав-
ление этих показателей возможно, так как принятый в Российской Федера-
ции коэффициент, выражающий соотношение между зольностью и содержа-
нием минеральной массы невелик и составляет всего 1,1 [см. формулу (7.12)].

Детальное сопоставление этих классификаций было проведено проф. 
В. И. Вяловым. Результат работы опубликован в «Петрологическом ат-
ласе ископаемого органического вещества России» [49] в виде табли-
цы (представлена в настоящей книге как табл. 23.25). Цель этой работы 
сформулирована автором: «Для возможности сопоставления углей Рос-
сии с углями зарубежных стран произведено сравнение Единой промыш-
ленно-генетической классификации и классификации углей США».

Подобные сопоставления национальных классификаций с признан-
ной во всем мире классификацией углей США в настоящее время про-
водят ученые многих стран. В качестве примера в табл. 23.26 приведены 
названия и обозначения углей Германии и соответствующих им углей 
США. Таблица была прислана в ИГИ проф. Дж. Лоу (J. Louw) (Германия, 
Карлсруэ). Границы между группами углей Германии и США установле-
ны по значению выхода летучих веществ на сухое беззольное состояние 
топлива (V daf, %).

Сравнительное изучение углей необходимо для проведения эффек-
тивной и рациональной замены одних углей другими при использовании 
в промышленности разных стран.
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Таблица 23.26

Соответствие классификационных групп углей Германии и США, 
их названия и обозначения

Классификация углей Германии Классификация углей США

V
daf

, 
%

Название и обозначение 
группы угля на языках V

daf
, 

%

Название и обозначение 
группы угля на языках

немецком русском английском русском

65

55

Weichbraunkohle 
(Wbk)

Мягкий 
 бурый уголь

65
60

Lignite B (ligB) Лигнит В

55 Lignite A (ligA) Лигнит А

50
Mattbraunkohle 
(Mbk)

Матовый 
бурый уголь 50

Subbituminous 
C (subC) Суббитуминозный С

43

Glanzbraunkohle 
(Gbk)

Блестящий 
бурый уголь

47
Subbituminous 
B (subB) Суббитуминозный B

43
Subbituminous 
A (subA) Суббитуминозный A

40
Flammkohle (Fk)

Длинно-
пламенный 
уголь 40

High volatile 
C bituminous 
(hvCb)

Битуминозный С 
с высоким выходом 
летучих веществ

34

Gasflammkohle 
(Gfk)

Газовый 
длинно-
пламенный 
уголь

37

High volatile 
B bituminous 
(hvBb)

Битуминозный B 
с высоким выходом 
летучих веществ

31

High volatile 
A bituminous 
(hvAb)

Битуминозный A 
с высоким выходом 
летучих веществ

28
Gaskohle (Gk) Газовый 

уголь

22

Medium volatile 
bituminous 
(mvb)

Битуминозный со 
средним выходом 
летучих веществ

19
Fettkohle (Fk)

Жирный 
(каменный) 
уголь

14

Low volatile 
bituminous 
(lvb)

Битуминозный 
с низким выходом 
летучих веществ

12
Esskohle (Ek)

Отощенно- 
спекающий-
ся уголь

8

Semianthracite 
(sa) Семиантрацит

8
Magerkohle (Mk)

Тощий 
(каменный) 
уголь

4 Anthrazit (An) Антрацит
2

Anthracite (an) Антрацит

0

Meta-Anthrazit 
(Ma)

Мета- 
антрацит 0 Meta-anthracite 

(ma) Мета-антрацит

 — классификационные границы приблизительные.
 — классификационные границы относительно точные.
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Глава 24 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Для успешной работы лаборатории по испытанию твердых топлив не-
обходима правильная организация труда. На входе пробы в лабораторию 
должен быть установлен оптимальный объем определяемых показателей, 
а на выходе — получены достоверные результаты измерений.

Оценка точности стандартных методов и результатов определения по-
казателей состава и свойств регламентированы в ГОСТ Р ИСО 5725-1-6– 
2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 
измерений». В этих стандартах приведены рекомендации по оценке ком-
петентности испытательных лабораторий.

Обеспечение точности определения достигается с помощью внутри-
лабораторного контроля. Текущий внутрилабораторный контроль осу-
ществляется с использованием стандартных образцов.

Для оценки деятельности лаборатории в целом и точности отдель-
ных стандартных методов измерений проводят межлабораторные срав-
нительные испытания (МСИ). При этом определяют прецизионность 
метода в форме стандартных отклонений повторяемости и воспроизво-
димости.

Стандартное отклонение повторяемости метода является мерой нео-
пределенности результатов измерений, получаемых при постоянных ус-
ловиях работы в лаборатории, и одновременно выражением внутрилабо-
раторной прецизионности (ГОСТ Р ИСО 5725-6–2002, п. 7.1.2).

В случае совместного оценочного эксперимента мерой согласован-
ности результатов, полученных в различных лабораториях, является 
стандартное отклонение воспроизводимости. Этот показатель может 
быть использован для оценки систематической погрешности результа-
тов каждой лаборатории. 
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Испытательный центр Института горючих ископаемых (ИЦ ИГИ) 
участвовал в двух межлабораторных экспериментах по оценке деятельно-
сти лабораторий и точности стандартных методов испытаний углей.

В 1999 г. Niderlands Meetinstituut для проведения сравнительного 
испытания, названного «Coal Quаlity Control 1999», разослал дубликаты 
трех проб углей в 39 лабораторий мира, в том числе в ИЦ ИГИ (шифр 
№ 3718). В ходе эксперимента с помощью стандартных методов были 
определены следующие параметры: влага аналитическая, зольность, вы-
ход летучих веществ, содержание общей серы, углерода, водорода, азота, 
высшая и низшая теплоты сгорания.

Для каждого параметра были сделаны три параллельных определения 
и рассчитано среднеарифметическое значение. Статистическая обработка 
результатов была проведена заказчиком работы. За опорное значение по-
казателя было принято общее среднее значение совокупности результа-
тов измерений этого показателя во всех лабораториях, называемое «при-
нятое опорное значение» — m.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2–2002 (п. 7), значения, несо-
вместимые с остальными в полученной совокупности, были исключены 
(выброс). Оценку прецизионности методов проводили после коррекции 
совокупности результатов (corect value).

Для каждого исследованного угля и каждого метода на основе сово-
купности результатов, полученных при определении соответствующего 
показателя во всех лабораториях, рассчитывали стандартное отклонение 
повторяемости (sr) и стандартное отклонение воспроизводимости (sR) .

Для оценки прецизионности методов, достоверности результатов и ком-
петентности лабораторий использовали Z-критерий (Z-score), равный

   ,i

R

j mZ
s


  (24.1)

где ji — среднеарифметическое значение результатов измерений 
  в одной лаборатории.

Значения Z-критерия были рассчитаны отдельно для каждого показа-
теля, определяемого для каждого угля в каждой лаборатории. В этом меж-
лабораторном эксперименте точность определения показателей качества 
угля оценивали по величине Z следующим образом: при Z < 2 воспроиз-
водимость результатов признавалась удовлетворительной,  при Z > 3 — 
неудовлетворительной.

В табл. 24.1 приведены значения Z, которые были рассчитаны за-
казчиком работы при оценке прецизионности результатов, полученных 



517

Глава 24. Заключительная

в ИЦ ИГИ в ходе проведения «Coal Quality Control 1999». Оказалось, 
что для всех показателей значение Z значительно меньше двух, и, следо-
вательно, точность определения показателей качества углей в ИЦ ИГИ 
удовлетворительная.

Таблица 24.1

Значения Z-критерия, рассчитанные по результатам анализов, 
полученным в ИЦ ИГИ в ходе межлабораторных сравнительных 

испытаний углей «Coal Quality Control 1999»

Показатель*
Номер пробы угля

269 270 б/№

Содержание влаги 0,24 – 1,01 – 0,12

Зольность – 0,18 1,62 0,57

Выход летучих веществ 0,31 0,69 0,20

Содержание углерода 0,23 0,30 – 0,01

Содержание водорода 0,03 – 0,03 – 1,40

Содержание азота — 0,75 – 0,47

Содержание общей серы – 0,11 – 0,12 – 0,71

Высшая теплота сгорания 0,05 – 0,29 – 0,03

Низшая теплота сгорания 0,16 – 0,17 0,23

*В расчете на аналитическое состояние топлива.

В 2002 г. ИЦ ИГИ участвовал под № 17 в первом раунде межлабора-
торного сличения параметров качества углей, которое проводил ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» среди 18 лабораторий России. В ходе 
МСИ определяли высшую теплоту сгорания, влажность, зольность, вы-
ход летучих веществ и содержание общей серы. Для определения этих 
показателей применяли только стандартные методы анализа. Опорные 
значения показателей представила лаборатория калориметрии ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.М. Менделеева». Статистическая обработка результатов, 
полученных в ходе эксперимента, была проведена там же [50].

Для получения статистически значимых величин все участники меж-
лабораторных сравнительных испытаний проводили не менее шести из-
мерений высшей теплоты сгорания. Остальные показатели представляли 
собой среднеарифметические значения результатов двух параллель ных 
определений.
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Для всех показателей были построены диаграммы в координатах: но-
мер лаборатории (ось абсцисс) – значение показателя (ось ординат). На 
диаграмму были нанесены точки (крестиками), соответствующие сред-
ним значениям показателей, и вертикальные линии, отображающие раз-
брос параллельных значений, а также линии опорных значений и допу-
скаемых расхождений.

В качестве примера на рис. 24.1 представлена диаграмма результатов 
определения высшей теплоты сгорания. Результаты шести лабораторий 
из 18-ти были за пределами допускаемых расхождений. Результаты, полу-
ченные в лабораториях под номерами 8, 16 и 17, находились максимально 
близко к опорному значению.

В ИЦ ИГИ (№ 17) все определяемые показатели оказались в пределах 
допускаемых расхождений. Успешное участие ИЦ ИГИ в двух межлабора-
торных сравнительных испытаниях свидетельствовало о компетентности 
центра. В соответствии с критериями ГОСТ Р ИСО 5725-6–2002, ИЦ ИГИ 
можно было отнести к «лабораториям, обеспечивающим высокое качество 
испытаний», т. е. к «лабораториям высокого рейтинга» (п. 7.1.1).

После 2002 г. ИЦ ИГИ больше не принимал участия в межлаборатор-
ных сравнительных испытаниях.

В последующие годы межлабораторные сравнительные испыта-
ния (МСИ) 1 получили широкое распространение в области контроля ка-
чества веществ и материалов в Российской Федерации, государствах Та-
моженного Союза и на международном уровне.

Регулярное участие лабораторий в МСИ является наиболее объек-
тивным способом оценки технической компетентности и квалифика-
ции в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 «Об-
щие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий».

Под МСИ понимают организацию 2, проведение измерений и оценку 
результатов испытаний одних и тех же объектов (стандартных образцов) 
по одним и тем же показателям в двух или более лабораториях в соответ-
ствии с заранее установленной программой.

В настоящее время в Российской Федерации создана и организаци-
онно оформлена законодательно-нормативная база, обеспечивающая 
проведение МСИ состава и свойств веществ и материалов. Научно-мето-
дическим центром по организации и проведению МСИ в РФ определен 

1 Международный термин — interlaboratory comparison (англ.).
2 Включая подготовку проб в соответствии с требованиями ГОСТ 33617–2015 «Стандарт-

ная методика подготовки проб углей, коксов и твердых продуктов сжигания для межлаборатор-
ных испытаний».
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ФГУП «УНИИМ». Он же ведет реестр организаций, аккредитованных 
в качестве провайдеров (координаторов) МСИ.

Требования к компетентности провайдеров, разработке программ 
и проведению проверки квалификации установлены в межгосударствен-
ном стандарте ГОСТ ИСО/МЭК 17043–2013 «Оценка соответствия. Ос-
новные требования к проведению проверки квалификации».

Ростехрегулирование ежегодно формирует и утверждает план прове-
дения МСИ, которые организуют провайдеры, входящие в Реестр органи-
заций-провайдеров.

Признанным провайдером проверки посредством МСИ компетент-
ности лабораторий, проводящих испытания твердого топлива, являет-
ся ФГУП «Всероссийский институт метрологии им. Д. И. Менделеева 
(ВНИИМ), аккредитованный Ростехрегулированием. Координацию 
работ осуществляет лаборатория калориметрии ВНИИМ им. Д. И. Мен-
делеева.

За период с 2001 г. по 2015 г. было проведено 14 раундов МСИ на 
контрольных образцах углей России, Украины и Казахстана [51, 52]. Об-
работку результатов с 2010 г. проводили в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 13528–2010 «Статистические методы. Применение при 
экспериментальной проверке компетентности посредством межлабора-
торных сравнительных испытаний».

Анализ результатов всех раундов МСИ, проведенных ВНИИМ 
им. Д. И. Менделеева за 14 лет, показал значительное повышение качества 
измерений состава и свойств углей. На примере определения высшей те-
плоты сгорания углей было установлено, что число лабораторий с недо-
стоверными результатами сократилось с 33 % в первом раунде до 6% в че-
тырнадцатом раунде [51].

Таким образом, МСИ представляет собой независимую конфиден-
циальную проверку результатов испытаний твердого топлива. Участие 
в МСИ позволяет проверить эффективность системы контроля качества 
работы лаборатории, уровень профессиональной подготовки персонала, 
а также выявить существующие проблемы в работе лаборатории и пред-
ложить проведение конкретных корректирующих действий для устране-
ния систематических погрешностей в определениях.

ИЦ ИГИ был впервые аккредитован в 1993 г., когда межлаборатор-
ные сравнительные испытания еще не проводили, так как они не входили 
в программу аккредитации. Позднее при аккредитации и инспекцион-
ном контроле испытательных лабораторий и центров проведение МСИ 
становится обязательным в соответствии с требованиями Рекомендации 
Р 50.4.006–2002 «Межлабораторные сравнительные испытания при ак-
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кредитации и инспекционном контроле испытательных лабораторий. Ме-
тодика и порядок проведения».

В 2011 г. была создана «Федеральная служба по аккредитации» («Рос-
аккредитация»), что послужило началом централизации и реформирова-
ния системы аккредитации в России. Создание единого национального 
органа по аккредитации — это общемировая тенденция; подобным пу-
тем шли в свое время европейские страны, в которых аккредитация была 
отделена от отраслевых интересов и обеспечивала независимую оценку 
компетентности испытательных лабораторий и органов по сертификации 
посредством проведения МСИ.

В настоящее время перед Росаккредитацией поставлена задача всту-
пить в международные организации по аккредитации — Международный 
форум по аккредитации (IAF) и Международную организацию по аккре-
дитации лабораторий (ILAC) с целью сближения систем аккредитации 
РФ и других стран [53]. Во всех системах аккредитации проведение МСИ 
является обязательным, что обеспечивает доверие заказчика к результа-
там испытаний.

В 2016 году Коллегия Евразийской экономической комиссии ут-
вердила «Порядок организации проведения межлабораторных сравни-
тельных испытаний», разработанный с целью проверки квалификации 
испытательных лабораторий стран, входящих в Евразийский экономи-
ческий союз.

В настоящее время развитие аналитической химии твердых топлив 
идет по двум основным направлениям: модернизация существующих ме-
тодов испытаний и разработка новых стандартных методов анализа углей.

Модернизация существующих методов испытаний заключается в их 
автоматизации. Эта тенденция лежит в русле развития других разделов 
современной аналитической химии.

Большинство методов испытаний углей уже автоматизировано. В нас-
тоящей книге представлены приборы для определения влажности, золь-
ности и выхода летучих веществ (гл. 9), для определения содержания об-
щей серы (§ 10.5), углерода, водорода и азота (§ 11.5), для определения 
теплоты сгорания (§ 12.14), температур плавкости золы (§ 18.3), химиче-
ского состава золы и содержания микроэлементов (гл. 13), показателей 
пластичности в пластометре Гизелера (§ 22.12), петрографического соста-
ва и показателя отражения (гл. 21).

С развитием микропроцессорной техники и программного обеспече-
ния уровень автоматизации методов постепенно повышается.
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Большинство лабораторий угольных и коксохимических производств 
оснащены современными приборами, которые допущены к применению 
в Российской Федерации, поскольку имеют сертификаты Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии и зарегистриро-
ваны в Государственном реестре средств измерений. Приборы, поставляе-
мые фирмой LECO (США) 3, имеют сертификаты соответствия стандарту 
ISO 9001, подтвержденные Британским институтом стандартов.

Нормативной базой для разработки и применения анализаторов слу-
жат международные и национальные стандарты, например:

– ISO 19579:2006 «Твердые минеральные топлива. Определение со-
держания серы методом ИК-спектроскопии»;

– ISO 29541:2010 «Твердые минеральные топлива. Определение со-
держания общего углерода, водорода и азота. Инструментальный метод»;

– АSТМ D4239–14 «Стандартный метод определения серы в анали-
тических пробах угля и кокса путем сжигания при высокой температуре 
в  трубчатой печи»;

– АSТМ D5016–08 «Стандартный метод определения общей серы 
в  остатках от сжигания угля и кокса путем высокотемпературного сжига-
ния в трубчатой печи с использованием ИК-спектрометрии»;

– АSТМ D5373–14 «Стандартный метод определения углерода, во-
дорода и азота в аналитических пробах угля и углерода в аналитических 
пробах угля и кокса»;

– АSТМ D7582–15 «Стандартные методы технического анализа угля 
и кокса с использованием макротермогравиметрического анализа»;

– ГОСТ 32465–2013 «Топливо твердое минеральное. Определение 
серы с использованием ИК-спектрометрии»;

– ГОСТ 32979–2014 «Топливо твердое минеральное. Инструмен-
тальный метод определения углерода, водорода и азота».

Необходимо отметить, что хронологически сначала были созданы 
приборы, а позднее приняты стандарты, регламентирующие инструмен-
тальные методы анализа. Отсутствие специальных стандартов не было 
препятствием для создания и применения анализаторов, так как приборы 
разрабатывали в полном соответствии с требованиями соответствующих 
стандартов на ручные (не инструментальные) методы анализа углей. Осо-
бые сложности возникали при создании анализаторов, в которых необхо-
димо было сохранить условия определения таких показателей,  которые

3 Фирма LECO Corporation (США) выпускает анализаторы для определения всех пере-
численных выше показателей качества углей. Комплексный подход к решению проблемы ис-
пытания углей, а также создание анализаторов высокой надежности, точности и достоверности 
определения делает приборы фирмы LECO одними из лучших в мире.
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называют относительными, например, влажность, зольность, выход лету-
чих веществ (гл. 9).

Обязательным условием получения правильных результатов при ра-
боте на приборах является градуировка их с помощью стандартных об-
разцов 4. Стандартным образцом (СО, ГСО) называют эталон для анали-
за, состав или свойства которого точно установлены и сертифицированы. 
Стандартные образцы используют не только для градуировки приборов, 
но и для контроля правильности получаемых результатов.

В системе Ростехрегулирования была создана Государственная 
служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 
(ГССО), которая через свои организации изготавливает государственные 
стандартные образцы (ГСО), проводит их экспертизу, утверждает и ведет 
Реестр ГСО. Головной организацией ГССО является ФГУП «УНИИМ» 
(г. Екатеринбург) 5.

Существующий ассортимент ГСО состава и свойств углей не удовлет-
воряет потребностям рынка, т. к. не отражает всего разнообразия уголь-
ной продукции в Российской Федерации [54]. Среди ГСО, содержащихся 
в Реестре, стандартные образцы углей занимают незначительное место. 
Так, в 2012 году общее количество ГСО превысило десять тысяч наиме-
нований и среди них было зарегистрировано только пять углей, два антра-
цита и четыре образца золы бурых и каменных углей [54].

Основным изготовителем образцов состава и свойств углей и зол 
в России является ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр 
(ЗСИЦ)», г. Новокузнецк. В перечень аттестованных характеристик ГСО 
углей, разработанных ЗСИЦ, входят зольность, массовая доля углерода, 
водорода, серы и азота, высшая теплота сгорания, выход летучих веществ, 
действительная плотность. Дополнительными характеристиками явля-
ются мацеральный состав и показатель отражения витринита.

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» изготавливает ГСО 5504 
«Бензойная кислота» для калориметрии.

Фирма LECO производит стандартные образцы углей и коксов с сер-
тифицированными показателями элементного состава, зольности, выхода 
летучих веществ, теплоты сгорания, состава золы. Сертификацию образ-
цов проводит ФГУП «УНИИМ».

4 В стандартах ИСО стандартные образцы называют RM (Reference Material) — стандарт-
ный материал и CRM (Certified Reference Material) — сертифицированный стандартный мате-
риал.

5 ФГУП «УНИИМ» ведет подкомитет ПК 53.1 «Стандартные образцы состава и свойств 
веществ и материалов» Технического комитета ТК 53 «Основные нормы и правила по обеспече-
нию единства измерений».
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Крупнейшими мировыми производителями стандартных образцов сос-
тава и свойств углей являются Институт стандартных образцов и измере-
ний Бельгии (IRMM), Национальный институт стандартов и технологий 
США (NIST), Южноафриканское бюро стандартов ЮАР (SABS). В чис-
ло основных производителей CRM входят несколько австралийских ор-
ганизаций, специализирующихся на углях и графитах.

Материал стандартных образцов углей является нестабильным и тре-
бует постоянного мониторинга сохранности аттестованных значений 
в соответствии с требованиями Р 50.2.031–2003 «Стандартные образцы 
состава и свойств веществ и материалов. Методика оценивания характе-
ристики стабильности» (разработаны ФГУП «УНИИМ»).

Анализ стандартных образцов углей, включая зарубежные, показы-
вает, что средний срок годности, гарантирующий воспроизводимость 
аттестованных показателей, составляет 3–5 лет для СО свойств углей 
и 5–9 лет для СО элементного состава.

Оптимальными СО твердых топлив являются ГСО, близкие по со-
ставу и характеристикам (т. е. по матрице) к анализируемому материалу. 
Отсутствие подобных ГСО затрудняет работу испытательных углехими-
ческих лабораторий.

Примечания
1. При установлении состава и свойств стандартных образцов углей 

используют классические методы испытаний, регламентированные в дей-
ствующих стандартах. Например, содержание общей серы определяют по 
ГОСТ 8606–2015 (ISO 334:2013), углерода и водорода — по ГОСТ 2408.1–95 
(ИСО 625–96), зольность — по ГОСТ Р 55661–2013 (ИСО 1171:2010), азот — 
по ГОСТ 28743–93 (ИСО 333–96).

Классические стандартные методы испытания углей, несмотря на их дли-
тельность и трудоемкость, остаются необходимыми и сохраняют значимость 
и ценность в аналитической химии твердых топлив.

2. Обычно приборы градуируют с помощью соответствующих стандарт-
ных образцов, а затем проверяют правильность получаемых результатов, ис-
пользуя те же или иные стандартные образцы.

3. По стандарту ISO 19579:2006 разрешается применять для градуировки 
приборов несертифицированные органические вещества высокой степени чисто-
ты или пробы угля и кокса известного состава; например, можно градуировать 
анализатор на серу с помощью сульфаниламида или бензилизотиомочевины.

Правильность такой градуировки приборов проверяют, анализируя стан-
дартный образец. Если результат анализа не совпадает с сертифицированным 
значением, то градуировку прибора повторяют, используя сертифицирован-
ный стандартный образец.

Процесс модернизации стандартных методов испытания углей про-
должается.
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Второе направление развития аналитической химии твердых топ-
лив — разработка новых стандартных методов анализа углей.

В первом издании книги был приведен один новый метод опреде-
ления генетических и технологических параметров качества угля (Ad, 
V daf, y, Ro,r , OK) с помощью ИК-спектрометрии, регламентированный 
в ГОСТ Р 52205–2004. За время, прошедшее между первым и вторым 
изданием книги, был разработан ГОСТ 32246–2013 «Угли каменные. 
Метод спектрометрического определения генетических и технологиче-
ских параметров».

При разработке метода были изучены ИК-спектры каменных углей 
всех марок основных угольных бассейнов, что позволило исследовать 
многообразие структурных особенностей углей разных стадий метамор-
физма. Основываясь на модели строения углей [42] и полученной базе 
данных, были выбраны интервалы ИК-спектра и спектральные полосы, 
взаимосвязанные с определяемыми параметрами. В результате математи-
ческой обработки интенсивности выбранных спектральных полос были 
преобразованы в спектральные характеристики, а затем построены эмпи-
рические уравнения, связывающие параметры угля с набором спектраль-
ных характеристик.

На основе этих разработок была создана управляющая программа, 
с помощью которой все операции можно проводить в автоматическом 
режиме, получая в результате численные значения определяемых па-
раметров.

В ГОСТ 32246 регламентирован метод ИК-спектрометрии диффузи-
онного отражения порошков углей. Для измерения таких параметров как 
Ad, V daf, y, Ro,r , OK, применяют инфракрасный спектрометр с Фурье- 
преобразователем в области спектра 350–7500 см–1 и персональный ком-
пьютер с управляющей программой. Воздушно-сухую аналитическую 
пробу угля помещают в специальную кювету прибора. Общее время ана-
лиза составляет 15 мин.

Этот метод нашел применение для экспресс-анализа качества уголь-
ных концентратов и шихт углей. Внедрение метода на коксохимических 
предприятиях позволяет проводить контроль при закладке штабелей, 
своевременно выявлять изменения качества угольного сырья и осущест-
влять прогноз качества кокса.

Ценность метода заключается в его экспрессности, но не в точно-
сти. О том, что результаты, получаемые этим методом, носят оценочный 
 характер, авторы метода упоминали при его разработке: «установленные 
взаимосвязи между стандартизированными показателями углей и отно-
шениями оптических плотностей могут быть использованы только как 
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оценочные показатели» [55]. Это не умаляет ценности метода, но огра-
ничивает его применение. Метод удобен для массовых испытаний углей 
в промышленных условиях, но мало подходит для определения количе-
ственных показателей отдельных проб углей.

Авторы метода установили эмпирические зависимости между вели-
чинами оптической плотности полос поглощения ИК-спектров (пара-
метры структурно-группового анализа) и технологическими показате-
лями. Последние, безусловно, зависят от состава и структуры углей, но 
не в меньшей степени — от условий определения, например, такие отно-
сительные показатели, как зольность, выход летучих веществ, толщина 
пластического слоя.

Взаимосвязь параметров структурно-группового анализа и техноло-
гических характеристик углей существует на качественном уровне. Урав-
нения, связывающие эти величины, имеют коэффициенты корреляции 
от 0,82 до 0,95.

Изучая систему корреляционных связей между свойствами углей, 
А.С. Арцер [25] установил, что корреляционные уравнения объективно 
отражают соотношения между показателями качества, но точность этих 
уравнений всегда ниже точности прямых методов анализа, и только в от-
дельных случаях точность расчета может быть соизмерима с точностью 
прямого метода определения. Таким образом, метод определения тради-
ционных показателей качества углей с помощью структурно-группового 
анализа на основе корреляционных уравнений не имеет перспектив в ко-
личественном анализе углей.

Однако исследование структуры, состава и свойств углей методом 
структурно-группового анализа и другими физико-химическими мето-
дами может привести к появлению новых показателей качества углей 
и разработке стандартных методов их определения. В предисловии был 
приведен пример превращения петрографических методов исследования 
углей в стандартные количественные методы петрографического анализа 
(гл. 21). Этому предшествовало накопление большого объема информа-
ции о свойствах углей и развитие приборного оснащения метода.

Нечто похожее происходит сейчас с физическими и физико-химиче-
скими методами исследования углей. Ранее эти методы мало использо-
вали при исследованиях углей из-за методических сложностей, а также 
из-за неоднозначности и трудности интерпретации получающихся ре-
зультатов. За последние 30–40 лет в мире произошел колоссальный ры-
вок в развитии техники физико-химических методов анализа различных 
материалов, в том числе углей. Оснащение анализаторов мощными ком-
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пьютерами расширило возможности этих приборов, появилась дополни-
тельная информация для расшифровки молекулярной структуры углей.

Одновременно шло накопление экспериментальных данных по хи-
мии, физико-химии и физике углей. К настоящему времени получены 
результаты, характеризующие особенности структуры, состава и свойств 
углей различных марок и месторождений.

Одним из путей развития аналитической химии твердых топлив 
является создание новых показателей свойств углей и разработка 
стандартных методов их определения на основе достижений в области 
изучения топлив физико-химическими методами. Однако традиционные 
стандартные методы испытания углей остаются необходимыми в совре-
менном постиндустриальном мире высоких технологий.

*  *  *

Последние десятилетия в России научно-исследовательс-
кие работы в области углехимии и аналитической химии 
твердых топлив ведутся в незначительном объеме, и поэтому 
затруднен естественный процесс передачи знаний в области 
традиционного анализа твердых топлив 6.

Наши учителя, в том числе те, которым посвящена эта книга, 
надеялись на возрождение и развитие науки об угле в  России.

Для того чтобы не прерывалась связь времен, необходимо 
сохранить фундаментальные знания в области традиционного 
анализа твердых топлив. С этой целью и была написана насто-
ящая книга. Надеемся, что книга поможет будущим углехими-
кам стать квалифицированными специалистами в области ана-
лиза твердых топлив.

6 В остальных угледобывающих странах мира углехимическая наука не отстает от общего 
развития аналитической химии.
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ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
И. В. АВГУШЕВИЧ ОБ ИНСТИТУТЕ 
ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ

Я поступила работать в ИГИ в 1956 году. В это время Директором 
института был д. х. н., проф. Н. Г. Титов 1 — ученик проф. Г. Л. Стадникова.

В тяжелые для науки годы в Институте горючих ископаемых был со-
хранен высокопрофессиональный коллектив, отсутствовала дискримина-
ция и были созданы известные научные школы профессоров Н. М. Карава-
ева, Л. М. Сапожникова, А. З. Юровского, И. И. Аммосова, А. В. Лозового, 
В. И. Касаточкина, Б. В. Канторовича, Н. В. Лаврова, И. Л. Фарберова. 
Каждый из них в своей области был инициатором множества разработок, 
которые легли в основу современных процессов переработки и использо-
вания твердых горючих ископаемых.

В институте поддерживалась творческая и нравственная обстановка, 
при которой можно было работать, думать, дышать. Коллектив дорожил 
этими отношениями. Сейчас я понимаю, что это были годы расцвета ИГИ.

На заседаниях Ученого совета в научных дискуссиях по вопросам ге-
незиса и структуры твердых горючих ископаемых, как тогда полагалось, не 
упоминали фамилии Г. Л. Стадникова 2 и Н. А. Орлова, но и не ломали жиз-
ни и карьеры их ученикам и последователям. После возвращения из Ворку-
ты Г. Л. Стадников выступил на заседании Ученого совета ИГИ с докладом. 
Было много гостей. Углехимики встретили его цветами и аплодисментами. 
Мест в конференцзале не было, мы слушали его, стоя в коридоре.

1 Н. Г. Титов в 1953 г. сменил на посту Директора ИГИ скоропостижно скончавшегося 
чл.-корр. АН СССР А. Б. Чернышова (1904–1953 гг.). А. Б. Чернышов работал Директором ИГИ 
с 1948 г. и, по рассказам сотрудников, был прекрасным ученым и высоконравственным челове-
ком. А. Б. Чернышову удалось сохранить профессиональные научные кадры Института в годы 
сталинского террора и борьбы с космополитизмом.

2 Г. Л. Стадников работал в ИГИ АН СССР с 1935 по 1938 гг.
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Было совершенно естественно, что Р. А. Венер и К. И. Королева, вер-
нувшись из ГУЛАГа (с «Северов»), продолжили работу в ИГИ, в лабора-
тории Н. М. Караваева.

В 1964 г. Директором ИГИ стал к. т. н. Б. С. Филиппов, бывший до 
этого организатором производства коксохимической промышленности 
в СССР. В это время ИГИ объединили с Институтом обогащения твердо-
го топлива (ИОТТ) и Б. С. Филиппов был занят организационными про-
блемами, поэтому мало вмешивался в налаженную работу лабораторий.

В 1970 г. Директором ИГИ был назначен д. т. н., проф. А. А. Кричко.
А. А. Кричко был учеником проф. А. В. Лозового, создателя лаборато-

рии гидрогенизации. Эта лаборатория была самой крупной в институте. 
В лаборатории были хорошо поставлены химические исследования, и од-
новременно можно было проводить технологические испытания в авто-
клавах и на проточных установках.

В лаборатории гидрогенизации А. В. Лозовым с сотрудниками были 
заложены основы теории и технологии восстановительной деструкции 
твердых топлив с целью глубокой химической переработки угля.

А. А. Кричко был воспитан в лучших традициях старого ИГИ. По его 
статьям того времени видно, что он умел отлично работать: ставить зада-
чу, решать ее нетривиально и всесторонне обсуждать результаты. Поэто-
му, говоря об А. А. Кричко как о научном работнике, мы отдаем должное 
его уму, работоспособности и увлеченности. Но когда А. А. Кричко по-
лучил власть, сначала в лаборатории, а потом и в институте, проявились 
худшие свойства его человеческой натуры, вполне отвечающие общему 
моральному климату, сложившемуся в то время в стране: нетерпимость 
и жестокость к людям, поощрение доносительства и др. Он не терпел ря-
дом с собой людей умных, самостоятельных, имеющих собственное мне-
ние, талантливых. Их он уничтожал особенно изощренно.

С приходом А. А. Кричко в дирекцию атмосфера в институте начала 
меняться к худшему. Было закрыто много тем и направлений, уволено 
нес колько заведующих лабораториями и ведущих сотрудников, в том 
числе в лаборатории гидрогенизации. Постепенно сошли на нет дискус-
сии на заседаниях Ученого совета, а обсуждение научных работ преврати-
лось в рутину.

Еще в 1963 г. ИГИ перестал быть институтом АН СССР, но до прихо-
да А. А. Кричко он не стал узкоотраслевым институтом, так как по широте 
направлений в области изучения твердых топлив ИГИ по существу оста-
вался академическим институтом, единственным в своем роде в СССР.

Позднее, вместе с естественным уходом ведущих профессоров, сузился 
круг изучаемых тем и научных интересов сотрудников. Под  руководством 
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А. А. Кричко ИГИ постепенно стал институтом одного направления, одной 
темы. В качестве такой темы А. А. Кричко предложил процесс гидрогени-
зации угля под давлением водорода не более 10 МПа и 425 °С в присутст-
вии катализаторов для получения моторного топ лива. Была построена 
полупромышленная установка СТ-5 в г. Новомосковске. В соответствии 
с тематикой лабораторий в их планы директивно включа ли работы, не-
обходимые для изучения отдельных ступеней процесса гидрогенизации: 
подготовка топлива и катализаторов, приготовление пастообразователя, 
переработка шлама, очистка моторного топ лива и т. д.

Между тем, обстановка в ИГИ становилась все напряженнее и тя-
желее. Коллектив разделился на тех, кто принимал участие в работах на 
СТ-5 и проводил исследования в лабораториях по этой тематике, и всех 
остальных. Материально поощрялись только работы, связанные с гидро-
генизацией угля. Углехимическую тематику зачастую даже не включали 
в планы работы ИГИ. Дело дошло до того, что А. А. Кричко предпринял 
шаги по переводу ИГИ из Минуглепрома в Миннефтепром СССР. Сот-
рудники, которые дорожили историей Института и хотели продолжать 
работать для угольной промышленности, написали в ЦК КПСС. Инсти-
тут удалось отстоять, но исследования по изучению структуры, состава, 
свойств углей А. А. Кричко затормозил.

Пока А. А. Кричко руководил институтом, вся жизнь в ИГИ была под-
чинена одной цели: наладить «процесс ИГИ» на СТ-5, провести испытания 
и получить исходные данные для строительства установки СТ-75 в г. Крас-
ноярске. Но установка СТ-5 выходила на режим с большим трудом. Были 
испробованы разные способы интенсификации процесса, применяли но-
вые добавки, но достичь многосуточной стабильной работы установки не 
удалось. Это не помешало авторам нарисовать проект установки СТ-75.

За 20 лет директорства А. А. Кричко институт деградировал. Не стало 
руководителей основных направлений, а оставшиеся не могли противо-
стоять его напору. Работать было интересно только в тех лабораториях, где 
заведующие сохранили научную и творческую самостоятельность, напри-
мер, в лабораториях М. Я. Шпирта и М. И. Рогайлина. Ни новых сотруд-
ников, ни новых идей, ни современных приборов не появилось в ИГИ. Это 
было особенно обидно, поскольку именно в эти годы за рубежом присту-
пили вплотную к проведению фундаментальных исследований в области 
расшифровки молекулярной структуры углей. Отставание стало катастро-
фическим, а чуть позднее — необратимым. Это касается не только изуче-
ния структуры углей, но и процессов их переработки. В результате всего 
этого в перестроечное время трудовой коллектив ИГИ отказал А. А. Крич-
ко в доверии и не избрал его директором в очередной раз.
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После А. А. Кричко почти 16 лет институтом руководил к. т. н. Г. С. Го-
ловин. Приход нового Директора совпал по времени с началом рыночных 
отношений в стране. Обстановка в инс титуте снова резко изменилась, так 
как основной заботой Г. С. Головина было добывание денег, и того же он 
требовал от сотрудников. Наука, как таковая, его не интересовала.

Г. С. Головин не был научным сотрудником. Большую часть жизни он 
проработал в советских организациях типа Комитета по науке и технике, 
поэтому каких-либо научных идей мы от него не ждали. Любые разговоры 
с ним о работе сводились им к вопросу, как достать деньги.

Между тем, в ИГИ продолжали работать квалифицированные и опыт-
ные сотрудники, имелись материалы и оборудование, были заделы инте-
ресных работ. Но найти деньги, внедрить результаты этих работ и полу-
чить прибыль не удавалось, так как среди нас не было людей, способных 
и умеющих вести бизнес, не было менеджеров.

Г. С. Головин, как показало время, оказался тоже не способным к веде-
нию честного бизнеса. Организовать защиту своей докторской диссерта-
ции и кандидатской диссертации дочери — на это умения и расторопности 
у Г. С. Головина хватило. А институт выживал, сдавая в аренду помеще-
ния и даже установки. Иногда удавалось заключать договора с Минэнерго 
и различными организациями и фирмами. Заработная плата сотрудников 
была небольшой и выплачивалась с задержками. Сотрудники старались 
подработать на стороне по тематике института. Такие работы проходили 
через руки Директора и, как правило, держались втайне от других сотруд-
ников. Это приводило к разобщению коллектива.

В начале 2000-х годов газеты, радио и TV были полны новостями та-
кого рода: отраслевой научно-исследовательский институт, расположен-
ный в хороших помещениях на земле, представляющей коммерческий 
интерес, захвачен рейдерами, которые выгнали директора и сотрудников 
и через подставные фирмы присвоили ценную собственность.

Г. С. Головин не стал дожидаться, когда рейдеры выгонят его из инс-
титута, а решил с целью собственного обогащения сам принять участие 
в захвате института и дележе собственности. Для этого он связался с рей-
дерами, принял их «представителей» на должности заместителя директо-
ра и бухгалтера и приступил к осуществлению своих планов. Г. С. Голо-
вин втайне от сотрудников заключил фиктивные договора, результатом 
чего стало обременение института долгами на сотни миллионов рублей 
и создание условий для преднамеренного банкротства.

В 2008 г. по требованию трудового коллектива ИГИ Г. С. Головин был 
уволен, но процесс банкротства, запущенный рейдерами, продолжался. 
В июне 2009 г. Арбитражным судом г. Москвы в отношении ФГУП ИГИ 
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была введена процедура внешнего управления, и в одно, совсем не пре-
красное, утро сотрудников встретила на вахте группа бравых мужчин в 
черном — бойцы ЧОП, нанятые командой рейдеров-бандитов для охраны. 
Сами рейдеры уже орудовали в дирекции, приступая фактически к ликви-
дации института. Свою «работу» они завершили в начале 2010 года, когда 
большая часть сотрудников была уволена, имущество института разгра-
блено и вывезено на свалку, в том числе ценные оригинальные установки 
и приборы.

Надо сказать, что все эти тяжелые месяцы сотрудники не смотрели 
на происходящее безмолвно и безучастно, хотя и понимали, что побе-
дить рейдеров в условиях сложившегося в стране режима невозможно. 
Сотрудники не давали рейдерам передышки, борясь с ними даже после 
увольнения и разграбления лабораторий. Они писали письма в разные 
инстанции, выступали в судах, благодаря их настойчивым требованиям 
был возбужден ряд уголовных дел. Но в большинстве случаев они упира-
лись в глухую стену или тонули в зыбком болоте чиновничьего беспреде-
ла и безнаказанности. 2 марта 2010 года Институт горючих ископаемых 
фактически прекратил свое существование. В этот день были уволены все.

ИГИ был известным и уважаемым институтом, поэтому новость о том, 
что с ним произошло, и какую роль в этом сыграл Г. С. Головин, быстро 
распространилась в научном сообществе и среди угольщиков страны. 
Беспринципный и безнравственный поступок Головина навсегда сделал 
его нерукопожатным среди людей, для которых репутация — не пустой 
звук. Деньги, заработанные предательством, есть не что иное, как «трид-
цать сребреников Иуды».

*  *  *
Я не хочу заканчивать свои воспоминания на трагической ноте, опи-

сывая, как погиб институт, в котором я проработала всю жизнь и которо-
му я благодарна за интересно прожитые годы.

В 1992 г. Г. С. Головин предложил мне организовать на базе аналити-
ческой лаборатории ИГИ Испытательный центр. Это была для меня со-
вершенно новая, но интересная задача. В 1993 году Испытательный центр 
ФГУП ИГИ был впервые аккредитован Госстандартом РФ в сис теме 
ГОСТ Р в качестве технически компетентного и независимого центра. 
Последний раз ИЦ ИГИ был аккредитован 27 апреля 2009 г. на три года.

Испытательный центр ФГУП ИГИ проводил испытания, в том чис-
ле сертификационные, всех видов твердого топлива в соответствии с об-
ластью аккредитации, участвовал в межлабораторных испытаниях (гла-
ва 24). Мы работали в области национальной и межгосударственной 
стандартизации, принимали участие в работе Технического комитета по 
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стандартизации ТК 179 «Твердое минеральное топливо» по пересмотру, 
созданию новых и гармонизации национальных стандартов в соответ-
ствии с требованиями международных стандартов ИСО.

Испытательный центр ИГИ быстро приобрел широкую известность. 
Пробы углей поступали со всей страны: от Чукотки до Новороссийска 
и Шпицбергена. Мы работали с увлечением, квалифицированно и до-
бросовестно. Никогда не шли ни на какие компромиссы и предложения 
сомнительного характера. Честность в аналитической работе заказчики 
оценили очень быстро.

В первые годы существования Испытательного центра я лично ис-
пытывала благодарность к Г. С. Головину за создание этого центра и за 
возможность проявить творческую самостоятельность. Кроме того, 
Г. С. Головин помогал в проведении аккредитаций, в приобретении но-
вых приборов (пламенного фотометра, калориметра и анализатора на 
серу фирмы LECO) и напечатании первого издания этой книги. Поэтому 
было вполне естественным появление его фамилии среди авторов первого 
издания. Отношение к нему резко изменилось, когда мы узнали правду 
о той неблаговидной роли, которую он сыграл в судьбе института.

15 июня 2009 г. здание института было захвачено рейдерами-бан-
дитами. Жизнь в ИГИ постепенно замирала, но Испытательный центр 
продолжал работать до последнего дня. Нам отключали силовой ток, мы 
переходили на осветительную сеть, нас отсоединяли от интернета, мы по-
купали USB-модем, нас не пускали в углеразделку, мы  пользовались по-
мещением и оборудованием другого института. И работали, работали, ра-
ботали с отчаянным энтузиазмом, потому что понимали — это последние 
дни работы в Испытательном центре Института горючих ископаемых.

Впрочем, я же не хотела напоследок о плохом.

*  *  *
В заключение несколько слов о себе. Разные периоды жизни были 

у меня в ИГИ, но лучше всего я себя чувствовала, работая в Испытатель-
ном центре. Этому способствовали три обстоятельства:

– начало работы в ИЦ совпало с 90-ми годами. Тогда я впервые ощу-
тила себя внутренне свободной. Исчез страх, и я буквально распрямилась. 
Это чувство сохранилось во мне, несмотря на возврат старых порядков в 
стране;

– работа была очень интересной, я чувствовала себя творчески само-
стоятельной, находясь «на своем уровне компетентности»;

– меня окружали в лаборатории люди порядочные, добрые, высоко-
профессиональные, на которых можно было положиться.

Спасибо им большое.



534

Литература

1. Стадников Г. Л. Анализ и исследование углей. – М.-Л.: Изд-во АН 
СССР, 1936. 215 с.

2. Зикеев Т. А., Корелин А. И. Анализ энергетического топлива. – М.-Л.: 
Госэнергоиздательство, 1948. 328 с.

3. Авдеева А. А., Белосельский Б. С., Краснов М. Н. Контроль топлива на 
электростанциях. – М.: Энергия, 1973. 384 с.

4. Клер В. Р. Изучение и геолого-экономическая оценка качества углей 
при геологоразведочных работах. – М.: Недра, 1975. 320 с.

5. Белосельский Б. С., Вдовченко В. С. Контроль твердого топлива на 
электростанциях. – М.: Энергоатомиздат, 1987. 176 с.

6. Авгушевич И. В., Броновец Т. М., Еремин И. В. Аналитическая химия 
и технический анализ углей. – М.: Недра, 1987. 336 с.

7. Тайц Е. М., Андреева И. А. Методы анализа и испытания углей. – М.: 
Недра, 1983. 301 с.

8. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ. С Изм. 2016 г. Редакция 01.07.2016

9. Авгушевич И. В., Головин Г. С. От государственной системы норми-
рования к национальной системе технического регулирования. – М.: 
НТК «Трек», 2006. 136 с.

10. Шпирт М. Я., Артемьев В. Б., Силютин С. А. Использование твердых 
отходов добычи и переработки углей. – М.: Изд-во Горное дело. ООО 
«Киммерийский центр», 2013. 431 с.

11. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 
29 июня 2015 г. № 162-ФЗ. С Изм. 2016 г. Редакция 03.07.2016

12. Максин М. Г., Немтинов А. М. Контроль качества углей на шахтах 
и разрезах. – М.: Госгортехиздат, 1961. 215 с.

13. Венер Р. А. Опробование угольных месторождений для характери-
стики качества и свойств ископаемых углей. – М.-Л.: Госгортехиздат, 
1943. 72 с.



535

Литература

14. Воробьева И. М., Медведевских М. Ю. К вопросу определения влаго-
содержания бурых углей // Уголь. 2014. – № 1. С. 70–72.

15. Медведевских М. Ю., Сергеева А. С., Крашенинина М. П. Особенности 
определения влаги в бурых углях // Химия твердого топлива. 2014. – 
№ 5. С. 41–47.

16. Голынец О. С., Сергеева А. С., Никонова Н. А., Эпштейн С. А. Перспек-
тивы применения инфракрасных термогравиметрических влагоме-
ров для определения общей влаги твердого минерального топлива // 
ГИАБ. 2015, препринт.

17. Шпирт М. Я., Клер В. Р., Перциков И. З. Неорганические компоненты 
твердых топлив. – М.: Химия, 1990. 240 с.

18. Гиллебранд В. Ф., Лендель Г. Э., Брайт Г. А., Гофман Д. И. Практичес кое 
руководство по неорганическому анализу. – М.: Химия, 1966. 1110 с.

19. Белосельский Б. С. Технология топлива и энергетических масел. – М.: 
Изд-во МЭИ, 2005. 348 с.

20. Белосельский Б. С., Соляков В. К. Энергетическое топливо. – М.: Энер-
гия, 1980. 168 с.

21. Шпирт М. Я., Рашевский В. В. Микроэлементы горючих ископае-
мых. – М.: Кучково поле, 2010. 384 с.

22. Жаров Ю. Н., Мейтов Е. С., Шарова И. Г. Ценные и токсичные элемен-
ты в товарных углях России. – М.: Недра, 1996. 238 с.

23. Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Токсичные элементы-примеси в ископае-
мых углях. – Екатеринбург: Наука, 2005. 667 с.

24. Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Ценные элементы-примеси в углях. – Ека-
теринбург: УрО РАН, 2006. 538 с.

25. Еремин И. В., Арцер А. С., Броновец Т. М. Петрология и химико-техно-
логические параметры углей Кузбасса. – Кемерово: ОГУП «Кемеров-
ское обл. изд-во «Притомское», 2001. 399 с.

26. Лебедев А. Н. Подготовка и размол топлива на электростанциях. – М.: 
Энергия, 1969. 520 с.

27. Штах Э., Маковски Т. М., Тейхмюллер М. и др. Петрология углей. – 
М.: Мир, 1978. 555 с.

28. Аммосов И. И., Еремин И. В., Бабинкова Н. И. и др. Петрографические 
особенности и свойства углей. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. 380 с.

29. Петрология палеозойских углей СССР. Под ред. И. В. Еремина. – М.: 
Недра, 1975. 215 с.

30. Аммосов И. И., Горшков В. И., Гречишников Н. П., Еремин И. В. и др. 
Петрология органических веществ в геологии горючих ископаемых. – 
М.: Наука, 1987. 333 с.



Стандартные методы испытания углей. Классификации углей

536

31. International Committee for Coal Petrology (ICCP). The New Vitrinite 
Classification (ICCP System 1994) // Fuel. 1998, 77, pp. 349–358.

32. International Committee for Coal Petrology. The New Inertinite 
Classification (ICCP System 1994) // Fuel. 2001, 80, pp. 459–471.

33. Pickel W., Kus J., Flores D. Classification of liptinite (ICCP System 1994) 
// Coal Geology. 2017. 169, pp. 40–61.

34. Sykorova I., Pickel W., Christanis K. Classification of huminite (ICCP 
System 1994) // Int. J. Coal Geol. 2005. 62, pp. 85–106.

35. Еремин И. В., Броновец Т. М. Марочный состав углей и их рациональ-
ное использование. – М.: Недра, 1994. 254 с.

36. Еремин И. В., Лебедев В. В., Цикарев Д. А. Петрография и физические 
свойства углей. – М.: Недра, 1980. 263 с.

37. Вялов В. И., Волкова Г. М. Определение анизотропии отражения ви-
тринита антрацитов // Химия твердого топлива. 2017. – № 2. С. 14–17.

38. Вялов В. И., Голицын М. В., Голицын А. М. Антрациты России и мира. – 
М.: Недра, 1998. 244 с.

39. Грязнов Н. С. Основы теории коксования. – М.: Металлургия, 1976, 
312 с.

40. Скляр М. Г. Физико-химические основы спекания углей. – М.: Метал-
лургия, 1984. 200 с.

41. Попова Н. К., Степанов Ю. В., Стуков М. И. Об информативности 
пластометрического метода // Кокс и химия. 2007. – № 1. С. 21–25. 

42. Русьянова Н. Д. Углехимия. М.: Наука, 2003. 316 с.
43. Гюльмалиев А. М., Головин Г. С., Гагарин С. Г. Классификация горю-

чих ископаемых по структурно-химическим показателям и основные 
пути использования ископаемых углей. – М.: НТК «Трек», 2007. 144 с.

44. Международная система кодификации углей низкого ранга. – Нью-
Йорк, Женева: Изд-во ООН, 2002. 20 с.

45. Международная система кодификации углей среднего и высокого ран-
гов. – Нью-Йорк: Изд-во ООН, 1988. 32 с. 

46. Международная классификация углей в пластах. – Нью-Йорк: Изд-во 
ООН, 1998. 41 с.

47. Еремин И. В., Броновец Т. М. О возможности применения междуна-
родной классификации углей в пластах к оценке угольных месторожде-
ний России // Химия твердого топлива. 1997. – № 1. С. 3–10.

48. Рамочная классификация ископаемых энергетических и минераль-
ных запасов и ресурсов ООН 2009 года, включая спецификации для ее 
применения // Серия публикаций ЕЭК ООН по энергетике. – № 42, – 
Нью-Йорк, Женева: Изд-во ООН, 2013 г. 64 с. (UNIC 2009 ES 42, rus.)



Литература

49. Вялов В. И., Волкова И. Б., Беленицкая Г. А. Петрологический атлас 
ископаемого органического вещества России. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 
2006. 604 с.

50. Корчагина Е. Н., Тарасов С. В., Юшкевич В. Ф. О межлабораторных 
сравнительных испытаниях различных образцов углей // Заводская 
лаборатория. Диагностика материалов. 2006. – № 4. Том 72. С. 62–69.

51. Ермакова Е. В., Корчагина Е. Н., Прудаев И. Б. Межлабораторные срав-
нительные испытания качественных параметров топлив как эффектив-
ный путь внутрилабораторного контроля // Измерительная техника. 
2015. – № 12. С. 43–47.

52. Корчагина Е. Н., Ермакова Е. В., Моцак Т. Я., Уткина Л. А., Говоро-
ва Е. С. Итоги межлабораторных сравнительных испытаний каче-
ственных показателей угля на примере межгосударственного раунда 
 Россия-Украина-Казахстан. Различия статистической обработки из-
мерений, проведенной в России и Украине // Труды IX Международной 
научно-технической конференции «Метрология и измерительная тех-
ника. Метрология–2014», 15–17 октября 2014 г. – Харьков. С. 227–230.

53. Мигин С. В. Провайдеры проверки квалификации – курс на импор-
тозамещение услуг // Контроль качества продукции. 2015. – № 10. 
С. 23–25.

54. Доброхотова М. В., Эпштейн С. А., Воропаева Т. Н., Скобелев К. Д. 
Стандартные образцы в системе контроля качества угольной продук-
ции // Компетентность. 2014. – № 2 (113). С. 39–43.

55. Попов В. К., Бутакова В. И., Кабалина Т. А., Капусткин В. К. Ана-
лиз качества углей, шихт и прогноз качества кокса с использованием 
ИК-спектроскопии // Кокс и химия. 2001. – № 3. С. 26–31.



538

Абразивность (истирающая 
способность) углей и золы углей 351–352

Автоматизированные комплексы 
для петрографического анализа 403–404

Автоматические калориметры 262–265

Азот в угле 198, 208

Анализаторы для определения 

 – влажности, зольности 
и выхода летучих веществ 
(одновременного) 171–172, 174–176

 – плавкости золы 341–343

 – серы 189–191

 – углерода, водорода 
и азота 213–218

Анизотропия отражения 
витринита 400–403

Антрацит 16, 158, 164–165, 169, 
  298, 375, 409, 462–463, 497

Аншлиф-брикет 375–379

Аншлиф-штуф 375–376, 379–380

Бензойная кислота
(эталон для калориметрии) 230

Бензольный экстракт 319, 323

Битуминозные угли 494, 497, 503–507

Битумы 318–319

Британская тепловая единица 219–220

Вид угля 460–461

Влага пробы 

 – аналитическая 
(аналитической пробы) 99, 114

 – внешняя 77, 98

 – воздушно-сухого топлива 74, 77, 98

 – гигроскопическая 99–100

 – общая 73, 98

Влага угля 97–98

 – адсорбционно-связанная 97–98, 99

 – гидратная 98–99

 – капиллярная 97, 99

 – пластовая 97, 100

 – свободная 97, 99

Влагомеры 123–125

Влагосодержание 97–98

Внутрилабораторный контроль 515

Водное число калориметра 242

Водород в угле 197

 – неорганический 
(гидратной воды) 198, 201

 – общий 197–198, 201

 – органический 198, 201

Воски (горный воск) 317, 322

Воспроизводимость
результатов 82, 137–140

 – предел
воспроизводимости 82–83, 118, 

  138–140

Выход 

 – гуминовых кислот 324, 

 – жидкоподвижных продуктов
из пластической массы 
углей 442–444

 – класса крупности 362–363

 – летучих веществ 158–159

 – продуктов полукоксования 311–313

 – смолы полукоксования 312–313

 – толуольного экстракта 319–320

 – фракции 369

Предметный указатель
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Предметный указатель

Гармонизация стандартов 27–28, 30–32,
  36–40, 44, 46–48,
   50, 63, 91–95, 105, 
  см. также Форма (степень) 
  соответствия гармонизированных 
  стандартов

Геолого-генетические факторы 
углеобразования 16–17, 457–459

Генетический ряд углей 
(ряд углефикации) 17, 410, 494, 498,
  507–508

Горючий сланец 16, 135–136, 312

Государственная 
система стандартизации 24–25, 29

Гранулометрический состав 356

Грохочение (рассортировка)
топлива 366

Группа углей 
(технологическая) 465–467

Групповой анализ 317

Группы мацералов 380–385, 393, 410

 – группа витринита 383–385, 393, 
  395, 407, 410

 – группа гуминита 383–385

 – группа инертинита 383–385, 
  390–391, 393, 410

 – группа липтинита 383–385, 
  393, 410

 – группа семивитринита 383–385, 
  386, 390, 410

Гуминовые кислоты 318, 324–325

 – общие 325

 – свободные 325

Гуминовые препараты 317, 331

Дилатометрическая кривая 435,  
  437–438, 440

Дилатометрические показатели 
по методу Одибера-Арну 434–438

Дилатометрические показатели 
по ускоренным методам 438–442

Дробление (измельчение) 
пробы  См. Обработка 
  пробы (разделка)

Дубликат пробы 82, 138

Евразийский совет 
по стандартизации, метрологии 
и сертификации (ЕАСС) 32–33

Золомеры 141–143

Золообразующие элементы (макро-
элементы минеральной массы) 266

Зольность 68, 126–128

Иммерсионное масло 386

Индекс свободного вспучивания 428

Инструментальные методы определения 

 – влаги 123–125

 – влажности, зольности 
и выхода летучих веществ 171–176

 – зольности 129, 141–143

 – микроэлементов 273–288

 – серы общей 188–189

 – углерода, водорода и азота 213–218

 – химического состава золы 271–272

Калориметр (калориметри- 
ческая система) 224, 225–229,
  236–237

 – адиабатический 225–226, 228, 
  232–234

 – изопериболический
(изотермический) 225, 228, 

  231–232

Калориметрическая бомба 224, 226–227, 
  236

Калориметрический сосуд 224, 227–228, 
  236–237

Карбоминериты 392

Категория угля 462

Кислород в угле 211

Кислород по разности 212–213

Класс крупности 356, 362–363

Класс угля 461–462

Классификации углей 454–457

 – генетические 454–455

 – промышленно-генетические 456, 457

 – промышленные 
(потребительские) 456, 505
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Мацеральный состав литотипов 381–382

Мацеральный состав углей 382–385

 – на уголь в целом 388–389

 – на чистый уголь 388

Международная организация 
по стандартизации (ИСО, ISO) 26–27

Международный классификатор 
стандартов (МКС) 31–32

Международный комитет 
по петрологии углей и органических
ископаемых (ICCP) 372

Межлабораторные сравнительные 
испытания (МСИ) 137–138, 515–516, 
  518, 520–521

Метаморфизм 17

Метод 

 – Гизелера 444–447

 – Грей-Кинга 431–434

 – Кьельдаля 208–210

 – Либиха 198–199, 202–203

 – Одибера-Арну 434–438

 – Сапожникова 413–424

 – Эшка 178–181, 182–188, 190

Метод определения 

 – абразивности углей 
и золы углей 352

 – азота 208–211

 – влаги в аналитической
пробе 116–117, 122–123

 – влаги общей 
(двухступенчатый) 109, 110–113

 – влаги общей 
(одноступенчатый) 109, 113–114

 – выхода жидкоподвижных 
продуктов 442–444

 – выхода летучих веществ 
(гравиметрический) 160, 166–168

 – выхода летучих веществ 
(объемный) 169–170

 – выхода общих гуминовых 
кислот 326–327

 – выхода продуктов 
полукоксования 313–316

Классификация углей 
в пластах (международная) 492, 
  494–496, 497
Классификация углей по 
генетическим и технологическим 
параметрам (Единая) 457–477

Классификация углей 
по размеру кусков 363, 365–366

Классификация углей 
по стандарту ИСО 496–501, 502

Классификация углей США 503–507

Кодификации бурых углей 479–487

 – международная система 
кодификации бурых углей 485–487

Кодификации каменных углей 
и антрацитов 487–492, 493

 – международная система 
кодификации углей среднего 
и высокого рангов 488–492, 493

Кодификация углей 456

Кодовая система по Единой 
классификации углей 465

Кокс  132, 235–236, 411

Коксуемость 411

 – методы определения 413, 447–452

 – показатели 448–449, 450–452

Косвенные методы 
определения влаги 102–103, 105–106, 
  108, 110–117

Коэффициент 
размолоспособности 344–345

 – по ВТИ 346

 – по Хардгрову 346

Лигнит 312, 496

Литотипы 380–382

Максимальная влагоемкость 97, 99–100

Максимальное расширение 
(дилатация) См. Дилатометрические  
  показатели по методу Одибера-Арну

Максимальное сжатие 
(контракция) См. Дилатометрические  
  показатели по методу Одибера-Арну

Марка угля 456, 465–467

Мацералы 382–385
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 – углерода и водорода 198–200, 
  201, 203–208

 – форм серы 192–196

 – химического состава золы 268–271

 – хлора 281, 292–294

Метод оценки обогатимости 369, 370, 
  405–406

Микролитотипы 391–393

Микроскопы для петрографического 
анализа углей 386–387

Микротвердость 406–407

Микрохрупкость 406–407

Микроэлементы в угле 266–267, 272,  
  294–295

Минеральная масса угля 
(минеральные вещества) 16, 126–128, 
  154–155, 266–267, 
  272, 298

Минеральные включения 380

Минериты 392

Минимальная масса сокращенной 
пробы 71–72, 87

Муфельные печи 129–131

Мышьяк в угле 294–295

Направления использования 
углей различных марок, групп 
и подгрупп 471–475

Нелетучий остаток 

 – при определении выхода 
летучих веществ 158–159, 165

 – при определении 
индекса свободного 
вспучивания См. Шкала 

  стандартных профилей

 – при определении пласто-
метрических показателей 419–420

Нелетучий углерод 165, 172–173

Нормы отбора 68–69

Обогатимость углей 369, 405

Обозначение показателей
качества угля 18, 36, 51, 103,  
  146–148, 221, 
  246–248, 340

 – выхода свободных 
гуминовых кислот 326, 327

 – выхода толуольного 
экстракта 320–322

 – гигроскопической влаги 100

 – гранулометрического состава 357, 
см. также Ситовой анализ углей

 – действительной плотности 299–304

 – дилатометрических показателей
  См. Метод Одибера-Арну

 – диоксида углерода 
карбонатов 156–157

 – зольности 129, 131–137

 – индекса Рога 424–426

 – индекса свободного 
вспучивания 428–431

 – индекса спекаемости 427–428

 – кажущейся плотности 304–309

 – кислорода 211

 – коэффициента размоло-
способности 345, 346–350

 – максимальной 
влагоемкости 101–102

 – мацерального состава 
углей 386–390

 – микролитотипного состава 392–393

 – микроэлементов 273, 275–286, 
  295–297

 – минерального вещества 154

 – минеральных включений 386, 387

 – насыпной плотности 309–310

 – окисленности 330–331, 408

 – плавкости золы 333–340

 – пластометрических показателей
  См. Метод Сапожникова

 – показателя обогатимости 369–370

 – показателя отражения 
витринита 395–401

 – растворимых в ацетоне веществ
(смолистых веществ) 
толуольного экстракта 322–323

 – серы общей 178–186

 – теплоты сгорания 223–224, 
  230–231, 234–242
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Пластометр Гизелера 445–446

Пластометрическая кривая 416–419, 420

Пластометрическая усадка См. Пласто-
  метрические показатели

Пластометрические показатели 413–414

 – пластометрическая 
усадка 414, 416–419

 – толщина пластического 
слоя 414, 416–419

Пластометрический аппарат 414–415

Плотность угля 298

 – действительная 298–299

 – кажущаяся 298–299

 – насыпная 298–299

Повторяемость результатов 82, 137–140

 – предел повторяемости 81–83, 
  138–139

Погрешность опробования 65, 68

Подгруппа углей 465–467

Подтип угля 462–464

Подъем температуры 
в калоримет рическом сосуде 231–232, 
  234–235, 249–250

 – исправленный 225, 231–232, 250

 – наблюдаемый 232–234, 237–239, 
  240, 249–250

Показатели качества углей 17–19, 

 – абсолютные 20, 22, 81–82, 178

 – относительные 21, 55–56, 82, 
  103, 128–129, 159, 313,
  318, 324, 346, 412

Показатели спекающей способности 424

 – индекс Рога 424–427

 – индекс спекаемости 427–428

Показатель обогатимости 369–370

Показатель отражения 
(отражательная способность) 393–394

Показатель отражения витринита 373, 
  393–396

 – максимальный 395–396, 400–403

 – минимальный 395–396, 400–403

 – произвольный 395–396, 398–399

Обработка пробы (разделка) 65, 71–77

Образцы золы для определения 
плавкости 334–337

Общероссийский классификатор 
стандартов (ОКС) 30, 31–32

Общие приемы работы при 
анализе углей 22–23, 78–83

Окисленность углей 330–331, 407–408

Определение прочности кокса

 – физико-механические 
испытания 450–451

 – физико-химические 
испытания 451–452

Органическая масса угля 197

Остаток на сите 344, 354

Отбор проб (опробование) 64

 – из неподвижного слоя 69–70

 – из движущегося потока 69

Отсевы 366

Оценка компетентности 
лабораторий 518, 520

Параметры классификации 454

 – Единой классификации 458, 460

 – классификации углей США 504

 – Международной классификации 
углей в пластах 494–495

Партия топлива 66–68, 69

Перемешивание пробы См. Обработка
  пробы (разделка)

Перемешивание пробы вручную 75, 79

Пересчет низшей теплоты сгорания 
на различные состояния топлива 256–257

Пересчет показателей на различные 
состояния топлива 148–153

Петрографический анализ углей 371–375

Петрографический состав углей 373, 
  380–393, 
  410, 457, 494

Плавкость золы угля 332–333

Пластические свойства 
по Гизелеру 444–447

Пластическое состояние угля 409–411
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Пробоотборники 70

Проборазделочная машина 72, 108

Продукты полукоксования 311–313

Пропитывающие вещества (для 
приготовления аншлиф-штуфов) 379–380

Проход (через сито) 344, 353

Прямые методы определения влаги 102

Размер максимальных кусков 
(степень измельчения) 69, 71–72, 87

Размолоспособность 344–345

Рамочная классификация ископаемых 
энергетических и минеральных 
запасов и ресурсов 501–503

Ранг угля 494–495, 497

Растворимые в ацетоне вещества 
(смолистые вещества) толуольного 
экстракта 322

Реторта Фишера 313–314

Рефлектограмма 399–400

Связующие вещества 
(для приготовления
аншлиф-брикетов) 376–377, 378–379

Сера в угле 177–178

 – общая 177–178

 – органическая 177–178, 194, 198

 – пиритная 177–178, 193

 – сульфатная 177–178, 192

Система аккредитации 
лабораторий 520–521

Система технического 
регулирования 29–31

Сита лабораторные 89–91, 353, 360–361

Ситовой анализ углей 356–357, 360–364

Ситовой анализ угольной пыли 344,
  352–355

Сокращение (деление) пробы См. Обра-
  ботка пробы (разделка)

Сокращение (деление) пробы вручную 75

 – метод выборки 76

 – метод квартования 75–76

Сокращенный технический анализ 18

Полировальные абразивные 
материалы 377

Полный остаток на сите 
(суммарный выход) 344, 353, 355

Полукокс 410, 411

Полукоксование (лабораторное) 311

Поправка на образование кислот 
в калориметрии 221, 240–242, 
  251–252

 – поправка на азот 240–241, 252

 – поправка на серу 240–242, 252

Поправка на теплообмен 
в изотермической калоримет-
рической системе 225, 231–232, 
  238–239, 250

Пористость 97, 100, 299

Правильность результатов 22, 81, 178

Представительность пробы 64–65, 
  68, 71, 78

Препарат (образец) для
петрографического анализа 375–376

Прецизионность результатов 
(метода) 81–82, 117–118, 
  137–140, 515–516

Принятое опорное значение 81, 516

Проба 64

 – аналитическая (для общего 
анализа) 71, 73–75, 79, 99

 – для определения общей 
влаги 108–110

 – для ситового анализа 357–360

 – контрольная 66–67

 – лабораторная 71, 73–74

 – общая 85, 110

 – объединенная 67–68

 – первичная 65, 67, 72

 – пластовая 66, 357

 – пластово-фракционная 66

 – сборная 66–67

 – технологическая 66–67

 – товарная 66, 69, 356–357

 – точечная 67–69

 – эксплуатационная 66, 356–357
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 – на методы испытания углей 25, 
  26–27, 32, 35, 45

 – национальные 29–31, 33, 35, 
  36, 38–39

 – организаций 30

 – по видам потребления 25, 477–479

Степень восстановленности 
углей 410–411, 458–459, 465

Степень углефикации 494, 498

Суббитуминозные угли 494, 495, 496, 
  503–507

Сумма гелифицированных
компонентов (мацералов) 482, 483

Сумма фюзенизированных 
компонентов (мацералов) 390–391, 414

Суммарный выход на сите 363

Сушильный шкаф 106–107

Теплота сгорания 219–223

 – высшая 220–221, 251–252, 254–255

 – низшая 220–221, 250–251, 
  252–254, 255–256

 – по бомбе 220–221, 248–251

 – при постоянном давлении 222,
  224–225, 250–251, 254–256

 – при постоянном объеме 222, 
  224–225, 250–251

Термоантрацит 132

Термогравиметрический анализ 123-125, 
  174-176

Технические комитеты 
по стандартизации (ТК) 25, 33, 95–96

 – межгосударственные (МТК) 33, 
  95–96

 – ТК 179 (РФ) 25–26, 37

 – ТК 27 (ИСО) 26–27, 49–50

Технические регламенты 29, 34–35, 289–290

Технический анализ 18, 151, 172–173

Тип кокса по Грей-Кингу 431–434

Тип угля 462–464

Толуольный экстракт 319–320

Толщина пластического слоя См. Пласто-
  метрические показатели

Сопоставление классификаций 
углей 507–514

Сорт угля 494

Сортовой товарный уголь 366

Состояние топлива 144–146

 – влажное беззольное 145–146

 – воздушно-сухое 
(аналитическое) 74, 79, 115–116, 

  144–146

 – органическое (сухое, 
без минеральной массы) 145–146

 – рабочее 145–146

 – сухое 80, 144, 145–146

 – сухое беззольное 145–146

Спекаемость 409–411

 – методы определения 411–447

 – показатели 414, 416–420, 
 424–442, 444–447

Спекающая способность 412, 424

 – методы определения 424–428

 – показатели 424–428

Стадия метаморфизма 16–17, 393–394, 
  410, 457

Стадия углеобразования 16–17

Стандартизация методов 
испытания углей 21–22, 25 

Стандартное отклонение 
воспроизводимости 515–516

Стандартное отклонение 
повторяемости 515–516

Стандартное отклонение
показателя отражения витринита 399

Стандартные образцы (СО) 81

 – для определения коэффициента 
размолоспособности 347–348

 – СО состава и свойств 81, 515, 
  523–524

Стандартные образцы (эталоны) 
для измерения показателя отражения 397

Стандарты  24, 29, 35

 – государственные 24–25, 27–28, 33

 – международные 26–27, 49–50

 – межгосударственные 33–34, 35–36



Предметный указатель

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 26

Форма (степень) соответствия 
гармонизированных стандартов 28, 36,  
  38–39, 47–48, 51–57, 105

 – идентичная 37, 39, 47, 48, 52

 – модифицированная 36–38, 39, 
  47–48, 55, 63, 105, 

 – неэквивалентная 40, 47–48

Формула 

 – Крыма 154–156

 – Менделеева 222–223, 260–262

Формы (разновидности) серы 177–178

Фракционный анализ 366–369

Фракционный состав 366

Фракция 366

Характерные температуры 
плавкости золы 332–333, 334–335

Химический состав золы 266–268

Хлор в угле 291–292

Хранение проб 78–79

Шкала надежных масс проб углей 88–89

Шкала стандартных профилей 429–430

Шлифовальные абразивные 
материалы 377

Экстракция 317–318

Элементный анализ 151, 197–198

Элементный состав углей 197

Энергетический эквивалент 
калориметра 242–246

Эталон (эталонное топливо) для 
определения размолоспособности 345

Эталонная шкала типов кокса 
по Грей-Кингу 431–434

Эталонный антрацит для определения 
спекающей способности углей 424, 
  425–426

Эффективная теплоемкость 
калориметра 242

Ящичное коксование 449–452

Тонкий шлиф 375, 380

Тонкость помола пыли 344, 352, 
  см. также Ситовой анализ угольной пыли

Торф 16–17, 235, 312

Торфообразование 
(оторфенение) 16–17, 272

Точность результатов 81

Углерод в угле 197

 – неорганический 
(карбонатов) 198, 201

 – общий 197–198, 201

 – органический 198, 201

Углефикация 17

Углещелочной реагент 317

Углистая порода 16

Уголь 16–17, 45, 158, 198, 272, 
  317, 393–394, 453–454

 – бурый 16–17, 100–101, 158, 
  163–164, 298, 312, 318, 
  324, 375, 385, 409, 462–463

 – гумусовый 17, 453

 – каменный 16–17, 101–102, 
  163, 298, 324, 330–331,
   375, 405, 409, 462–463

 – обогащенный 68

 – рядовой 68

 – сапропелитовый 17, 453

 – соленый 291

 – сортированный 68, 69

Ускоренный метод определения 

 – влаги 118–120

 – дилатометрических показателей 
в приборе ИГИ-ВУХИН 441–442

 – дилатометрических показателей 
в приборе ИГИ-ДМетИ 438–441

 – зольности 132–133, 135–137

 – серы общей 181–182

 – спекаемости (по Е.М. Тайцу) 442

 – углерода и водорода 199–200, 
  202–208

Устойчивость к окислению 108, 112, 115
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Перечень
действующих национальных стандартов 

по состоянию на 1 января 2019 г.

Разделы Указателя национальных стандартов 
и Общероссийского классификатора стандартов: 

73.040 — Угли; 75.160.10 — Твердое топливо

Обозначение 
стандарта Наименование стандарта Примечание

1 2 3

ГОСТ 4.105–2014
Торф и продукты переработки торфа. 
Номенклатура показателей качества 
продукции

ГОСТ 4.110–84
Система показателей качества про-
дукции. Коксы нефтяные. Номенкла-
тура показателей

ГОСТ 5.1261–72

Кокс доменный из углей Донецкого 
и Кузнецкого бассейнов и шихты 
Череповецкого металлургического 
завода. Требования к качеству атте-
стованной продукции

Изм. № 1. ИУС 8–1974

ГОСТ 8.649–2015

Государственная система обеспече-
ния единства измерений. Угли бурые, 
каменные и антрацит. Инфракрасный 
термогравиметрический метод опре-
деления общей влаги

ГОСТ 147–2013 
(ISO 1928:2009) 

Топливо твердое минеральное. Опре-
деление высшей теплоты сгорания 
и расчет низшей теплоты сгорания

Поправка ИУС 10–2015

ГОСТ 1038–75
Пек каменноугольный. Технические 
условия

Изм. № 1. ИУС 5–1981
Изм. № 2. ИУС 7–1985
Изм. № 3. ИУС 8–2002 
(действует только на 
территории РФ)
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ГОСТ 1137–64
Угли бурые, каменные, антрацит, 
горючие сланцы и брикеты. 
Правила приемки по качеству

Изм. № 1. ИУС 3–1979
Изм. № 2. ИУС 4–1990

ГОСТ 1186–2014
Угли каменные. Метод определения 
пластометрических показателей

ГОСТ 1817–64
Угли бурые, каменные, антрацит, 
горючие сланцы и брикеты. 
Метод приготовления сборных проб

ГОСТ 1916–75

Угли бурые, каменные, антрацит, 
бри ке  ты угольные и сланцы горючие.
Методы определения содержания 
минеральных примесей (породы) 
и мелочи

Изм. № 1. ИУС 5–1985

ГОСТ 1932–93 
(ИСО 622–81)

Топливо твердое. 
Методы определения фосфора

ГОСТ 2013–75
Угли каменные. Ускоренный метод 
определения спекаемости

ГОСТ 2059–95 
(ИСО 351–96)

Топливо твердое минеральное. 
Метод определения общей серы 
сжиганием при высокой температуре

Изм. № 1. ИУС 10–2001

ГОСТ 2093–82
Топливо твердое. Ситовый метод 
определения гранулометрического 
состава

ГОСТ 2111–2014
Угли Кузнецкого бассейна для 
коксования. Метод установления 
границы зоны окисленных углей

ГОСТ 2160–2015 
(ISO 5072:2013)

Топливо твердое минеральное. 
Определение действительной 
и кажущейся плотности

ГОСТ 2408.1–95 
(ИСО 625–96)

Топливо твердое. Методы 
определения углерода и водорода

Изм. № 1. ИУС 5–2000

ГОСТ 2408.3–95 
(ИСО 1994–76)

Топливо твердое. Методы 
определения кислорода

ГОСТ 2408.4–98 
(ИСО 609–96)

Топливо твердое минеральное. Метод 
определения углерода и водорода 
сжиганием при высокой температуре

ГОСТ 2669–81
Кокс каменноугольный, пековый 
и термоантрацит. Правила приемки

Изм. № 1. ИУС 3–1987
Изм. № 2. ИУС 8–1988
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ГОСТ 3168–93 
(ИСО 647–74)

Топливо твердое минеральное. 
Методы определения выхода 
продуктов полукоксования

ГОСТ 3213–91
Кокс пековый электродный. 
Технические условия

ГОСТ 3340–88
Кокс литейный каменноугольный. 
Технические условия

ГОСТ 4668–75
Материалы углеродные. Метод 
измерения удельного электрического 
сопротивления порошка

Изм. № 1. ИУС 12–1981
Изм. № 2. ИУС 11–1986
Изм. № 3. ИУС 1–1992

ГОСТ 4790–2017

Топливо твердое. Определение 
и представление показателей 
фракционного анализа. Общие 
требования к аппаратуре и методике

Действует с 01.03.2019

ГОСТ 4794–97
Термоантрацит электродный. 
Технические условия

ГОСТ 5445–79
Продукты коксования химические. 
Правила приемки и методы отбора 
проб

Изм. № 1. ИУС 7–1985
Изм. № 2. ИУС 4–1992

ГОСТ 5953–93 
(ИСО 556–80)

Кокс с размером кусков 20 мм 
и более. Определение механической 
прочности

ГОСТ 5954.1–91 
(ИСО 728–81)

Кокс. Ситовый анализ класса 
крупности 20 мм и более

ГОСТ 5954.2–91 
(ИСО 2325–86)

Кокс. Ситовый анализ класса 
крупности менее 20 мм

ГОСТ 6263–80
Продукты коксования химические. 
Метод определения общей серы

Изм. № 1. ИУС 10–1986

ГОСТ 7303–90
Антрацит. Метод определения 
объемного выхода летучих веществ

ГОСТ 7714–75
Угли каменные и антрацит. Метод 
определения термической стойкости

ГОСТ 7752–74
Сланцы горючие. Метод ускоренного 
определения содержания двуокиси 
углерода карбонатов

ГОСТ 7754–89
Сланцы горючие Прибалтийского 
бассейна. Технические условия
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ГОСТ 7846–73
Пек каменноугольный. 
Метод определения зольности

Изм. № 1. ИУС 8–1984
Изм. № 2. ИУС 2–1989
Изм. № 3. ИУС 2–1991
Изм. № 4. ИУС 1–1993

ГОСТ 7847–73
Пек каменноугольный. 
Метод определения массовой доли 
веществ, нерастворимых в толуоле

Изм. № 1. ИУС 8–1984
Изм. № 2. ИУС 4–1989
Изм. № 3. ИУС 3–1991
Изм. № 4. ИУС 1–1993

ГОСТ 8606–2015 
(ISO 334:2013)

Топливо твердое минеральное. Опре-
деление общей серы. Метод Эшка

ГОСТ 8719–90
Угли бурые, каменные и антрацит. 
Метод определения гигроскопиче-
ской влаги

ГОСТ 8858–93 
(ИСО 1018–75)

Угли бурые, каменные и антрацит. 
Методы определения максимальной 
влагоемкости

ГОСТ 8929–75
Кокс каменноугольный. 
Метод определения прочности

Изм. № 1. ИУС 1–1987

ГОСТ 8930–2015
Угли каменные. 
Метод определения окисленности

ГОСТ 8935–77
Орешек коксовый. 
Технические условия

Изм. № 1. ИУС 11–1983
Изм. № 2. ИУС 2–1988

ГОСТ 9318–91 
(ИСО 335–74)

Уголь каменный. Метод определения 
спекающей способности по Рога

ГОСТ 9326–2002 
(ИСО 587–97)

Топливо твердое минеральное. 
Методы определения хлора

Поправка ИУС 11–2016

ГОСТ 9434–75
Кокс каменноугольный.
Классификация по размеру кусков

Изм. № 1. ИУС 12–1980
Изм. № 2. ИУС 10–1986

ГОСТ 9516–92 
(ИСО 331–83)

Уголь. Метод прямого весового опре-
деления влаги в аналитической пробе

ГОСТ 9517–94 
(ИСО 5073–85)

Топливо твердое. Методы определе-
ния выхода гуминовых кислот

ГОСТ 9521–74
Угли каменные. 
Метод определения коксуемости

Изм. № 1. ИУС 7–1984

ГОСТ 9815–75
Угли бурые, каменные, антрацит 
и горючие сланцы. Метод отбора 
пластовых проб

Изм. № 1. ИУС 12–1985
Изм. № 2. ИУС 6–1990
Изм. № 3. ИУС 5–1992
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ГОСТ 9950–83
Пек каменноугольный. 
Методы определения температуры 
размягчения

Изм. № 1. ИУС 1–1989
Изм. № 2. ИУС 3–1991
Изм. № 3. ИУС 12–1996

ГОСТ 9951–73
Пек каменноугольный. 
Метод определения выхода 
летучих веществ

Изм. № 1. ИУС 8–1984
Изм. № 2. ИУС 3–1989
Изм. № 3. ИУС 1–1991

ГОСТ 9963–84
Брикеты торфяные для 
коммунально-бытовых нужд. 
Технические требования

Изм. № 1. ИУС 10–1990

ГОСТ 10089–89
Кокс каменноугольный. 
Метод определения реакционной 
способности

ГОСТ 10100–84
Угли каменные и антрацит. 
Метод определения обогатимости

ГОСТ 10175–75

Угли бурые, каменные, антрациты, 
углистые аргиллиты и алевролиты. 
Метод определения содержания 
германия

Изм. № 1. ИУС 10–1980
Изм. № 2. ИУС 8–1985
Изм. № 3. ИУС 4–1990

ГОСТ 10200–83
Пек каменноугольный электродный. 
Технические условия

Изм. № 1. ИУС 6–1989
Изм. № 2. ИУС 3–1991
Изм. № 3. ИУС 12–1996
Изм. № 4. ИУС 8–2002 
(действует только 
на территории РФ)
Изм. № 5. ИУС 3–2006 
(действует только 
на территории РФ)

ГОСТ 10220–82 
(ИСО 1014–85)

Кокс. Методы определения действи-
тельной относительной и кажущейся 
относительной плотности и пористости

Изм. № 1. ИУС 8–1988
Изм. № 2. ИУС 4–1996

ГОСТ 10478–93 
(ИСО 601–81, 
ИСО 2590–73)

Топливо твердое. 
Методы определения мышьяка

ГОСТ 10538–87
Топливо твердое. Методы определе-
ния химического состава золы

Изм. № 1. ИУС 1–1993

ГОСТ 10650–2013
Торф. Методы определения степени 
разложения

ГОСТ 10742–71

Угли бурые, каменные, антрацит, 
горючие сланцы и угольные брикеты. 
Методы отбора и подготовки проб 
для лабораторных испытаний

Изм. № 1. ИУС 6–1980
Изм. № 2. ИУС 7–1985
Изм. № 3. ИУС 1–1989
Изм. № 4. ИУС 3–1990
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ГОСТ 10969–91 
(ИСО 975–85, 
ИСО 1017–85)

Угли бурые и лигниты. Методы 
определения выхода толуольного 
экстракта и содержания в нем 
растворимых в ацетоне веществ 
(смолистые вещества)

ГОСТ 11014–2001
Угли бурые, каменные, антрацит 
и горючие сланцы. Ускоренные 
методы определения влаги

Изм. № 1. ИУС 8–2017

ГОСТ 11055–78
Угли бурые, каменные и антрацит. 
Радиационные методы определения 
зольности

Изм. № 1. ИУС 6–1984
Изм. № 2. ИУС 12–1989

ГОСТ 11056–77
Угли каменные. Электрический метод 
определения массовой доли влаги

ГОСТ 11126–88
Сырье коксохимическое для 
производства технического углерода. 
Технические условия

Изм. № 1. ИУС 6–1990
Изм. № 2. ИУС 7–1991
Изм. № 3. ИУС 4–1992
Изм. № 4. ИУС 3–2006 
(действует только 
на территории РФ)

ГОСТ 11130–2013
Торф и продукты на его основе. Мето-
ды определения мелочи и засоренности

ГОСТ 11223–88
Угли бурые и каменные. Метод 
отбора проб бурением скважин

ГОСТ 11303–2013
Торф и продукты его переработки. Ме-
тод приготовления аналитических проб

ГОСТ 11304–2013
Торф и продукты его переработки. 
Метод приготовления сборных проб

ГОСТ 11305–2013
Торф и продукты его переработки. 
Методы определения влаги

ГОСТ 11306–2013
Торф и продукты его переработки. 
Методы определения зольности

ГОСТ 11623–89

Торф и продукты его переработки 
для сельского хозяйства. Методы 
определения обменной и активной 
кислотности

ГОСТ 11762–87
Угли бурые, каменные, антрациты, 
горючие сланцы, торф и брикеты. 
Нормы точности определения массы
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ГОСТ 12711–77
Угли бурые, каменные, антрацит 
и сланцы горючие. Метод 
определения массовой доли галлия

ГОСТ 13324–94 
(ИСО 349–75)

Угли каменные. Метод определения 
дилатометрических показателей 
в приборе Одибера-Арну

ГОСТ 13455–91 
(ИСО 925–97)

Топливо твердое минеральное. 
Методы определения диоксида 
углерода карбонатов

Изм. № 1. ИУС 2–2003

ГОСТ 13672–76
Торф фрезерный для производства 
брикетов. Технические требования

Изм. № 1. ИУС 6–1987

ГОСТ 13673–2013
Торф фрезерный. Метод определения 
насыпной плотности

ГОСТ 13674–2013
Торф и продукты его переработки. 
Правила приемки

ГОСТ 14056–77
Угли каменные. Ускоренный метод 
определения дилатометрических 
показателей в приборе ИГИ-ДМетИ

ГОСТ 14834–2014
Угли бурые окисленные Дальнего 
Востока. Классификация

ГОСТ 15489.1–93

Угли бурые, каменные, антрацит 
и горючие сланцы. 
Метод определения коэффициента 
размолоспособности по ВТИ

ГОСТ 15489.2–2018
Угли каменные. 
Метод определения коэффициента 
размолоспособности по Хардгрову

ISO 5074:2015, NEQ.
Содержит основные 
нормативные положе-
ния ASTM D409–12.
Действует с 01.06.2019

ГОСТ 15490–70
Угли бурые, каменные, антрацит 
и термоантрацит. Методы определе-
ния механической прочности

Изм. № 1. ИУС 1–1977
Изм. № 2. ИУС 7–1986

ГОСТ 16094–78
Угли бурые, каменные, антрацит 
и горючие сланцы. Метод отбора 
эксплуатационных проб

ГОСТ 16126–91 
(ИСО 502–82)

Уголь. Метод определения 
спекаемости по Грей-Кингу

ГОСТ 17070–2014 Угли. Термины и определения ISO 1213-2:1992, NEQ

ГОСТ 17321–2015
Уголь. Обогащение. 
Термины и определения
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ГОСТ 17621–89
Угли каменные. Метод определения 
выхода жидкоподвижных продуктов 
из пластической массы угля

ГОСТ 17644–83
Торф. Методы отбора проб из залежи 
и обработки их для лабораторных 
испытаний

Изм. № 1. ИУС 3–1989

ГОСТ 18132–72
Брикеты и полубрикеты торфяные. 
Метод определения механической 
прочности

Изм. № 1. ИУС 1–1984
Изм. № 2. ИУС 8–1988

ГОСТ 18384–73 
Угли каменные. 
Петрографический метод 
определения степени обогатимости

Изм. № 1. ИУС 8–1988

ГОСТ 18635–73
Угли каменные. 
Метод определения выхода 
химических продуктов коксования

Изм. № 1. ИУС 1–1984
Изм. № 2. ИУС 10–1988

ГОСТ 19242–73
Угли бурые, каменные и антрацит. 
Классификация по размеру кусков

Изм. № 1. ИУС 6–1989

ГОСТ 19723–74
Торф. Метод определения 
содержания влаги в залежи

Изм. № 1. ИУС 10–1979
Изм. № 2. ИУС 9–1989

ГОСТ 20330–91 
(ИСО 501–81)

Уголь. Метод определения
показателя вспучивания в тигле

ГОСТ 21206–75 
Угли каменные и антрацит.
Метод определения микротвердости 
и микрохрупкости

Изм. № 1. ИУС 6–1981
Изм. № 2. ИУС 7–1986

ГОСТ 21289–75
Брикеты угольные. Методы 
определения механической прочности

Изм. № 1. ИУС 5–1978
Изм. № 2. ИУС 11–1984

ГОСТ 21290–75
Брикеты угольные. Метод 
определения водопоглощения

ГОСТ 21291–75
Брикеты угольные. Метод определе-
ния толщины поясной кромки

ГОСТ 21489–76

Угли бурые, каменные и антрациты. 
Разделение на стадии метаморфизма 
и классы по показателю отражения 
витринита

Изм. № 1. ИУС 3–1981
Изм. № 2. ИУС 4–1986

ГОСТ 21708–96
Топливо твердое минеральное. 
Метод определения коэффициента 
абразивности золы

ГОСТ 23083–78
Кокс каменноугольный, пековый 
и термоантрацит. Методы отбора 
и подготовки проб для испытаний

Изм. № 1. ИУС 1–1982
Изм. № 2. ИУС 1–1987
Изм. № 3. ИУС 9–1991
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ГОСТ 23227–78

Угли бурые, каменные, антрацит, 
горючие сланцы и торф. 
Метод определения свободного 
оксида кальция в золе

Изм. № 1. ИУС 7–1984
Изм. № 2. ИУС 8–1989

ГОСТ 24160–2014 Торф. Методы определения 
влагоемкости и водопоглощаемости

ГОСТ 24701–2013 Торф. Методы определения плотности

ГОСТ 24764–81 Брикеты буроугольные. 
Транспортирование и хранение

ГОСТ 25543–2013
Угли бурые, каменные и антрациты. 
Классификация по генетическим 
и технологическим параметрам

ГОСТ 26801–86 Торф. Метод определения
зольности в залежи

ГОСТ 26898–86
Угли бурые, каменные и антрацит. 
Ускоренный метод определения
максимальной влагоемкости

ГОСТ 27313–2015

Топливо твердое минеральное. 
Обозначение показателей качества 
и формулы пересчета результатов ана-
лиза на различные состояния топлива

ISO 1170:2013, NEQ.
Поправка. ИУС 5–2018

ГОСТ 27379–87
Топливо твердое. 
Методы определение погрешности 
отбора подготовки проб

ГОСТ 27588–91 
(ИСО 579–81)

Кокс каменноугольный. 
Метод определения общей влаги

ГОСТ 27589–91 
(ИСО 687–74)

Кокс. Метод определения 
влаги в аналитической пробе

ГОСТ 27894.0–88
Торф и продукты его переработки 
для сельского хозяйства. Общие 
требования к методам анализа

ГОСТ 27894.1–88

Торф и продукты его переработки 
для сельского хозяйства. 
Метод определения гидролитической 
кислотности

ГОСТ 27894.2–88

Торф и продукты его переработки 
для сельского хозяйства. Метод 
определе ния емкости поглощения 
торфом аммиака

ГОСТ 27894.3–88
Торф и продукты его переработки 
для сельского хозяйства. Методы 
определения аммиачного азота
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ГОСТ 27894.4–88
Торф и продукты его переработки 
для сельского хозяйства. Методы 
определения нитратного азота

ГОСТ 27894.5–88

Торф и продукты его переработки 
для сельского хозяйства. 
Методы определения подвижных 
форм фосфора

ГОСТ 27894.6–88
Торф и продукты его переработки 
для сельского хозяйства. Метод 
определения подвижных форм калия

ГОСТ 27894.7–88

Торф и продукты его переработки 
для сельского хозяйства. 
Методы определения подвижных 
форм железа

ГОСТ 27894.8–88
Торф и продукты его переработки 
для сельского хозяйства. 
Метод определения хлора

ГОСТ 27894.9–88

Торф и продукты его переработки 
для сельского хозяйства. 
Метод определения содержания во-
дорастворимых солей

ГОСТ 27894.10–88

Торф и продукты его переработки 
для сельского хозяйства. 
Метод определения обменного
кальция и обменного магния

ГОСТ 27894.11–88

Торф и продукты его переработки 
для сельского хозяйства. Метод 
определения суммарного содержания 
карбонатов кальция и магния в тор-
фотуфах и торфах омергелеванных

ГОСТ 28245–89 Торф. Методы определения ботаниче-
ского состава и степени разложения

ГОСТ 28572–90
Пек каменноугольный. Диэлектричес-
кий метод определения массовой доли 
веществ, нерастворимых в хинолине

ГОСТ 28663–90 Угли бурые (угли низкого ранга). 
Кодификация Изм. № 1. ИУС 10–2001

ГОСТ 28743–93 
(ИСО 333–96)

Топливо твердое минеральное. 
Методы определения азота

Изм. № 1. ИУС 5–2000
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ГОСТ 28823–90 
(ИСО 7404-4–88)

Битуминозный уголь и антрацит. 
Методы петрографического анализа. 
Часть 4. Метод определения микро-
литотипного, карбоминеритного 
и минеритного состава

ГОСТ 28946–91 
(ИСО 616–77)

Кокс каменноугольный. Метод опре-
деления прочности на сбрасывание

ГОСТ 28974–91

Угли бурые, каменные и антрациты. 
Методы определения бериллия, бора, 
марганца, бария, хрома, никеля, 
кобальта, свинца, галлия, ванадия, 
меди, цинка, молибдена, иттрия и 
лантана

ГОСТ 29087–91 
(ИСО 352–81)

Топливо твердое минеральное. 
Метод определения хлора сжиганием 
при высокой температуре

ГОСТ 30100–93 
(ИСО 1015–92)

Угли бурые и лигниты. Метод 
прямого объемного определения влаги

ГОСТ 30313–95
Угли каменные и антрациты 
(Угли среднего и высокого рангов). 
Кодификация

Изм. № 1. ИУС 10–2001

ГОСТ 30404–2013 
(ISO 157:1996)

Топливо твердое минеральное. 
Определение форм серы

ГОСТ 30827–2002 
(ИСО 12900–97)

Топливо твердое минеральное. 
Определение истирающей 
способности (абразивности)

ГОСТ 32246–2013
Угли каменные. Метод спектроме-
трического определения генетичес-
ких и технологических параметров

ГОСТ 32247–2013
Угли каменные. Метод определения 
числа вспучивания по ИГИ-ВУХИН

ГОСТ 32248–2013

Кокс каменноугольный с размером 
кусков 20 мм и более. Определение 
прочности после реакции 
с двуокисью углерода

Содержит основные
нормативные положения
ASTM D5341–99

ГОСТ 32345–2013
Угли Якутии для энерготехнологиче-
ских целей. Технические условия

ГОСТ 32346–2013
Угли о. Сахалин для энерготехноло-
гических целей. 
Технические условия
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ГОСТ 32347–2013

Угли каменные и антрациты 
Кузнецкого и Горловского бассейнов 
для энергетических целей. 
Технические условия

ГОСТ 32348–2013

Угли каменные и антрациты Кузнецко-
го и Горловского бассейнов для цемент-
ных и известковых печей и производ-
ства кирпича. Технические условия

ГОСТ 32349–2013

Угли каменные и антрациты Кузнец-
кого и Горловского бассейнов для 
технологических целей. Технические 
условия

ГОСТ 32351–2013

Угли Челябинского бассейна для 
пылевидного, слоевого сжигания 
и бытовых нужд населения. Техниче-
ские условия

ГОСТ 32352–2013
Угли Восточной Сибири для энерге-
тических целей. Технические условия

Изм. № 1. ИУС 11–2017

ГОСТ 32353–2013 
Угли Восточной Сибири для энерго-
технологических целей. Технические 
условия

Изм. № 1, ИУС 11–2017

ГОСТ 32354–2013
Угли Дальнего Востока для энергети-
ческих целей. Технические условия

ГОСТ 32355–2013
Угли Дальнего Востока для цемент-
ных и известковых печей и производ-
ства кирпича. Технические условия

ГОСТ 32356–2013
Угли каменные и антрациты окис-
ленные Кузнецкого и Горловского 
бассейнов. Классификация

ГОСТ 32464–2013
Угли бурые, каменные и антрацит. 
Общие технические требования

ГОСТ 32465–2013 
(ISO 19579:2006)

Топливо твердое минеральное. 
Определение серы с использованием 
ИК-спектрометрии

ГОСТ 32558–2013 
(ISO 23499:2008) 

Уголь. 
Определение насыпной плотности Поправка ИУС 10–2015

ГОСТ 32561–2013 
(ISO 10329:2009)

Уголь каменный. Метод определения 
пластических свойств на пластометре 
Гизелера с постоянным вращающим 
моментом
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ГОСТ 32976–2014
Угли каменные. Определение 
степени окисленности методом 
щелочной экстракции

ГОСТ 32977–2014
Топливо твердое минеральное. 
Определение микроэлементов в золе 
атомно-абсорбционным методом

ГОСТ 32978–2014 
(ISO 540:2008)

Топливо твердое минеральное. 
Определение плавкости золы

ГОСТ 32979–2014 
(ISO 29541:2010)

Топливо твердое минеральное. 
Инструментальный метод определе-
ния углерода, водорода и азота

ГОСТ 32980–2014 
(ISO 15237:2003)

Топливо твердое минеральное. 
Определение содержания общей 
ртути

ГОСТ 32981–2014 
(ISO 15238:2003)

Топливо твердое минеральное. 
Определение содержания общего 
кадмия

ГОСТ 32982–2014 
(ISO 11724:2004)

Топливо твердое минеральное. 
Определение содержания общего 
фтора

ГОСТ 32983–2014 
(ISO 1952:2008)

Топливо твердое минеральное. Опре-
деление металлов, экстрагируемых 
разбавленной соляной кислотой

ГОСТ 32984–
2014 (ISO/TS 
13605:2012)

Топливо твердое минеральное. 
Определение макро- и микроэлемен-
тов в золе методом рентгенофлуорес-
центной спектрометрии

ГОСТ 32991–2014
Угли Печорского бассейна для 
энерготехнологических целей. 
Технические условия

ГОСТ 33130–2014
Угли бурые, каменные и антрацит. 
Номенклатура показателей качества

ГОСТ 33162–2014
Торф низкой степени разложения. 
Технические условия

ГОСТ 33501–2015

Топливо твердое минеральное. 
Определение содержания общего 
фтора сжиганием в калориметри-
ческой бомбе с последующим 
определением в растворе с помощью 
ион-селективного электрода
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ГОСТ 33502–2015

Топливо твердое минеральное. 
Определение содержания общего 
хлора сжиганием в калориметриче-
ской бомбе с последующим опреде-
лением в растворе с помощью ион-
селективного электрода

ГОСТ 33503–2015 
(ISO 11722:2013, 
ISO 5068-2:2007)

Топливо твердое минеральное. 
Методы определения влаги 
в аналитической пробе

ГОСТ 33576–2015
Уголь активированный. Стандартный 
метод определения содержания 
экстрагируемых кислотой веществ

ГОСТ 33577–2015
Уголь активированный. 
Стандартный метод определения 
содержания водорастворимых веществ

ГОСТ 33578–2015
Уголь активированный. 
Стандартный метод определения рН

ГОСТ 33580–2015

Уголь активированный. 
Стандартный метод определения 
растворимого в кислоте железа атомно- 
абсорбционной спектрометрией

ГОСТ 33582–2015
Уголь активированный. 
Стандартный метод определения 
рабочей емкости по бутану

ГОСТ 33583–2015
Уголь активированный гранулирован-
ный. Стандартный метод определе-
ния пылеобразования при истирании

ГОСТ 33584–2015
Уголь активированный. Стандартный 
метод определения активности по 
четыреххлористому углероду

ГОСТ 33585–2015
Уголь активированный. 
Стандартный метод определения 
активности по бутану

ГОСТ 33586–2015
Уголь активированный. 
Стандартный метод испытаний 
на адсорбцию из газовой фазы

ГОСТ 33587–2015

Уголь активированный. Стандартный 
метод определения адсорбционной 
способности при малых концентраци-
ях адсорбируемых веществ
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ГОСТ 33588–2015
Уголь активированный. Стандартный 
метод определения адсорбционной 
способности

ГОСТ 33589–2015

Уголь активированный гранулиро-
ванный. Стандартный метод прогно-
зирования адсорбции загрязнений из 
водных систем с помощью ускоренно-
го испытания на малой колонке

ГОСТ 33614–2015 Угли активированные. 
Номенклатура показателей качества

ГОСТ 33617–2015

Стандартная методика подготовки 
проб углей, коксов и твердых 
продуктов сжигания для 
межлабораторных испытаний

ГОСТ 33618–2015 Уголь активированный. Стандартный 
метод определения йодного числа

ГОСТ 33619–2015
Угли бурые, каменные и антрацит. 
Стандартный метод определения 
прочности на сбрасывание

ГОСТ 33620–2015
Угли бурые, каменные и антрацит. 
Стандартный метод определения 
прочности в барабане

ГОСТ 33621–2015 Уголь активированный. Стандартный 
метод определения контактного рН

ГОСТ 33622–2015
Уголь активированный. Стандартный 
метод определения сорбционных 
характеристик абсорбентов

ГОСТ 33623–2015 Топливо твердое минеральное. Метод 
определения равновесной влажности

ГОСТ 33624–2015 Уголь древесный. Метод определения 
гранулометрического состава

ГОСТ 33625–2015 Уголь древесный. Стандартный метод 
технического анализа

ГОСТ 33627–2015
Уголь активированный. Стандартный 
метод определения сорбционных 
характеристик абсорбентов

ГОСТ 33654–2015 Угли бурые, каменные и антрацит. 
Общие требования к методам анализа

ГОСТ 33656–2015 Угли каменные. Стандартный метод 
испытания пенной флотацией
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ГОСТ ИСО 
1013–95

Кокс. Метод определения насыпной 
массы в большом контейнере

ГОСТ ISO 13909-
7–2013

Уголь каменный и кокс. Механиче-
ский отбор проб. Часть 7. Методы 
определения прецизионности отбора, 
подготовки и испытания проб

ГОСТ ISO 13909-
8– 2013

Уголь каменный и кокс. Механиче-
ский отбор проб. Часть 8. Методы 
определения систематической 
погрешности

ГОСТ ISO 15585–
2013

Уголь каменный. 
Определение индекса спекаемости

ГОСТ Р 8.789–
2012

Государственная система обеспече-
ния единства измерений. Калориме-
тры сжигания с бомбой. 
Методика поверки

Раздел по Указателю 
национальных стандар-
тов 17.200.10

ГОСТ Р 50902–
2011

Торф топливный для пылевидного 
сжигания. Технические условия

ГОСТ Р 51062–
2011

Торф кусковой топливный для 
коммунально-бытовых нужд. 
Технические условия

ГОСТ Р 51587–
2000

Угли каменные и антрациты 
Кузнецкого и Горловского бассейнов 
для цементных и известковых печей 
и производства кирпича. 
Технические условия

Изм. № 1. ИУС 2–2002

ГОСТ Р 51661.1–
2000

Торф для приготовления компостов. 
Технические условия

ГОСТ Р 51661.2–
2000

Торф для подстилки. 
Технические условия

ГОСТ Р 51661.3–
2000

Торф для улучшения почвы. 
Технические условия

ГОСТ Р 51661.4–
2000

Торф нейтрализованный. 
Технические условия

ГОСТ Р 51661.5–
2000

Удобрения торфяные для сельского 
хозяйства. Технические условия

ГОСТ Р 52067–
2003

Торф для производства питательных 
грунтов. Технические условия

ГОСТ Р 52911–
2013

Топливо твердое минеральное. 
Определение общей влаги 

ISO 589:2008, 
ISO 5068-1:2007, MOD.
Поправка ИУС 11–2016
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ГОСТ Р 53355–
2018
(ИСО 17247:2013)

Топливо твердое минеральное. 
Элементный анализ Действует с 01.04.2019

ГОСТ Р 53357–2013 
(ИСО 17246:2010)

Топливо твердое минеральное. 
Технический анализ

ГОСТ Р 54221–
2010

Гуминовые препараты из бурых 
и окисленных каменных углей. 
Методы испытаний

ГОСТ Р 54237–
2010

Топливо твердое минеральное. 
Определение химического состава 
золы методом атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой

ГОСТ Р 54239–
2018
(ИСО 23380:2013)

Топливо твердое минеральное. 
Выбор методов определения 
микроэлементов

Действует с 01.04.2019

ГОСТ Р 54242-
2010 (ИСО 
11723:2004)

Топливо твердое минеральное. 
Определение содержания общего 
мышьяка и селена

ГОСТ Р 54248–
2010

Брикеты и пеллеты (гранулы) 
торфяные для коммунально-бытовых 
нужд. Технические условия

ГОСТ Р 54250–
2010 
(ИСО 18894:2006)

Кокс. Определение реакционной 
способности кокса (CRI) и прочности 
кокса после реакции (CSR)

ГОСТ Р 54251–
2010 
(ИСО 567:1995)

Кокс. Метод определения насыпной 
плотности в малом контейнере

ГОСТ Р 54261–
2010

Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами и производство энергии. 
Стандартный метод определения 
высшей теплотворной способности 
и зольности отходов материалов

ГОСТ Р 54262–
2010

Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами и производство энергии. 
Стандартный метод определения тер-
мических характеристик макрообраз-
цов топлива, полученного из отходов

ГОСТ Р 54332–2011 Торф. Методы отбора проб

ГОСТ Р 55659-
2013 
(ИСО 7404-5:2009)

Методы петрографического анализа 
углей. Часть 5. Метод определения 
показателя отражения витринита 
с помощью микроскопа
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ГОСТ Р 55660–
2013

Топливо твердое минеральное. 
Определение выхода летучих веществ

ISO 562:2010, 
ISO 5071-1:2013, MOD

ГОСТ Р 55661–
2013 
(ИСО 1171:2010)

Топливо твердое минеральное. 
Определение зольности Изм. № 1. ИУС 8–2017

ГОСТ Р 55662–
2013 
(ИСО 7404-3:2009)

Методы петрографического анализа 
углей. Часть 3. Метод определения 
мацерального состава

ГОСТ Р 55663–
2013 
(ИСО 7404-2:2009)

Методы петрографического анализа 
углей. Часть 2. Методы подготовки 
проб углей

ГОСТ Р 55873–
2013

Уголь активированный. Определение 
прочности стандартным методом

ГОСТ Р 55874–
2013

Уголь активированный. Термины 
и определения

ГОСТ Р 55879–
2013

Топливо твердое минеральное. 
Определение химического состава 
золы методом рентгенофлуоресцент-
ной спектрометрии

ГОСТ Р 55955–
2014

Стандартная практика определения 
содержания газа в угле

ГОСТ Р 55956–
2014

Уголь активированный. 
Стандартные методы определения 
содержания влаги

ГОСТ Р 55957–
2014

Уголь активированный. 
Стандартный метод определения 
температуры возгорания

ГОСТ Р 55958–
2014

Уголь активированный. 
Стандартный метод определения 
выхода летучих веществ

ГОСТ Р 55959–
2014

Уголь активированный. 
Стандартный метод определения 
насыпной плотности

ГОСТ Р 55960–
2014

Уголь активированный. Стандартный 
метод определения зольности

ГОСТ Р 55961–
2014

Уголь активированный. 
Стандартный метод определения 
фракционного состава

ГОСТ Р 56357–
2015

Уголь активированный АГ-3. 
Технические условия
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ГОСТ Р 56358–
2015

Уголь активированный АГ-2. 
Технические условия

ГОСТ Р 56359–
2015

Угли бурые для производства 
углещелочных реагентов. 
Технические условия

ГОСТ Р 57010–
2016

Общие требования к методам 
подготовки высокоминерализован-
ной угольной пыли для анализа

ГОСТ Р 57011–
2016

Отходы добычи и обогащения углей. 
Классификация

ГОСТ Р 57012–
2016

Стандартная практика по 
определению признаков окисления 
и самовозгорания углей

ГОСТ Р 57016–
2016

Брикеты каменноугольные для 
энергетических и коммунально-быто-
вых нужд. Технические требования

ГОСТ Р 57017–
2016

Общее руководство по определению 
сроков хранения углей

ГОСТ Р 57018–
2016

Руководство по диагностике зол 
уноса, полученных в процессе 
сжигания углей

ГОСТ Р 57021–
2016

Угли Канско-Ачинского бассейна 
для энергетических целей. 
Технические условия

ГОСТ Р 58221–
2018
(ИСО 7404-1:2016)

Методы петрографического анализа 
углей.
Часть 1. Словарь терминов

Действует с 01.06.2019

ГОСТ Р 58227–
2018
(ИСО 602:2015)

Топливо твердое минеральное. 
Метод определения минерального 
вещества

Действует с 01.04.2019

ГОСТ Р ИСО 
13909-1–2010

Уголь каменный и кокс. 
Механический отбор проб. Часть 1. 
Общее введение

ГОСТ Р ИСО 
13909-5–2013

Уголь каменный и кокс. Механиче-
ский отбор проб. Часть 5. Кокс. Отбор 
проб из движущихся потоков

ГОСТ Р ИСО 
13909-6–2013

Уголь каменный и кокс. Механи-
ческий отбор проб. Часть 6. Кокс. 
Подготовка проб для испытаний

ГОСТ Р ИСО 
18283–2010

Уголь каменный и кокс. 
Ручной отбор проб
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Перечень
действующих международных стандартов 

по состоянию на 1 января 2019 г.

Разделы Международного классификатора стандартов:
73.040 — Угли (включая лигниты); 75.160.10 — Твердое топливо 

(включая угольную продукцию, кокс, торф, древесину, 
продукты пиролиза угля и т.д.)

Номер стан-
дарта ИСО

Наименование стандарта Соответствует 
ГОСТна английском языке на русском языке

ISO 157:1996
(Cor 1:1999)

Coal – Determination 
of forms of sulfur

Уголь. Определение 
форм серы

ГОСТ 30404–2013 
(ISO 157:1996)

ISO 334:2013
Solid mineral fuels – 
Determination of total 
sulfur – Eschka method

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
общей серы. Метод 
Эшка

ГОСТ 8606–2015 
(ISO 334:2013)

ISO 349:1975
Hard coal – Audibert-
Arnu dilatometer test

Каменный уголь. 
Испытание на дилато-
метре Одибера-Арну

ГОСТ 13324–94 
(ИСО 349–75)

ISO 501:2012
Hard coal – 
Determination of the 
crucible swelling number

Каменный уголь. 
Определение показате-
ля вспучивания в тигле

ГОСТ 20330–91 
(ИСО 501–81)*

ISO 502:2015
Coal – Determination 
of caking power – 
Gray-King coke test

Уголь. Определение 
спекаемости. Испыта-
ние по Грей-Кингу

ГОСТ 16126–91 
(ИСО 502–82)*

ISO 540:2008
Hard coal and coke – 
Determination of ash 
fusibility

Каменный уголь и кокс. 
Определение плавкости 
золы

ГОСТ 32978–2014 
(ISO 540:2008)

ISO 556:1980

Coke (greater than 
20 mm in size) – 
Determination of 
mechanical strength

Кокс (с размером 
кусков более 20 мм). 
Определение механи-
ческой прочности

ГОСТ 5953–93 
(ИСО 556–80)
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Номер стан-
дарта ИСО

Наименование стандарта Соответствует 
ГОСТна английском языке на русском языке

ISO 562:2010
Hard coal and coke – 
Determination 
of volatile matter

Каменный уголь и кокс. 
Определение выхода 
летучих веществ

ГОСТ Р 55660–2013 
(MOD) 

ISO 567:1995
Coke – Determination 
of bulk density in a small 
container

Кокс. Определение 
насыпной плотности 
в малом контейнере

ГОСТ Р 54251–2010 
(ИСО 567:1995)

ISO 579:2013
Coke – Determination 
of total moisture

Кокс. Определение 
общей влаги

ГОСТ 27588–91 
(ИСО 579–81)*

ISO 587:1997

Solid mineral fuels – 
Determination 
of chlorine using Eschka 
mixture

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
хлора с использовани-
ем смеси Эшка

ГОСТ 9326–2002 
(ИСО 587–97)

ISO 589:2008
Hard coal – 
Determination of total 
moisture

Каменный уголь. Опре-
деление общей влаги

ГОСТ Р 52911–2013 
(MOD) 

ISO 602:2015
Coal – Determination 
of mineral matter

Уголь. Определение 
минерального вещества

ГОСТ Р 58227–2018
(ИСО 602:2015)

ISO 609:1996
(Cor 1:1996)

Solid mineral fuels – 
Determination of carbon 
and hydrogen – High 
temperature combustion 
method

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
углерода и водорода. 
Метод сжигания при 
высокой температуре

ГОСТ 2408.4–98 
(ИСО 609–96)

ISO 616:1995
Coke – Determination 
of shatter indices

Кокс. Определение 
показателей прочности

ГОСТ 28946–91 
(ИСО 616–77)*

ISO 622:2016

Solid mineral fuels – 
Determination 
of phosphorus 
content – Reduced 
molybdophosphate 
photometric method

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
содержания фосфора. 
Фотометрический ме-
тод с восстановлением 
до молибдофосфата

ГОСТ 1932–93 
(ИСО 622–81)**

ISO 625:1996
(Cor 1:1996)

Solid mineral fuels – 
Determination of carbon 
and hydrogen – Liebig 
method

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
углерода и водорода. 
Метод Либиха

ГОСТ 2408.1–95 
(ИСО 625–96)

ISO 647:2017

Brown coals and 
lignites – Determination 
of the yields 
of tar, water, gas and 
coke residue by low 
temperature distillation

Бурые угли и лигниты. 
Определение  выходов 
смолы, воды, газа 
и коксового остатка 
при низкотемператур-
ной дистилляции

ГОСТ 3168–93 
(ИСО 647–74)*
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Номер стан-
дарта ИСО

Наименование стандарта Соответствует 
ГОСТна английском языке на русском языке

ISO 687:2010

Solid mineral fuels – 
Coke – Determination 
of moisture in the general 
analysis test sample

Твердые минеральные 
топлива. Кокс. Опреде-
ление влаги в аналити-
ческой пробе

ГОСТ 27589–91 
(ИСО 687–74)*

ISO 728:1995
Coke (nominal top size 
greater than 20 mm) – 
Size analysis by sieving

Кокс (с максималь-
ным размером кусков 
более 20 мм). Ситовой 
анализ

ГОСТ 5954.1–91 
(ИСО 728–81)*

ISO 925:1997

Solid mineral fuels – 
Determination of 
carbonate carbon 
content – Gravimetric 
method

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
содержания углерода 
карбонатов. Гравиме-
трический метод

ГОСТ 13455–91 
(ИСО 925–97)

ISO 975:2013

Brown coals and 
lignites – Determination 
of yield of benzene-
soluble extract – Semi-
automatic method

Бурые угли и лигниты. 
Определение выхода 
бензольного экстракта. 
Полуавтоматический 
метод

ГОСТ 10969–91 
(ИСО 975–85, 
ИСО 1017–85)***

ISO 1013:1995
Coke – Determination 
of bulk density in a large 
container

Кокс. Определение 
насыпной плотности в 
большом контейнере

ГОСТ ИСО 
1013–95

ISO 1014:1985
(Cor 1:1994)

Coke – Determination 
of true relative density, 
apparent relative density 
and porosity

Кокс. Определение 
действительной отно-
сительной плотности, 
кажущейся относи-
тельной плотности и 
пористости

ГОСТ 10220–82 
(ИСО 1014–85)

ISO 1017:2006

Brown coals and lignites – 
Determination of ace tone-
soluble material («resinous 
substance») in the 
benzene-soluble extract

Бурые угли и лигниты. 
Определение ацетоно-
растворимых веществ 
(«смол») в бензольном 
экстракте

ГОСТ 10969–91 
(ИСО 975–85, 
ИСО 1017–85)***

ISO 1018:1975

Hard coal – 
Determination 
of moisture-holding 
capacity

Каменный уголь. Опре-
деление влагоемкости

ГОСТ 8858–93 
(ИСО 1018–75)

ISO 1170:2013
Coal and coke – 
Calculation of analyses 
to different bases

Уголь и кокс. Пересчет 
результатов анализа на 
различные состояния 
топлива

ГОСТ 27313–2015 
(NEQ)
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Номер стан-
дарта ИСО

Наименование стандарта Соответствует 
ГОСТна английском языке на русском языке

ISO 1171:2010
Solid mineral fuels – 
Determination of ash

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
зольности

ГОСТ Р 55661–2013 
(ИСО 1171:2010)

ISO 1213-
1:1993

Solid mineral fuels – 
Vocabulary – Part 1: 
Terms relating to coal 
preparation

Твердые минераль-
ные топлива. Словарь 
терминов. Часть 1. 
Термины, относящиеся 
к переработке углей

ISO 1213-
2:2016

Solid mineral fuels –
Vocabulary – Part 2: 
Terms relating 
to sampling, testing 
and analysis

Твердые  минеральные 
топлива. Словарь 
терминов. Часть 2. 
Термины, относящиеся 
к отбору, испытанию 
и анализу проб

ГОСТ 17070–2014
(NEQ)

ISO 1928:2009

Solid mineral fuels – 
Determination of gross 
calorific value by the 
bomb calorimetric 
method and calculation 
of net calorific value

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
высшей теплоты 
сгорания методом
сжигания в калориме-
трической бомбе 
и вычисление низшей 
теплоты сгорания

ГОСТ 147–2013 
(ISO 1928:2009)

ISO 1952:2008

Solid mineral fuels – 
Determination of 
extractable metals in 
dilute hydrochloric acid

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
металлов, экстраги-
руемых разбавленной 
соляной кислотой

ГОСТ 32983–2014 
(ISO 1952:2008)

ISO 1953:2015
Hard coal – Size analysis 
by sieving

Уголь каменный. 
Ситовой анализ

ISO 2325:1986
Coke – Size analysis 
(Nominal top size 20 mm 
or less)

Кокс. Ситовой  анализ 
(Максимальный раз-
мер кусков 20 мм 
и менее)

ГОСТ 5954.2–91 
(ИСО 2325–86)

ISO 2950:1974

Brown coals and 
lignites – Classification 
by types on the basis 
of total moisture content 
and tar yield

Угли бурые и лигниты. 
Классификация по 
типам на основе 
содержания общей 
влаги и выхода смолы 
полукоксования
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Номер стан-
дарта ИСО

Наименование стандарта Соответствует 
ГОСТна английском языке на русском языке

ISO 5068-
1:2007

Brown coals and 
lignites – Determination 
of moisture content – 
Part 1: Indirect 
gravimetric method 
for total moisture

Угли бурые и лигниты. 
Определение содер-
жания влаги. Часть 1. 
Косвенный гравиме-
трический метод опре-
деления общей влаги

ГОСТ Р 52911–2013
(MOD)

ISO 5068-
2:2007

Brown coals and 
lignites – Determination 
of moisture content – 
Part 2: Indirect 
gravimetric method 
for moisture in the 
analysis sample

Угли бурые и лигниты. 
Определение содер-
жания влаги. Часть 
2. Косвенный грави-
метрический метод 
определения влаги 
в аналитической пробе

ГОСТ 33503–2015 
(ISO 11722:2013, 
ISO 5068-2:2007)

ISO 5071-
1:2013

Brown coals and 
lignites – Determination 
of the volatile matter in 
the analysis sample – 
Part 1: Two-furnace 
method

Бурые угли и лигниты. 
Определение выхода 
летучих веществ из 
аналитической пробы. 
Часть 1. Метод двух 
печей

ГОСТ Р 55660–2013
(MOD)

ISO 5072:2013

Brown coals and 
lignites – Determination 
of true relative density 
and apparent relative 
density

Бурые угли и лигниты. 
Определение действи-
тельной относительной 
плотности и кажу-
щейся относительной 
плотности

ГОСТ 2160–2015 
(ISO 5072:2013)

ISO 5073:2013
Brown coals and 
lignites – Determination 
of humic acids

Бурые угли и лигниты. 
Определение гумино-
вых кислот

ГОСТ 9517–94 
(ИСО 5073–85)****

ISO 5074:2015

Hard coal – 
Determination of 
Hardgrove grindability 
index

Каменный уголь. Опре-
деление коэффициента 
размолоспособности 
по Хардгрову

ГОСТ 15489.2–2018
(NEQ)

ISO 7404-
1:2016

Methods for the 
petrographic analysis 
of coals – Part 1: 
Vocabulary

Методы петрографи-
ческого анализа углей. 
Часть 1. Терминология

ГОСТ Р 58221–2018
(ИСО 7404-1:2016)

ISO 7404-
2:2009

Methods for the 
petrographic analysis of 
coals – Part 2: Methods 
of preparing coal samples

Методы петрографи-
ческого анализа углей. 
Часть 2. Метод приго-
товления проб угля

ГОСТ Р 55663–2013
(ИСО 7404-2:2009)
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Номер стан-
дарта ИСО

Наименование стандарта Соответствует 
ГОСТна английском языке на русском языке

ISO 7404-
3:2009

Methods for the 
petrographic analysis of 
coals – Part 3: Method 
of determining maceral 
group composition

Методы петрографи-
ческого анализа углей. 
Часть 3. Метод опре-
деления мацерального 
состава

ГОСТ Р 55662–2013
(ИСО 7404-3:2009)

ISO 7404-
4:2017

Methods for the 
petrographic analysis 
of coals – Part 4: 
Method of determining 
microlithotype, 
carbominerite and 
minerite composition

Методы петрографи-
ческого анализа углей. 
Часть 4. Метод опре-
деления микролито-
типного, карбомине-
ритного и минеритного 
состава

ГОСТ 28823–90 
(ИСО 7404-4–88)**

ISO 7404-
5:2009

Methods for the 
petrographic analysis 
of coals – Part 5: 
Method of determining 
microscopically the 
reflectance of vitrinite

Методы петрографи-
ческого анализа углей. 
Часть 5. Метод опре-
деления показателя 
отражения витринита 
под микроскопом

ГОСТ Р 55659-2013
(ИСО 7404-5:2009)

ISO 7936:1992

Hard coal – 
Determination and 
presentation of float and 
sink characteristics – 
General directions 
for apparatus and 
procedures

Каменный уголь. 
Определение и пред-
ставление показателей 
фракционного анализа. 
Общие требования 
к аппаратуре и мето-
дике

ГОСТ 4790–2017

ISO 8264:1989

Hard coal – 
Determination of the 
swelling properties using 
a dilatometer

Каменный уголь. 
Определение вспучи-
ваемости с использова-
нием дилатометра

ISO 8833:1989
Magnetite for use 
in coal preparation – 
Test methods

Магнетит для 
углеобогащения. 
Методы испытания

ISO 8858-
1:1990

Hard coal – Froth 
flotation testing – 
Part 1: Laboratory 
procedure

Каменный уголь. Испы-
тание методом пенной 
флотации. Часть 1. Ла-
бораторная процедура

ISO 8858-
2:2004

Hard coal – Froth 
flotation testing – 
Part 2: Sequential 
evaluation

Каменный уголь. Испыта-
ние методом пенной фло-
тации. Часть 2. Обработка 
результатов испытаний
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Номер стан-
дарта ИСО

Наименование стандарта Соответствует 
ГОСТна английском языке на русском языке

ISO 8858-
3:2004

Hard coal – Froth 
flotation testing – 
Part 3: Release 
evaluation

Каменный уголь. 
Испытание методом 
пенной флотации. 
Часть 3. Представление 
результатов испытаний

ISO 9931:1991

Coal – Sampling of 
pulverized coal conveyed 
by gases in direct fired 
coal systems

Уголь. Отбор проб 
угольной пыли, уноси-
мой газами в установ-
ках для сжигания угля

ISO 10086-
1:2000

Coal – Methods for 
evaluating flocculants 
for use in coal 
preparation – Part 1: 
Basic parameters

Уголь. Методы оценки 
качества флокулян-
тов, применяемых 
при углеобогащении. 
Часть 1. Основные 
параметры

ISO 10086-
2:2004

Coal – Methods for 
evaluating flocculants 
for use in coal 
preparation – Part 2: 
Flocculants as filter 
aids in rotary vacuum 
filtration systems

Уголь. Методы оценки 
качества флокулянтов, 
применяемых при угле-
обогащении. Часть 2. 
Флокулянты как 
фильтрующие добавки 
для роторных систем 
вакуумной фильтрации

ISO 
10329:2017

Coal – Determination 
of plastic properties – 
Constant-torque 
Gieseler plastometer 
method

Уголь. Определение 
пластических свойств. 
Испытание на пласто-
метре Гизелера 
с постоянным 
крутящим моментом

ГОСТ 32561–2013
(ISO 10329:2009)*

ISO 
11722:2013

Solid mineral 
fuels – Hard coal – 
Determination of 
moisture in the general 
analysis test sample 
by drying in nitrogen

Твердые минеральные 
топлива. Каменный 
уголь. Определение 
влаги в аналитической 
пробе высушиванием 
в токе азота

ГОСТ 33503–2015 
(ISO 11722:2013, 
ISO 5068-2:2007)

ISO 
11723:2016

Solid mineral fuels – 
Determination of arsenic 
and selenium – Eschka’s 
mixture and hydride 
generation method

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
мышьяка и селена. 
Метод с применением 
смеси Эшка и образо-
ванием гидридов

ГОСТ Р 54242-2010 
(ИСО 11723:2004)*
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Номер стан-
дарта ИСО

Наименование стандарта Соответствует 
ГОСТна английском языке на русском языке

ISO 
11724:2016

Solid mineral fuels – 
Determination of total 
fluorine in coal, coke and 
fly ash

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
общего фтора в угле, 
коксе и летучей золе

ГОСТ 32982–2014 
(ISO 11724:2004)*

ISO 
11726:2017

Solid mineral fuels – 
Guidelines for the 
validation of alternative 
methods of analysis

Твердые минеральные 
топлива. Руководство 
по оценке точности 
альтернативных 
методов анализа

ISO 
11760:2018

Classification of coals Классификация углей

ISO 
12900:2018

Hard coal – Determina-
tion of abrasiveness

Каменный уголь. Опре-
деление абразивности

ГОСТ 30827–2002 
(ИСО 12900–97)*

ISO 
13605:2018

Solid mineral fuels – 
Major and minor 
elements in hard coal 
ash and coke ash – 
Wavelength dispersive 
X-ray fluorescence 
spectrometric method

Твердые минеральные 
топлива. Макро- 
и микроэлементы 
в золе каменного угля 
и кокса. Определение 
рентгенофлуоресцент-
ным методом с помо-
щью волнодисперсион-
ного спектрометра

ГОСТ 32984–2014 
(ISO/TS 
13605:2012)*

ISO 13909-
1:2016

Hard coal and coke – 
Mechanical sampling – 
Part 1: General 
introduction

Уголь каменный 
и кокс. Механический 
отбор проб. Часть 1. 
Общее введение

ГОСТ Р ИСО 
13909-1–2010*

ISO 13909-
2:2016

Hard coal and coke – 
Mechanical sampling – 
Part 2: Coal – Sampling 
from moving streams

Уголь каменный 
и кокс. Механический 
отбор проб. Часть 2. 
Уголь. Отбор проб из 
движущихся потоков

ISO 13909-
3:2016

Hard coal and coke – 
Mechanical sampling – 
Part 3: Coal – Sampling 
from stationary lots

Уголь каменный 
и кокс. Механический 
отбор проб. Часть 3. 
Уголь. Отбор проб от 
неподвижных партий

ISO 13909-
4:2016

Hard coal and coke – 
Mechanical sampling – 
Part 4: Coal – 
Preparation of test 
samples

Уголь каменный 
и кокс. Механический 
отбор проб. Часть 4. 
Уголь. Приготовление 
проб для испытаний
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Номер стан-
дарта ИСО

Наименование стандарта Соответствует 
ГОСТна английском языке на русском языке

ISO 13909-
5:2016

Hard coal and coke – 
Mechanical sampling – 
Part 5: Coke – Sampling 
from moving streams

Уголь каменный 
и кокс. Механический 
отбор проб. Часть 5. 
Кокс. Отбор проб из 
движущихся потоков

ГОСТ Р ИСО 
13909-5–2013*

ISO 13909-
6:2016

Hard coal and coke –
Mechanical sampling – 
Part 6: Coke – 
Preparation of test 
samples

Уголь каменный 
и кокс. Механический 
отбор проб. Часть 6. 
Кокс. Подготовка проб 
для испытаний

ГОСТ Р ИСО 
13909-6–2013*

ISO 13909-
7:2016

Hard coal and coke – 
Mechanical sampling – 
Part 7: Methods for 
determining the precision 
of sampling, sample 
preparation and testing

Уголь каменный и кокс. 
Механический отбор 
проб. Часть 7. Методы 
оценки точности при 
отборе, подготовке 
и испытании проб

ГОСТ ISO 13909-
7–2013*

ISO 13909-
8:2016

Hard coal and coke – 
Mechanical sampling – 
Part 8: Methods of 
testing for bias

Уголь каменный и кокс. 
Механический отбор 
проб. Часть 8. Методы 
определения система-
тической погрешности

ГОСТ ISO 13909-
8–2013*

ISO 
14180:2017

Solid mineral fuels – 
Guidance on the 
sampling of coal seams

Твердые минеральные 
топлива. Руководство 
по опробованию 
угольных пластов

ISO 15117-
1:2004

Coal flow properties – 
Part 1: Bin flow

Сыпучесть угля. 
Часть 1. Бункерная 
сыпучесть

ISO 
15237:2016

Solid mineral fuels – 
Determination of total 
mercury content of coal

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
содержания общей 
ртути в угле

ГОСТ 32980–2014 
(ISO 15237:2003)*

ISO 
15238:2016

Solid mineral fuels – 
Determination of total 
cadmium content of coal

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
содержания общего 
кадмия в угле

ГОСТ 32981–2014 
(ISO 15238:2003)*

ISO 
15239:2005

Solid mineral 
fuels – Evaluation 
of the measurement 
performance of on-line 
analysers

Твердые  минеральные 
топлива. Оценка 
проведения измерений 
при работе на экспресс- 
анализаторах
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Номер стан-
дарта ИСО
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ISO 
15585:2006

Hard coal – 
Determination of caking 
index

Уголь каменный. 
Определение индекса 
спекаемости

ГОСТ ISO 15585–
2013

ISO 
17246:2010

Coal – Proximate 
analysis

Уголь. 
Технический анализ

ГОСТ Р 53357–
2013 
(ИСО 17246:2010)

ISO 
17247:2013

Coal – Ultimate analysis
Уголь. 
Элементный анализ

ГОСТ Р 53355–
2018 
(ИСО 17247:2013)

ISO 
18283:2006 
(Cor 1:2009)

Hard coal and coke – 
Manual sampling

Уголь каменный 
и кокс. Ручной отбор 
проб

ГОСТ Р ИСО 
18283–2010

ISO/TS 
18806:2014

Solid mineral fuels – 
Determination of 
Chlorine content

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
содержания хлора

ISO 
18894:2018

Coke – Determination 
of coke reactivity index 
(CRI) and coke strength 
after reaction (CSR)

Кокс. Определение 
показателя реакцион-
ной способности (CRI) 
и прочности (CSR) 
после реакции

ГОСТ Р 54250–2010
(ИСО 18894:2006)*

ISO 
19579:2006

Solid mineral fuels – 
Determination of sulfur 
by IR spectrometry

Твердые минеральные 
топлива. Определе-
ние серы методом 
ИК-спектрометрии

ГОСТ 32465–2013 
(ISO 19579:2006)

ISO 
20336:2017

Solid mineral fuels – 
Determination of total 
sulfur by Coulomb 
titration method

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
общей серы методом 
кулонометрического 
титрования

ISO 
20904:2006

Hard coal – Sampling of 
slurries

Каменный уголь. 
Отбор проб шлама

ISO 
20905:2004

Coal preparation – 
Determination of dust/
moisture relationship for 
coal

Углеобогащение. 
Определение соотно-
шения пыль/влажность 
для угля

ISO 
21398:2007

Hard coal and coke – 
Guidance to the 
inspection of mechanical 
sampling systems

Каменный уголь 
и кокс. Руководство 
по контролю систем 
для механического 
отбора проб
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Номер стан-
дарта ИСО

Наименование стандарта Соответствует 
ГОСТна английском языке на русском языке

ISO 
23380:2013

Selection of methods 
for the determination of 
trace elements in coal

Выбор методов 
определения следовых 
элементов в угле

ГОСТ Р 54239–2018 
(ИСО 23380:2013)

ISO 
23499:2013

Coal – Determination of 
bulk density for the use 
in charging of coke ovens

Уголь. Определение 
насыпной плотности 
для расчета загрузки 
коксовых печей

ГОСТ 32558–2013 
(ISO 23499:2008)*

ISO 
23873:2010

Hard coal – Method for 
the measurement of the 
swelling of hard coal 
using a dilatometer

Каменный уголь. 
Метод определения 
показателя вспучива-
ния каменного угля 
с использованием 
дилатометра

ISO 
29541:2010

Solid mineral fuels – 
Determination of total 
carbon, hydrogen and 
nitrogen content – 
Instrumental method

Твердые минеральные 
топлива. Определение 
содержания общего 
углерода, водорода 
и  азота. Инструмен-
тальный метод

ГОСТ 32979–2014 
(ISO 29541:2010)

Примечания
 * Действующий национальный стандарт, гармонизированный с предыдущим 

изданием международного стандарта.
 ** Действующий национальный стандарт, гармонизированный с предыдущим 

изданием международного стандарта. Разрабатывается новый националь-
ный стандарт, соответствующий действующему стандарту ИСО.

 *** Действующий национальный стандарт, гармонизированный со вторым из-
данием международного стандарта. Гармонизация с действующим стандар-
том ИСО нецелесообразна (см. гл. 17).

 **** Действующий национальный стандарт, гармонизированный с первым из-
данием международного стандарта. Гармонизация с действующим стандар-
том ИСО нецелесообразна (см. гл. 17).
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